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Informazioni sul sistema CRT-P

Primacdi'lasciare I'ospedale chieda al medico o
all'infermiere di compilare questi moduli.

Numero di modello del dispositivo CRT-P:

Numero di‘serie del dispositivo CRT-P:

Datadell’impianto;

Numero del modello/di serie dell’elettrocatetere:

lnformazioniyper.contattare il suo medico

Nome/Numero. telefonico. dell’elettrofisiologo:

Nome/Numero.telefonico del cardiologo:

Nome/Indirizzo/Numero-telefonico -dell’ospedale:

Farmaci (elenco):
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Introduzione

I medico ha stabilito che lei soffre dicuna forma di
insufficienza cardiaca: una condizione medica nella
quale il muscolo cardiaco non € in grado di pompare
sangue sufficiente per le esigenze corporee. Per
trattare-la sua-condizione, il medico le ha consigliato
un pacemaker con terapia perfinsufficienza cardiaca.

Il medico potrebbe anche chiamare.questo dispasitivo
pacemaker per la terapia di resincronizzazione
cardiaca (CRT-+P). |l dispositivo CRT-P & progettato
per. il trattamentodell’insufficienza cardiaca, contri-
buendo all’efficacia della pompa cardiaca innmodo

da soddisfare le’necessita.di flusso sanguigno
dell’'ofganismo. E progettato inoltre per il monito-
raggio il trattamento-di anomalie del ritmo cardiaco,
riducendo-enormemente i possibili rischi ad

esse associati.

Questo manuale spiega in che-modoiil sistema
CRT-P tratta I'insufficienza-cardiaca: Presenta le
attivita che potra svolgere e quelle che dovra evitare
dopo l'intervento. Parla di-alcuni-cambiamenti che
possono verificarsi nella sua,vita. Inoltre fornira



le risposte a molte delle domande che i pazienti

si pongono abitualmente. Se leggendo il manuale
avesse delle domande da porre, si rivolga al medico
o.allinfermiere: sono la miglior fonte di informazioni.

All'inizia della-guida si trova il glossario, che definisce
molti termini che’incontrera nelle pagine seguenti
0 che potrebbe ascoltare da medici o infermieri.

Quando(si usa questo dispgasitivo?

[l medico le-ha consigliato un-pacemaker per il
trattamento dell’insufficienza cardiaca perché
lei-presenta i sintomidell'insufficienza cardiaca
nonostantela terapia farmacologica. Inoltre,

& possibile che-i suoi ventricoli non si contraggano
contemporaneamente per seddisfare le esigenze di
flusso“sanguigno del suo organismo. Se ha-domande
su-quando il dispositivo viene utilizzato, ne parli

con i’'suo-medico.

Qoando non-si usa guestoudispositivo?

ll.dispositivo CRT-P non deve essére impiantato in
pazienti nei.quali-la presenza.di altri-disturbi-non
ne garantirebbe unfunzionamento adeguato:'Se
ha domande su quando non viene utilizzato questo
dispositivo, ne parli-con-il-suomedico.



E’ un dispositivo affidabile?

L’obiettivo di Boston Scientific &€ quello di fornire
dispositivi impiantabili di qualita e affidabilita

elevate. Tuttavia, tali dispositivi possono presentare
malfunzionamenti che potrebbero comportare una
mancata 0 compromessa capacita di erogare la
terapia. Per ulteriari-informazioni sulle prestazioni

del dispositivo, compresi i casi di malfunzionamento
e.ladfrequenza con cui si sono verificati in passato,
consulti: CRM Product Performance Report
alfindirizzo www.bostonscientific.com/ppr. | dati storici
non.predicono le prestazioni future del dispositivo,

ma possono fornire .un contestoimportante per
comprendere |'affidabilita complessiva di questo tipo
di prodotti,.Parli con il suo medico a proposito dei dati
sulle prestazioni del-prodotto e dei rischi e dei benefici
che 'impianto del'sistema comporta.
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Glossario

Arresto cardiaco

Perdita_ improvvisa della funzionalita-cardiaca che si

verifica quando il cuore batte molto velocemente o si
arresta completamente; provocando una perdita del

flusso di sangue nel'corpo.

Asincronia

Condizione in-cui il cuore non-¢€ in.grado di mantenere
unanhormale sequenza temporale fra contrazione
atriale e ventricolare:

Atrio (plur. atri)

Una.delle.due camere superiori-del cuore, nello specifico
['atrio destro e I'atrio sinistro. Gli atri raccolgonoil'sangue
quando entra nel-cuore ‘e lo pompano nelle camere
inferiori -(ventricoli).

Attacco cardiaco
Vedere infarto del miocardio (Ml).

Blocco cardiaco

Condizione in-cui i-segnali,elettrici'del suo pacemaker
cardiaco naturale (nodo'SA) sono ritardati:-o.non
raggiungono i ventricoli.



Bradicardia

Battito cardiaco anomalo lento, generalmente inferiore
a 60 battiti al minuto (bpm).

Campo elettromagnetico

Linee di forza invisibili che rappresentano il risultato
di campi elettrici (prodotti dalla tensione) e magnetici
(prodotti dal flusso’di corrente). L'intensita dei campi
elettromagnetici diminuisce all’aumentare della
distanza dalla loro sorgente.

Catetere

Tubo'sottile flessibile o filo metallico inserito nel corpo
per.molti scopi. diversi..| cateteri vengono inseriti

nel cuore durante un test elettrofisiologico (EP) per
monitorare I'attivita elettrica del cuore: | cateteri vuoti
vengono utilizzati anche per trasportare un elettrocatetere
attraverso un.vaso ematico.. Vedere-inoltre Studio o Test
elettrofisiologico (EP).

Dispositivo
Vedere ‘Generatore.diiimpulsi.

Dissinc¢ronidwentricolare

Condizione in cuiril cuore non &'in grado di mantenere una
normale-sequenza temporale-fracontrazione dei ventricoli
sinistro e destro.

ECG/EKG,(elettfocardiogranima)

Rappresentazione. grafica.dei segnali elettrici.del-.cuore.

Il grafico mostra'in’ che.modo-gliimpulsi elettrici viaggiano
attraverso il cuore. Il suo medico-pu® dirle di che.tipo

e il suo ritmo cardiaco, osservando il tracciato

del battito cardiaco!



Elettrocatetere

Filo metallico isolato collegato al dispositivo e impiantato
nel cuore. L'elettrocatetere rileva il battito cardiaco ed
eraga impulsi di stimolazione dal dispositivo al cuore.

Gli elettrocateteri in genere arrivano al cuore
attraverso-una vena.

Frequenza variabile

Capacita del dispositivo di aumentare o ridurre la
frequenza di stimolazione in risposta alle esigenze
dell'organismo; all’attivita o all’esercizio:fisico.

Generatore d’impulsi

Chiamato anche dispositivo.-ll.generatore di impulsi

¢ il componente del.pacemaker che contiene la parte
elettronica e la-batteria‘e viene impiantato sotto la pelle
nella:zona pettorale-(o, in alcuni-casi, addominale).
Vedere inoltre pettorale.

Infarto_del miocardio.(Ml)

Chiamato anche attacco cardiaco. Un.infarto del miocardio
siverifica’quando un’arteria-che porta il sangue-al-cuore si
ostruisce. Ne consegue:che il sangue.-non pud raggiungere
tutte le parti del-cuore e alcune porzioni dittessuto’ cardiaco
muoiono. | sintomi dell’'infarto del-miocardio possono
includere difficolta respiratoria, nausea, affaticamento

el/o dolore a petto, braccia o collo.

Insufficienza cardiaca

Condizione medica nella quale il muscolo. cardiaco non
€ in grado.di pompare sangue sufficiente alle-necessita
dell’organismo.

Interferenze elettromagnetiche (EMI)

Interferenze che si verificano.quando-un campo
elettromagnetico interagisce con un-dispositivo.impiantato.
Vedere inoltre Campo elettromagnetico.



Nodo atrioventricolare (AV)

Gruppo dicellule situate nella parete fra atrio destro e
sinistro,-appena al di sopra dei ventricoli, che permette
di trasmettere i segnali dagli atri ai ventricoli.

Nodo senoatriale (SA)

Pacemaker naturale del cuore. Il nodo SA & un piccolo
gruppo dicellule specializzate, poste nella camera
superiore destra del cuore (atrio destro) che normalmente
genera.unisegnale elettrico regolare. Questo segnale
attraversa il cuore e causa il battito cardiaco.

Pacemakercon tetapia di resincronizzazione
cardiaca,(CRT-P)

Dispositivo impiantato progettato per monitorare i segnali
cardiacive coordinare:le_attivita dei ventricoli, per farli
contrarre contemporaneamente; permettendo al cuore di
pompare in modo piu, efficiente. 'Un dispositivo CRT-P pud
inoltre funzionare come unpacemaker per monitorare

e trattare un battito cardiaco,anomalo-lento.

Pettorale

Zona-compresa tra la' mammellale la clavicola, nellaquale
viene abitualmente impiantato-il dispositivo.

Programmatore

Apparecchiatura basata'su microcomputer che € utilizzata
per comunicare con-il dispaositivo. . programmatore viene
utilizzato durante-il-test.e‘gli esami di controllo-per ottenere
e visualizzare informazioni-dal dispositivo. Inoltre per
mezzo del programmatore il medico.o il tecnico regolano

il dispositivo.in modo-tale cherilevi e tratti.la sua frequenza
cardiaca quando-si-abbassa.



Ritmo cardiaco

Serie di battiti cardiaci. Il medico le riferira che il suo ritmo
cardiaco &€ normale o irregolare. Una frequenza cardiaca
normale generalmente va da 60 a 100 battiti al minuto
a'riposo.

Sincronia atrieventricolare (AV)

La normale sequenza temporale per una contrazione
atriale seguita, dopo-una frazione di un secondo,

da una.contrazione ventricolare.

Studio o Test elettrofisiologico (EP)

Testin cui i cateteri\(tubi sottili, flessibili o fili metallici)
vengona inseriti-nel cuore per.identificare e misurare il tipo
dei segnali elettrici del cuore. | risultati del test possono
aiutare il-medico‘a identificare le origini delle aritmie,
determinare se il farmaco agisce|in modo corretto e
decidere il trattamento.migliore per la-sua condizione.

Ventricolo

Una delle due camere inferiori del cuore. Il ventricolo
destro.pomparsangue ai polmoni e guellosinistro
pompa sangue ricco di ossigeno dai polmoni.al-resto
dell’organismo.



X 2, N0 L
& 5° &S -b\*’bze\ |
AL CISHSE

e 7 O e AQ/ ..1(/\ s\ Q
ANRCFOSEROS R
> N ) RS
CARPA SR SN

X > 5O
N



Il pacemaker naturale del suo cuore

Hl cuore agisce sia come pompa megccanica sia
come organo-elettrico. Produce segnali elettrici che
gli.consentono divpulsare. Questi segnali viaggiano
lungo le vie elettriche detcuore (Figura 1), causando
la‘contrazione-muscolare che pompa il sangue
nellorganismo.

In genere. questi segnali provengono.da una

piccola area-del cuere, chiamata -nodo senoatriale
(SA). Quest’area € situata nella camera superiore
destra, I'atrio destro. Quando-i segnali del.nodo
SA'raggiungono le due camere superiori del.cuore
(glizatri), .queste si contraggono contemporaneamente:
La contrazione atriale riempie e due camere ‘inferiori
(Fventricoli).di sangue’(Figura 2)..Quando il segnale
elettrico si‘propaga ai ventricoli, questi si contraggono
pompando il sangue nellorganismo..La contrazione
del muscolo.cardiaco;(ventricoli)-€. cid che € percepito
come battito cardiaco..Dopo una breve pausa,.il-ciclo
inizia nuovamente:

1
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Insufficienza cardiaca

Il cuore pud non funzionare correttamente per diversi
motivi. Una delle possibili cause potrebbe essere la
conseguenza’di un danno muscolare determinato
da-un attacco.cardiaco. Anche prolungati periodi di
attivita di pompaggio contro un’elevata pressione
sanguigna nelle arterie possono indebolire il cuore.

Col tempo, il'muscolo cardiaco si indebolisce e
siiingrossa‘(Figura 3). | ventricoli-non riescono

a contrarsi‘con la stessa forza'o coordinazione
precedente.:lflusso di sangue e di ossigeno al corpo
risulta, pertanto, insufficiente.

Questa incapacita del cuore di' pompare in modo
efficace e soddisfare i bisogni-di'sangue e ossigeno

Cuore
normale

Figura 3. Un esempio di cuore ingrossato
a causa di insufficienza'cardiaca.

13



da parte dell’organismo € nota come insufficienza
cardiaca./Quando si soffre di insufficienza cardiaca,
pudmancare il fiato o si possono avere capogiri o ci si
puo sentire deboli. Per trattare l'insufficienza cardiaca
e i suoi sintomi si ricorre spesso ai farmaci. Tuttavia,
in alcune persone potrebbe essere necessario
['impiantodi un-dispositivo CRT-P per ripristinare un
efficiente battito. cardiaco.

Bradicardia

Avolte, i pazienti affetti da insufficienza cardiaca
presentano.anche-una frequenza cardiaca
anomala lenta: Questo pud essere causato da
un malfunzionamento del neado SA o da una
condizione.chiamata blocco cardiaco (Figura 4).

Blocco
cardiaco

Figura 4. Un esempio di blocco cardiaco:

14



Il blocco cardiaco si verifica quando vi & un problema
a livello.del percorso elettrico fra atri e ventricoli.

| segnali del pacemaker naturale emessi dal nodo
SA potrebbero. essere ritardati o non raggiungere

i ventricali.

Durante la bradicardia‘le camere del cuore non si
contraggono-sufficientemente spesso da fornire la
corretta.quantita di sangue all’'organismo. Chi soffre
di bradicardia puo sentirsi spesso stanco, avere dei
capogiri o svenire.

15
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Il sistema CRT-P

Hl sistema CRT-P & progettato per la:coordinazione
delle contrazioni dei ventricoli del'cuore e per
monitorare e trattare un-ritmo’cardiaco anomalo

lento. |l sistema & formato-da un generatore di impulsi
(chiamato anche dispositivo) cheviene in genere
impiantato-nel torace, e uno.opiu elettrocateteri che
vengono impiantati-nel cuore e collegati al dispositivo.

H dispositivo

Il dispositivorcontiene_un piccolo computer: Funziona
con una batteria che é sigillata in-modao sicuro
all'interno del suo contenitore. 1l dispositivo tiene
costantemente sotto controllo ibsuo ritmo cardiaco
e;.in base alla programmazione- effettuata dal medico,
rilascia energia elettrica per stimolare il cuore quando
il ritmo‘rallenta e coordina‘e contrazioni cardiache;

Il dispositive, ;moniterando il ritme cardiaco, puo
anche registrare informazioni sul cuore.Mediante
uno speciale computer,.chiamato programmatore,
il medico pud esaminare queste-informazioni.
Appoggiando una bacchetta sulla sua pelle

17



€ possibile comunicare con il dispositivo dall’esterno
del suo corpo attraverso il programmatore. |l program-
matore consente al medico di valutare meglio
la*terapia proagrammata per il suo ritmo cardiaco

e di correggere le impostazioni, ove necessario.

Gli elettrocatetert

Un elettrocatetere € un filo metallico isolato collegato
al dispositivo e impiantato nel cuore; L'elettrocatetere
trasmette il segnale cardiaco al dispositivo e porta
I'energia derivante dal-dispositivo al cuore per
coordinarne le contrazioni e il ritmo.

18



Impianto del sistema CRT-P

Il sistema per il trattamento dell’'insufficienza cardiaca
viene impiantato durante un intervento chirurgico.
Per il'massimo.comfort, il paziente viene sedato per
Fintervento, Durante la procedura il medico inserisce
due elettrocateteri in‘una vena, solitamente attraverso
una piccola incisione vicino. alla clavicola. Quindi
attraverso la'vena fa giungere gli-elettrocateteri al
cuore (uno nellatrio destro-€ 'altro nel ventricolo
destro), finoa posizionare I'estremita a diretto
contatto con da parete interna del.cuore.-Un:terzo
elettrocatetere viene posizionato all'interno di una
vena coronarica, che si trova sulla superficie esterna
sinistra‘del cuore (Figura 5).

In-alcuni’pazienti pud-essere necessario posizionare
il terzo elettrocatetere sulla superficie del cuore
attraverso-un’incisione eseguita su unlato del torace
anziché in‘una.vena:ll medico valutera.se questo
tipo di interventocchirurgico toracico rappresenta
un’alternativa che pud essere applicata al suo caso:

Una volta posizionati, gli elettrocateteri vengono
controllati per accertare che-siano.in grado di

19



Elettrocatetere
nell’atrio destro

Sistema CRT-P
impiantato

Elettrocatetere
all’interno di una
vena del seno
coronarico

Elettrocatetere
nel ventricolo
destro

Figura’5. Impianto:del sistema CRT-P.

rilevare distintamente i.segnali‘cardiacie di‘erogare
al'euore una stimolazione adeguata. In-seguito a
questo controllo, il dispositive viene.connesso agli
elettrocateteri e messo inposizione, generalmente
al-di sotto della\clavicola, -sotto la-pelle,

Quindi il medico-controlla il:sistema CRT-P per
accertare-che siain grado di tenere.adeguatamente
sotto contrallo-e trattare il-ritmo cardiaco.

Alla fine del test del‘sistema, l'ingisione viene
suturata. Dopo l'intervento l'incisione pud.causare
un po’ di disagio. |l ritornoalle attivita normali
dovrebbe avvenire molto-presto.dopo la procedura.

20



Rischi correlati all’impianto

Come per ogni altro intervento chirurgico, € importante

comprendere che, sebbene non si verifichino molto

spesso delle complicanze, vi possono essere

rischi associati-all'impianto di un dispositivo o di un

elettrocatetere. Dovra parlare con il medico di questi

rischi,inclusi.quelli‘elencati di seguito.

Alcuni-dei rischi riscontrati durante la-procedura di
impiantoincludono, ma non si limitano a:

Emorragia
Formazione di un-coagulo di sangue

Danni-alle strutture adiacenti (tendini,
muscoli,;-nervi)

Perforazione del polmone. 0.di'una vena

Danni al cuore (perforazione 0°danni ai tessuti)
Aritmie pericolose

Insufficienza renale

Attacco cardiaco

letus

Decesso

Alcuni deirischi‘presenti in-seguito-allimpianto‘del
sistema includono, tra gli altri:

Possibilita di sviluppare-un’infezione

Possibilita che si.verifichicun’erosione.della cute
in prossimita del dispositivo

21



* |l dispositivo pud spostarsi dal sito
dellimpianto originale

<) Gli elettrocateteri possono spostarsi all’interno
del cuore

 Gli elettrodi sull’elettrocatetere o gli impulsi di
stimolazione possono causare un’irritazione o
effetti dannosi-sui tessuti circostanti, incluso il
tessuto cardiaco e i nervi

«.Possibile difficolta di accettaredi-avere un
dispositivo impiantato

+ Un’interferenza elettromagnetica potrebbe
impedire la stimolazione da parte del dispositivo
(vedere “Importanti informazioni sulla sicurezza”
a pagina 33)

+ Possibilita che venga erogata una terapia
di stimolazione quando ‘hon:€-necessario
(terapia inappropriata)

« II'dispositivo potrebbe nonessere in grado
di rilevare-o trattare in. modo appropriato
iritmi cardiaci

* |ldispositivo potrebbe presentare dei difetti di
funzionamento tali'da impedire 0 compromettere
la;capacita di erogare-la terapia. Vedere“E’ un
dispositivo‘affidabile?”.a pagina 3

Parli con-il. medico-per.comprendere a fondo
tutti i rischi e i-benefici associati all'impianto di
questo sistema.

22



Dopo I'impianto

Quando si-sara ristabilito dopo I'intervento di impianto,
sirendera conto che grazie al sistema CRT-P potra
riprendere una vita attiva. E.importante impegnarsi
attivamente nella.guarigione, seguendo le indicazioni
del medico, trade quali:

* Riferire-qualsiasi arroassamento, gonfiore
o perdita dallincisione

+ Evitare di sollevare oggetti pesanti come
indicato.dal proprio medico

«-Camminare, fare esercizio fisico e.bagnarsi
in-accordo con-le istruzieni del medico

» Non indossare vestiti stretti, .che potrebbero
irritare la pelle sovrastante il dispositivo

) Contattare il'medico’se sviluppa febbre che
non’guarisce in due o tre giorni

» Porre al medico qualsiasi domanda sul_sistema
CRT-P,’sul ritmo cardiaco o sui‘medicinali

« Evitare di strofinare. il dispositivo e 'area
del torace circostante

23



 Limitare il movimento del braccio, se suggerito
dal'medico, poiché potrebbe influire sul sistema
dell’elettrocatetere

» Evitarecun contatto violento che potrebbe
danneggiare il sito dell'impianto

« (Informare della presenza del pacemaker gli
altrimedici, i dentisti o il personale delle unita
di emergenza

+-Contattare il medico, se si nota qualcosa di
insolito o inatteso, quali nuovi sintomi o sintomi
similica quelli sperimentati prima dell'impianto

Farmaci

Il suo‘sistema CRT-P & progettato per contribuire
al-trattamento dei suoi disturbi_cardiaci. Tuttavia,
potrebbe essere necessario continuare ad assumere
anche alcuni’farmaci. Equindi importante seguire
le-indicazionidel medico alriguardo.

Attivita.edb'esercizio fisico

IF'medico la‘aiutera a decidere‘qual & il'miglior livello
di-attivita per lei. Potra aiutarla rispondendo alle sue
domande-riguardo a cambiamenti dello stile di vita,
viaggi,lavoro,-hobby-e intimita sessuale.
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Informazioni sul sistema CRT-P

Prim%\&%.mare a casa dall’'ospedale chieda
al’)q@dico o all'infermiere di compilare il modulo
(/e%formaz%@ﬁ'elative al sistema CRT-P"
% Si @a @Gﬂizio del presente manuale.
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La vita con il sistema CRT-P

E quindi importante seguire le indicazioni del medico
e rispettare |e visite di controllo programmate. Inoltre
€ importante:

».-Rivolgersial medico per qualsiasi domanda
0 qualora si osservi qualcosa di insolito a
proposito del dispositivo

« . Assumere i-farmaci prescritti dal medico

«.\Portiiil suo elencodifarmaci con sé-in ogni
momento

» Avvisare it medico di famiglia; il dentista o
ilpersonale delle unita di emergenza.della
presenza‘del sistema CRT-P

Considerazioni aggiuntive

Il medico potrebbe suggerire-di evitare alcune attivita
in cui il rischio di-perdita di cascienza-potrebbe
mettere in pericoloclei o altri. Tra queste’attivita si
potrebbe elencare lacguida, il nuoto-o lamnavigazione
da soli o 'arrampicarsi,su una scala:
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Guida

Le norme automobilistiche e i sintomi indotti dal
ritmo cardiaco spesso rappresentano i fattori cruciali
per consentire 0 meno la guida di autoveicoli. Il suo
medicocla consigliera su cid che € meglio per la
sicurezza personale e-altrui.

Quando chiamare il medico

II'medico-le indichera quando dovra contattarlo.
In generale, dovrebbe telefonare’al medico se:

+ La frequenza cardiaca scende al di sotto del
livello minimo:impostato peril suo dispositivo

» Avverte i-sintomi di un-ritmo-cardiaco anomalo
e'le é stato indicato di avvisare il medico

+ Nota qualsiasi gonfiore, arrossamento-o perdita
a livello. dell'incisione

+USviluppa una febbre che non.guarisce in due
otre giorni

» Ha delle.domande da porresul dispositivo,
il'ritmo-cardiaco oi farmaci

*»'Ha in programma di-fare.un viaggio o-di
trasferirsi-Collabori con il medico per sviluppare
un piano di-controllo mentre € via

* Nota qualcosa di insolito o-inatteso, quali nuovi
sintomi e sintomi'simili‘a quelli sperimentati
prima dell'impianto
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Ricordi che il suo dispositivo & progettato per tenere
sotto controllo e trattare il suo ritmo cardiaco. Quindi
puorappresentare una grande fonte di rassicurazione
per lei, i suocicamici e i suoi familiari.

Visite di-controllo

I'medico programmera regolari visite di controllo.
Eimportante rispettare le visite di controllo anche
quando sisentebene. Il suo dispositivo ha numerose
funzionalita programmabili; le visite di follow up
aiuteranno il suo medico a-programmare il dispositivo
per.soddisfare al meglio'le sue necessita individuali.

Durante la visita,-ilmedico o Jinfermiere utilizzera
ilprogrammatore per controllarel dispositivo.

Il programmatore-€ uno speciale.computer esterno
che pud comunicare con il'dispositivo in due modi:

1. Utilizzando una comunicazione telemetrica
in radiofrequenza (RF), se si ha'un dispositivo
abilitatora RF

2. Utilizzando una comunicazione telemetrica
con-testa telemetrica.cln"questo caso, il medico
o I'infermiere posizionera’una-testa telemetrica
sulla cute in prossimita del dispositivo

Una normale’visita di follow up richiede circa

20 minuti. Durante la-sua visita, il medico

o l'infermiere utilizzera'il programmatore. per
interrogare o controllare.iPdispositivo. \Esaminera
la memoria del dispositivo-per valutare le sue
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prestazioni a partire dalla sua ultima visita.

Se necessario, potra modificare le impostazioni
programmate sul dispositivo. Inoltre, esaminera la
batteria per vedere quanta energia € rimasta.

Cosaserve saperesulla batteria
del dispositivo

Allinterno del dispositivo € alloggiata una batteria,
bensigillata, che fornisce I'energia necessaria

a tenere sotto-controllo il ritmo cardiaco e a stimolare
il cuore,.Come qualsiasi altro-tipo di batteria,

la batteria del dispositivo si scarica nel tempo.

Dal momento che la batteria € sigillata in modo
permanente allinterno del dispositivo, non pud essere
sostituita quando é-scarica. Sara invece necessario
sostituire 'intero dispositiva (vedere “Sostituzione del
sistema” a.pagina’'31).-La durata della batteria del
dispositivo dipende dalle impostazioni‘programmate
dal'medico e dalla quantita‘di terapia erogata.

Come si fa a sapere se la batteria
del dispositivo si'sta scaricando?

Le batterie del dispositivo presentano una

durata molto prevedibile: " dispositivo controllera
regolarmente«la sua batteria: A ogni visita di controllo;
il medico o l'infermiere valuteranno-a carica della
batteria. Quanda ildivello della batteria diminuisce fino
a un certo valore, il dispositivo deve essere sostituito,
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Sostituzione del sistema

Alla finey il livello di energia della batteria contenuta
nel dispositivo si riduce al punto da rendere
necessaria la‘sostituzione del dispositivo stesso
(vedere*Cosa'serve sapere sulla batteria
deldispositivo” a pagina 30). Il medico controlla
irivello'della batteria e stabilisce quando ¢ il
momentadi sostituire il dispositivo.

Per sostituire il 'dispositivo, il cardiologo apre la tasca
sotto la pelle, dove é situato il'dispositivo. Quindi,
scollega‘il vecchio dispositivo dagli elettrocateteri e
si-assicura che gli elettrocateteri funzionino in modo
corretto corvil nuovo dispositivo:

In casirari, gli elettrocateteri possono non funzionare
in’modo corretto con il nuovo dispositivo e il medico
potrebbe doverli sostituire. |l-medico-accerta se ¢ |l
caso.di sostituire gli elettrocateteri.

Se unelettrocatetere deve essere sostituito,
il.cardiologo.inserisce. un nuova elettrocatetere in
una-vena,-allo stesso modo in cui & stato impiantato
I'elettrocatetére originale: Vedere “Impianto del
sistema CRT-P”a pagina 19:

Il medico collega quindi gli elettrocateteri-al sua
nuovo dispositivo.‘Infine, esamina il.nuovo-sistema
per assicurarsi che funzioni‘in modo corretto.
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Dopo il test, la tasca viene richiusa. Dopo l'intervento
I'incisione pud causare un po’ di disagio. Il ritorno alle
attivita'-normali dovrebbe avvenire molto presto dopo
la“procedura:

Rischi

I'rischi riscontrati durante una procedura di sostitu-
zione di un dispositivo e/o elettrocatetere sono simili
ai rischi dell'impianto iniziale, come- infezioni, danni
ai tessuti e sanguinamento. Vedere “Rischi correlati
alfimpianto” a pagina:21.

Assicurarsi di parlare-con il medico dei potenziali
rischicquando si prendono decisioni sulla
sostituzione-del sistema.
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Importanti informazioni sulla sicurezza

H suo‘dispositivo ha delle funzioni interne che
lo‘proteggono.dalle interferenze prodotte dalla
maggior parte.delle apparecchiature elettriche.
Molti ‘degli strumenti che maneggia o con cui

lavora quotidianamente non possono influenzare

il dispositivo. Comunque, il dispositivo € sensibile
alle forti-interferenze elettromagnetiche (EMI) e pud
essere danneggiato da alcune sorgenti di campi
elettrici o magnetici.

Se.il'suo lavoro le-richiede di-esserecvicino.a grandi
generatori industriali:o fonti‘radar, avracbisogno di
considerazioni.aggiuntive prima di-ritornare al lavoro.
Se il suo lavoro si'svolge-in talestambiente, ne parli
con il suo medico.

Apparecchi e.strumenti domestici
in funzione

Il seguente elenco fornisce-le linee ‘guida per
un’interazione sicura con molti.comuni strumenti,
apparecchi e attivita.
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Strumenti che sono sicuri,
se utilizzati normalmente:

- Apriscatole elettrici

+ Asciugacapelli

* “Aspirapolveri

» _Cercapersone

» Console di gioco con laser

+ Dispositividi allarme per pazienti
+ Fax/fotocopiatrici

*.-Forni a microonde

« Forni.(elettrico, a convezione e a gas)
* ~Frullatori

« Lavatrici-e asciugatrici

* Lettini per'abbronzatura

* Lettori di.\CD/DVD

«~PDA (Personal digital assistant)

NOTA: i -PDA che funzionano‘anche come telefono
cellulare vanno tenuti-ad almeno 15,cm dal dispositivo.
Vedere “Telefoni cellulari™a pagina 40.

* Personal computer
* Purificatori di aria
« Radio (AMe FM)
+ Scaldini

* Schermi elettrici-invisibili
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» Spazzolini elettrici
» Stufe (elettriche o a gas)
+ Stufe portatili

» Telecomandi (TV, porta del garage, stereo,
attrezzatura fotocamera/videocamera)

» Termocoperte

 Torrette-TV o radio (sicurezza all’esterno
delle-aree limitate)

TV

» Vasche idromassaggio

NOTA: Consulti il medico prima di utilizzare la vasca
idromassaggio.-La sua condizione medica potrebbe
non permettere I'utilizzo di questa apparecchiatura,
che comunque non danneggeradil dispositivo.

* Videogame

» Videoregistratori

Avvertenze e precauzioni

Qualora‘utilizzi.uno di.questi-oggetti, € importante
mantenerli.alla distanza consigliata.dal dispositivo;
alfine di'evitare I'interazione.
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Oggetti che non devono essere posizionati
direttamente sopra al dispositivo, ma che sono
comunque sicuri da utilizzare:

 Lettori MP3 e multimediali portatili (quali iPod™)
che.non fungono anche da telefono cellulare
(vedere*Telefoni cellulari” a pagina 40)

NOTA: Sebbene i lettori MP3 portatili possano non
interferire con il dispositivo, le cuffie e gli auricolari devono
essere-postiad almeno 15 cm (6 in) dal dispositivo,

e si‘deve-evitare di far pendere le cuffie intorno al collo.

» "Massaggiatori manuali
+ Rasoi elettrici

«.-Telefoni cordless (casalinghi)

Strumenti-che possono essere utilizzati,
ma che dovranno rimanere almeno a 15 cm
dal dispositivo:

- Bacchette. magnetiche utilizzate nel.gioco
del'Bingo

" Cuffie e.auricolari

NOTA: E sicuro-usare-cuffie e auricolari, ma-si deve
evitare che pendano intorno al colflo e di.conservarli in
tasche sul petto o altre tasche-da camicia poste-a meno
di 15¢cm daldispositivo.

+* Dispositivi-che trasmettono segnali Bluetooth™
o 'Wi-Fi (telefoni cellulari, .router.internet
wireless ecc.)

iPod € un marchio di Apple Inc.
Bluetooth & un marchio di Bluetooth SIG, Inc:
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+ Telefoni cellulari tra cui PDA e lettori MP3
portatili con telefoni cellulari integrati

NOTA: Per ulteriori informazioni sui telefoni cellulari,
vedere “Telefoni cellulari” a pagina 40.

Strumenti-che possono essere utilizzati,
ma che dovranno rimanere almeno a 30 cm
dal dispositivo:

* “Altoparlanti-stereo
«Seghe a catena

+.'Slot machine

» Soffiatori per:fogliame

» Spazzaneve ad-aspirazione

* Strumenti di alimentazione cordless alimentati
abatteria

» Strumenti da officina(trapani, seghe
da.tavolo; ecc.)

«-Tagliaerba
*yTelecomandi con:antenne

«_\Trapani e strumenti-con fito elettrico

Strumenti.che possono essere utilizzati, ma
che dovranno ‘rimanere almeno.a 60 cm dal
dispositivo:

» Antenne radio CB e della-polizia
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* Motori e alternatori accesi, specialmente quelli
che:si trovano nei veicoli

NOTA: Evitare di appoggiarsi sopra i motori e gli alterna-
tori accesi di un’automobile in funzione. | generatori di
correnteccreano campi magnetici che potrebbero danneg-
giaredl.dispositivo. Tuttavia, la distanza necessaria per
guidare in‘un veicolo ¢ sicura.

¢ Saldatori ad arco

Oggetti che non devono essere utilizzati:
+-Bilance che misurano il grasso corporeo
o “Martelli pneumatici
+ Materassi e-sedie. magnetici
» Pistole per stordire

In’caso-di domande sulla:sicurezza rispetto alle
interferenze elettromagnetiche di una particolare
attrezzatura, attivita o di-un particolare strumento,
contattare il Servizio pazienti Boston Scientific al
numero telefonico’+1651 5824000, E possibile
inoltre fare riferimento al-Diagramma di compatibilita
delle interferenze elettromagnetiche su
www.bostonscientific.com/patients.

Sistemivdi sicurezza e rilevazione di fiti

Sistemi elettronici antifurto (inclusa disattivazione
tag) e cancelli di sicurezza o lettori ditag che
comprendono apparecchi-per l'identificazione
mediante radiofrequenza (RFID, radio frequency
identification) (spesso situati presso.entrate di

38



negozi o biblioteche, casse e in sistemi di controllo

dell’accesso nei pressi di punti di ingresso) non

dovrebbero essere causa di preoccupazione se Si

seguono queste linee guida:

Passare attraverso sistemi di sicurezza
e antifurtoa.passo normale.

Non appoggiarsi o soffermarsi in prossimita
ditali sistemi.

Non-appoggiarsi a sistemi di-controllo
montati-su banconi o sistemi di disattivazione
di-tag manuali:

Evitare di.soffermarsi nei pressi di porte

di entrata o uscita, poiché nelle pareti o nel
pavimento.di tali aree potrebbero essere
nascosti dei sistemiantifurto.

Seci si trova nei pressi di-un sistema elettronico
antifurto, di'sicurezza o,di controllo-dell’'accesso

e si sospetta.un’interazione (si percepiscono
sintomi) da'uno di questi sistemi con'il

dispositivo, allontanarsi tempestivamente dagli
apparecchi vicini-e informare il medico.

E improbabile che il dispositivo impiantabile di
Boston-Scientific inneschil'allafrme diun sistema
elettronico antifurto,o di sicurezza:

Sistemi di_sicurezza‘aeroportuali

Il dispositivo contiene parti-metalliche che potrebbero

far suonare i sistemi di-allarme dei.metal detector

della sicurezza degli aeroporti: || passaggio sotto
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le arcate di sicurezza non danneggia il dispositivo.
Comunigcare al personale di sicurezza che si
e portatori di un dispositivo impiantato.

I' rilevatori di'sicurezza manuali degli aeroporti
potrebbero influire temporaneamente sul
funzionamento.del dispositivo. Se possibile,

chiedere di-essere perquisito con le mani invece

che con.il rilevatore manuale. Se & necessario usare
il.rilevatore manuale, informare il personale addetto
alla sicurezza che si ha un dispositivo impiantato.
Ricordare al personale di sicurezza di non sorreggere
il rilevatore sopra al dispositivo e di effettuare
il.controllo rapidamente.

In’caso<di domande riguardo alla sicurezza
aeroportuale,.contattare il medico-oil
Servizio pazienti Boston-Scientific al numero
telefonico +1-651 582 4000:

Telefoni cellulari

Mantenere il telefono cellutarecad almeno 15'cm dal
dispositivo. |l telefono cellulare € una sorgente-di EMI
e pud‘danneggiare la funzionalita del dispositivo:
Questa interazione € temporanea-e, allontanando.il
telefono, il'dispositivo riprende la-propria funzionalita,
Per ridurre le’probabilita, di interazione, seguire
queste precauzioni:
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* Mantenere il telefono cellulare almeno a 15 cm
dal-dispositivo; se il telefono trasmette piu di
3’Watt, aumentare la distanza a 30 cm

» Appoggiare il telefono cellulare all'orecchio
opposto rispetto al lato del corpo dove € posto
il\dispositivo

* Non'portare il telefono cellulare in un taschino
a livello del petto o a una cintura, se la distanza
dal dispositivo non & superiore a 15 cm

Queste precauzioni sono da applicare solo ai telefoni
cellulari e-non aitelefoni-cordless di casa. In ogni
caso evitaredi appoggiare’il ricevitore del telefono
cordless direttamente sul dispositivo.

Procedure-dentistiche e mediche

Alcuneprocedure mediche potrebbero danneggiare

il dispositivo 0 comunque influire sul-suo
funzionamento. Non dimentichi di informare il dentista
e i-medici-della presenza.dicun dispositivo impiantato
in modo che possano-prendere le.necessarie
precauzionicIn particolare € necessario fare
attenzione alle 'seguenti procedure:

+ Immagini‘a risonanza magnetica (MRI):
Questo € di un test'diagnostico che utilizza un
forte’campo elettromagnetico. Alcuni sistemi. di
pacemaker-sono stati progettati per consentire
al paziente di esseresottoposto a 'scansioni
MRI a specifiche condizioni. Rivolgersi-al
medico in merito alle capacita del dispositivo
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e degli elettrocateteri. Se il sistema non

e uno di quelli idonei per essere sottoposti
a-scansione o se le condizioni richieste non
sono soddisfatte, le scansioni MRI possono
danneggiare gravemente il dispositivo e non
devono essere eseguite. || suo medico deve
sempre confermare che sia lei che il sistema
di stimolazione siano idonei e pronti per una
scansione MRI perché lei sia sottoposto

atale procedura. Gli ospedali conservano gl
apparecchi.per MRI in stanze con segnali che
indicano_che all'interno sono presenti magneti.
Non-entrare in queste stanze a meno che il
medico non abbia confermato che il sistema di
stimolazione sia idoneo e soddisfi i requisiti di
una scansione-di MRI.

Diatermia: questa procedura utilizza un campo
elettrico per-apportare calore aitessuti del
corpo epotrebbe danneggiare il suo dispositivo
O causare lesioni.-La diatermia.non deve essere
eseguita.

Elettrocauterizzazione: questa tecnica

e utilizzata:durante-le procedure chirurgiche per
arrestare il sanguinamento. Se € necessario
utilizzare un’elettrocauterizzazione, discuta

con il suo cardiologo e il medico.che effettua la
procedura. medica:

Elettrolisi e termolisi: si tratta.di procedure
dermatologiché o di-depilazione che passano
corrente elettrica nella pelle. Ne parli con il
cardiologo prima di sottoporsi a trattamento
di elettrolisi o di termolisi.
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» Defibrillazione esterna: si tratta di una
procedura, utilizzata di solito in situazioni
mediche di emergenza, che eroga una scossa
elettrica al cuore attraverso un’apparecchiatura
esterna; per riconvertire una frequenza cardiaca
rapida e.rregolare in un ritmo normale. La
defibrillazione esterna puo influire sul dispositivo,
ma-<se € necessaria puod essere effettuata.

Se viene sottoposto a defibrillazione esterna,
passatala’fase di emergenza non dimentichi di
contattare il suo medico appena possibile, per
verificarevil corretto funzionamento del dispositivo.

* Litotripsia: sitratta di una procedura utilizzata
per frantumare i calcoli delle vie urinarie (per
esempio-i-calcolirenali). Semon si prendono
determinate precauzioniialitotripsia puo
danneggiare il dispositivo..Ne-parli con
il cardiologo e con.il'medico che effettua
la.procedura per valutare cosa si pu0 fare
per proteggere il-dispositivo.

*'Radioterapia per il trattamento del-cancro;
questa procedura pud-danneggiare-il
dispositivo erichiede particolari-precauzioni.
Se si necessita di radioterapia, ne parli-¢con
il cardiologo e con-il medico che effettua
la;procedura medica.

 Unita di stimolazione elettrica dei nervi
pervia transcutanea (TENS): si tratta'di un
dispositivo prescritto‘da un'medico-0 da:un
chiropratico per-tenere controllato il dolore
cronico. L'unitd TENS ‘pud-incidere sul
funzionamento del dispositivo'e necessita
di particolari precauzioni..Se € necessario
utilizzare un TENS, parli-con.il cardiologo.
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La maggioranza delle procedure mediche
e dentistiche non danneggiano il dispositivo.
Alcuni esempi comprendono:

» Macchinari per ECG

» -Mammografie

NOTA: Le mammografie non interferiscono con il
dispositivo. Tuttavia, il dispositivo potrebbe danneggiarsi
se compresso’nella macchina per mammografia.
Sivassicuri che il medico o il tecnico sappiano

che e portatore di un dispositivo impiantato.

< Procedure.diagnostiche a ultrasuoni
» ‘Raggi-X a uso-diagnostico
« TAC

» Trapani:a-usodentistico e apparecchiatura
di pulizia

Prima“di qualunque intervento. chirurgico informi il
dentistao il medico-della presenza di un sistema per
il trattamento dell'insufficienza cardiaca. k medico
interessato contattera il cardiologo che segue
il dispositivo. pertrovare il migliormodo-per
fornire il trattamento.

In caso di. domande riguardo.ad apparecchiature;
strumenti, procedure -mediche o parti'di
un’apparecchiatura. specifiche, rivolgersi al medico
o contattare il Servizio pazienti Boston Scientific al
numero telefonico #1°651.582 4000.
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Riepilogo

E naturale che si senta in ansia o nervoso in
occasione dell’impianto del sistema CRT-P. Ricordi
che il"dispositivo pud_rappresentare una grande fonte
di rassicurazione per leie i suoi amici e familiari.

Durante la fase dicadattamento.al nuovo dispositivo,
spesso puod essere utile discutere con altri pazienti
portatori.di:CRT-P."Si informi-presso il medico,
F'infermiere o Boston Scientific circa la presenza
nella sua zonadi un gruppo-di sostegno per pazienti
portatori di-CRT-P.

Questo manuale contiene informazioni- mirate a farle
meglio comprendere)il suo_disturbo cardiaco-€-il
dispositivo:Se ha domande.riguardo a cio-che ha
letto; ne parli-con.it.suo medico’o infermiere, poiché
rappresentano la sua miglior fonte di informazioni
sulle sue‘particolari esigenze o situazioni;
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Informazioni di contatto

Per posta:

Boston Scientific Corporation

4100 Hamline Avenue North

St. Paul, Minnesota 55112-5798 USA

Per telefono:
Da tutte le nazioni: +1.651.582.4000

Simbolixriportati:sulla confezione

M Fabbricante

Rappresentante autorizzato
= jrer) nella Comunita -Europea

Marchio .CE di conformita con
c 60086 l'identificazione dell’organismo
notificatore autorizzante 'uso

del marchio

Note e<domande

Utilizzi questo spazio per annotare domande-o informazioni
aggiuntive sul'dispositivo:
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A

Affidabilita, -3

Apparecchiature
dentistiche; 44

Apparecchi domestici
precauzioni; - 33

Arresto cardiaco; 5
Asincronia;. 5
Atrio, atri, 5,11

Atrioventricolare (AV)
nodo,. 6
sincronia;. 9

Attivita, 24,27

Avvertenze;
vedere-Precauzioni

B

Batteria, 30
esaurimento, ~30

Blocco cardiaco, 5,14
Bradicardia, 6,14
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C

Campo
elettromagnetico, 6

Catetere, 6

Comunicazione in
telemetria
con bacchetta, 29

radiofrequenza
(RF), 29

D

Defibrillazione
esterna; 43

Diatermia, 42

Dispositivo, 17
affidabilita, 3
impianto; 19
sostituzione, 31

Dissincronia
ventricolare, 6



E

ECG/EKG
(elettrocardiogramma), 6

Elettrocatetere,
elettrocateteri, . 7,18

impianto, 19
sostituzione,) 31

Elettrocaute-
rizzazione, 42

Elettrofisiologia, 9
Elettrolisi;. 42

Elettronica
precauzioni, 33

Esercizio. fisico; - 24

F
Farmaci, 24
Frequenza-adattativa, 7

Funziene cardiaca; 11

G

Generatore di impulsi; 7,
vedere anche Dispositivo

Glossario,- 5
Guidare, 28
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Impianto del sistema, 19
recupero, 23
rischi, 21

Infarto del miocardio
(M1), 7

Insufficienza
cardiaca, 7,13

Interferenza
elettromagnetica
(lEM), 7,33

iPod, 36

L
Litotripsia, 43

M
Macchinari per ECG, 44
Mammografie, 44

MP3 e.lettori
multimediali; 36

MRI, 41

N

Navigazione, 27

Nodo senoatriale
(SA), 8,11

Nuoto, .27



P Procedure di

Percorsi‘elettrici del depilazione, 42

cuore; 12 Procedure mediche, 41
Precauzioni;“33 Programmatore, 8,17,29
apparecchi
domestici,” 33 R
defibrillazione Radar, 33
gelemg>3 Radioterapia, 43
diatermia; 42 Ragai X4
elettro- agal A,
cauterizzazione, 42 Recupero, 23
elettrolisi, 42 Rischi,
litotripsia, 43 vedere Precauzioni
MRI,; 41 interferenze
procedure elettromagnetiche, 33
dentistiche, 41 post-impianto, 21
procedure procedura di
mediche;” 41 impianto, - 21
radjoterapia, 43 procedura di

sistemi-antifurto, 38 sostituzione, 32

sistemi di‘sicurezza Ritmo cardiaco; 9
aeroportuali; 39

strumenti, 33

telefoni S
cellulari;”’ 37,40 Scale,. 27

termolisi, 42 \
Sicurezza,

unita TENS, 43 vedére Precauzioni
Procedure dentistiche; 41 gictania CRT-P, 17

Procedure affidabilita; 3
dermatologiche, 42 dispositivo, 17

elettrocateteri, .18

Rivolgersi al'medico, .28
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impianto, 19

Pacemaker
con-terapia di
resincronizzazione
cardiaca; 8

rischi, 21

sostituzione,~31
Sistemi antifurto, -38

Sistemi'di sicurezza
aeroportuali; 39

Sostituzione del
sistema,. 31

rischi, 32

Strumenti
precauzioni; - 33

T
TAC, 44

Telefoni cellulari, <37,40

Telefoni cordless, - 36, 41

Telemetria:con
bacchetta, 29

Telemetria in

radiofrequenza (RF), 29

Termolisi, 42
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U
Ultrasuoni, 44
unita TENS, 43

\'

Ventricolo,
ventricoli, 9,11

Viaggiare, 24,28

sistemi di sicurezza
aeroportuali, 39

Visite di controllo, 29

Vita con il dispositivo, 27
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