
Σηµαντικές Πληροφορίες Σχετικά
Με Την Ενηµέρωση Λογισµικού

COGNIS 100-D και TELIGEN 100

Η Boston Scientific κυκλοφόρησε την έκδοση 1.05 της εφαρµογής λογισµικού του
Μοντέλου 2868. Με αυτή την ενηµέρωση λογισµικού, η παράµετρος Respiratory Sensor
(Αναπνευστικός Αισθητήρας) θα προγραµµατιστεί στην τιµή Off και δεν θα έχετε
πλέον τη δυνατότητα να την προγραµµατίσετε στην τιµή On. Τυχόν δεδοµένα της
παραµέτρου Respiratory Rate Trend (Κλίση Αναπνευστικής Συχνότητας) που είχαν
συλλεχθεί στο παρελθόν θα αποθηκευτούν και θα µπορούν να προβληθούν στον PRM.
Ωστόσο, δεν θα εκτελείται συλλογή νέων δεδοµένων.

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά µε αυτή την ενηµέρωση, επικοινωνήστε µε τις Τεχνικές
Υπηρεσίες της Boston Scientific στο τηλέφωνο που αναγράφεται παρακάτω.
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