Boston
Scientific

Vigtig information om softwareopdatering
COGNIS 100-D og TELIGEN 100

Boston Scientific har frigivet softwareapplikation model 2868, version 1.05. Med denne
softwareopdatering vil Respiratory Sensor vaere programmeret til Off, og det er ikke
leengere muligt at programmere funktionen til On, Eventuelt tidligere indsamlede data
for Respiratory Rate Trend bliver gemt.og kan'ses pa programmeren. Men der bliver
ikke indsamlet flere data.

Hvis De har spgrgsmal vedrgrende denne. opdatering, bedes - De kontakte
Boston Scientific Technical Services pa det telefonnummer, der er-anfart herunder.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA
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