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HASZNALATI UTMUTATO

Védjegynyilatkozat
A LATITUDE a Boston Scientific Corporation vagy leanyvallalatainak védjegye.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.

Leiras és hasznalat

A Patient Data Management (Betegadatok kezelése) a LATITUDE™

programozoérendszer (modellszam: 3300) alkalmazasa, amely egy hordozhaté

szivritmuskezel® rendszer, €s arra szolgal, hogy Boston Scientific (BSC)

rendszerekkel, azaz belltethetd pulzusgeneratorral (PG) és vezetékeivel egyitt

hasznaljak.

MEGJEGYZES: Jelen kezikonyvben lathato képernybkepek csak

illusztraciok, On-nem biztos, hogy pontosan ugyanezt latja
a sajat képernydjén.

Rendeltetés

A LATITUDE: programozorendszert kérhazi és klinikai kérnyezetben torténd
felhasznalasra tervezték; célja,- hogy’kommunikaljon a Boston Scientific
belltethetd pulzusgeneratorokkal. Az 'alkalmazott szoftver iranyitja‘a
pulzusgeneratorral-valé-6sszes kommunikacios funkciot. A szoftver részletes
alkalmazasi utasitasait lasd a csatlakozé pulzusgenerator termékismertetéjében.

Célkbzbnség

A 3300-as modellszamu. programozo eszkdza készulgk belltetése és/vagy
mikddésének ellenérzése teriletén képzett vagy tapasztalattal rendelkez6
egészségligyi szakemberekiszamara készdilt.

Szikséges tapasztalat és szaktudas

A felhasznaldknak behatdéan ismerniuk kell'a sziv elektroterapias kezeléseit.
Kizarélag képzett, a készulék megfelelé-hasznalatara vonatkozd:szakismerettel
rendelkezd szakorvosok hasznalhatjak.

Orvosi felugyelet

A LATITUDE programozérendszert kizardlag folyamatos ‘orvosi fellgyelet mellett
szabad mikodtetni. Az eljaras ideje alatt a'beteget orvosi-személyzetnek kell
folyamatosan megfigyelnie egy EKG-monitor segitségével.



Orvostechnikai eszk6z miikodtetéjére vonatkozoé rendelkezések

A nemzeti szintli jogszabalyok megkdvetelhetik, hogy a felhasznald, a gyarto
vagy a gyarté képvisel6je elvégezze és dokumentalja a készulék biztonsagi
ellendrzését a telepités soran. A nemzeti szintli jogszabalyok megkoévetelhetik,
hogy a gyarté vagy a gyarto képvisel6je képzést tartson a felhasznaldknak

a készilék és tartozékainak megfeleld hasznalatardl.

Ha nem ismeri az On orszagaban érvényes jogszabalyokat, Iépjen kapcsolatba
a Boston Scientific helyi képvisel&jével.

Ellenjavallatok

A LATITUDE programozorendszer alkalmazasa ellenjavallott a nem
Boston Scientific altal gyartott pulzusgeneratorok esetében.

A Patient Data Management (Betegadatok-kezelése) alkalmazas ellenjavallott
a Boston Scientific 3300<as modellszami LATITUDE™ programozérendszertdl
eltérd programozérendszerek esetében.

Az egyes Boston Scientific.pulzusgeneratorok hasznalatara vonatkozo
ellenjavallatokat |asd az adott pulzusgeneratorhoz tartozé termékspecifikus
dokumentacidban.

FIGYELMEZTETESEK ES OVINTEZKEDESEK

Lasd a LATITUDE 3300-as modellszamt programozoérendszer felhasznaloi
kézikbnyvében.

A PATIENT DATA MANAGEMENT (BETEGADATOK
KEZELESE) ALKAEMAZAS FUNKCIOI

A LATITUDE programozérendszer Patient Data Management (Betegadatok
kezelése) alkalmazasa lehetévé teszi a beultetés/kontrollvizsgalat soran vagy azt
kdvetben a vonatkozé adatok nyomtatasat, elmentését és atvitelét (Bluetoothon
vagy USB-meghajton keresztul) egy klinikai szamitdgépre annak érdekében,
hogy azokat fel lehessen dolgozni vagy at lehessen helyezni kiilsd rendszerekre
(pl. a LATITUDE Link rendszerbe).

A LATITUDE programozérendszer:

* Abeteg mentett adatait exportélja a programozé mereviemezérdl
a kdvetkezdk valamelyikére:
= Eltavolithaté USB-meghajtéra

= Bluetooth® vezeték nélkuli technoldgia segitségével egy masik
szamitégépre (pl. a LATITUDE Link rendszert miikbdtetére)



Tarolja a betegadatokat a programoz6 merevlemezén vagy USB-
meghajton, amely betegadatokat késébb eld lehet hivni

Nyomtathato jelentéseket készit, amelyek részletesen mutatjak
a pulzusgenerator funkcidit, a tarolt betegadatokat és a vizsgalatok
eredményeit

A betegadatokat kddolni is lehet az USB-meghaijtora valo exportalas el6tt

PDF formatuma jelentés(eke)t készit a mentett betegadatokbdl és
a jelentés(eke)t menti a belsé merevlemezre vagy egy USB-meghajtéra

Adatkezelési megfontolasok

Mentse az adatokat kikapcsolas el6tt. A kikapcsolaskor valamennyi

el nem mentett adat torl6dik: A rendszer kikapcsolasakor a beteg és

a pulzusgenerator valamennyi valos ideji adata torlédik a 3300-as
modellszamu programozé memorigjabol. A merevlemezen mar létezd
betegadatok-megmaradnak. A betegadatok mentése a merevlemezre vagy
egy USB-meghaijtéra csak akkor térténik meg, ha a felhasznalo kivalasztja
a'kivant adatokat é€s'konkrétan menti azokat.’Sziikség szerint mentse

a beteg'és apulzusgenerator adatait a merevlemezre vagy egy USB-
meghajtora mieldtt kikapcsolja a késziiléket.

Gondoskodjonarrdl, hogy a-pulzusgenerator valamennyi adata le legyen
mentve egy USB-meghajtora, mielétt a LATITUDE programozoérendszert
visszakiildené a Boston Scientific részére, mert a szervizelés céljabdl
visszakuldott LATITUDE programozorendszerbdl ilyenkor torlik valamennyi
beteg- és pulzusgenerator-adatot.

A LATITUDE programozérendszerben legfeljebb. 400 kilonbdz6 beteg
feliegyzései menthet6k: A pulzusgenerator lekérdezésekor a 3300-as
modellszamu programozé megkeresi,-hogy.van-e tarolt feljegyzés errél

a pulzusgeneratorrol, vagy a felhasznald uj feljegyzést kivan létrehozni.

Ha uj feljegyzést kell |étrehozni,-és a-.LATITUDE programozoérendszerben
mar a maximalis szamu400 feljegyzés tarolva van, a rendszer
automatikusan torli a legrégebbitarolt feljegyzést, hogy helyet készitsen az
0j betegfeljegyzésnek.

Tanacsos a Selective Save (szelektiv-mentés) opcidt hasznalni, hogy
csak a kivant feljegyzések legyenek elmentve, mert ezéltal:'optimalisan
kihasznalhato a taroléhely.



BIZTONSAGOS PATIENT DATA MANAGEMENT
(BETEGADATOK KEZELESE)

A 3300-as modellszamu programozé merevlemezén lévd valamennyi betegadat
kodolt. A betegadatokat csak korlatozott ideig lehet a programozdéban tarolni.
A programoz6 a merevlemezen tarolt adatokat 14 nap utan automatikusan
torlie. A betegadatok ilyen jellegi ellen6rzését a rendszer akkor végzi el, amikor
a programozot bekapcsoljak, de naponta egynél nem tébb alkalommal. Amikor
a betegadat a programozdban torlésre keril, akkor az teljesen torlédik, azaz nem
hivhato eld.
MEGJEGYZES: A felhasznalé nem kap arrdl értesitést, hogy térlést hajtott
végre:a rendszer.

Kizarélag ismert Bluetooth® eszk6zokhoz csatlakozzon, ellenkezé esetben

a betegadatokat jogosulatlan nyomtatokhoz vagy eszkdzokhoz kildheti, ha
nem koveti az utasitasokat. Tordlje valamennyi betegadatot miel6tt a 3300-as
modellszamu programozot barhova elszéllitana, vagy amikor a programozé
kikerul a klinika kdzvetlen iranyitasa aldl.

MEGJEGYZES: A betegadatok kodolasa az Advanced Encryption Standards
(AES) (titkositasi szabvany) alkalmazasaval torténik.
Aprogramozé merevlemeze AES-256-0t, illetve ha a
felhasznalé USB-meghajtot valaszt ki, akkor az USB-
meghajté AES-128-at alkalmaz.

a. Ha a programozoét kikapcsoljak, a betegadatot nem lehet téréini. Ha a programozét nem
kapcsoljak be addig, amig a 14 napos id6korlat le nem telik, az adat akkor fog térl6dni, amikor
legkdzelebb a programozot bekapcsoljak.
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PG VAGY PSA MUNKAMENETBOL SZARMAZO
ADATOK NYOMTATASA, MENTESE ES ATVITELE

Ebben a részben talalhatd, hogyan lehet a betegadatokat nyomtatni, menteni,
és athelyezni PG vagy PSA munkamenetben.
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Fnd Session

[1] Print (Nyomtatas) funkcio [2] Save (Mentés) funkcié [3] Bluetooth® Transfer
(Adatatvitel Bluetoothon keresztul) funkcié [4] Gorgetésav a tovabbi jelentési opcidk
megtekintéséhez

1. dbra: PG/PSA munkamenet - Adatok lapfil - Adatkezelés

Betegadatok nyomtatasa

A betegadatok nyomtatasahoz kdvesse a kovetkezé épéseket:

1. Valassza ki a Data (Adatok) gombot aképerny6 aljan, és megnyomasat

kovetéen megjelenik a Data Management (Adatkezelés) képernyd
(1. abra oldalon: 5).

2. Vélassza ki a kivant Report(s) (Jelentés(ek)), Episode(s) (Epizdéd(ok))
és/vagy Real-time Log(s) (Valds ideji napld(k)) opcidt.
3. Valassza ki a kivant nyomtatasi forrast, a nyomtaté savra kattintva.

4. Kattintson a Print (Nyomtatas) gombra a betegadatok nyomtatasanak
megkezdéséhez.



Betegadatok mentése

Ha a betegadatokat a programozé merevlemezére vagy egy USB-meghajtéra
kivanja menteni, hajtsa végre a kdvetkez6 miiveleteket:

1. Valassza ki a Data (Adatok) gombot a képerny6 aljan, és megnyomasat
kovetéen megjelenik a Data Management (Adatkezelés) képernyd
(1. abra oldalon: 5).

2. Valassza ki a kivant Report(s) (Jelentés(ek)), Episode(s) (Epizdd(ok))
vagy Real-time Log(s) (Val6s idejli napld(k)) opcidt.

3. Valassza ki a kivant forrast a Hard Drive (Merevlemez) sévra kattintva,
és valassza ki a HardDrive (Merevlemez) vagy USB opciét.

4. Kattintson a Save (Mentés) gombra a betegadatok mentésének
megkezdéséhez.

MEGJEGYZES: Tanacsos a Selective Save (szelektiv mentés) opciot
hasznalni, hogy csak a kivant feljegyzések legyenek
elmentve, mert ezaltal optimalisan kihasznalhat6 a
tarolohely.

MEGJEGYZES: A betegadatokat csak korlatozott ideig lehet a programozé
merevlemezén tarolni. Ajprogramozé a merevlemezen tarolt
adatokat 14 nap utanautomatikusan torli

MEGJEGYZES: A betegadatok anap folyaman barmikor mentheték. A
Jelentések és a valds idejli naplok mentése kiilbn térténik,
és hozzdadddnak a mar meglévé mentett jelentésekhez
ésvalés'idejii-naplékhoz. Ugyanakkor,-a programozas és
a paraméterek beallitasainak mentésekor az uj beallitasok
az aktualisan elmentett valtozatok helyébe lépnek. A
programozas s a paraméterbedllitasai kbziil csak a
lequtdbb mentett beallitasok maradnak meg,

Betegadatok atvitele Bluetooth® segitségével

A betegadatokat (akar kivalasztott betegek, akar valamennyi beteg-esetében)

at lehet vinni masik szamitégépre Bluetooth® segitségével; ahol az. adatok
megtekinthetok, menthetdk, e-mailben tovabbkildhetdk, illetve hozzacsatolhatdk
egy Electronic Medical Recordhoz (elektronikus orvosi feljegyzéshez)

(pl. a LATITUDE Link rendszer alkalmazasaval).

MEGJEGYZES: A Bluetooth telepitésére éskonfiguralasara vonatkozo
informéciokat lasd a LATITUDE Network and
Connectivity Operator’s Manual,"Model 3294 kiadvanyban
(3294-es modellszamu LATITUDE halézati és csatlakozasi
felhasznaldi kézikonyv).

1. Valassza ki a Data (Adatok) gombot a képerny6 aljan, és megnyomasat
kovet6en megjelenik a Data Management (Adatkezelés) képernyd
(1. abra oldalon: 5).

2. Valassza a Data Transfer (Adatatvitel) gombot (1. abra oldalon: 5).
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3. Kattintson a receiving computer (fogadé szamitdégép) savra a fogado
szamitogép kivalasztasahoz, ahogyan itt lathaté: 2. abra oldalon: 7.
Nyomja meg a Continue (Tovabb) gombot a betegadatok atvitelének
megkezdéséhez

4. Megijelenik az atvitel elérehaladasat jelzd sav (3. abra oldalon: 8).

5. Ha a szamitégép engedélyezi az atvitelt, a szamitégép
parbeszédpanelén az is megjelenik, hogy hova kivanja menteni az atvitt
adatokat.

MEGJEGYZES: Az alapértelmezett hely egy olyan szamitégépen,
amelyre Windows van telepitve: My Documents/
Bluetooth Exchange Folder

6. Az adatatvitel befejez6désekor a programozé egy visszaigazold Gizenetet

jelenit meg.

Select a receiving computer:

sTP3319777

ST e N>

i -

J Continue . Cancel

2. dbra: PG/PSA munkamenet - Adatatvitel



Processing Report(s) and Saving P d Health

L1
Percent Complete

3. dbra: PG/PSA -munkamenet - Adatatvitel elérehaladasa

A'PATIENT DATA MANAGEMENT (BETEGADATOK
KEZELESE) ALKALMAZAS

A Patient Data.Management (Betegadatok kezelése) alkalmazassal a
programozdé mereviemezeére mentett betegadatokat exportalhatja, helyezheti at,

nyomtathatja, olvashatjaés torolheti.

Adatvédelmi figyelmeztetés: Azzal, hogy adatokat exportal a LATITUDE
programozoé rendszerbdl; felel6sséget vallal az adatok védelméért
és biztonsagaért. A betegadatok nyomtatasat, tarolasat; atvitelét,
olvaséasat és torlését a‘hatalyos adatvédelmi és -biztonsagi térvényeknek
megfeleléen kell végezni: Javasolt‘a szoftver altal nyujtott biztonsagos
exportalasi médszer hasznalata.

A Main screen (F6) képernyén valassza aPatient Data Management
(Betegadatok kezelése) gombot ennek az alkalmazasnak az el6hivasahoz.
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\ Quick Start™ (automatic Device Interrogation)
Press here to interrogate the device
and begin a session with a patient.
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Patient Data Management
Press here to manage patient data and reports
on the USB Drive or Programmer.

P ) —
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Utilitles Select PG Real-time Log

4. 4bra: Fé'képernyé a betegadatok kezelése gombbal

Export funkcio

E Select All
Patients
E Deselect All
Patients
SAVE TO USB

Save with
Password Protection

Password protection will encrypt
the patient data on the USE drive.

DATA TRANSFER

Data Transfer

5. &bra: Betegadatok kezelése - Export lapful
9



Export - Mentés USB-re

A 3300-as modellszamu programoz6 merevlemezén tarolt betegadatokat
(akér kivalasztott betegek, akar valamennyi beteg esetében) exportalni lehet egy
USB-meghajtora.

1.

Helyezze a meghajtét a programozé bal oldalan talalhaté USB portok
egyikébe.

A Main screen (F6) képernyén valassza a Patient Data Management
(Betegadatok kezelése) gombot (4. abra oldalon: 9.)

Vélassza az Export lapfulet a Patient Data Management (Betegadatok
kezelése) képernyén.’A rendszer megjeleniti az aktualisan a programozoé
merevlemezére mentett betegfeljegyzések felsorolasat.

Vélassza ki az exportalandd betegadatokat. Kivalaszthatja az sszes
betegfeljegyzést a Select'All Patients (Osszes beteg kijeltlése) gombbal,
vagy bizonyos betegfeljegyzéseket a beteg neve melletti jel6l6négyzet
bejeldlesével: Vissza is vonhatja a kijeldléseket a Deselect All Patients
(Osszes beteg kijelolésének visszavonasa) .gombbal, vagy a bizonyos
betegfeljegyzések Kijelolést'a beteg neve:melletti jel6l6négyzet
bejelolésének megsziintetésevel.

Valassza‘a SAVE TO USB (Mentés USB-re) modszert:

a. Ha akivalasztott betegek-adatait kivanja egy USB-meghaijtéra
exportalni, valassza a Save (Mentés) gombot. A betegadatok kodolas
eés tomorités nélkil kerilnek az USB-meghajtora;

b. Akijelolt betegadatok USB-meghajtora torténd kédolt exportalasanak
elinditdsahoz vélassza‘az Save with Password-Protection (Mentés
jelszévédelemmel). gombot. Ajelszoval vald védelem esetén védett
egészségiigyi adatok kerilnek az USB-meghaijtéra.

Ha el6szor hasznalja'az USB-meghaijtot betegadatok tarolasara,
a rendszer figyelmeztetni fogja, hogy:irjon‘be, és erésitsen meg egy
jelszot:

i. Irja be és erésitse megajelszét (lasd 6. abra). A jelszénak
betlikbdl és szamjegyekbdl kell allnia, és‘legalabb-hat karakter
hosszusagunak kell lennie.

ii. Valassza az Initialize (Inicializalas) gombot.
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USB Drive does not contain Boston Scientific data.
A i must be i i to this USB Drive prior to use.

This password will be required to access the data
exported to the USE Drive on Bosten Scientific

Password must contain
a minimum of 6 characters.
alphabetic [a-z, A-Z] and/or numeric [0-9] characters only.

Enter Password: E
Confirm Password: E

m ‘:an‘..r::l

6. dbra: Jelsz6 az USB-hez

Ha a jelszé-nem:felelmeg a rendszer kovetelményeinek, a rendszer
a Password Creation Failed (Jelsz6 Iétrehozasa sikertelen)
parbeszédpanelt jelenitimeg, és megkéri Ont, hogy prébalkozzon ujra.

MEGJIEGYZES: Az exportalt. adatok tarolasara hasznélt USB-meghajton
nem:lehet egyszerre kodolt és nem kodolt adatokat
tarolni-Ha az adatokat egy masik meghajtéra kivanja
atmasolni, helyezze be-az eredeti-meghajtot a
programozoéba €s mentse‘az adatokat a programozo6
mereviemezére, majd exportalja-tjra ki a masik
meghajtora.

MEGJEGYZES: nem a - meghajté kodolt, hanem a meghajton lévé adatok.

6. Ne tavolitsa el az USB-meghajtét-az exportalasimiivelet kbzben. Ha az
exportalas valamilyen okbdl sikertelen, a rendszer hibatzenetet jelenit
meg, amelyben megkéri, hogy-valasszon'a Try Again (Probalja tjra) és
a Cancel (Mégse) lehetéségek kdzott,

7. Ha az USB-meghajté memoridja megtelik az 'exportalasi mivelet
kdézben, a rendszer egy Uzenetben. tajékoztatja arrdl, hogy az exportalas
sikertelen volt. Helyezzen be egy masik, nagyobb tarolékapacitassal
rendelkez6 USB-meghajtét és valassza a Try‘Again (Probalja ujra)
gombot az exportalas folytatasahoz.

MEGJEGYZES: Az exportalt betegadatok nem terjedhetnek ki tobb USB-
meghajtora.
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8. Ha az exportalt adatok nem olvashatok, torélje az USB-meghaijtét,
és probalja Ujra vagy hasznaljon egy masik USB-meghaijtot és exportalja
ismét az adatokat.

MEGJEGYZES: Ha szamitogépet hasznal (pl. klinikai szamitogép) az
USB-meghajton tarolt kodolt betegadatok megtekintéséhez
irjia be az exportalasi folyamat soran megadott jelszot.

Ha elfelejtette a jelszot, hasznaljon egy tj USB-meghaijtot.
A jelszavak nem el6hivhatok.

Export - Adatatvitel

A betegadatokat (akar kivalasztott betegek, akar valamennyi beteg esetében)

at lehet vinni masik szamitdgepre Bluetooth® segitségével, ahol az adatok
megtekinthetdék, mentheték, e-mailben tovabbkuildheték, illetve hozzacsatolhatok
egy Electronic Medical Recordhoz (elektronikus orvosi feljegyzéshez)

(pl. a LATITUDE Linkrendszer alkalmazasaval).

MEGJEGYZES: A Bluetooth telepitésére és konfiguralasara vonatkozé
informaciokatlasd a LATITUDE Network and Connectivity
Operator’s:Manual, Model 3294 kiadvanyban (3294-
es-modellszamu LATITUDE halézati és csatlakozasi
felhasznaldi kézikdnyv).

1..“A Main;screen (F6) képerny6n valassza a Patient Data Management
(Betegadatok kezelése) gombot (4. abra oldalon: 9.)

2. Valasszakiaz Export képernydn megjelend betege(ke)t.
Vélassza a Data Transfer;(Adatatvitel) gombot az-Export lapfilon
(5. abraroldalon:.9).

4. Areceiving computer (fogadd’'szamitdogép) savon valassza ki a fogado
szamitogépet,@hogyan itt lathato:-7. abra oldalon: 13. Nyomja meg
a Continue (Tovabb) gombot a‘betegadatok atvitelének megkezdéséhez

Megijelenik az atvitel elérehaladasatjelzé-sav (8. abra oldalon: 13).

6. Ha a szamitdégép engedélyezi az atvitelt, a szamitogép
parbeszédpanelén az is‘megjelenik, hogy hovéa kivanja’'menteni az atvitt
adatokat.

MEGJEGYZES: Az alapértelmezett hely egy olyan szamitégépen,
amelyre Windows van telepitve:-My Documents/
Bluetooth Exchange“Folder

7. Az atvitel befejez6désekor a programozoegy visszaigazold lizenetet
jelenit meg.
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————— ]

Select a receiving computer:

( s183212222)

X oA . d

7. dbra: Betegadatok kezelése - Adatétvitel

Processing Report(s) and Saving Protected Health Information

oI "~ o
 Percent Complete, Bluetooth: Formatting Report(s)

-

8. abra: Betegadatok kezelése - Adatatvitel elérehaladasa

Olvasasi funkcio

Litilities Select PG Real-time Log

9. abra: Betegadatok kezelése - Olvasas lapftl
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A betegadatok olvashaték a programozé merevlemezérél vagy az USB-
meghajtorol.

1. AMain screen (F6) képernyén valassza a Patient Data Management
(Betegadatok kezelése) gombot (4. abra oldalon: 9.)

2. Valassza a Read (Olvasas) lapfiilet a Patient Data Management
(Betegadatok kezelése) képernyén (9. abra).

3. Valassza az USB Drive (USB-meghaijtd) vagy a Programmer
(Programozé) gombot aszerint, hogy honnan kivan olvasni
betegfeljegyzéseket.

4. Ha megprdbalja a beteg adatainak olvasasat a merevlemezérél vagy az
USB-meghajtordl, amegfeleld alkalmazas indul el. Ha az alkalmazasnak
nem sikeril beolvasnia a betegadatokat, a rendszer tzenetet jelenit
meg, hogy az alkalmazast.nem sikeriilt elinditani, vagy hogy az
adatok nem olvashaték-az USB-meghajtordl vagy a mereviemezrol.

A folytatdshoz. vélaszthatja a Try Again (Probalja ujra) vagy a Cancel
(Mégse) lehetdséget.

5.:'Ha@az olvasasi mivelet sikeresen elindul, arrendszer egy Uzenetben
tajékoztatja arrdl, hogy védett egészségigyi adatok olvasasa torténik az
USB-meghaijtorol vagy a mereviemezrol.

6. Ha USB-meghajtét hasznal, ne tavolitsa el az USB-meghajtot az
olvaséasi mivelet kbzben:

7. Ha aRead(Olvasas) mivelet nem:sikeril, a rendszer:egy hibalizenetet
jelenit meg,;amelyben javasolja‘'vagy a Try Again (Prébalja ujra) vagy a
Cancel (Mégse) gomb kivalasztasat.
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Torlés funkcio

(D) use orive o [ ' I gk - \! Wﬁ?ﬁé’lﬂ

B Bz poe, john | o179 101841 16 Nov 2016 | -

@ Programmer

| il Select All
— | Patients

| Deselect All
< | Patients

';“a Delete
[ ,":3 Purge all Data

Purging will remove sceess to 4l
patient data on the Programimer

) Utilities k Select PG Real-time Log

10. 4bra: Betegadatok kezelése - Torlés lapfil

A merevlemezen, illetve az USB-meghajton archivalt betegadat-feljegyzések
tartalma térolhetd:

MEGJIEGYZES: A térlés funkcio térli a merevlemezen Iévé betegadatokra
térténd hivatkozas(oka)t.-Hasznalja a Burge All Data
(Valamennyi'adat végleges tériése) funkciét a betegadatok
programozorol valéd kédolt torléséhez,

1. Vdélassza a Delete (Torlés) lapfiilet a‘Patient Data. Management
(Betegadatok kezelése) képerny6n (10. abra).

2. Valassza az USB Drive (USBmeghaijtd) vagy a-Programmer
(Programoz6) lehetéséget, aszerint, hogy honnan kivanja torélni
a betegadatokat.

3. Valassza ki a toérlendé betegadatokat. Kivalaszthatja az 6sszes
beteget a Select All Patients (Osszes beteg kijelolése) gombbal,
vagy kivalaszthatja egy adott beteg.adatait a beteg‘neve melletti
jelélénégyzet bejeldlésével. Vissza is«vonhatja a kijeldléseket a
De-select All Patients (Osszes beteg kijelolésének visszavonasa)
gombbal, vagy az adott beteg neve melletti jeldlénégyzet bejeldlésének
megsziintetésével.

4. Akivalasztott betegadatok torlésének elinditasahoz valassza a Delete
(Torlés) gombot. A rendszer a Delete Confirmation (Torlés megerésitése)
parbeszédpanelen megkéri, hogy erésitse meg, hogy térdlni kivanja
a kijelolt betegfeljegyzéseket. A torlés végrehajtdsadhoz vélassza
a Confirm (Meger6sités) gombot, vagy a miivelet megszakitasahoz
a Cancel (Mégse) gombot.
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5. Ha a térlési mivelet sikeresen elindul, a rendszer egy tzenetben
tajékoztatja arrél, hogy védett egészségigyi adatok torlése torténik
a rendszerrdl.

6. Ha USB-meghajtorol kivan adatokat tordlni, ne tavolitsa el az USB-
meghajtét a térlési mivelet kdzben.

7. Ha a torlési mlvelet nem sikerdl, a rendszer egy hibatzenetet jelenit
meg, amelyben javasolja vagy a Try Again (Probalja ujra) vagy a Cancel
(Mégse) gomb kivalasztasat.

Osszes adat végleges térlése funkcio

A merevlemezen tarolt valamennyi betegadat-feljegyzés teljes tartalma torolhetd.
Ez lehet6vé teszi valamennyi betegadat kédolt torliését, igy azok mar nem
hozzaférheték. Hasznélja a Purge All Data (Osszes adat végleges torlése)
gombot mely itt 1athato: 10. abra oldalon: 15.

MEGJEGYZES: A RPurge All Data (Valamennyi adat végleges térlése)
kodoltan térli valamennyi betegadatot a programozobal.

MEGJEGYZES: A Boston Scientific javasolja, hogy a Purge All Data
(Valamennyi adat végleges:tériése) funkciét hasznalja
mindig mielbtt a programozdt javitas céljabdl visszakdildi
vagy masik klinikara, kérhazba széllitja.

POEE L RRPIATICIIN T N\ o~ |
Please confirin that you wish (o remove access to all patient
data currently stored on,_tnbﬁm_qrﬂnmer

Pressing Confirm will automatically rehoot the Programmer
to complete the purgs operation

e B

11. 4bra: Betegadatok kezelése - Valamennyi. adat végleges torlése
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KARBANTARTAS, HIBAELHARITAS, KEZELES ES
SPECIFIKACIOK

A LATITUDE programozérendszer mikddésére és javitasara vonatkozo
kérdésekben vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific vallalattal a kézikbnyv
hatoldalan talalhaté informaciok segitségével. A LATITUDE programozérendszert
kizarolag a Boston Scientific személyzete szervizelheti.

A karbantartasra, hibaelharitasra, kezelésre és specifikaciokra vonatkozo
informaciokat lasd itt: LATITUDE Programming System Operator’s Manual,
Model 3300 (3300-as modellszamu LATITUDE programozorendszer felhasznaloi
kézikbnyve).
MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy valamennyi betegadat és
apulzusgeneratorra vonatkozé valamennyi adat le
legyen mentve eqy USB-meghajtora, mielbtt visszakdildi
a LATITUDE programozérendszert a Boston Scientific
részére. A Boston Scientific javasolja a Purge All Data
(Valamennyi adat végleges tériése) funkcié alkalmazasat,
mielbtt'visszakuldi a programozdét. Valamennyi betegadatot
és a pulzusgeneratorra vonatkozé valamennyi adatot téréini
fognak a LATITUDE programozérendszerbdl a szervizelés
soran.

JOTALLASSAL KAPCSOLATOS ADATOK

A jétallasra vonatkozd-valamennyi tudnivalét 1asd itt: LATITUDE Programming
System Operator’s Manual, Model;3300-(3300-as modellszamu LATITUDE
programozérendszer felhasznaloi kézikbnyve).
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