
MODEL 3300 LATITUDE™-PROGRAMMERINGSSYSTEM 
TILLÆG TIL VEJLEDNINGER TIL PULSGENERATOR*

*Tekniske vejledninger og opslagsværker til lægen
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Dette tillæg giver en oversigt på højt niveau af de vigtigste forskelle mellem Model 
3120 ZOOM® LATITUDE-programmeringsystemet og Model 3300 LATITUDE-
programmeringssystemet (er muligvis ikke tilgængelige i alle lande).
De eksisterende vejledninger til pulsgenerator beskriver egenskaber og funktioner, når den 
bruges med Model 3120-programmeringssystem samt en pacing system analyzer, f.eks. 
Model 3145; denne litteratur er et tillæg til indholdet af disse vejledninger.

BEMÆRK: Model 3300-programmeringssystemet har samme grundlæggende 
egenskaber og beregnet anvendelse som Model 3120-programmeringssystemet 
(figur 1).

Primære ressourcer
Separate vejledninger beskriver Model 3300 LATITUDE-programmeringssystemet. Læs disse 
punkter først:
• Driftsvejledning til LATITUDE-programmeringssystemet, Model 3300
• Driftsvejledning til patientdatastyring, Model 3931
• Driftsvejledning til netværk og forbindelse, Model 3924

BEMÆRK: Se driftsmanual til Pacing System Analyzer (PSA), Model 3922, vedrørende 
PSA-funktioner.

Gå til www.bostonscientific-elabeling.com for de elektroniske versioner. Kontakt 
Boston Scientific ved hjælp af oplysningerne på bagsiden af dette tillæg for at få printede 
versioner.
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3145

3140

3120

Figur 1. Model 3300 LATITUDE™-programmeringssystem

Vigtigste forskelle
Software

• Model 3868 ICD/CRT-D-supportprogrammet erstatter Model 2868-programmet.
▪ Model 3868 erstatter ligeledes Model 2868 inden for PG X-Ray Identifier.
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• Model 3869 Pacemaker/CRT-P-supportprogrammet erstatter Model 2869-programmet.
▪ Model 3869 erstatter ligeledes Model 2869 inden for PG X-Ray Identifier.

• Model 3909-systemsoftwaren med Quickstart-app erstatter Model 2909-programmet.
Netværk

• Trådløs overførsel af patientdata nu muligt via Bluetooth®.
Taster

• RED STAT-knappen erstatter de forprogrammerede STAT PACE-, STAT SHOCK- og 
DIVERT THERAPY-funktionstaster. Den giver support til PSA STAT Pace, STAT Pace, 
STAT Shock og Divert.

• De forprogrammerede INTERROGATE- og PROGRAM-funktionstaster erstattes af 
programmerbare taster.

• Logfunktionalitet i realtid erstatter de forprogrammerede papirhastighedstaster. De 
programmerbare taster erstatter de forprogrammerede Calibrate- og Baseline-taster.

Datalagring

• USB erstatter floppydiskdrev/-support.
Udskrivning

• Support af ekstern printer via USB og Bluetooth® erstatter Internal Strip Chart Recorder

Ос
тар

ял
а в
ер
си
я. Д

а н
е с
е и
зп
ол
зва

. 

Zasta
ralá verze. N

epoužívat. 

Foræ
ldet v

ersi
on. M

å ikke anvendes. 

Versi
on überholt. 

Nicht v
erw

enden. 

Aegunud versi
oon. Ä

rge kasu
tage. 

Πα
λιά

 έκ
δο
ση

. Μ
ην

 τη
ν χ
ρη
σιμ

οπ
οιε
ίτε

. 

Outdated versi
on. D

o not u
se. 

Versi
ón obso

leta. N
o utili

zar. 

Versi
on périm

ée. N
e pas u

tili
ser. 

Zasta
rje

la verzija
. N

emojte
 upotre

blja
vati. 

Úrelt ú
tgáfa. N

otið
 ekki. 

Versi
one obso

leta. N
on utili

zzare. 

Novecojusi v
ersi

ja. N
eizmantot. 

Pasenusi v
ersi

ja. N
enaudokite

. 

Elavult v
erzió. N

e használja
! 

Dit i
s e

en verouderde versi
e. N

iet g
ebruiken. 

Utdatert v
ersj

on. Skal ik
ke brukes. 

Wersj
a przeterm

inowana. N
ie uż

ywać.
 

Versã
o obso

leta. N
ão utili

ze. 

Versi
une expira

tă.
 A nu se

 utili
za. 

Zasta
raná verzia. N

epoužívať.
 

Zasta
rela ra

zliči
ca. N

e uporabite
. 

Vanhentunut v
ersi

o. Ä
lä käytä. 

Föråldrad versi
on. A

nvänd ej. 

Güncel o
lm

ayan sü
rüm. K

ulla
nmayın

.



4

Zoom trådløs sender

• Intern hardware erstatter Zoom trådløs sender.
Tidligere pulsgeneratorer
•  Model 3300-programmet understøtter de fleste nuværende Boston Scientific-
pulsgeneratorer. Kontakt Boston Scientific, hvis det er behov for at få fastlagt hvilke 
modeller af pulsgeneratorer, der understøttes.

Varemærkerklæring:
Følgende er varemærker tilhørende Boston Scientific Corporation eller dets datterselskaber: 
LATITUDE og ZOOM.
Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth® SIG.
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