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BEVEZETES

Ez a kézikonyv tajékoztatast nydjt a Heart Connect™ rendszer beallitasardl és hasznalatarol.
Az aktivaciora-€s-a Heart Connect rendszerhez valé hozzaférésre vonatkozd tajékoztatasért
Iépjen kapcsolatba a Boston Scientific helyi képviseletével, vagy forduljon a Boston
Scientific vallalathoz a kézikényv hatlapjan taldlhaté elérhetdségeken.

Az-alabbi dbra attekintést nyUjt.a-Heart Connect rendszer dsszetevéirdl és a
¢satlakoztatasrol.

[/ LATITUDE™ programoz6 rendszer, 3300-as modell [2] Internet [3] A Tavoli felhasznald kompatibilis
szamitastechnikai eszkoze (nem tartozék), amelyen a Heart Connect tévoli‘szoftver fut

1. abra A Heart Connect rendszer 6sszetevoi

A'Heart Connect rendszer tartalmazza a-Helyi felhasznaldt,valamint egy vagy, tébb, Tavoli
felhasznalot.

o . LA Helyi felhasznal¢ rendszerének dsszetevéi a-3300-as programozd,.a Heart.Connect
szoftveralkalmazas (3932-es modell) és az internetkapcsolat.

e < ATavoli felhasznald rendszerének dsszetevdi egy-kompatibilis szamitastechnikai
eszkoz (i0S, Android vagy Windows operacids rendszerrel), az arra telepitett Remote
Connect szoftver és az internetkapcsolat.

MEGJEGYZES:> " A Boston Scientific fenntartia maganak a_jogot arra, hogy a Heart Connect
alkalmazast(,Alkalmazas") BSC programozorendszerre (/Programozd”) telepitse./A Boston
Scientific a sajat.mérlegelése alapjan-ezt a jogot megvonhatja a-Programozdtél az
Alkalmazds korlatozott hasznalata vagy nem hasznélata esetén (nem kizarélagos
példaként).

MEGJEGYZES: Jelen kézikényv és a 3300-as LATITUDE™ programozérendszer
felhasznaldi kézikényve elérhetd online a www,bostonscientific-elabeling.comweboldalon:

Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozat
A Heart Connect és a LATITUDE a Boston Scientific Corporation védjegyei.

A jelen Gtmutatdban hivatkozasként megemlitett, harmadik félhez tartozo védjegyekkel
kapcsolatos védjegynyilatkozatok az alabbiak:

e Azlnternet Explorer és a Windows a Microsoft-Corporation védjegye.



e AziOS a Cisco védjegye, amelynek licencével az Apple Inc. rendelkezik.
e Az iPhone és az iPad.az Apple Inc. védjegyei.
e Az Android a Google Inc. védjegye.

Rendeltetés

A Heart Connect rendszer egy opcionalis adatmegosztd rendszer, amely kijelzi és
megosztja'a 3300-as programozobol.szarmazd fiziolégiai és/vagy egyéb orvosi adatokat. A
Heart-Connect'rendszer lehetdvé teszi az egészségiigyi szolgaltatok és a Boston Scientific
munkatdrsai szamara, hogy online konzultacidt'hozzanak létre, és megosszak a 3300-as
programozd kijelz6jét tavelban tartdzkodo személyekkel. A rendszer nydjtotta klinikai
eldnydkkel-kapcsolatos informaciokért tekintse meg a 3300-as programozdegységhez
kapott haszndlati Utmutatot:

Célkozonség
Ennek a dokumentumnak a-célkdzonsége a Heart Connect rendszert hasznald
egészségligyi szolgaltatok és a Boston Scientific munkatarsai.

Ellenjavallatok

AHeart Connect rendszer hasznalata nem javallott'olyan orvosi eszkdzzel, amely nem
kompatibilis a.rendszer jelen kézikonyvben ismertetett miszaki jellemzdivel.

Figyelmeztetések

Az Gsszes figyelmeztetést lasd a-LATITUDE.3300-as modellszamuprogramozérendszer
kezeli kézikonyvében.,

Ovintézkedések

Atovabbi ovintézkedéseket lasd a LATITUDE 3300-as modellszamu-programozoérendszer
kezel6i-kézikdnyvében.

»'<~ Hozzaférés a betegadatokhoz A Heart Connect rendszer olyan tartalmat is
tovabbithat, amely védett egészségligyi informaciokat tartalmaz. A betegadatokhoz
csak a jogosult egészségligyi szolgaltatoknak és.a'Boston:Scientific munkatarsainak
lehet hozzaférése.

A betegadatok-védelmével-és a rendszer biztonsagaval kapcselatos informaciokat lasd:
"Biztonsag™a 3. oldalon:

Nemkivanatos események

A nemkivanatos eseményekkel kapcsolatos tudnivalokat ldsd a LATITUDE
programozorendszer (3300-as modell) felhasznaléi kézikonyvében:

A Heart Connect rendszer miikodése

A Heart Connect rendszer segitségével a Helyi felhasznald online konzultdciot folytathat
egy vagy tébb Tavoli felhasznaldval. A Helyi felhasznald a Heart Connect alkalmazas
segitségével kapcsolatfelvételt kezdeményezhet, és megoszthatja-a 3300-as programozo
kijelz6jét. A Tavoli felhasznaldk a Heart Connect tavoliszoftvert'sajat szamitastechnikai
eszkozon (nem része a rendszernek) hasznaljak megtekintésre és a Helyi felhasznaléval
valé kommunikacidra.



A Helyi felhasznalé egylttmikodik és/vagy szlikség szerint informacidkat oszt meg a
Tavoli felhasznalokkal.

Audiokapcsolat |étesitéséhez a Helyi felhasznaldnak kiilsé USB-audioeszkozt (mikrofont)
kell csatlakoztatni,

Opcionalis;
e Haarésztvev6k nem-hasznaljak az audiokapcsolatot, a Helyi felhasznald
telefonkapcsolatot Iétesithet a Tavoli felhasznaldval/felhasznaldkkal.

o USB-videoeszkoz (kamera) segitségével a Helyi felhasznald videoképet biztosithat a
Tavoli felhasznalo(k)nak.

¢ USB-hangeszkéz (hangszéré) hasznalhato a tavoli felhasznald(k) hangjanak
feljavitasara-a helyi felhasznalé-szamara.

Biztonsag

A Heart Connect rendszerbe kiilonboz06 biztonsagi eszkdzoket épitettek a betegadatok
védelme és a rendszer biztonsaga érdekében. Ezek a biztonsagi eszkdzok tamogatjak az
dltalanes.biztonsagi szabalyokat és.gyakorlatokat. Az online konzultacié adatai, beleértve a
tovabbitott képeket is, kodolva vannak a.betegadatok és az eszkdzadatok védelme
érdekében:

Az adatbiztonsdggal kapcsolatbandovabbi informaciokat a Betegadatok kezelése kezeldi
kézikonyv, 3931-es modell cimi-felhasznéléirkézikonyvben talal.

A tovabbi haldzati‘és csatlakoztatasi-biztonsagi tudnivalékat 1asd a Haldzati és csatlakozdsi
kezeldi kézikényv, 3924-es modell kiadvanyban.

Felhasznaloi szerepkorok
FONTOS:

*~" A Helyi felhasznalénak tisztaban kell,lennie a LATITUDE™ programozd rendszer
hasznalataval,-mivel barmikor eléfordulhat, hogy a;halézati adatkapcsolat késik vagy
megszakad: Ha a Helyi felhasznald tulzott mértékben tamaszkodik'a Tavoli
felhasznaldra,.akkor a kapcsolatbancbékovetkez késés vagy a kapcsolatmegszakadas
esetén a-paciens veszélybe keriilhet.

e A Helyifelhasznalonak az-elvart szintl szakértelemmel kell rendelkeznie a
LATITUDE™ programoz6,rendszet rendeltetésszer(i hasznalatat illetéen:.A 3300-as
programoz6 mikodését és hasznalatatlasd a 3300-as LATITUDE™ programozd
rendszer felhasznaloi kézikonyvében.

e Akonzultacio résztvevéinek az-online kanzultacid-soran vilagos elvarasokkal kell
rendelkeznilik a tekintetben,chogy mik-a Helyi-felhasznalé és a Tavoli felhasznalok
felel6sségei. A pacienssel.vagy a-csatlakoztatott orvasi eszkdzzel kapcsolatban
felmeriilé problémak;esetén eléfordulhat, hogy aHelyi felhasznalo altalistirgds
beavatkozasra lesz sziikség. A Helyi felhasznaldnak felkésziilten kell reagalnia-az ilyen
helyzetekre.

Helyi felhasznalo

e Képes megfeleléen kezelni a 3300-as programozot, és'az elvart szint(
szakértelemmel rendelkezik annak rendeltetésszerl hasznalatat illetéen.



e Kezdeményezi az online konzultaciét, amelynek soran megosztja a 3300-as
programozd kijelzdjét.

e Apaciens és a Heart'Connect alkalmazast futtatd 3300-as programozd kozelében
tartozkodik.

e Dont az audiokapcsolat (telefon vagy USB-n csatlakoztatott mikrofon) és a
videokapcsolat (opcionalis USB-kamera) létesitése feldl.

Tavoli-felhasznald(k)

o Barki,-aki-részt vesz egy online konzultacioban, de nem Helyi felhasznalé. A Tavoli
felhasznalok jellemzden. a Helyi felhasznalétol tavol tartdzkodnak.

e . 'Részt.vehetonline konzultacioban, delnem kezdeményezhet online konzultaciot a
Heart'Connect rendszerrel.

Konzultacio résztvevéje

o " Barki, aki része‘az-online-konzultacionak, beleértve a Helyi felhasznaldt és a Tavoli
felhasznalokat.

Osszetevék

A Heart Connect rendszer.dsszetevdinek képi megjelenitését lasd: 1. dbra A Heart Connect
réndszer 6sszetevéi, a1, oldalon:

HelyiHeart Connect rendszer

A'helyi Heart Connect tendszer<a 3300-as.programozot és az arra telepitett 3932
modellszamu Heart Connect alkalmazast tartalmazza.

o (~.A 3300-as programozd csatlakozik az internethez; igy lehetévé teszi, hogy az online
konzultaciot |étesitsena Jdvoli.felhasznalokkal.

. '~A 3300-as‘programozoé tartalmaz egy-beépitett-hangszdrét,amely megszolaltatja a
Tavoli.felhasznald-hangjat az online konzultacioban. A Helyi felhasznald hangjat USB-
vel ¢satlakoztatott kiilsé mikrofon tovabbitja.

MEGJEGYZES:, A Helyi felhasznalo hasznalhat videokamerdt,hogy a Helyi felhasznalorol
videoképet-biztositson a tdvoli'felhasznaloknak.

e 7| A'Heart-Connect alkalmazas.segitségével a Helyi felhasznal6 online konzultdciét
létesithet Tavali\felhasznaldkkal, és-megoszthatja veliik a 3300-as-programozo
kijelzojét.

Heart Connect tavoli szoftver

A Tavoli felhasznalé a Heart.Connect'tavoli szoftvert hasznalja az-online konzultacioban
vald részvételre.’A Heart-Connect tavoli szoftver a kdvetkezd alkalmazasokbol all:

e i0S tavoli szoftver (modellszam;-3935)

e Android tavoli szoftver (modellszam:.3936)
o Asztali tavoli szoftver{modellszam: 3937)
A Heart Connect tavoli szoftver:

e Lehetdvé teszi a Tavoli felhasznal6-szamara az online konzultaciokban valo részvételt,
ha a Helyi felhasznalé vagy egy 'masik Tavoli felhasznald 'meghivja 6t.

1. A helyi felhasznéld tovabba egy csatlakoztatott kiils6-USB-hangsz6rét is haszndlhat.



Lehetdvé teszi a Tavoli felhasznald szamara a csatlakoztatott orvosi eszkéz
megosztott kijelz6jének a megtekintését.

A Tavoli felhasznal6 telepiti kompatibilis szamitastechnikai eszkozre (nem tartozék).

A rendszer korlatai és egyéb szempontok

3300-as programozd:-AHeart Connect alkalmazas a 3300-as programozo kijelzett
informacioit osztja-meg az online konzultacié soran a konzultdcid résztvevdivel. A
3300-as-programozd mUkodése a Helyi felhasznald felligyelete alatt van a teljes
Heart Connect-munkamenet soran.

Belsd és kiils6 tényezok: Szamos kiilsé és belsé tényez6 hatraltathatja, késleltetheti
vagy akadalyozhatja a.3300-as programozo kijelz6jén levd informacioknak a
konzultacid résztvevdivel torténd'megosztasat, valamint a Heart Connect rendszer
audio-/video-adatforgalmat.-Ezek a tényezdk az alabbiak:

Internet: Az internetes infrastruktura minGségi eltérései és az
internetszolgaltatok befolyasolhatjak az online konzultacié soran megosztott
audio- és:videoadatok; illetve a 3300-as programozon kijelzett informacioknak a
mindségét és érzékenységet:

Fontos: Ha a csatlakozas rossz minGségu,.akkor eléfordulhat, hogy a
megosztott videokép - ahogyan azt-a Tavoli felhasznald latja - nem lesz
szinkronban az)orvosi eszkoz kijelzjével. Ezenkivil ha a Helyi felhasznalo és a
Tavoli felhasznald kdzotti video-vagy audiokapcsolat megszakad, el6fordulhat,
hogy.ezha rendszer korilbeliil'30 masodperceskeséssel jelzi. Ha a kapcsolat
mindsége tartosan rossz, vegye fel a kapcsolatot a helyi informatikai osztallyal
vagy a Boston Scientific vallalattal.

Helyi halozat: A kilonb6z6 helyszinek és a-helyi haldzati elérési pontok,
valamint a-kapcsolado-halozati infrastruktura (pl. az internetszolgaltatés
jelerGssége), illetvera tlizfal jelenléte-befolyasolhatja az online konzultacio soran
megosztott audio- és videoadatok; illetve a.3300-as programozon kijelzett
informacioknak a mindségét és érzékenységét.

(satlakozas mobilszolgaltatashoz:-A mobilszolgaltatdshoz kapcsolédd Heart
Connect-konzultacioknak legalabb-3G-s mobilkapcsolattal kelltendelkeznitik.

Konnektor sziikséges: A 3300-as programoz¢ rendeltetésszeri-miikodéséhez
javasolt konnektorhoz csatlakoztatni-az akkumulator lemeriilésének megel6zése
érdekében:

Eszkozok: Az online konzultacioban megosztott'audio-'és videoadatoknak;
illetve’ a 3300-as programozon kijelzett informacidknak az atvitele a kovetkezd
okokbdl-késhet vagy-hiusulhat meg:

- A 3300-as‘programozé nem képes megbizhatd kapcsolatot létesiteni az
intetnethalézattal.

- ATavolifelhasznalé szamitastechnikai eszkozei nem nydjtanak megfeleld
teljesitményt az online konzultacié adatkapcsolatdnak tamogatasahoz.

- Ahhoz, hogy-a 3300-asprogramozot hasznalva audiokapcsolatot létesitsen
a Helyi felhasznaléval, kiilsé:mikrofont-kell a csatlakoztatnia-a programozd
egyik szabad USB-portjahoz.

Haldzat és adatbiztonsag: A Heart Connect rendszer az agazat szabvanyos
protokolljait hasznalja a felhasznalok ‘hitelesitéséhez és.az atvitt adatok kodelasahoz.



Ezzel egydtt kizardlag ellendrzott és biztonsagos haldzatokhoz javasolt csatlakozni. A
tovabbi haldzati és csatlakoztatasi biztonsagi tudnivaldkat 13sd a Hdldzati és
csatlakozdsi kezeldi'kézikdnyv, 3924-es modell kiadvanyban.

HELYI FELHASZNALO: A HEART CONNECT RENDSZER BEALLITASA
ES HASZNALATA

Az aldbbiak utmutatast nyujtanak-a-Helyi felhasznald szamara a Heart Connect rendszer
osszetevinek csatlakoztatasahoz és az internetre vald csatlakozas konfiguralasahoz.
Tovabbi segitségért forduljon.a Boston'Scientific vallalathoz a kézikényv hatlapjan taldlhato
elérhetdségeken; vagy,lépjen kapcsolatba a Boston Scientific helyi képviseletével.

Az internetkapcsolat beallitasa

A-Heart Connect rendszer az 3300-as modellszamu programozd révén-kapcsolddik az
internethez. A rendszergazda.segitségével allapitsa meg, hogy a Heart Connect rendszer
hasznalata engedélyezve'\van-e az.On helyi haldzatan.

MEGJEGYZES: A7 internetkapcsolat bedllitdsanak a leirdsata ,Halozati és csatlakozdsi
kezeldi kézikdnyv, 3924-es,modell”.cimd felhaszndloi kézikonyv tartalmazza.

Amikor a 3300-as programoz¢ Utilities (Kellékek) menUjébdl kivalasztja a Heart Connect
alkalmazast, és a-programozo csatlakozik egy kordbban konfiguralt haldzathoz, valamint
eléri az internetet, a Heart Connect.alkalmazasban a Meet Now!(Konzultacié inditasa)
gomb megnyomasara-megnyilik-a Manage Meeting (Konzultacio kezelése) ablak.

Ha nincs aktiv internetkapcsolat.a 3300-as.programozon; a Meet Now (Konzultécio
inditasa) gomb megnyomasakor a Connection Error (Csatlakozasi hiba) eléreugré ablakban
megjelenik a ,Please check-your network” (Ellenérizze a halézatot) Gizenet.

Az alabbiakban bemutatjuk a Heart Connect alkalmazassal t6rténd online konzultacié
kezdeményezéséhez szlikséges alapvetd tudnivalokat.

A Heart Connect rendszerkapcsolatai
Kapcsolat'a Boston Scientific vallalattal

A Heart Connect rendszerrel felveheti a kapcsolatot.a Boston Scientific vallalattal,-ha
muszaki segitségre van szliksége. Ezek a kapcsolati adatok az adott 3300-as
programozdhoz allithatok be.

A Boston Scientific vallalattal vald kapcsolatnak kéttfpusa van:

e Egyéni kapcsolatok: Ehhez a listahoz. meghatdrozott személyek adhaték hozzd; pl. a
Boston Scientific helyi képviseléje. Egyéni kapcsolathozvalé csatlakozaskor.ayrendszer
kozvetlenil a megadott-személyt hivja fel.

e  (soportkapcsolatok: Csoportkapcsolathoz valé'csatlakozaskor a rendszer a
kivalasztott csoporthoz rendelt személyeket-hivja fel,és'a csoport-egyik-tagja valaszol
a hivasra.

Ha mddositani szeretné a Heart Connect rendszerben Iév6 Boston Scientific
csoportkapcsolatokat, vegye fel a.kapcsolatot a Boston Scientific vallalattal'a
kézikonyv hatlapjan talalhatd elérhetéségeken, vagy Iépjen kapcsolatba a
Boston Scientific helyi képviseletével.



Egyéb kapcsolatok

A Heart Connect rendszer hasznalataval nemcsak a Boston Scientific munkatarsaival vehetd
fel a kapcsolat, hanem'mas személyekkel is.

Kapcsolatok hozzdadasa

A Boston Scientific vallalattal valo egyéni kapcsolatok és az egyéb kapcsolatok a Helyi
felhasznald 3300-as programozojan futd Heart Connect alkalmazasban hozhatdk létre és
kezelhetdk, és azok a Boston Scientific altal nem maddosithatok tavolrdl.

Kapcsolatok hozzaadasa:

1. . “A3300-as‘programozo Utilities (Kellékek) menijében nyomja meg a Heart Connect
fulet.a-Heart Connect ablak' megjelenitéséhez.

2.. “Nyomja meg-a Meet Now (Konzultacié inditasa) gombot a Manage Meeting
(Konzultacio kezelése) ablak megjelenitéséhez.

3. .Nyomja meg az Edit(Szerkesztés) gombot az Edit contacts.(Kapcsolatok kezelése)
ablak megjelenitéséhez.

4. Nyomja meg‘az Add Contact Email Address (Kapcsolat.e-mail-cimének megadasa)
melletti gombot az(/Add contact (Kapcsolat hozzaadasa) ablak megjelenitéséhez.

5.2 Nyomja megaz Email (E-mail) melletti teriiletet a billentylzet megjelenitéséhez.

6. _rja be a kapcsolat e=mail-cimét, majd nyomja meg az Accept Changes (Mddositasok
elfogadasa) gombot az Add-Contact ablak megjelenitéséhez.

7. Ameghivas elkiildéséhez erreaz-e-mail-cimre nyomja meg az Add (Hozzaadas)
gombot:

Ismételje meg-a 4-7. [épést az dsszes hozzaadandd kapcsolat esetén.

Az Edit Contacts/(Kapcsolatok szerkesztése) ablakban nyomja meg a Close (Bezaras)
gombot.

10. ~A‘Manage Meeting (Konzultacio kezelése) ablakban nyomja meg-a-Close (Bezaras)
gombot.

MEGJEGYZES: ‘A kapcsolatok e-mailben megkapjak a meghivdst, és el kell fogadnitk azt,
hogy a kapcsolati listarakeriiljienek. A meghivdsok-élfogadasdval kapcsolatos informacickat
lasd: "Meghivdsok elfogadasa” a 15. oldalon

Kapcsolatok ‘eltavolitasa:

1. A3300-as programozo-Utilities(Kellékek) menijében nyomja meg a Heart Connect
filet a Heart Connect ablak megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg.a‘Meet Now.(Konzultacio inditdsa) gombot a Manage Meeting
(Konzultacio kezelése).ablak megjelenitéséhez.

3. Nyomja meg az Edit (Szerkesztés) gombot az Edit contacts (Kapcsolatok kezelése)
ablak megjelenitéséhez.

4. Valassza ki a jelolonégyzetet,az eltavolitani kivant személy.neve mellett, és'nyomja
meg a Remove selected contacts (Kivalasztott személyek eltavolitasa) gombot.

5. Amikor megjelenik a Remove Contacts(Kapcsolatok eltavolitasa) megerdsité. ablak,
nyomja meg a Remove (Eltavolitas) gombot.a kapcsolat(ok) eltavalitasahoz.

6. Az Edit Contacts (Kapcsolatok szerkesztése) ablakban nyomja'meg a Close (Bezaras)
gombot.



7. A Manage Meeting (Konzultacio kezelése) ablakban nyomja meg a Close (Bezaras)
gombot.

Online konzultacio inditasa

MEGJEGYZES:  Csatlakoztassa a 3300-as programozot egy konnektorhoz, vagy gy6zédjén
meg arrél, hogy az akkumuldtornak elegendd (50% vagy tébb) a téltéttsége a konzultacio
lebonyolitdsahoz.

Miel6tt elinditja a Heart,Connect online konzultaciot, kérdezze le a paciens késziilékét, és
kezdjen-el'egy munkamenetet a-pacienssel. Ha.a-pacienssel val6 munkamenet befejezddik,
a Heart Connect-online konzultacié szintén befejezGdik. A Pacing System Analyzer (PSA)
analizatoralkalmazas elindithaté-acHeart Connect-konzultacié elindulasa utan.

MEGJEGYZES: ..Ha'a Heart .Connect-konzultdcié folyamatban van, és a Helyi felhasznélé
elindit'vagy béfejez egy paciensselvalé munkamenetet, az online konzultacié befejezédik,
és'a Helyi-fethasznaldnak el kell.inditani egy uj Heart Connect-konzultdciot.

MEGJEGYZES: Fejezze be a Heart Connect-konzultaciét, mielStt.olyan funkcickat
haszndlnia, 'mint pl..az.2,.amelyek-megakaddlyozzak a programozd képernydjének felsé
savjahozvald hozzdférést. Amikor ezek'a funkciok-aktivak,<a Heart Connect-konzultacid
folytatodik,. leallitani viszont nem fehet.

MEGJEGYZES: A Helyi felhaszndld audiokapcsolatanak engedélyezéséhez kiils6 USB-
audioeszkozt (mikrofont)kell csatlakoztatni'a programozéhoz.

Az-online konzultaciok kétféle-modon indithatdk el - kapcsolatokkal vagy azok nélkil.
Kapcsolatokkal
Online konzultacié-inditasa kapcsolatokkal:

1. +_A'Heart Connect kezd6képerny6jén nyomja meg.a Meet Now-(Konzultacid inditasa)
gombot.

2. Valassza kirakivant kapcsolatokat:3 Kapcsolatok mindkeét listabol valaszthatok.

3>+ Nyomja.meg a kivant audiogombot = Use Programmer audio (Programozd
audiokapcsolatanak hasznalata). Nemzetkdzi-felnasznalok szamara csak-a-programozo
audiokapcsolata all-rendelkezésre. Azonban sajat-telefonok-hasznalataval a Heart
Connect-konzultacion kiv{lis létesithetd audiokapcsolat.

4, A'konzultacié inditdsahoz nyomja'meg a Call (Hivas).gombot.

Olvassa el a hasznalati feltételeket al felugrd ablakban, afolytatashoz majd-nyomja
meg az | Agree (Beleegyezem),gombot.

A képernydn lathatd, hogy a rendszer hivja a-kapcsalatokat. A-meghivast elfogadd
kapcsolatok a Current Meeting (Jelenlegi konzultécid) fejléc alatt lathatok a Manage
Meeting (Konzultacid kezelése) ablakon belil, valamint a-Heart Connect kezdGképernyén
is. A meghivast visszautasitd kapcsolatoka Current-Meeting.(Jelenlegi konzultacio) fejléc
alatt lathatok ,Call Declined” (Hivas visszautasitva) megjel6léssel, Ha-egy meghivott
kapcsolattol kordlbelll 1 percig nem-érkezik-vdlasz, akkor annal a-kapcsolatnal a meghivas

2. elektrokauterezés, MRI-mdd és PSA STAT sokk
3. A Heart Connect tavoli szoftvernek aktivnak kell lenni-a'személy tavoli eszkdzén, hogy a személy kivalaszthato
legyen.



torolve lesz. Ha egyik kapcsolat sem fogadja el a meghivast, a Heart Connect alkalmazas
automatikusan befejezi a konzultaciot.

MEGJEGYZES: Egy'miiszaki ligyfélszolgdlati kapcsolatcsoport meghivdsa esetén a vélasz
tobb iddt vehetigénybe, ha bizonyos személyek a csoportban nem elérhetdk.

MEGJEGYZES: Tébb Tavoli felhaszndld részvétele ronthatia az online konzultacié
teljesitményét. A Heart Connect képernydje legfeliebb négy résztvevét tud kijelezni.

MEGJEGYZES: A Heart Connect képernydjének videogaléria-elrendezése legfeljebb négy
résztveydt tud kijelezni.

Kapcsolatok-nélkiil

Online konzultacié kezdeményezhetdkapcsolatok kivalasztasa nélkil is a Heart Connect
kezdGképernyGjérdl a Meet Now (Konzultacid inditasa) gomb megnyomasaval.
RésztvevGket a Heart.Connect kezdGképernyéjén talalhatd Manage Meeting (Konzultacio
kezelése)-gomb megnyomasaval adhat a konzultacidhoz. Ehhez valassza ki a résztvevoket,
majd nyomja.meg’az Add-a Participant (Résztvevd hozzaadasa)‘gombot. Tavoli
felhasznalok szintén-csatlakozhatnak egy folyamatban lévg-konzultacidhoz a Helyi
felhasznalo altal'rendelkezésikre bocsatott Konzultacidazonositd beirasaval. A
Konzultacidazonositd a Manage Meeting.(Konzultacid kezelése) képernyd bal alsd sarkaban
lathatd.<Tovabbi részletekért lasd: "Az.online konzultacié lebonyolitasa" a 9. oldalon.

Az online konzultacié lebonyolitasa
A konzultacio eszkézeinek az elérése

A’képernyd-megosztasa.utan a konzultacio eszkézeinek az eléréshez nyomja meg a
Utilities-(Kellékek) gombot, majd pedig'a Heart Connect fiilet. Lasd: 2. dbra 3300-as
programozd - Heart Connect ablak, ‘@10. oldalon.
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[11Megjeleniti a,Meet Now" (Konzultacidjinditasa) gombot a kanzultacié elinditasahoz, illetve a ,Manage Meeting’
(Konzultacio kezelése).gombot a konzultacid elinduldsa utan [2]-Helyi felhasznald audiovezérl6i: hangerd és kiilsé
USB-mikrofon [3] Helyi felhasznald videdelréndezéshez (galéria vagy aktiv el6add) kapcsolodd kezeldszervei [4]
Videoablak, amelyben kezdetben a Heatt Connect logd latszik, tovabba fontos informaciok olvashatok

2. abra’ 3300-as’programozo - Heart Connect ablak

Tavoli felnasznalok hozzaadasa az-online konzultaciohoz

ion

Tavoli felhasznalok kétféleképpen adhatok hozza egy folyamatban 1év online
konzultacidhoz:

o ‘résztvevdhozzaadasaval vagy
¢ aKanzultacidazonositonak a Tavoli felhasznaléval vald megosztasaval.
Résztvevo hozzaadasa:

1. A'Manage Meeting képernyé megjelenitéséhez a Heart Connect képernyén nyomja
meg a Manage Meeting (Konzultacio kezelése) gombot.

2. Valassza ki a kivant kapcsofato(ka)t a listabol-Kapcsolatok mindkét listabol
valaszthatok!

3. ATavoli felhasznald(k) felhivasahoznyomja meg az Add a Participant (Résztvevd
hozzaadasa) gombot.

4. Akivalasztott kapesolat(ok) hivast kapnak a sajat; telepitett Heart Connect tavoli
szoftveriikbdl, amennyiben-be vannak jelentkezve a Heart'Connéct-rendszerbe.
Olvassa el a kdvetkez6t:"Az online konzultaciobol érkezd hivasok fogadasa" a 15¢
oldalon.

Konzultacidazonosité megosztasa a Tavoli felhasznaldval:

1. A Manage Meeting képernyé megjelenitéséhez a Heart Connect képerny6n-nyomja
meg a Manage Meeting (Konzultacio kezelése) gombot.
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2. AKonzultacidazonositd a Manage Meeting (Konzultacid kezelése) képernyd bal alsd
sarkaban lathato.

3. Ossza meg ezt-a Konzultacidazonositot a Tavoli felhasznaléval/felhasznaldkkal.

'WM@@” ™ Closef||

Boston Scientific.Contacts Other Contacts

S

Cufrent Meeting, ]
AN =
AUDIO To join audio conference by phoné;
P 0 CroE AT Dial: +1 (650) 360-5451
Meeting ID: 111 107,870 8

@ sei by Phone ParticipantiD: 15

RO

[1] Konzultacidazonositd, RésztvevGazonositd és'telefonszam (a telefonszam-csak az USA-ban torténd hivasok esetén
jelenik.meg)

3. abra | Konzultacioazonosité

A konzultacio-elinduldsa utan’a képernyd-tetején két ikon jelenik meg. Olvassa el.a
kovetkezot: 4. dbra‘Heart.Connect-konzultacié van folyamatban,-a 12. oldalon:

o. A kettés.nyil villog, jelezve,"'hogy megosztja a-képernyét.

¢ Megjelenik.a ceruzaikon; amelynekimegnyomasaval feliratozd-nyil helyezhetd ela
3300-programozocképernydjének barmelyik részére.
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[1] Konzultacio folyamatban —a kettés nyiljelzi, hogy a-képernyé meg van osztva [2] Ceruza eszkéz

4. dbra. Heart Connect-konzultacié van folyamatban

Az audiokapcsolat kezelése

A Helyi-felhaszndl6 szabdlyozhatja a‘hangerét és elnémithatja a hangot a hangszdréhoz és
ammikrofonhoz tartozd Audio gombokkal,"amelyek-a Heart Connect alkalmazas
fémenajében talalhatok.

A Tavoli felhasznald (ha‘még nincs kapcsolddva) donthet Ggy, hogy a szamitastechnikai
eszkozének ‘audiokapcsolatat-hasznaljal A’hangerdszabalyzok-a Tavolifelhasznald
szamitastechnikai-eszkdzének a képernydjén.jelennek meg. A szamitastechnikai eszkdzon
mozgassa-a kurzort a felugré audio/video menisav. megjelenitéséhez. Emellett sajat
telefonok hasznalataval a Heart Connect-konzultacion kiviil is 1étesitheté audiokapcsolat.

Videokapcsolat engedélyezése

A 3300-as programozonak nincs beépitett videokameraja; azonban igény szerint
hasznalhatd kiilsé USB-videokamera. Videokapcsolat hasznalata €setén a kapcsolatota
Heart Connect kezdéképernydjén talalhato-Video gombbal lehet ki- és‘bekapcsolni.

A konzultaci6 soran a Tavoli-felhasznaloktol érkez videoképek megjelenitheték a Heart
Connect tablagép kezd6képernydjén. A Helyifelhasznalé kivalaszthatja, hogy az aktiv
eléadé videoképét vagy pedig a videogalériat jeleniti meg, @melyben’indexképként
latszodnak az aktiv videoképpel rendelkezé Tavoli felhasznaldk videoképei.

FONTOS: Ha a csatlakozas rossz minéséq; akkor eléfordulhat, ‘hogy a.megosztott
videokép - ahogyan azt a Tavoli felhasznald latja. - nem lesz szinkronban az'orvosi eszkoz
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kijelz6jével. Ezenkivll ha a Helyi felhasznalé és a Tavoli felhasznald kozotti video- vagy
audiokapcsolat megszakad, eléfordulhat, hogy ezt a rendszer kérilbelll 30 masodperces
késéssel jelzi. Ha a kapcsolat mindsége tartdsan rossz, vegye fel a kapcsolatot a helyi
informatikai osztéllyal vagy a Boston Scientific vallalattal.

A résztvevik kezelése

A Helyi felhasznal6 az alabbi-mveleteket végezheti el a Tavoli felhasznaldkkal
kapcsolatban az online konzultacid soran. Ezek a miveletek a Heart Connect
kezddképernydjén talalhato. Manage Meeting (Konzultacio kezelése) gombbal érheték el:

¢ -tavoli felhasznalé hozzaadasa.a konzultacidhoz;

o~ ~Tavoli felhasznald elnémitasa/felnangositasa;

e . Tavoli felhasznald videoképének be és kikapcsolasa;
A konzultacié befejezése

A konzultacio harom kilonbézé modon fejezhetd be:

1.<_-Nyomja‘meg a.Meeting in'progress (Konzultacio folyamatban) (villogo nyilak)
gombot, majd pedig a-konzultacid befejezéséhez a.Confirm (Megerdsités) gombot.

2. A Heart .Connect kezdGképernyGjén-nyomja med.a-Manage Meeting (Konzultacid
kezelése) gombot, nyomja meg az End Call (Hivas vége) gombot, végiil nyomja meg
a Confirm-(Meger6sités) gombot-a konzultacid befejezéséhez.

3., Ha egy pacienssel'valé munkamenet kézben osztja meg-aképerny6t, nyomja meg az
End. Session (Munkamenet vége) gombot, majd pedig az End Session Confirmation
(Munkamenet végének megerésitése) felugro-ablakban az End Session (Munkamenet
vége)'gombot.

MEGJEGYZES:. Ha az-utolsé tavolifelhasznélé is elhagyja a konzultaciot, akkor az-a'helyi
felhasznalo szamara.is véget ér:

A Heart Connect helyi szoftver karbantartasa
A Heart-Connect helyi szoftver frissitései

A Heart Connect-alkalmazas szoftverfrissitései az internetrdl tolthetok le.A
szoftverfrissitések telepitésével kapcsolatos utasitasokat a LATITUDE™
programozorendszer kezeldi kézikdnyvében taldlhatia meg?, vagy.felveheti‘a kapcsolatot a
Boston Scientific vallalattal a kézikdnyv hatsé.boritéjén talalhaté elérhetgségen.

TAVOLI FELHASZNALO: A HEART CONNECT RENDSZER
BEALLITASA ES HASZNALATA

A Tavoli felhasznaldk-a Heart Connect tavoli-szoftvertés a sajat i0S, Android vagy
Windows rendszert futtatd szamitastechnikai eszkdziiket hasznaljak-a Heart Connect
rendszerhez torténd kapcsolddasra; A-Heart Connect Remote Software alkalmazas lehet6vé
teszi a felhasznaldknak, hogy elfogadjak a'Helyi felhasznalotdl érkezé meghivasokat, vagy
hogy csatlakozzanak egy konzultaciéhoza Konzultacidazonositd segitségével,

4. Tartalékként a Boston Scientific helyi képviseldje rendelkezésre tudja bocsatani a Heart Connect alkalmazas
szoftverfrissitéseit egy USB-meghajtd segitségével.
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A konzultacioba vald meghivas tartalmazza a Heart Connect Remote Software letéltésével
és telepitésével kapcsolatos-utasitasokat is. A letdltést és telepitést csak egy alkalommal
kell elvégezni.

Felhasznaloi fidk létrehozasa

A Heart Connect rendszerrel térténd kapcsolatfelvételhez és a konzultacidkba vald
meghivasok-elfogadasahoz, illetve a folyamatban lévd konzultacidkhoz valé csatlakozashoz
szlikség van egy felhasznalor fidkra:

Felhasznaldi fiok Iétrehozasa:
1. Keresse fel-a kovetkezé-weboldalt: http://heartconnect.bostonscientific.com.

2. Véalasszaki az Ujfidk Iétrehozasanak lehetdségét, és adja meg a szlikséges adatokat.
A megadott e-mail-cimre megergsit6 iizenetet fog kapni.

3.. _ Aktivalja a fiokjat-az e-mailben talalhatd hivatkozasra kattintva.
4. Afiok Iétrehozasanak befejezéséhez adja meg a kért fiokadatokat.

MEGJEGYZES: <A kért informaciok lehet6vé teszik, hogy-sziikség esetén kapcsolatba
lehessen lépni a HeartConnect réndszer felhasznaldival.

5.« Telepitse a tarsalkalmazastaz itt leirtak-szerint;"A Heart Connect tavoli szoftver
telepitése" a 14. oldalon.

A Heart Connect tavoli szoftver telepitése
Rendszerkovetelmények

A Heart Connect tavoliszoftver a-kbvetkezd operacios rendszerekkel hasznalhato:
o Windows™ operacios rendszer (asztali)

o (_i0OS™ mobil operdcids rendszer (iPhone™/iPad™ digitalis. mobileszkdzok)

o~ Android™ mobil operacios rendszer (digitalis mobileszkoz)

A szoftver telepitése

A Heart Connect-tavoli szoftver telepitése:

1.7 | Keresse fel a kdvetkezd weboldalt: http://heartconnect.bostonscientific.com/
download.

2. Valasszaki-az On operaciés.rendszeréhez tartozd letdltést:

MEGJEGYZES:, A mobilplatformokhoz tartoz6 alkalmazasok a:megfelel6
mobilaruhdzakbol téltheték le--iOS-felhasznaldk esetén az-alkalmazas neve: Heart
Connect Remote Software: Android-felhasznalok esetén‘az alkalmazds neve:Heart
Connect.

3. Kezdeményezze atelepitést(asztali alkalmazas esetén) a-telepitdfajl letoltésével és
futtatasaval vagy pedig-(mobilalkalmazas esetén) a mobilaruhazban az alkalmazas
kivalasztasaval és telepitésével.

4. Atelepités befejezddése utan inditsa el az alkalmazast, és jelentkezzen bea
korabban létrehozott felhasznaloi fiokjaval(lasd: "Felhasznaloifiok létrehozasa"a14.
oldalon).

FONTOS: A Helyi felhasznalotol érkezé online hivas csak akkor fogadhato, ha.az
alkalmazas fut, és On be van jelentkezve.
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Meghivasok elfogadasa

A Heart Connect rendszer,Helyi felhasznaldja Tavoli felhasznalokat adhat a kapcsolati
listajahoz, hogy késébb'az online konzultaciokon felvehesse veliik a kapcsolatot. Amikor
egy Tavoli felhasznalot meghivnak, a rendszer e-mailt kiild a Tavoli felhasznalonak azzal a
kéréssel, hogy. fogadja el a meghivast.

A meghivas elfogadasahoz:

1. . 'Kattintson az e-mailben talalhatd hivatkozasra. Megnyilik egy Heart Connect
rendszerhez tartozo weboldal.

2. Jelentkezzen be azzal'a felhasznaloi fiokkal, amelyet ennek alapjan hozott Iétre:
"Felhasznaldi fiok Iétrehozdsa" a 14--oldalon. A meghivas elfogadasardl a rendszer
visszajelzéstkild.

MEGJEGYZES: . (Ha még nem hozott létre felhasznaldi fickot, vélassza ki az Uj fiok
létrehozasdra szolgalddehetdséget, s kdvesse az itt taldlhatd-utasitasokat az uj fiok
létrehozdsahoz: "Felhasznaldi fiok létrehozdsa" a 14. oldalon, Kévesse az itt taldlhatd
utasitasokat a tarsalkalmazas telepitéséhez: "A Heart-Connect tavoli szoftver
telepitése” a14..oldalon.-Miutan létrehozta a felhasznaloi fiokot, térjen vissza a
meghivot tartalmazoé e-mailhez, és kévesse a'fenti 1. és 2. Iépést.

Az online konzultaciobol érkezo hivasok fogadasa
FONTOS:

o AHelyi felhasznalonaktisztaban kell lennie a csatlakoztatott orvosi eszkoz
hasznalataval, mivel-barmikor. el6fordulhat, hogy a halézati.adatkapcsolat késik vagy
megszakad. Ha a-Helyi felhasznalé tdlzott mértékben.tamaszkodik a Tavoli
felhasznalora; akkor a kapcsolatban bekdvetkezG késés vagy a kapcsolatmegszakadas
esetén.a paciensveszélybe kertilhet.

o AHelyi felhasznalonak(az elvart szint( szakértelemmel kell rendelkeznie az orvosi
eszkoz.rendeltetésszerli hasznalatat illetéen.

e 0 Akonzultacio-résztvevéinek az online konzultacié soranyvilagos elvarasokkal-kell
rendelkezniiik a tekintetben, hogy mik-a-Helyi felhasznald és‘a Tavolifelhasznalok
felelésségei. A pacienssel.vagy a csatlakoztatott,orvosi eszkdzzel kapcsolatban
felmerildé problémak esetén eléfordulhat, hogy a Helyi felhasznalé altali stirgds
beavatkozasra lesz szlikség. A'Helyi felhasznaldnak-felkésziilten kell reagalnia az ilyen
helyzetekre.

*  AHelyi felhasznalotolérkezd online hivas csak akkor fogadhatd, ha az alkalmazas fut,
és On.be van jelentkezve.

Amikor a Helyi felhasznalo online konzultaciot kezdeményez egy kapcsolataval, a Tavoli
felhasznald szamara megjelenik az intézmény neve (ha'az About[Névjegy] képernyén.be
lett allitva) és (opcionalisan) a helye, tovabba azok-a.gombok, amelyekkel elfogadhatja
vagy visszautasithatja'a meghivast. Akonzultaciohoz vald'csatlakozashoz kattintson az
Accept (Elfogadas) lehetdségre (vagy nyomja_ meg azt).

Csatlakozas online konzultaciohoz

A folyamatban 1évé online konzultacidkhoz a Helyifelhasznalé-altal megosztott
Konzultacidazonositd segitségével lehet csatlakozni. Kattintson vagy koppintson a
konzultacidhoz valé csatlakozas gombjara a.Heart Connect tavoli'szoftverben, és adja'meg

15



a Konzultacidazonositot. A konzultacidhoz vald csatlakozashoz kattintson vagy koppintson
a csatlakozas gombjara.

Részvétel online konzultacioban
A Helyi felhaszndalo megosztott képernyéjének megtekintése

A Tavoli felhasznalé megtekintheti'a 3300-as programozé képernydjét, miutan elfogadta a
Heart Connectbdl érkezd hivast.

FONTOS: Ha a csatlakozds rossz.minGség, akkor elGfordulhat, hogy a megosztott
videokép—ahogyan azt a Tavoli-felhasznald latja'= nem lesz szinkronban az orvosi eszkéz
kijelzéjével. Ezenkiviil ha a‘Helyi felhasznal6 ésia Tavoli felhasznald kozotti video- vagy
audiokapcsolat megszakad, eléfordulhat, hogy ezt a rendszer korilbelil 30 masodperces
késéssel-jelzi. Ha a kapcsolat-mindsége tartosan rossz, vegye fel a kapcsolatot a helyi
informatikai osztallyal vagy-a Boston Scientific vallalattal.

Meniipontok elérése-a Helyi felhasznalé megosztott képernydjének
megtekintésekor

A legtobb mentipont €lérhet6 a Tavoli felhasznald szamdra ramutatassal vagy a
képernyére'vald koppintassal. Az asztalialkalmazasban a menipontok (pl. az Annotate
(Feliratozas)) a képernyd tetején lévé More (Tovabbiak)vagy View Options (Nézetopciok)
meniire val6.rémutatdssal vagy koppintassal/kattintassal érhetok el.

MEGJEGYZES:. (A More(Tovabbiak] lehetdség csak teljes képernyds mddban érhetd el.

MEGJEGYZES: AzAnnotate (Feliratozds) funkcié a mobilalkalmazdsban a ceruzaikonra
valo koppintassal.indithato el.

Tovabbi Tavoli felhasznalok hozzaadasa-az online konzultaciohoz

A Tavoli felhasznalok két kilonbozmaodszerrel hivhatnak meg tovabbi Tavoli
felhasznaldkat,egy folyamatban-1évé online konzultacioba - meghivassal vagy
Konzultacidazonositéval.

Tovabbi Tavolifelhaszndlok hozzaadasa meghivassal (asztali-alkalmazas):
1% Koppintson vagy Kattintson’az Invite (Meghivas) mentpontra.

2. Koppintson'vagy kattintson az e-mailben torténé.meghivas-elkiildéséhez.
3. Adjaimeg az e-mail-cimeket, majd kiildje el-az e-mailt.
4

A résztvevék-kapnak egy e-mailt, amely-tartalmazza-a Kenzultacidazonositot,
valamint a rendelkezésre allo kapcsolodasi mddokat (URL és telefon), és ennek
segitségével csatlakozni tudnak a’konzultaciéhoz.

Tovabbi Tavoli felhasznalok hozzaadasa meghivassal (mobilalkalmazas):
1. Koppintson vagy kattintson a Participants (RésztvevGk) mentipontra.
2. Koppintson vagy kattintson az'Invite (Meghivas) menipontra.

3. Koppintson vagy kattintson a kivant szolgaltatasnak megfeleld alkalmazasra a
felkinalt listabol (pl. e-mail;.szbveges lizenet).

4. Adja meg a cimzett adatait, és kiildje el a-meghivast akivalasztott-szolgaltatas
segitségével.

5. Acimzettek megkapjak a Konzultacioazonosito linkjét, amellyel csatlakozniitudnak a
konzultacidhoz.
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Tovabbi Tavoli felhasznalok hozzaadasa Konzultaciéazonositoval (asztali
alkalmazas):

1. Koppintson vagy kattintson az invite (meghivas) menlipontra az invite (meghivas)
képernyé megnyitasahoz. A képernyd tetején lathatd a Konzultacidazonositd.

2. 0Ossza'meg a Konzultacidazonositot a résztvevokkel, hogy csatlakozni tudjanak a
konzultaciohoz Tavoli felhasznaloként. Olvassa el a kdvetkezét: "Csatlakozas online
konzultaciohoz" a 15..oldalon.

Tovabbi Tavoli felhasznalok hozzaadasa Konzultaciéazonositoval (mobilalkalmazas):

1. . Kattintsonvagy koppintson a képernydn barhova a menipontok megtekintéséhez. A
képerny6 tetején'lathatd.a Konzultacidazonosito.

2. - 0ssza meg @ Konzultécidazonositot a résztvevdkkel, hogy csatlakozni tudjanak a
konzultacidhoz Tavoli felhasznaldként. Olvassa el a kovetkez6t: "Csatlakozas online
konzultaciohoz" a 15. oldalon.

Audiokapcsolat

Audiokapcsolat kétféle modszerrel létesithetd egy online konzultacioban - szamitégépes
vagy telefonos.maédszerrel.

Szamitégépes-audiokapcsolat révén az interneten-keresztil jon létre a kapcsolat a
Konzultacié résztvevéi kozott. Szamitdgépes audiokapcsolat étrehozasa:

1. ("y Az audiokapcsolat.engedélyezése a konzultaciora:
Szamitdgépet hasznaltavoli felhasznaldk szamara =

e Valassza a Join Audio (Audiocsatlakozas) pontot, majd a Computer Audio
(Szamitogépes audio) pontot; végll pedig a Join Audio Conference by
Computer (Csatlakozas audiokonferencidhoz:szamitdgépen) lehetdséget.

Mobileszkozt hasznalé tavoli felhasznaldk szamara -

« . Koppintson ésvalassza:az’Audio/Join Audio (Audio/Audiocsatlakozas) elemet
a-képernydn; majd valassza a Call' Using Internet Audio/Call via Device'Audio
(Hivas internetes audiokapcsolat hasznalataval/Hivas az eszkoz audiokapcsolata
segitségevel).elemet

2. Miutan engedélyezte a szamitdgépes audiokapcsolatot, elnémithatja azt aképernyén
talalhat6. menlpontok segitségével, a.hangerd pedig az asztali- vagy a mobileszkoz
vezérléivel szabalyozhato.

3. Azaudiokapcsolat letiltasa a konzultaciora:
Szamitdgépet hasznalo tavolifelhasznalok szamara -

*  Koppintson vagy kattintson'a Leave.Computer /Audio (Szamitdgépes
audiokapcsolat megszakitasa) elemre az Audio (Audiokapcsolat).meniiben.

Mobileszkozt hasznald tavoli felhasznalok szamara -

¢ Koppintson vagy kattintson a Disconnect Audio (Audiokapcsolat-levalasztasa)
elemre a More (Tovébbiak) meniiben.

A telefonos audiokapcsolata konzultaciobactorténd betelefonaldstjelenti. Telefonos
audiokapcsolat Iétrehozasa:
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1. Az audio meniben koppintson vagy kattintson a Phone Call (Telefonhivas)
meniipontra. (Mobilalkalmazasok esetén az audio meniiben koppintson vagy
kattintson a Dial in(Betarcsazas) lehetGségre.)

2. Tarcsazza fel barmelyik felsorolt telefonszamot, és a Meeting ID
(Konzultacidazonositd) és a Participant ID (RésztvevGazonositd) megadasahoz kévesse
a telefonon kapott utasitasokat. (Mobilalkalmazasok esetén a Heart Connect
automatikusan tarcsaz, és tovabbitja a konzultacio és a résztvevé azonositoit.)

MEGJEGYZES: A konzultacié telefonszdmai nem minden orszagban elérheték.
Videokapcsolat

Amikor a Tavoli felhasznald csatlakozik az online konzultaciéhoz, a videokép kezdetben
nincs engedélyezve.A videokép,. gy kapcsolhatd be és ki, hogy kivalasztja a képerny6n a
video men(it.

Az audio--és videobeallitdsok-megnyitasa

Szamitogépes felhasznalok szamara tovabbi audio- és videobeallitdsok érhetdk el a
képernyd bal also sarkaban a videdikontol jobbra talalhato hianyjelikonra () koppintva/
kattintva..Ez-megjeleniti a Video Settings (Videobeallitasok) meniipontot.

Mobilos-felhasznalok szamdra tovabbiaudio- és'videobeallitasok érhetdk el a képernyd bal
als0-sarkaban-talalhato Video Settings (Videobeallitasok) menipontra koppintva.

A Tavoli felhasznalo feliratozasi lehetdségei

ATavoli felhasznald nyilat helyezhet a képemydre Ggy, hogy-a View Options
(Nézetopciok) mentben az Annotate (Feliratozas) meniipontra koppint/kattint.

Asztali‘alkalmazds hasznalata esetén tovabbi-menlpontok érhetdk el a képernyd tetején
lévé View. Options (Nézetopcidk) meniire vald koppintassal/kattintassal.

MEGJEGYZES: - Az Annotate (Feliratozds)-funkcié a.mobilalkalmazasban a ceruzaikonra
vald koppintdssal indithatd el.

Kilépés-a konzultacidhol
ATavoli felhasznald-a képernyd-jobb alsd sarkabantalalhato’'Leave Meeting (Kilépés a
konzultacidbal) pontra koppintva/kattintva léphet ki az online konzultaciobal.

MEGJEGYZES: - Ha az utolso tdvoli felhasznald is elhagyja a konzultaciét, akkoraz-a helyi
felhasznald szamdra-is véget ér.

A Heart Connect tavoli szoftver karbantartasa
A Heart Connect tavoli szoftver frissitései

Amikor frissités valik elérhetGvé a Heart.Connect tavoli szoftverhez, a tavoli felhasznald
értesitést kap e-mailben; és letoltheti; majd telepitheti.adfrissitést. Telepitse.a frissitéseket,
amilyen gyakran csak sziikséges,-hogy a fontos szoftvermodositasok érvénybe lépjenek.

TOVABBI INFORMACIOK

Importoér az Eurdpai Unidban

Importdr az EU-ban: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6,,6468 EX.Kerkrade,
Hollandia
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