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Ez a kézikonyv a LATITUDE NXT betegellatd rendszerre (,LATITUDE NXT rendszer”) vonatkozd informaciokat
tartalmaz, amely két kiilénb6z6 tipusd kommunikatort tartalmaz: a WAVE VEZETEK NELKOLI KOMMUNIKATOR €S @ TouCH-
SCREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATORT. A TOUCH-SCREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR elérhetdsége terliletenként valtozo.
Az egyes kommunikatormodellekkel kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd: "A LATITUDE kommunikator
attekintése" a 1-5. oldalon.

A kézikdnyvben szerepld, kommunikatorra vonatkozo informacidk nagy része mindkét kommunikatortipusra
érvényes. Ebben az esetben egyszerlien kommunikator vagy LATITUDE kommunikator szerepel hivatkozasként.
Ugyanakkor kiilénbséget kell tenni, ha eltérés van a két kommunikatortipus vagy ugyanazon
kommunikatortipus kiilénb6z6 modelljeinek LATITUDE NXT rendszerhez kapcsolddasa kozott.

Ebben az Gtmutatdban a LATITUDE NXT szerverhez trténd kapcsolodas haromféle modszere szerepel:
mobilhaldzat, internet és standard telefonvonal. A kapcsolati mddszerek elérhetésége a modelltdl és a
terlilettdl fligg. A tovabbi informacidkat Iasd: "A LATITUDE kommunikator attekintése" a 1-5. oldalon. A
szenzorok (mérleg és vérnyomasmérc), valamint a kiegészitd USB adapter elérhetdsége teriiletenként valtozo.

Ez.a dokumentum a LATITUDE NXT. betegellatd rendszer jogosult egészségiigyi szolgaltatoi részére készilt.

Ez @kézikonyv a LATITUDE NXT (terdpia) szamara késziilt, azonban végig a LATITUDE Clarity (diagnosztika)
rendszerre hivatkozik a-LATITUDE webhely varhatd felhasznaléi felllete miatt. Lehetséges, hogy a LATITUDE
(larity jelenleg nem minden-orszagban érhetd.el. A LATITUDE Clarity-re torténd hivatkozas figyelmen kiviil
hagyhato, ha. még nem-all rendelkezésre-a rendeldben.

MEGJEGYZES: - Ha a kézikényvben szerepld informdciok konkrétan az eqyikre vagy a mésikra vonatkoznak,
akkor.a LATITUDE NXT:és a LATITUDE Clarity hivatkozas szerepel. Amikor az informacidk-altaldanossagban
mindkettére vonatkoznak, akkor.a.LATITUDE webhelyvagy egyszertien a LATITUDE kifejezés szerepel.

A kézikonyv-altal hasznalt'megegyezéses kifejezések

Védjegyek

Az ebben az.Gtmutatéban talalhatd; a-képerny6t abrazold képek arra'szolgalnak, hogy megismerkedjen a
LATITUDE NXT, weboldal‘elrendezésével. A LATITUDE NXT.weboldal hasznalata soran‘ténylegesen megjelend
képernydk a modellt6l, a teriilettd! és‘a nyelvtdl fiiggden eltérdek lehetnek.

A képernyét-dbrazolé-képeken lathatd-betegnevek kitalalt nevek. Barmely éI6 vagy elhunyt személy nevével
vald hasonlésaguk csupan.véletlen egybeesés.

A kézikényvben =-a'cdmek és-a hangsulyozasok kivételével @ félkovér betltipussal szedett szavak a LATITUDE
NXT webhelyen ténylegesen megjelend.szavakat képviselik.

Ebben a kézikonyvben a,LATITUDE NXT" és a ,LATITUDE" egyarant vonatkozik ugyanarra a rendszetrre,
webhelyre, szerverre, stb.

A kovetkezdk a Boston Scientific Corparation védjegyei; vagy leanyvallalatainak a védjegyei: LATITUDE,
LATITUDE Clarity, PaceSafe és HeartLogic.

A jelen Utmutatéban megemlitett, harmadik félhez tartozé védjegyek-a kovetkezok:
e Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated-védjegye.
e Az Internet Explorer és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation védjegye.

¢ A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation védjegye.



Az Apple, a Safari, a Mac, az iPad és az iPhone az Apple Inc. védjegye.

A Google Chrome a Google LLC védjegye.

A Bluetooth® szovédjegy és logdk a Bluetooth SIG, Inc. tulajdondban 4llé bejegyzett védjegyek, és a
Boston Scientific Corporation az ilyen jelzéseket licenc alapjan hasznalja. Az egyéb védjegyek és
markanevek a megfelel tulajdonosok tulajdonaban alinak.
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1. FEJEZET
Ez a fejezet a kdvetkez$ témakat tartalmazza:
«  "Bevezetés: LATITUDE NXT betegellat6 rendszer” a 1-2. oldalon

»  "Alapelvek” a 1-10. oldalon
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Bevezetés: LATITUDE NXT betegellatd rendszer

BEVEZETES: LATITUDE NXT BETEGELLATO RENDSZER

A LATITUDE NXT betegellato rendszer (,LATITUDE NXT rendszer”) az engedéllyel rendelkez6 rendel6i
felhasznalok szamara lehetGvé teszi a beteg és a késziilék allapotanak rendszeres tavoli monitorozasat. (A
készllék és a beteg monitorozott allapotaira vonatkozdan lasd: "Riasztasok" a 1-12. oldalon)

Az adatokat a bediltetett késziilékrdl, valamint az opcionalis mérlegrdl, vagy a vérnyomasmérérdl gyditi a
rendszer. E belsd és kiilsé mérések, valamint a kortorténeti adatokkal egylitt az orvosok a LATITUDE NXT
rendszer segitségével tajékozott modon megérthetik a beteg beiiltetett késziilékérdl érkezé informaciokat,
valamint a beteg kardioldgiai statuszat. A rendel6i felhasznaldk id6kdzonként monitorozni tudjak az
eszkozoket, és a betegeket a beiiltetett készilék jelzése és a klinikai allapot alapjan tudjak behivni a rendel6be.

Rendeltetés

A LATITUDE NXT<rendszerarra szolgal, hogy tavolrél kommunikaljon a Boston Scientific beliltetett készulékkel
és elkiildje.az adatokat a kézponti adatbazisba. A LATITUDE NXT rendszer betegadatokat biztosit, amelyeket fel
lehet hasznalni-a beteg klinikai értékelésének részekent.

A LATITUDE NXT rendszer altal nydjtott klinikai.elonyok

Ha-a javallatnak megfeleléen; a személyes-rendelGi értékeléssel egylitt hasznaljak, a Latitude NXT rendszer
lehetGvé teszi a-kompatibilis készilékek tavoli lekérdezését, ami.a kizardlag személyes rendelGi értékeléshez
képest kevesebb személyes késziiléklekérdezést tehet sziikségesé. A LATITUDE NXT rendszerrel végzett tavoli
monitorozas lehetGvé teszi, hogy-a monitorozott paramétereket (beleértve a cardialis eredet(i eseményeket és a
készllékparamétereket is) karabban értékeljék, mint.a-kizarélag személyes rendelGi értékelések esetében.

A biztonsag és a klinikai teljesitmény 6sszefoglalasa

Az Eurbpai. Uniéban €16 vasarlok a cimkén talalhatd késziiléknév-alapjan kereshetnek ra.a késziilékre vonatkozd
A biztonsag és.a klinikai teljesitmény dsszefoglaldsa” cimd dokumentumra, amely-azorvosi késziilékek eurdpai
adatbazisanak (Eudamed) a weboldalan talalhato: https:/7ec.europa.eu/tools/eudamed.

Ellenjavallatok

A LATITUDE NXT rendszer kizardlag a Boston Scientific bediltetett késziilékkel hasznalhatd. Nem minden
beiltetett Boston Scientific-készilék kompatibilis a.LATITUDE NXT rendszerrel. A beliltetett késziilékkel
kapcsolatos ellenjavallatokat lasd a lekérdezett Boston Scientific beliltetett késziilék rendszerismertetdjében.

Minden, a késziilékkel kapcsolatos sulyos eseményt jelenteni kell @-Boston, Scientific-vallalatnak és azilletékes
helyi hatésagnak.

Ovintézkedések

Az orvosnak a riasztasok megtekintéséhez be kell)jelentkezni a-LATITUDE NXT weboldalon: A LATITUDE NXT
weboldalon akar naponta megjelenhetnek-Uj riasztasok. A riasztasi allapotok elsddleges értesitése al LATITUDE
NXT weboldal View Patient List (Beteglista) oldalan keresztiil érkezik. Noha e-mailben vagy sms-ben is
érkezhetnek masodlagos értesitések, ezek kiilsé rendszerektél fliggnek; igy el6fordulhat, hogy késve vagy
egyaltalan nem érkeznek meg. A masodlagos értesitési funkcid nem valtja ki, illetve nem ¢sokkenti a LATITUDE
NXT weboldal ellenérzésének sziikségességét. (Lehetséges,.hogy az SMS szolgaltatas-nem minden orszagban
elérhet6.)

A beiiltetett készilékrél szarmazd adatok és riasztasok sikeres lekérdezést kovetden altalaban 15 percen beliil
elérhetdk és megtekinthet6k a LATITUDE NXT weboldalon. Az‘adatok feltdltése azonban jelentdsebb hosszabb
iddt (akar 14 napot) is igénybe vehet. Ha a kommunikator nem tudja lekérdezni a beiiltetett késziiléket, vagy
nem képes kapcsolatba Iépni a LATITUDE NXT szerverrel az adatok feltoltéséhez, akkor akar 14 nap is eltelhet,
amig a LATITUDE NXT szerver észleli ezeket az allapotokat és a LATITUDE NXT weboldalon keresztiil tajékoztatja
a rendeldi felhasznalét, hogy a monitorozas megszakadt. Ha a fenti két allapot egyszerre Iép fel, akkor az
értesités akar 28 napot is igénybe vehet. Bizonyos koriilmények kézott eléfordulhat, hogy a beiiltetett késziilék
adatai és a riasztasi jelzések késnek, illetve nem jelennek meg. llyen kérilmények tébbek kdzott az alabbiak:
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Nemkivanatos események

» Rendszerkorlatozasok. (Lasd: "A rendszer korlatai" a 1-3. oldalon.)
¢ A kommunikator nincs bedugva.
e A kommunikator nem képes csatlakozni a LATITUDE NXT szerverhez a konfiguralt csatlakozasi moddal.

o A belltetett késziilék és a kommunikator nem képes kapcsolddni és fenntartani egy telemetrias
kapcsolatot.

e A kommunikator megsériilt vagy meghibasodott.

e A beteg nem miikodik egyitt az elGirasszer(i hasznalatnak megfeleléen, illetve a LATITUDE NXT rendszert
nem a Hasznalati Utmutatd betegek részére szerint kezeli.

A rendelGi felhasznalé a View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalon beallithaté Not Monitored (Nem
monitorozott) sz(rd segitségével azonositani.tudja a fenti okok miatt nem monitorozott betegeket. (Lasd: 2-4.
abra A View Patient List (Beteglista)megtekintése) oldal, a 2-8. oldalon.)

FIGYELMEZTETES: A beteg’bevonasakor és adott esetben a beiiltetett késziilék cseréje utan ellendrizze, hogy
a riasztaskonfiguralasicbeallitdasok’minden beteg esetén megfeleldek-e.

FIGYELMEZTETES: A bemutatott'adatok félreértése a beteg vagy a késziilék allapotanak téves diagnézisahoz
vezethet.

FIGYELMEZTETES: A hidnyzoé vagy. hibas készilékadatok kockdzata a beteg vagy a késziilék allapotanak téves
diagnosztizalasahoz vezethet.

FIGYELMEZTETES: Az opcionalis-mérleg maximalis terhelési kapacitasa 200 kg. Ne helyezzen a mérlegre
olyan targyat,-amely meghaladja a mérleg maximalis terhelési kapacitasat.

Eurépaban a mérleg maximalis-terhelhetdsége killonhozik-attol figgéen; hogy melyik kommunikator van
hasznalatban: 200-kg a WAVE VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR, "illetve. 150 kg-a TOUCH-SCREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR
haszndlata esetén.

Nem értékelték-a Latitude NXT Patient Management System betegkezeld rendszer gyermekgydgyaszati
alkalmazasat.

Nemkivanatos események
A tavoli betegmonitorozashoz kapcsolddoan a-betegek-a-szorongds pszichologiai-hatasait.is tapasztalhatjak.
A rendszer korlatai

A LATITUDE NXT rendszer nem szolgal a slirgGsségi esetek kezelésére. Ha a beteg.nem érzijjol magat, akkor
orvoshoz kell fordulni vagy mentét kell hivnia.

Ne végezzen tavoli monitorozast a személyes;-nem készillékkel'végrehajtott rendeldi értékelés helyett. A
beteggel vald kevesebb érintkezés kdvetkeztében €szrevétlenek maradhatnak a beteg allapotaban
bekovetkezett valtozasok.

A LATITUDE korlatozott informaciét nyuijt a betegrdl, és-nem szabad ra tdmaszkodni a beteg altalanos
egészségi allapotanak megallapitasakor.

A LATITUDE NXT rendszer nem biztosit folyamatos monitorozast. A LATITUDE NXT rendszer egy tavoli
monitoroz6 rendszer, amely id6szakos betegmonitorozast végez az orvos altal konfiguralt beallitasok alapjan.
Szamos kiils6 és belsd tényez6 hatraltathatja, késleltetheti, illetve megakadalyozhatja a belltetett késziilékrdl,
a szenzorrol és a betegrél érkezd adatok orvos altal térténd beallitdsnak megfeleld gy(ijtését és beérkezését.
Ezek a tényezdk az alabbiak:
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A LATITUDE NXT BETEGELLATO RENDSZER
A rendszer korlatai

A beiiltetett késziilék oraja — A beliltetett készulékrdl érkezd adatok és a riasztasi jelzések LATITUDE NXT
rendszerre torténd pontos bejelentése fiigg attdl, hogy a bedltetett készilék draja pontosan van-e beallitva
a programoz6/rekorder/monitorhoz (PRM). A pontos jelentési folyamat az 6ra pontos bedllitasa utan
elakadhat attél fliggden, hogy mekkora adatmennyiség érkezett pontatlan idébeallitassal, valamint attél
fliggden, hogy mennyire volt pontatlan a beliltetett késziilék draja.

A beteg kornyezete — Az adatok atviteléhez a kommunikatort csatlakoztatni kell az elektromos
halézathoz. A kommunikatornak szabalyos kapcsolatot kell fenntartania a LATITUDE NXT szerverrel. A
betegeknek a megfeleld idékben a kommunikator tartomanyan beliil kell tartdzkodniuk. Az elektromos
késziilékekbdl szarmazo radidfrekvencias (RF) interferencia zavarhatja a bedltetett késziilék és a
kommunikator kdzotti kommunikaciot.

A LATITUDE NXT rendszerhez vald csatlakozas modszerei:

- Telefonos rendszer - A vezetékes telefonvonalat hasznald betegek esetén a telefonszolgaltatok
infrastruktirdja kozotti inkompatibilitas, valamint a beteg otthon és a telefonszolgaltatd készilékei és
kapcsoléallomasai kozotti-telefonvonal mindsége is befolyasolhatja a LATITUDE NXT rendszer
adatkiildését.-A beteg otthonaban taldlhato telefonvonalra csatlakoztatott tovabbi berendezések
szintén befolyasolhatjak az-adatkildést.

= ‘Mobil adatszolgaltatas - A’'mobil‘adathaldzatot hasznald betegek esetén nem garantalt a
lefedettség. Lehetséges; hogy csatlakoztatni kell egy mobiladaptert. Az aktualis lefedettséget
befolyasolhatja a terep, az-iddjaras, a lombozat, az épiletek és egyéb létesitmények, a jelerésség és
egyébtényezok.

- ‘Internetkapcsolat - Az.internetkapcsolatot hasznald betegek esetében a kommunikator teljesitménye
az aktiv internetszolgaltatastol fligg. Ha'a kapcsolathoz USB ethernet adaptert hasznal;-akkor az
adapternek csatlakoztatva kell lennie egy miikddé routerhez/modemhez.

Avezeték'nélkiiliinternetcsatlakozashoz a-mobilkésziilék hotspot funkciéjat (nem minden orszagban
elérhetd) hasznald betegeknek be kell kapcsolniuk a hotspot és a Bluetooth® vezeték nélkili
technoldgiat a mabilkésziléken, amig a kommunikator mellett tartdzkodnak legalabb naponta egy
orara,; valamint-a készUlék manualis lekérdezéséhez.

A kommunikdtor memériakapacitdsa — Ha.a kommunikator-hosszabb-ideig-nem tud kapcsolddni a
LATITUDE NXT. szerverhez, akkor a bediltetett késziilékrd| érkezd adatok tarolasara szolgaldé memodria
megtelhet.

- Ha ez el6fordul-egy Wave VEzeTek NELKOLI KOMMUNIKATORNAL, akkor'a kommunikator a bedltetett készilékrol
érkez6 Ujabb adatok-tarolasa-érdekében tordlni-fogja.a-memdriabdl a belltetett késziilékrdl érkezett
legrégebbi adatokat, amelyek nem tartalmaznak voros riasztast. Ha a beliltetett késziilékrél érkezd
minden adat vords riasztast tartalmaz, akkor alegrégebbi-adatok torlédnek.

- Ha ez el6fordul egy ToucH-ScREEN. VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATORNAL, akkor a betiltetett kész(ilékré| érkezd
Ujabb adatok tarolasa érdekében a memdriabdl a belltetett késziilékrdl érkezett legrégebbi adatok
torlédni fognak.

Orvosi kornyezet - Az orvosokkal vald késedelmes kapcsolatfelvétel szamos ok miatt-bekdvetkezhet,
példaul ha a szamitdgép ki van kapcsolva vagy nincs online,“a mobiltelefon‘nem kapja'meg a riasztasi
lzeneteket, illetve a korhazi személyzet nem elérhetd.

Utemezési/konfiguracios valtozasok - Normal kériilmények kbzétt a beteg kommunikatoranak
folyamatosan csatlakoztatva kell lennie a haldzathoz, és azt-a Hasznalati tmutat6 betegek részére cim(
dokumentumban leirtaknak megfelel6en kell mlkodtetni. Ezek-kdzott a normal kérilmények kdzott akar
nyolc napot is igénybe vehet, amig az litemezési és konfiguracios valtozasok eljutnak a beteg
kommunikatorara, és érvénybe Iépnek.

Adatfeldolgozas — Az adatgydijtés és kiildés késedelmes vagy akadalyozott lehet az alabbiak miatt:
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- Aszamitogép szerverek atmeneti, Gtemezett vagy nem Utemezett leallasa miatt.

- Aszerver terheltségének és feldolgozasi idejének valtozasai.

- Egyéb adatfeldolgozasi problémak.

Biztonsagi szerver

A LATITUDE NXT biztonsagi szerver egy kdzponti szamitdgép adatbazis, amely a LATITUDE NXT
kommunikatorok altal kiildott betegadatokat, a beiiltetett késziilékek adatait, és a szenzorok adatait tarolja. A
LATITUDE NXT biztonsagi szerver a rendeld és a rendel6i felnasznalok konfiguracids adatait is tarolja. A
LATITUDE NXT biztonsagi szerver tarolja a LATITUDE NXT webhelyén megjelend betegadatokat, amelyek az
interneten keresztiil hozzaférheték az erre jogosult felhasznalok részére. Az LATITUDE NXT weboldalra
tovabbitott-adatok a beliltetett készlilékrél és a szenzorokrol érkezd legfrissebb adatok, valamint minden
el6zmény adata, amit azcaktudlisan'belltetett késziilék segitségével a rendeld a korabbi tavoli ellendrzések

soraniszerzett;

A LATITUDE kommunikator attekintése

Elérhetd kapcsolati moédszerek-modellenként

A LATITUDE NXT-rendszer kulcsfontossagu alkatrésze a LATITUDE kommunikator, egy otthoni betegmonitorozé
késziilék. A kommunikator leolvassa a belltetett késziilék adatait a rendelében konfiguralt idépontokban.
Ezutan.ezeket.a LATITUDE'NXT szerverhez tovabbitja a haromféle kapcsolati modszer valamelyikén keresztil:
mobilhaldzat, internet vagy-standard.telefonvonal. A kdvetkez6kben lathatok a kapcsolati modszerek és az
elérhetéséqg részletei modellenkénti bontasban:

A teriletspecifikus informaciokat.lasd: "Kommunikatormodellek orszagonként" a 1-6.:oldalon és "Csatlakozasi
modszerek orszagonként és modellenként (sajat'orszagon kivil)" a 1-7. oldalon.

WAVE VEZETEK NELKOLI KOMMUNIKATOR (6288-as/6290-es modell - a modellek elérhetGsége teriletenként valtozd)

Mobilhalézati csatlakozashoz mindegyik-modell a kévetkez6t hasznalja:
e LATITUDEUSB mobiladapter.

Internetes csatlakozashoz mindegyik modell az aldbbiakat hasznalja:

o - LATITUDEUSB Ethernet-adapter.vagy

o - Egy.mobilkészilék csatlakozasi pont (hotspot) funkcidja. (Kiegészit-USB adapter sziikséges - az
elérhetdség teriletenként valtozo):

Standard telefonvonalas csatlakozasnal, ahol-elérhetd, minden modell esetén:
e Kizar6lag az:anal6g tone-izemmdd-tamogatott.

TOUCH-SCREEN VEZETEK NELKOLI KOMMUNIKATOR (6468-a5/6496-0s modell - @ modellek-elérhetdsége teriiletenként
valtozo)

Mobil adathalézaton keresztil torténd csatlakozassal:

e A 6468-asrmodell egykiilsé mobiladaptert hasznal.

e A 6496-0s modell-nem tamogatja a mobil adathalozaton kereszt(il torténd csatlakozast.
Interneten keresztll torténd csatlakozassal:

e Nem tamogatja az-internetes csatlakozast.

Standard telefonvonalas-csatlakozassal:

e Tamogatja az analdg tone-€s pulse iizemmodot.

Tovabbi informaciét és a kommunikatorokkal kapcsolatos-részleteket az egyes modellekhez a LATITUDE NXT

11111

kommunikator beallitasara és mikodésére vonatkozod tajékoztatasért olvassa el a megfeleld Rovid Gtmutatot
vagy a Hasznélati Gtmutatd betegek részére dokumentumot.

MEGJEGYZESEK:
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A LATITUDE kommunikator attekintése

A LATITUDE kommunikator kizardlag az adatok leolvasdsara képes a betliltetett késziilékbdl, és nem képes a
készilék ujraprogramozdsdra, vezetéktesztek elvégzésére, illetve mikddésének megvaltoztatdsara. A
beliltetett készlilék kizdrélag egy programozd/rekorder/monitor (PRM) segitségével programozhato dt.

A LATITUDE kommunikator nem biztosit folyamatos monitorozdst. A kommunikator leolvassa a beliltetett
készlilék adatait a rendeldi felhasznald dltal (itemezett iddpontokban.

Amikor a LATITUDE kommunikdtor csatlakozik a LATITUDE NXT szerverhez, akkor megkap minden
litemezési és konfigurdcids frissitést, amit az orvos végzett a LATITUDE NXT weboldalon.

A beteg akkor kapja meg.a LATITUDE kommunikatort a rendelében, amikor a beteget bevontak a LATITUDE
NXT rendszerbe. Miutan-a beteg aktivalja a kommunikatort a Haszndlati utmutatd betegek részére
dokumentumnak megfeleléen, akkor.a kommunikdtor képes lesz a betegbe liltetett készlilék adatinak
lekérdezésére. (Lasd: "A késziilék lekérdezése" a 1-15. oldalon.)

A kommunikator vezeték nélkiili (radidfrekvencids) kommunikacios rendszer segitségével kommunikal a
beliltetett késziilékkel, valamint az opcionalis-mérleggel és vérnyomasmérdvel. A kommunikdciot
megzavarhatja az elektromagneses.interferencia. A betegnek tgyelnie kell arra, hogy ne helyezze a
kommunikatort mas-vezeték nélkili kemmunikécios eszkézék (pl. mobiltelefonok) és elektromdgneses
energiaforrasok-(pl. mikrohullamu-siiték és szamitogép monitorok)-kézvetlen kézelébe. Az S-ICD-t
tamogatd LATITUDE rendszerrel rendelkezd betegeknél a kommunikator és az S-ICD k6zotti vezeték nélkiili
kommunikacio érzékeny az.iranyra. és-a tavolsagra. Bizonyos helyzetekben a kommunikdtornak az S-1CD-
hez kézelebb kell lennie a lekérdezés elvégzéséhez. Amennyiben a betegnek segitségre van sziiksége a
kommunikdtor megfeleld-elhelyezésében vaqy a lehetséges interferenciaforrdsokra vonatkozd kérdés meriil
fel, akkor-kérjlik, forduljon-a LATITUDE (igyfélszolgalathoz.

ALATITUDE kommunikator egyetlen beteg altali felhaszndldsra szolgdl. Ha eqy kommunikdtort mar
hasznalt eqy beteg, akkor az.nem konfigurdlhato djra, illetve nem adhaté dt mas betegnek.

Kommunikatormodellek orszagonként

A LATITUDE kommunikator.alabbi tablazatban bemutatott modelljei-a kdvetkezd orszagokban térténd
alkalmazasra szolgalnak:

1-1. tablazat Kommunikatormodellek orszagonként

orszia Touch-Screen vezeték nélkiili kommunikatormodellek Wave vezeték nélkiili kommunikitormodellek
6468 6496 6288 6290
Ausztralia és Uj-Zéland X X X
Ausztria X X X
Belgium X X X
Kina* X
(seh Koztarsasag X X X
Dania X X X
Finnorszag X X X
Franciaorszag X X X
Németorszag X X X
Gordgorszag X X
Hongkong X
Magyarorszag X X
Izland* X
irorszag (Ir Koztarsasag) X X X
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1-1. tablazat Kommunikatormodellek orszagonként (folytatas)

sz Touch-Screen vezeték nélkiili kommunikatormodellek Wave vezeték nélkiili kommunikatormodellek
6468 6496 6288 6290
Olaszorszag X X X
Kuvait* X
Libanon* X
Malajzia* X
Hollandia X X X
Norvégia X X X
Lengyelorszag X X X
Portugalia X X X
Katar* X
Szaud-Arabia* X X
Szingapur* X
Szlovak Koztarsasag X X
Dél-Afrika* X
Dél-Korea* X
Spanyolorszag X X X
Svédorszag X X X
Svajc X X X
Thaiféld* X
Egyesdilt Arab Emiratusok* X
Egyesiilt Kirdlysag X X X

MEGJEGYZES: A csillaggal jelolt orszdgokban nem tdmogatjak a kapcsolasi bedllitisokat a telefonos
kapcsolathoz.

(satlakozasi médszerek orszagonként és modellenként (sajat orszagon kiviil)

A betegek LATITUDE kommunikatorat a sajat ofszagban'(a kommunikatort kibocsato rendel6 orszaga) torténd
mUkodésre tervezték (az alabbi részben leirtak szerint: "Elérhetd kapesolati-mddszerek-modellenként" a 1-5.
oldalon), azonban mas orszagokban ismukodhet, a modelltdl s a csatlakozasi modszertdl figgden. Az alabbi
tablazatokban sajat orszagonként van megadva, hogy-a kommunikator hogyan mikddhet az;adott orszagon
kivil. Kérjik, tovabbi informaciokért forduljon a LATITUDE tigyfélszolgalathoz.

Ausztrdlia és Uj-Zéland

Csatlakozasi modszer 6496-0s modell 6288-as modell 6290-es modell
Kommunikatorhasznélat Ausztrélian és Uj-Zélandon kiviili orszagokban:
Telefonos
kapcsolathoz
. L o kapcsolasi
Korlatozott lehet a radiofrekvenciara (RF) s
Standard telefonvonal Y eria . beallitasokkal
vonatkozo torvények miatt rendelkezd
orszagokban
tamogatott
Korlatozott lehet a
) s . . radiéfrekvenciara .
Mobil adathdlézat vagy internet Nem tdmogatott (RF) vonatkoz6 Tamogatott
torvények miatt
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LATITUDE iigyfélszolgalat

Eurdpa

(satlakozasi modszer

6468-as modell 6288-as modell 6290-es modell

Kommunikatorhasznalat az Eurdpai Gazdasagi Té|

rség orszagaiban a kovetkezd tablazatban szereplé orszagokon kiviil 1-

1. tabldzat Kommunikatormodellek orszagonként, a 1-6. oldalon:

Standard telefonvonal

Nem tamogatott

Mobil adathélézat Tamogatott
Internet Nem tdmogatott Tamogatott
Kommunikatorhasznalat az EGT-n kivdili orszagokban:2
Telefonos
Korlatozott lehet a kapcsolatlhqz
. radiofrekvenciara kggc§ola5|
Standard telefonvonal Nem tamogatott (RF) vonatkozo beallitasokkal
) . rendelkezé
torvények miatt orszagokban
tamogatott
. e Korlatozott lehet a radiéfrekvenciara (RF)
Mobil adathélozat vonatkozd torvények miatt
Korlatozott lehet a Tamogatott
. radiéfrekvenciara
Internet Nem tamogatott (RF) vonatkozo
torvények miatt

a. Haegy utazas soran elhagyja az Eurdpai Gazdasagi Térséget, akkor a kommunikatorrdl leolvasott adatokra az adott orszag torvényei vonatkoznak, amelyek
k védelme szempontjabol, mint a beteg hazajanak torvényei. Az adatvédelemre vonatkozo

lehetséges;-hogy kevésbé szigoruak a beteg adataina
informaciokért forduljon a LATITUDE Ggyfélszolgalath

Kina, Hong Kong, Izland, Kuvait, Libanon, Malajzia, Katar, Szingapur, Dél-Afrika, Dél-Korea, Thaiféld és

Egyesiilt Arab Emiratusok

A 6290-es modellszamuLATITUDE kommunikatort a kdvetkezd orszagokban vald hasznalatra tervezték: Kina,
Hong Kong, Izland, Kuvait,-Libanon,"Malajzia, Katar,-Szingapur, Dél-Afrika, Dél-Korea, Thaifold és Egyesiilt Arab
Emiratusok, de mas orszagokban‘s megengedetta hasznalata. Kérjiik,.tovabbi informacidkért forduljon a

LATITUDE-iigyfélszolgalathoz.

Szald-Arabia

0Z.

(satlakozasi modszer

6288-as modell

6290-es modell

Kommunikatorhasznalat Szaid-Arabian kivili orszagokban:

Korlatozott lehet a

Mobil adathalézat vagy
internet

radiofrekvenciara (RF)
vonatkoz6 térvények
miatt

Tamogatott

LATITUDE iigyfélszolgalat

A LATITUDE (igyfélszolgalat mdszaki és altalanos segitséget nyujt a LATITUDE NXT rendszer felhasznaloi

szamara.

A LATITUDE (igyfélszolgalat telefonszamai az alabbi tablazatban taldlhatdk.

1-2. tablazat A LATITUDE iigyfélszolgalat telefonszamai

Orszag Telefonszam
Ausztrélia 1800 528 488
Ausztria 0800 202289
Belgium 0800 80697
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Opcionalis otthoni egészségmonitorozo eszkozok

1-2. tablazat A LATITUDE iigyfélszolgalat telefonszamai (folytatas)

Orszag Telefonszam
Kina 4008801427
(seh Koztarsasag 239 016 657
Dénia 7010 0182
Finnorszag 010 804819
Franciaorszag 0805 5404 22
Németorszag 069 51709 481
Gordgorszag 442 035 647 788
Hong Kong 852 8105 5433
Magyarorszag 06 80 981,579
Izland 8004174
irorszag (irKoztarsasag) 1800 851861
Olaszorszag 848 781164
Kuvait 22089688
Libanon +9611.956 777
Malajzia (603) 78088000
Hollandia 080010292077
Uj-zéland 0508 200 886
Norvégia 81.00 0047
Lengyelorszag 2230607 33
Portugdlia 800844729
Katar 800 6520
Szalid-Arabia 1800-844 8246
Szingapur 18006224909
Szlovak Koztarsasag 02 686 223:89
Dél-Afrika 800228000
Dél-Korea +82-2-3483-1782
Spanyolorszag 900:806108
Svédorszag 020 160 57 07
Svajc 0844 000110
Thaifold 1800012420
Egyesdilt Arab Emiratusok 800035770015
Egyesiilt Kirdlysag 0800 6781644

1-9

A Boston Scientific felveheti a kapcsolatot a rendeldvel a LATITUDE NXT rendszerbe bevont betegekkel és/vagy
a rendszerben ellatott betegekkel kapcsolatosan.

Opcionalis otthoni egészségmonitorozo eszko6zok
A LATITUDE mérleg és a LATITUDE vérnyomasméré a LATITUDE NXT rendszer opcionalis tartozékai. Ezek a

tartozékok a tovabbiakban szenzorokként szerepelnek. A méréseket a szenzorok vezeték nélkiili kapcsolat
segitségével tovabbitjak a beteg kommunikatorara. A Wave vezeTek NELKOLI kommunikAToRsA be kell dugni egy
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Alapelvek

ALAPELVEK

Hozzaférés a

mellékelt kiegészitd USB adaptert, hogy kommunikalni tudjon a beteg szenzoraival. A szenzorok nem minden
orszagban elérhetdk.

A kommunikator a mérési eredményeket automatikusan elkiildi a LATITUDE NXT szerverre, ahol azok elérhetévé
valnak orvosi ellendrzés céljara. Az észlelt tomegre vonatkozd riasztasok az észlelés idépontjaban kertilnek a
LATITUDE NXT szerverre. A WAVE VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR a kapott értékeket a kdvetkez6 itemezett
kapcsolatfelvétel alkalmaval kiildi el a LATITUDE NXT szerverre (legkésGbb hét nap mdlva), kivéve riasztas
esetén. A ToucH-ScReeEN KOMMUNIKATOR naponta elkildi az adatokat.

A mérleg és a vérnyomasmérd egyetlen beteg altali felhasznalasra szolgal. A beteg mérlege és
vérnyomasmérdje nem konfiguralhato djra, illetve nem adhaté at mas betegnek.

Bar a beteg barmikor hasznalhatja a mérleget és a vérnyomasmérét, a LATITUDE NXT weboldalra csak napi
egyetlen mérés kerlil fel. A szerveren,a’napi elsé méréstél szamitott 20 perces intervallumban végzett utolso
mérés fog megjelenni. Ez az intervallum.arra szolgal, hogy a beteg sziikség esetén megismételhesse a mérést.

Azokat a testsulyméréseket, amelyek az el6z6 napi@rtéktdl tobb mint 9,1 kg-mal eltérnek, érvénytelennek
tekinti-a rendszer. Ha-az el6z6 ‘napi testsulymérés adatai nem elérhet6k, akkor a rendszer az el6z6 (legfeljebb
hét nappal azelGtti) értékhez képest13,6 kg-mal eltérd értékeket tekinti érvénytelennek. A széles skalan mozgd
értékek-érvénytelenitése a vérnyomasmeérésekre nem vonatkozik.

MEGJEGYZES: - -Ha a.beteg kap'egy csérészenzort, akkor a kommunikdtort elész6r csatlakoztatni kell a
LATITUDE NXT szerverhez, mivel az-uj-szenzorrdl érkezé mérési-eredményeket csak akkor fogadja el.

FIGYELMEZTETES: . Az opcionalis mérleg maximalis terhelési kapacitasa 200 kg. Ne helyezzen a mérlegre
olyan targyat, amely meghaladja-a mérleg‘maximalis terhelési kapacitasat.

Eurdpaban-a mérleg maximalis terhelhetdsége kiilonbozik attol fiiggden, hogy melyik kommunikator van
hasznalatban:200 kg-a>WAVE-VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR, illetve 150°kg a ToucH-SCREEN VEZETEK-NELKULI KOMMUNIKATOR
hasznalata,esetén.

A kovetkezd részekben A, LATITUDE NXT betegellato-rendszer alapvetd mikodési elveinek ismertetése talalhato.
betegadatokhoz

A LATITUDE NXT rendszer betegadatok-gydjtésére szolgal, amelyek védett egészséglgyi-informaciok. A
betegadatok kizarélag a:betegetbevono rendeld altal engedélyezett rendeldi felhasznalok szamara
hozzaférhetdk. A rendelGi felhasznaldkat hozza kell rendelni ahhoz a betegcsoporthoz, amelybe-a betege
tartozik. A betegadatokhoz a Boston'Scientific illetékes munkatarsainak is hozzaférése van. A LATITUDE
betegadatokhoz valé minden felhasznaldi hozzaférés bejelentkezéshez kotott.

Regisztralt felhasznalok

A Boston Scientific fenntartja maganak a jogot,-hogy inaktivaljon-minden-olyan felhasznaldt, illetve fiokot, aki,
illetve amelybdl a LATITUDE NXT rendszert a LATITUDE engedélyezési megallapodasban foglaltakkal, a
LATITUDE iranyelveivel, illetve barmilyen vonatkoz6 titoktartasi és-adatvédelmi torvénnyel vagy szabalyozassal
ellentétben allé hasznalatot észlel.

A hosszabb ideig be nem jelentkezett felhasznaldkat a rendszer.inaktivhak tekinti, és torlésre kertilhetnek.

A betegek, az orvosok és a rendel6 kapcsolata

A LATITUDE NXT rendszerrel végzett betegmonitorozas a beteg ésa rendeld kozotti kapcsolaton alapul. A
LATITUDE NXT rendszer minden rendelGi felhasznaléja rendelkezik egy felhasznaldi fidkkal, amely egy adott
rendeléhoz tartozik.
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Betegcsoportok

A LATITUDE NXT rendszerben lévé Gsszes beteg hozza van rendelve legfeljebb két kiildnbéz6é rendeléhéz vagy
egy rendeld két betegcsoportjahoz:

» Elsédleges rendelé (vagy betegcsoport) (altalaban egy elektrofiziologus is szerepel benne) — Altalaban
ez a rendeld felel6s a beteg késziilékének monitorozasaért, valamint a rendszeres idékdzénként végzett,
Utemezett késziilékellendrzésekért. A rendeld ezen kiviil felelds a beteg beliltetett késziilékének
lekérdezésekor észlelt barmilyen vords riasztas kezeléséért. Az elsddleges rendeld felelds a sarga riasztasok
kezeléséért is, ha a riasztasi jelzések konfiguralva vannak. A LATITUDE NXT rendszerben 1évé dsszes
beteghez hozza kell rendelni egy elsédleges rendelt a monitorozashoz.

* Masodlagos rendelé (vagy betegcsoport) (altalaban egy kardioldgus vagy szivelégtelenség-specialista is
szerepel benne)'= A beteg hozzarendelheté egy masodlagos rendel6hoz is. Ez a rendelé nem kapja meg a
vOros riasztasokat, azonban-monitorozhatja a sarga riasztasi allapotokat a beteg szamara elGirt kezelés
tipusanak-megfeleléen. Konkrétan, egy szivelégtelen beteg esetén a masodlagos rendeld bevonhat egy
szakarvost, aki-monitorozza a‘beéteg allapotat a testtdmegen, a vérnyomason és a kész(ilék altal mért
relevans-értékek valtozasai alapjan.

Betegcsoportok

A rendel6 egyvagy tobb betegcsoportba oszthato a betegek hatékony kezelése érdekében. Példaul a
betegcsoportokat.az orvosok-és/vagy-a helyszinek szerint lehet megszervezni. A rendel6i felhasznaldk
akarmennyi betegcsoporthoz hozzarendelhetdk. Ha egy rendel6i felhasznalé hozza van rendelve egy
betegcsoporthoz, akkor a betegcsopartba bevont dsszes beteg adatait megtekinthetik. A rendel6i
rendszergazda hozzaféréssel rendelkezikaz 0sszes betegcsoport minden betegéhez.

A betegcsoportok-alapértelmezett,riasztasokat és itemezési konfiguracios bedllitdsokat tartalmaznak a betegek
szamara. Egy-betegre’vonatkozoan megadhatok testreszabott beallitdsok, amelyek eltérnek a betegcsoport
alapértelmezett beallitasaitol.

FIGYELMEZTETES: A beteg bevonasakor és-adott esetbena beiiltetett készillék cseréje utan ellendrizze, hogy
a riasztaskonfiguralasi beallitdasok-minden beteg esetén-megfeleldek-e.

Ha a rendel6ben-a betegek betegcsopartokba vannak osztva, akkor-egy beteg két betegcsoporthoz is
hozzarendelhetd. Az'egyik betegcsoport az-elsddleges, a betegkésziilékét kezeld, a masik a masodlagos
betegcsoport, amely a beteg allapotat.is‘monitorozza.

A rendelgi felhasznalo jogosultsagai

A rendel6i felhasznéalok harom tipust jogoesultsagi-szinttel rendelkeznek a betegadatokhoz vald hozzaférés
szempontjabol, amelyekleirasa alabb lathato. Az egyes|jogosultsagokkal elvégezhetd miveletek az alabbi
tablazatban talalhatok.

o (Csak olvasasra valo hozzaférés - Olyan felhaszhalok-szamara, ‘akiknek dolgozniuk-kell a-betegadatokkal,
azonban nem felelGsek a betegek rendszerben-torténd kezeléséért. A hozzaférés a hozzarendelt
betegcsoportok betegeire korlatozodik:

e Korlatozott hozzaférés - Olyan felhasznalok szamara, akik feleldsek a betegek kezeléséért. Ezek a
felhasznalok teljes kérlien kezelhetik a‘betegeket, azonban a hozzaférés.csak a-hozzarendelt
betegcsoportokra korlatozadik.

o Teljes korii hozzaférés (Rendel6i rendszergazdak) - Olyan felhasznaldk szamara, akik felelések a rendeld,
valamint a rendel6i felhasznalok és a betegek-kezeléséért. Az 6sszes betegcsoport minden betegéhez
hozzafér. A rendeldi rendszergazda létrehozhat felhasznaldi fiokokat.
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Riasztasok

Riasztasok

1-3. tablazat A rendel6i felhasznalok szamara engedélyezett funkcidk

Teljeskori hozzéiférés < e Csak olvasasra vald
(Rendeldi rendszergazda) Korltozott hozzaférés hozzaférés
Funkcio
Minden betegcsoport Hozzarendelt Hozzarendelt
betegcsoportok betegcsoportok
Betegcsoportok hozzaadasa/kezelése v
Rendeldi felhasznalok hozzaadasa/kezelése v
Betegek bevonasa/kezelése v
Az (itemezési és a riasztasi konfiguracidk v
kezelése
Betegek megtekintése a View Patient List v v v
(Beteglista megtekintése) oldalon.
Betegek eltavolitasa a View-Patient List v v
(Beteglista.megtekintése) oldalrdl,
A betegadatokés a jelentések v v v
megtekintésed
EMR lintegracié.konfiguracidjanak v
szerkesztése
Adatkiildés az EMR-be v v

a.. A betegadatok vagy.a-jelentések megtekintését a rendszer rogziti, és frissitheti a Review Status (Allapot attekintése) jelzést New Data (Uj adat) jelzésrél
Viewed (Megtekintett) jelzésre, még‘Read-Only Access (Csak olvashato hozzaférés) esetén is.

ALATITUDE NXT szamos, a beiiltetett késziilék-modelljétdl fliggd koriimény fennallasa esetén riasztasi
jelzéseket general.

A riasztasi allapotoknak két szintje van:vOrds.vagy sarga tiasztas. A riasztasok arra szolgalnak, hogy értesitsék
a rendeldi’felhasznalokat az esetleges egészségi allapottal vagy a késziilékkel kapcsolatos klinikai
eseményekrol. A riasztasi jelzések 6nmagukban-nem jelentenek-alapot a-beteg-orvosi ellatasaval kapcsolatos
dontések meghozataldra; A riasztasok ellendrizheték a LATITUDE NXT weboldalon, és,a‘programoz6/rekorder/
monitor (PRM) segitségével, ahol megtekintheték'a belltetett késziilékben tarolt tovabbi alatamasztasra
szolgalo diagnosztikus informaciok:

A riasztasi allapotok észlelhetdk a konfiguralt Utemezéstdl fiiggéen a-hapi riasztasi ellendrzések soran, a heti
monitorozd lekérdezések soran, az Utemezett ellendrzo lekérdezések soran és a Patient Initiated
Interrogations (Beteg altal kezdeményezett lekérdezések) sordn. A LATITUDE-NXT rendszer értesiti a beteg
orvosait az esetlegesen észlelt riasztasi allapotokrol.

A riasztasi jelzés a LATITUDE NXT weboldal View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalan kereszt(il
érkezik (2-4. dbra A View Patient List (Beteglista-megtekintése)-oldal, a-2-8. oldalon). A LATITUDE'NXT rendszer
értesitést kiild a rendszer altal észlelt riasztasi-allapotrol. A legtdbb riasztas esetén ugyanarra az allapotra
vonatkozdan nem generalddik tobb riasztasi jelzés, csak-akkor, ha az allapot megszinik,'majd ujra jelentkezik
eqy kovetkezé adatgy(ijtés soran.

A Boston Scientific illetékes munkatarsai is elhelyezhetnek riasztasi értesitéseketa LATITUDE NXT weboldal altal
kiildott értesitések helyett. Ha a LATITUDE NXT rendszer nem képes elkildeni a beiiltetett késziilék adatait,
akkor a LATITUDE NXT weboldal vagy a Boston Scientificmunkatarsai is'kiildhetnek riasztasi jelzéseket.
Lehetséges, hogy felveszik a rendeldvel a kapcsolatot, ha olyan adatokra van-sziikség, amelyek nem talalhatok
a LATITUDE NXT weboldalon. Példaul, ha a LATITUDE NXT webhelyen automatikusan megjelenik egy riasztasi
allapot, amely nem harithat6 el, akkor lehetséges, hogy a Boston Scientific munkatarsai felveszik a kapcsolatot
a rendel@vel, hogy tajékoztassak Gket a riasztas fennallasardl.
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Voros riasztasok

MEGJEGYZES: A beliltetett késziiléken a legtébb napi mérés és diagnosztika bekapcsolt dllapotra van dllitva.
Ha azonban ezeket a funkcidkat kikapcsoltdk a beliltetett késziiléken, akkor a LATITUDE NXT rendszer nem fog
riasztast kildeni a funkcio(k)ra vonatkozdéan akkor sem, ha a hozza tartozd LATITUDE riasztas be van kapcsolva.
ElGsz0r a beliltetett késziiléknek kell a mérnie és rdgzitenie az adatokat, a LATITUDE NXT rendszer csak ezt
kévetden képes azokat észlelni és vérds vagy sdrga riasztast generalni.

Voros riasztasok

A beiiltetett kész(lék olyan allapotai, amelyek esetén a kész(ilék és a terapia ledllhat a vords riasztast kivalto ok
miatt.

A LATITUDE NXT weboldal értesiti az elsédleges betegcsoporthoz hozzarendelt rendeldi felhasznaldkat, ha a
kommunikator.voros riasztast kiild a LATITUDE NXT szerverre. A voros riasztasi jelzések nem harithatok el
(kivéve akkor;-ha a késziilék jobb kamrai nem fizioldgias jelet észlelt, vagy a jobb kamrai ingerl6 elektroda
impedancidjanak hirtelen'-megvaltozasat jelzG riasztasrdl van sz6). Ha a kommunikator nem tud kapcsolodni és
a vords riasztast 24 4ran belil' tovabbitani a szerverre, akkor a kommunikatoron vilagitani kezd egy indikator,
amely jelzi‘a betegnek, hogy |épjen kapcsolatba a rendeldvel.

AW0ros. riasztas jelzése készilék modelltdl fiiggéen az alabbi helyzetekben jelenik meg:

« A tavoli.monitorozas le\van tiltva-az elem korlatozott kapacitasa miatt

o Afesziiltség tul alacsony-a vélelmezett maradék kapacitashoz

o A-sokkold vezetékek impedanciaja‘a tartomanyon kivil van

o Akésziilék-eqgy sokk leaddsanak megkisérlésekor a sokkold vezeték alacsony impedancidjat észleli

o Akészilék egy sokkleadasanak megkisérlésekor asokkold vezeték magas impedancijat észleli

e A jobb kamrai vagy-az egyetlen kamrai ingerl6 elektréda impedancidja a tartomanyon kivil van

¢ A jobb kamrai ingerlé-elektrdda impedanciaja hirtelensmegvaltozik

MEGJIEGYZES: Haa riasztdsok ellendrzése k6zott tbb, mint 14 nap:telik el, akkor lehetséges, hogy a
riasztasi dllapotravonatkozo bizonyos adatok mdr.nem lesznek elérhetdk.

e Ajobb kamraban koros jelet észlelakésziilék

e A V-Tachy mddban bedllitottérték-eltér a Monitor + Terapia értékeitd|

e Akészilék lehetséges meghibasodasa

o Atoltés alatt a sokkold vezetékben nagy fesziiltséget(észlel a‘késziilék

o Akésziilék biztonsagi modba kapcsolt

o Akészilék Electrocautery Protection (elektrokauter-védelem) mddba kapcsol
S-1CD késziilékek esetén a vords riasztas jelzése az alabbi helyzetekben jelenik-meg:
o Akésziilék eleme elérte az élettartama végét

o Az elektréda impedancidja magas

e Aterapia ki van kapcsolva

o Akésziilék lehetséges meghibasodasa
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Sarga riasztasok

Sarga riasztasok

A sarga riasztasok jelzése konfiguralhato, és kijelolhetd barmely LATITUDE NXT rendszer betegcsoportjara
vonatkozdan. Egy betegcsoportra vonatkozéan konfiguralhaté, hogy megkapja-e az 6sszes sarga riasztast, csak
néhanyat kapjon vagy egyet sem.

A sarga riasztas jelzése készllék modelltél fliggéen az aldbbi kdrilményekre vonatkozoan konfiguralhatd:

Explantalas jelzése elérve
A jobb kamrai vagy egyetlen kamrai intrinsic elektréda amplituddja a tartomanyon kivil van

A jobb kamrai automatikusan észlelt kiiszobérték nagyobb, mint a beprogramozott amplitidd, vagy fel van
fiiggesztve!

Bal kamrai'intrinsic amplitidoé tartomanyon kiviilvan
A 'bal kamrai ingerl6vezeték impedanciaja<tartomanyon kivil van

A'bal kamrai automatikusan észlelt 'kiiszobérték nagyobb, mint a beprogramozott amplitddd, vagy fel van
fliggesztve!

A pitvari intrinsic amplitudd tartomanyon kivil van
A-pitvariingerlévezeték impedanciaja tartomanyon-kivil van

A pitvaritautomatikusan.észlelt kiisz6bérték nagyobb, minta beprogramozott amplitidd, vagy fel van
fiiggesztve!

Az aritmia helyreallitasa-érdekében kamrai sokkterapiarakerilt:sor

Az aritmia helyreallitasa érdekében tachycardia-elleni ingerlésrekeriilt sor

Felgyorsult kamrai aritmias epizédd

VT Episodes (V >‘A) (VT epizddok; a kamrai frekvencia magasabb, mint a pitvari frekvencia)
Pitvari aritmia terhelés 24 ‘6ran beliil (egy felhasznalo altal-beallitott értéket meghalado)

MEGJEGYZES:  Ha a riasztasok ellendrzése kozétt tobb, mint 14-nap-telik el, akkor-lehetséges, hogy a
riasztasi dllapotra vonatkozd bizonyosadatok mdr nem-lesznek elérhetdk.

Egy beteg altal inditott esemény tarolasra-kerdlt
Nem tartds kamrai aritmias epizod(ok)

A HeartLogic szivelégtelenségi paraméter elérte a (felhasznalo altal kivalaszthatd) kiiszobértéket vagy
meghaladta azt

MEGJEGYZES:  Amikor riasztds térténik, a napilekérdezés bedllithatd tigy, hogy-addig ne térténjen meg,
amig az dllapot meg nem sziinik.

Kardialis reszinkronizacios terapia ingerlési szazaléka (kisebb; mint a felhasznalé altal beallithato
szazalékos érték)

Bar a késziilék rendelkezik a PaceSafe automatikus ingerhatésossag-mérési funkciéval, a LATITUDE NXT rendszer nem értékeli az
ingerlés hatdsossagat vagy annak megsziinését, és csak akkor riaszt, ha bizonyos kritériumok teljestiinek a késziiléken, és észleli a
késziilékbdl szarmazd riasztast.
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csak jobb kamraira (RV) van programozva.

A LATITUDE NXT BETEGELLATO RENDSZER 1-15
A késziilék lekérdezése

Ez az dllapot nem general riasztdst, ha a beliltetett késziilék ingerelt ireg paramétere

e Jobb kamrai ingerlés szazaléka (nagyobb, mint a felhasznalo altal beallithatd szazalékos érték)

o Akészilék brady mddja ki van kapcsolva

o Terapias el6zmények pontatlansagat észlelte a rendszer

o Teststlyndvekedés (meghalad egy felhasznalo altal beallitott hatarértéket a felhasznald altal beallitott

napok szaman beliil)

 Signal Artifact Monitor (Jel-mitermék monitorozasi) készllékdiagnosztika

S-1CD készilékek esetén a sarga riasztas jelzése az alabbi korilményekre vonatkozdan konfiguralhato:

o VA késziilék eleme elérte-a valaszthato- cserejelzést (Elective Replacement Indicator, ERI)

oAz aritmia helyreallitasa érdekében sokkterapiara keriilt sor

o (Kezeletlen epizod

o Az érzékelés nem teljes-mértékben optimalizalt

o _Mért pitvarfibrillacié 24 éran belll(meghaladja a felhasznald altal beallitott értéket)

o SMART Pass (Intelligens atugras) letiltva

A késziilék lekérdezése

A kommunikator tébbféle késziléklekérdezést végezhet-Alekérdezés modja‘az alabbi tablazatban foglaltak
szerint fiigg a gydjtétt adatok mennyiségétdl-és tipusatol:

1-4.tablazat < Az egyes lekérdezési modok adatgyiijtése és konfiguracioja

(Adatfrissitések lekérdezése)
Kizardlag a WAvE VEZETEK NELKOLI
KOMMUNIKATOR €setén

Teljes
lekérdezés Teljes Voros Sarga
Lekérdezés modja (beleértve: lekérdezés riasztasok riasztasok Konfiguracio
EGM/ (EGM nélkiil)"{, ‘ellendrzése |- ellendrzése
S-EKG)?
Remotg Sc_he_.duled Follow- v 4 v Ki/manudlis
ups (Tavoli, itemezett
ellenérzések) Hetente
Kéthetente
1-12 havonta
Automatikus, kivéve az S-
ICD.esetén, amely
esetében a késziilék
felszdlitja a beteget
Riasztasok ellendrzése Voros vagy v v Naponta
(S-1CD esetén nem lehetséges) | sarga Kizarolag a L
riasztas WAVE VEZETEK Nem konfiguralhatd
észlelése NELKULI
eseténP KOMMUNIKATOR
esetén
Data Updatedinterrogation? v v v

Nemrégiben PRM
lekérdezés tortént? vagy

Szenzorokat adtak hozza,
és az elmdlt hét nap soran
nem kerdlt sor teljes
lekérdezésreb vagy




1-16

A LATITUDE NXT BETEGELLATO RENDSZER
Automatikus és felkérésre torténé lekérdezések

1-4. tablazat Az egyes lekérdezési modok adatgyiijtése és konfiguracidja (folytatas)

Interrogations (Beteg'altal
kezdeményezett
lekérdezések)

(Lasd: "Beteq altal
kezdeményezett lekérdezések”
a 117, oldalon:)

Teljes
lekérdezés Teljes Voros Sarga
Lekérdezés modja (beleértve: lekérdezés riasztasok riasztasok Konfiguracio
EGM/ (EGM nélkiil) | ellenérzése | ellenérzése
S-EKG)?

e AHeartLogic funkcié be
van kapcsolva, és az
elmult hét nap soran nem
kerdlt sor teljes
lekérdezésre P vagy

e Arendszer HeartLogic
paraméter riasztast észlelt
az elmult hét napban, és a
napi riasztasi lekérdezések
be vannak kapcsolvaP

Weekly Implanted Device \6ros vagy v v e Hetente

Alert Monitoring (Beliltetett sarga

késziilék heti riasztas *  Konfigurdlhato
riasztasmonitorozasa)P észlelése o Felszolitisra
Kizarolag.a WAVE VEZETEK NELKOLI eseténP

KOMMUNIKATOR, 6290-e5 modell, S-

ICD-betegek esetén

Weekly Implanted Device Vorés v v v e Hetente

Alert Monitoring (Beiiltetett riasztas

késziilék heti észlelése *  Konfiguralhaté
riasztasmonitorozasa) eseténP

Kizarolag a ToucH-ScREEN VEZETEK

NELKOLI KOMMUNIKATOR €setén

Patient Initiated v V- v Az orvos utasitasa szerint

a.  S-I(D-betegek esetében egy megjelend S-EKG nem keriil-gy(jtésre, ha az S-1CD\MRI-mddban van a tavoli lekérdezés-alatt.

MEGJEGYZES:

Csak'S=ICD MRI késziilékek kérdezhetdk le tavolrdl MRI médban.

b. Kizardlag a-Wave vezerek NELKOLI KOMMUNIKATOR esetén: Amennyiben a riasztasok ellenGrzése (vagy S-1CD esetén.a Beilltetett -késziilék heti
riasztasmonitorozasa) sordn a-késziilék-az aldbbiak-kdzul barmelyiket észleli, akkor a kommunikator, szintén megkisérli a teljes lekérdezést
elektrogrammal (EGM/S-EKG-val) egyiitt:

Beiiltetett késziilék voros vagy.sarga riasztasa esetén, vagy
Nemrégiben tortént PRM (Programozo/rekorder/monitor) lekérdezés esetén, vagy

Az elmult hét nap soran.nem tortént teljesilekérdezés.(a bekapcsolt Heartlogic funkcidval rendelkezé betegek esetén), vagy

1.
2
3. Azelmult hét nap soran nem-tortént.teljes lekérdezés (a-hozzarendeltiszenzorokkal rendelkezd betegek esetén), vagy
4
5

A rendszer HeartLogic paraméter riasztast észlelt az.elmult hét-napban, és a napi riasztasi lekérdezések be vannak kapcsolva.

Kizarolag a ToucH-ScREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR esetén: VOros riasztas észlelése esetén a kommunikator szintén megkisérli a teljes

lekérdezést EGM-mel egydtt.

MEGJEGYZES: A Boston Scientific képviseldje felkereshetia rendel6t, ha egy beiiltetett késztilék tul sok RF
telemetriat haszndl a tavoli lekérdezésekhez.

Automatikus és felkérésre torténo lekérdezések

s

Az automatikus lekérdezéseket nem jelzi a kommunikatoron lévé-fényjelzés, és achetegnek nincs tennivaldja
ilyen esetben. A legtdbb esetben a betegnek nincs-s tudomdsa arrdl;‘hogy lekérdezés zajlik. A felkérésre
torténd lekérdezéseknél azonban a betegnek teenddje van.

A felkérésre torténd lekérdezéseket a fehéren villogd gomb-jelzi.a.kommunikatoron. A Wave WiReLEss
Communicator (Wave vezeték nélkili kommunikator) esetében a betegnek meg kell nyomnia a fehéren villogo
gombot a lekérdezés elinditasahoz. A ToucH-Screen Wiretess Communicator (Touch-Screen vezeték nélkili
kommunikator) esetében a betegnek szintén meg kell nyomnia a képernyén megjelend, lekérdezést lehetévé
tevé gombot. (A kommunikatorral kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd a megfeleld Hasznalati Utmutatd
betegek részére dokumentumban.)
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Beteg altal kezdeményezett lekérdezések

A legtdbb beteg esetében az automatikus lekérdezést konfiguraljak. Ugyanakkor, az S-1CD készUlékkel
rendelkezd betegek esetében a lekérdezés elvégzésére torténd valamennyi felkérést mindig fehéren felvillano,
szivet dbrazold gomb jelzi.

MEGJEGYZES: A fehéren felvillané gomb azt is jelezheti, hogy a kommunikdtor nem tudta elvégezni a
lekérdezést. A Haszndlati Utmutatd betegek részére dokumentumban az szerepel, hogy a betegnek minden
esetben meg kell nyomnia a gombot, ha az villog.

Beteg altal kezdeményezett lekérdezések

A kommunikator tamogatja a nem (temezett Patient Initiated Interrogations (Beteg altal kezdeményezett
lekérdezéseket), amelyek az (itemezett ellendrzé lekérdezésekkel egyez6 adatokat adnak az EGM/S-EKG-val
egytt.

A kommunikator korlatozza a Patient Initiated Interrogations (Beteg altal kezdeményezett lekérdezések)
szamat. A korlatozas a LATITUDE NXT webhelyen az alabbiak kivalasztasaval allithaté be:

e _ Heti 6t alkalom (ha-engedélyezett)
* Nulla (ha.a funkcié-nincs engedélyezve)

A'teljes vagy korlatozott hozzaféréssel rendelkez6, egy betegcsoporthoz hozzarendelt rendeldi felhasznalok
engedélyezhetik vagy tilthatjak le a,beteg.altal kezdeményezett lekérdezéseket. A beteg altal kezdeményezett
lekérdezések konfigurathatok a.betegcsoport 6sszes betegére vonatkozoan, vagy egy-egy betegre vonatkozdan
a beteg Edit/View Schedule and Alert Configuration (Az (itemezési és a riasztasi konfiguracio szerkesztése/
megtekintése) oldalan.

Haa beteg altal kezdeményezett lekérdezések le vannak tiltva, vagy a beteg elérte a'heti limitet, akkor a
rendeldi felhasznalé engedélyezhet egy-beteg dltali lekérdezést az Allow one Patient Initiated Interrogation
gomb segitségével a beteg Edit/View Schedule and‘Alert-Configuration (Az (itemezési és a riasztasi
konfiguracio szerkesztése/megtekintése).oldalan. A beteg altal kezdeményezett lekérdezések felajanlasa el6tt
az-orvos.meg kivanhat gy6z6dni arrél,-hogy-a-beteg stabil, tiinetmentes, és képes az altala kezdeményezett
lekérdezés elvégzésére. Lasd: "Ovintézkedések" a-1-2. oldalon és “A rendszer korlatai" a 1-3. oldalon.

A beteq @ WAavEVEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR Szivet abrazold gombjanak megnyomasaval vagy a ToucH-ScREEN VEZETEK
NELKOLI KOMMUNIKATOR kék szin(-.gombjanak megnyomasaval kezdeményezhet egy lekérdezést. (A kommunikatorral
kapcsolatos tovabbi informaciokat'lasd amegfeleldHasznalati Utmutato betegek.részére dokumentumban.) A
kommunikator:nem végzi el a.lekérdezést, haa funkcio le van tiltva, vagy-a betég-mar elérte az engedélyezett
lekérdezések szamat.

Ha a beteg altal kezdeményezett lekérdezésekre vonatkozd beallitast megvaltoztattak, ‘ez a kdvetkezd
alkalommal lép érvénybe; amikora kommunikator csatlakozik a LATITUDE NXT szerverhez.\ A kommunikator
LATITUDE NXT szerverre torténd csatlakozasaig akar nyolc napis eltelhet. Ha a beteg altal kezdeményezett
lekérdezések le vannak tiltva a kommunikatoron,-és a beteg megkisérli a lekérdezést, akkar kommunikator
csatlakozik a LATITUDE NXT szerverhez a friss(informaciok ellendrzése érdekében.
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2. FEJEZET

Ez a fejezet a kdvetkez$ témakat tartalmazza:

o "Els6 lépések” a 2-2. oldalon

«  "Rendeldi és betegkonfiguracid” a 2-5. oldalon

«  "AView Patient List{Beteglista megtekintése) oldal” a 2-8. oldalon
«  "Search Patients Tool (Betegkeresés eszkdz)" a 2-12. oldalon
«  "Betegek bevonasa és eszkdzok kezelése” a 2-13. oldalon

s. * "Rendszerbeallitas” @ 2-15. oldalon

. "Abetegek kezelése! a2-15.0ldalon

+ "A betegcsoportok kezelése” a-2-17. oldalon

«.. "Felhasznaloifidkok kezelése”-a 2-17.-oldalon

» ~"Jelszavak" a 2-19. oldalon

*. .["Az EMR rendszer-integracioja” a2-21. oldalon

« _"Hibaelharitas" a 2-25. oldalon
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Els6 lépések

ELSO LEPESEK
A LATITUDE NXT weboldal az orvosoknak kényelmes és biztonsagos lehetdséget nydjt a beteg beliltetett
készilékérél a kommunikator altal, belitemezett modon gy(ijt6tt adatok attekintésére. Ezen kiviil elemz6 és
grafikonkészitd eszkdzokkel is rendelkezik.

A LATITUDE NXT website hozzaférhetd rendeld altal engedélyezett, jogosult rendel6i munkatarsak szamara.
Ezeket a munkatarsakat a LATITUDE NXT weboldalon rendeli felhasznaloknak hivjak.

Mobilalkalmazas
(Csak Europaban: A LATITUDE NXT weboldal hasznalatara jogosult orvosoknak lehetdsége van a LATITUDE NXT
mobilalkalmazas hasznalatara is, amely-Apple™ iPhone™ digitalis mobilkésziilékrdl érhetd el. Az orvosok a
betegadatokhoz valé-csak olvasas alapu hozzaféréshez, illetve Portable Document Format (PDF), bongészével
vagy Adobe™ Reader™ szoftverrel megtekinthetd formatumda jelentések készitéséhez hasznalhatjak ezt az
angol nyelvibmobilalkalmazast. Internetkapcsolat sziikséges.
Tovabbi informacidért-az iPhone-nal-navigaljon-az alabbi webhelyre:
e _http://www.bostonscientific.com/latitudenxt-mobile-europe
Kovetelmények
A LATITUDE webhely-az-aldbbi internetodngészéket tdmogatja:
¢ Internet Explorer™ internetbongész6
MEGJEGYZES:  Béraz Internet Explorer 8 és. 9 a weboldal legtdbb funkcidja esetén tdmogatott,
eléfordulhat, hogy a felhasznalok valamilyen teljesitményhibat, példaul cs6kkent.grafikus dbrazoldsi
képességet tapasztalnak. Ennek elkertilése érdekében-azt javasoljuk, hogy mindenképpen az Internet
Explorer legujabb‘verzidjdt a hasznalja.
e Microsoft.Edge internetbdngész6
e Mozilla Firefox™ ‘internetbéngész6
e Apple™ Safari™, a'Mac™ (az'iPad™, és az iPhone ™ késziilékeken taldlhatd‘internetbongész6
¢ Google Chrome™ bongész6

Nem tamogatott bongész6 hasznalata esetén lehet; hogy-a-LATITUDE webhely nem:mUikddik megfeleléen.

Adobe™ Reader™ szoftver vagy egy kompatibilis PDF olvasé sziikséges a .pdf formatumd jelentések
megtekintéséhez.

Friss antivirus program javasolt.
Be- és kijelentkezés
Az aldbbiak szerint jelentkezzen be a LATITUDE webhelyre:
1. Inditsa el a webbdngész6t, és irja be a LATITUDE webcimét:

http://www.latitude.bostonscientific.com

1. ALATITUDE weboldalt azokhoz a webbdngészokhoz fejlesztették, amelyek a fejlesztés idépontjdban a legfrissebbek voltak, igy a
késébbi bongészdverzidkkal nem feltétlenil fog megfeleléen miikddni. A tdmogatott internetbdngész6k listajaért forduljon a
LATITUDE Ugyfélszolgalathoz.
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Kévetelmények

Megjelenik az alabbi abran lathaté kezddoldal.

SBostonﬁC

cienti

United Kingdom
English v

LATITUDE® NXT

LATITUDE® CLARITYA

2-1."abra,. LATITUDE belépési‘oldal

A LATITUDE webhelyre torténé.elso bejelentkezéskor, illetve, ha egy szamitdgéprdl elGszor jelentkezik be,
akkor valassza ki az‘orszagat és a nyelvet, amennyiben sziikséges.

o _cAkovetkezo bejelentkezésekkor-az orszagés a nyelv a bejelentkezé oldalon‘talalhaté Change
Country/Language {Orszag/Nyelv megvaltoztatdsa) gembra torténd kattintassal bellithaté (lasd az
alabbi abrat). Igy visszajut-a kezdboldalra:

o Anyelv szintén barmikor megvaltoztathaté-a minden oldal tetején taldlhatd 'Language (Nyelv) menii
segitségével. A nyelv €s az orszag szintén barmikor megvaltoztathaté a minden oldal tetején talalhatd
My Profile (Profilom) lehet6ség segitségével.

Az alabbi abrandathatd bejelentkezési oldal megjelenitéséhez kattintson.a LATITUDE NXT vagy LATITUDE
Clarity gombra.
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Kévetelmények

Boston LATITUDE ™ NXT / LATITUDE Clarity™
Scientific

LATITUDE ™ NXT / LATITUDE Clarity™

Please enter your User ID and Password to enter the Boston
Scientific LATITUDE Clinician website

“Indicates Required Field
*User ID:

PN ]
“Password:

J

(*) Change Couniry/Language: United Kingdom/English

Forgot Password?

For additional'assistance, call LATITUDE-Customer
Support

(*) Azorszdg vagy a nyelv megvaltoztatasahoz kattintson-erre a linkre.

2-2. abra. 'Bejelentkez6 oldal

Adja-meg User ID (Felhasznaloi azonositd) és. Password (Jelszo) adatait, majd kattintson a Login
(Bejelentkezés) gombra.

MEGJEGYZES: A LATITUDE iigyfélszolgdlat linkjére kattintva a seqitségért felhivhato telefonszamok
listdja-jelenik meg.

Ha egy-felhaszndld elészor1ép be.a LATITUDE webhelyre;‘akkor a rendszer felszélitja, hogy valtoztassa
med'ideiglenes jelszavat, ésvalaszoljon meghéhany-személyes biztonsagi kérdést. A biztonsagi kérdések
késébb, ha'a felhasznalo elfelejti ajelszot, akkor ajelszo.djrabedllitdsahoz hasznalhato. (Lasd: "Elfelejtett
jelszé'visszaallitasa" a;2-20. oldalon.)

A bejelentkezéskor megjelenhet egy értesités vagy egy. kdzvetitd. lizenet:

Login Session Time Out (A bejelentkezési-idd lejart) - A bejelentkezési id6-akkor indul, amikor egy
felhasznalod bejelentkezik a LATITUDE webhelyre. Ha-egy felhasznald bejelentkezve marad, de tobb, mint
60 percig tétlen.a rendszerben, akkor a rendszer automatikusan kijelentkezteti a felhasznalot. Ekkor a
felhasznalot atiranyitja a bejelentkezd oldalra,

Ha két lépéses ellendrzés-szikséges, akkor az elsd alkalommal kattintson-a-Login|(Bejelentkezés) gombra,
valassza ki a TFA ellendrzd kodot (SMS-tizenet vagy email), majd irja be-a mobilszamat-vagy az email
cimét. Amikor megkapja azellendrz6 kddot, irja azt-be a két Iépéses ellendrzo oldalra. A kévetkezd
bejelentkezésekkor automatikusan megkapja-a két [épéses ellenérzd oldalra beirando-ellendrzé kddot.

MEGJEGYZES: A két Iépéses hitelesités, valamint az.SMS-es és az e-mailes médszer el6fordulhat, hogy
nem minden orszagban érhetd el.

Az ellendrz6 kdd kiildési mddjanak megvaltoztatasahoz az Update Clinic User'(Rendeldi felhasznald
adatainak frissitése) oldalon gérgessen le a LoginInformation and Security (Bejelentkezési adatok és
biztonsag) lehetdséghez, és kattintson a View/Edit Two-Factor Authentication (Két Iépéses ellen6rzés
megtekintése/szerkesztése) lehetdségre.

A rendeldi rendszergazda vagy a LATITUDE (igyfélszolgalat munkatarsa létrehozhat egy egyszeri ellen6rzé
kédot egy rendeldi felhasznald szamara a kovetkez bejelentkezéshez. Lasd: "Egyéb betegcsoport-kezeld
funkcidk" a 2-17. oldalon.

A LATITUDE webhelyrdl a képerny6 jobb felsg sarkaban lévé Logout (Kijelentkezés) linkre t6rténd
kattintassal léphet ki. A kijelentkezés befejezéséhez javasolt a webb6ngészd bezarasa.
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Az aldbbi abran lathatdk a LATITUDE NXT weboldal tetején elhelyezkedd bannerek és navigaciés gombok. A
leirasok az alabbi tablazatban taldlhatok.

Boston
Scientific

(12) LATITUDE™ NXT
Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My_Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

(5) view Patient List (6) search Patients (7) Ma(nzaZ;e Clinic @) @
(8) (9) (10) (1)

Manage EMR Integration Manage Clinic Users Manage Clinic Settings Enroll Patient

2-3. abra  LATITUDE NXT rendszer banner

2-1. tablazat Navigalas az oldalon

Kapcsolatfelvétel)

) My Profile Linkek a bejelentkezett felhasznald Update Clinic User (Rendel6i felhasznalé adatainak frissitése)
(Profilom) oldalahoz.
() Language (Nyelv) | Segitségével megjelenithetd a kivalasztott nyelv, linkek a bejelentkezett felhasznalé Update Clinic User
(Rendeldi felhasznald adatainak frissitése) oldalahoz, ahol a kivalasztott nyelv megvaltoztathato.
Help/Contact Us Az elérhetdségekre, a hibaelharitasi Gtmutatokra és egyéb forrdsokra mutato linkek. (Lasd:
(3) “(sugé/ "Troubleshooting" a 2-25. oldalon.)

Logout
(Kijelentkezés)

(4)

Segitségével a felhasznald kijelentkezhet a rendszerbdl.

View Patient List
(Beteglista
megtekintése)

(5)

Linkekegy olyan-oldalhoz, amelyen a bejelentkezett felhasznalo altal megtekinthetd betegek listaja
taldlhato. (Lasdy 2-4. abra A View Patient List (Beteglista megtekintése) oldal, a 2-8. oldalon.)

Search Patients

(6)

A Search Patients (Betegkeresés).oldalra mutat linkek.

(Betegkeresés) MEGJEGYZES:  Norvégidban nem érhetd el.
Manage Clinic Segitségével megjelenithet6k a rendeldhdz kapcsolddd-miveleti linkek (8-11).
(7)- |.(Rendeld
kezelése)
Manage EMR Link egy olyan oldalra;-ahol az orvosok kenfiguralhatjak a rendelé-elektronikus orvosi adatbazisanak
®) Integration-(EMR | "(EMR) integracidjat, elérhetik és letolthetik az EMR integraciojahoz sziikséges szoftvert, és
integralas megtekinthetik-az EMR fajlok exportalasi allapotat. (Lasd: "Az EMR rendszer integraciéja” a 2-21.
kezelése) oldalon.)

Manage Clinic
Users (RendelGi
felhasznaldok
kezelése)

A rendeldi felhasznalok-listajara és-ajvellk kapcsolatos Konfiguralasi-informaciokra mutato link. (Lasd:
"Felhasznaléifiokok kezelése" a2-17. oldalon.)

Manage Clinic
Settings (Rendel6i
beallitasok
kezelése)

(10)

A rendeld és a betegcsoportok demografiai adataihoz és tagjaihoz, valamint a velik kapcsolatos
konfiguralasi informaciokra mutatd link. (Lasd:"A betegcsoportok kezelése®a 2-17. oldalon.)

Enroll Patient
(Betegbevonas)

m

A bevonési adatlapramutatd link, amellyél az orvos.tij betegeket vonhat be. (Lasd: “Uj betegek
bevonasa" a 2-14: oldalon.)

LATITUDE
NXTSwitch to
LATITUDE Clarity
(LATITUDE NXT -
Valtas a LATITUDE
Clarity-re)

(12)

Linkek a LATITUDE Clarity webhely All Patient Groups (Minden.betegcsoport) oldalara.

RENDELOI ES BETEGKONFIGURACIO

Az alabbi tablazatban lathatd a LATITUDE NXT weboldal elrendezése, valamint a betegcsoportokra és az egyes
betegekre vonatkozdan konfiguralhatd informacidtipusok. Az alabbi helyen szerepld informaciok fontos
részletekkel szolgalnak a konfiguraciés beallitasokra vonatkozdan: "A konfigurdcio részletei” a 2-6. oldalon.
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2-2. tablazat Betegcsoportok konfiguracioja

Betegcsoportok Manage Clinic (Rendeld kezelése) = Manage Clinic Settings (RendelGi beallitasok kezelése)

Edit/View Patient Group Defaults (Betegcsoport alapértelmezett beallitasainak szerkesztése/
megtekintése)

e Remote Scheduled Follow-ups (Tavoli, iitemezett ellenérzések)

e Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Beiiltetett késziilék heti riasztasmonitorozasa)
« Patient Initiated Interrogations (Beteg altal kezdeményezett lekérdezések)

e Alert Configuration (Riasztas konfiguralasa)

o Tovabbi riasztasi jelzés (SMS vagy email iizenetek) (el6fordulhat, hogy az SMS iizenetek nem minden
orszagbanelérhetéek)

2-3. tablazat Egyes betegek konfiguracidja

Egyes betegek View Patient List (Beteglista megtekintése) = Patient Summary Page (Betegadat Gsszefoglalo) (kattintson a
beteg nevére)

Edit/View Schedule and-Alert Configuration (Az itemezési és a riasztasi konfiguracié szerkesztése/
megtekintése)

e NextScheduled Remote Follow-up (Kovetkezd iitemezett tavoli ellenérzés)
»_(_Remote’Scheduled-Follow-ups (Tavoli, itemezett ellendrzések)

¢ ‘Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Beiiltetett-kész(ilék heti riasztasmonitorozasa) (ennek
elérhetésége fiigg.a betltetett késziiléktdl és a kommunikator modellszamatol)

o Patient Initiated-Interrogations (Beteg altal’kezdeményezett lekérdezések)
«_“Alert Configuration (Riasztas konfiguralasa)

Edit/View Patient and Equipment Information (A beteg személyes és késziilékre vonatkozé adatainak
szerkesztése/megtekintése)

< General Information (Altaldnos informaciok)

¢ . Implanted Device (Beiiltetett késziilék)

« - Patient Group'Membership (Betegcsoport tagsag)
o _ Equipment (Eszkozok)

A konfiguracio részletei
A beallitasok mentése

A konfiguracids beallitasokban végzett-valtoztatasok LATITUDE NXT'rendszerbe térténd mentéséhez nyomja
meg a Save and Close (Mentés és bezaras) gombot. A valtoztatasok elvetéséhez és a korabbi mentett
verziohoz torténg visszatéréshezvalassza-a Close Without Saving (Mentés bezarasnélkil) gombot: A
bedllitdsok valtoztatasait a rendszer frissiti az érintett beteg kammunikatoran a kovetkezd alkalommal, amikor a
kommunikator csatlakozik a LATITUDE NXT-szerverhez. A kommunikator LATITUDE NXT szerverre torténé
csatlakozasaig akar nyolc napis eltelhet. Addig a kommunikator a korabbi konfiguracioval fog tovabb
iizemelni.

Tavoli, iitemezett ellendrzések

A tavoli ellendrzések litemezését manualisan-és automatikusan is be.Jehet allitani. A manualis itemezéshez
minden ellendrzés alkalmaval kivalaszthat egy uj ellenérzési datumot. Az-automatikus Gtemezésnél a kovetkez§
ellendrzést automatikusan dtemezi a rendszer a konfiguralt intervallumnak és a hét napjanak megfeleléen. Az
Utemezés datumat a tavoli, litemezett lekérdezés adatainak-beérkezési idépontjahoz a konfiguralt intervallum
hozzaadasaval, valamint a hét napjaira vonatkoz6 konfiguracio -hozzaadasaval kalkulalja ki a rendszer
(itemezett datum = lekérdezés datuma + intervallum + a hét napjaira vonatkozo konfiguracid).

Ha a beteg ellendrzési Gtemezése megvaltozik (az intervallum vagy-a hét napja), akkor a kévetkezé ellendrzés
datuma nem valtozik meg, csak akkor, ha On megvaltoztatja az adott datumot. Még automatikus Gtemezés
esetén is mindig kivalaszthaté manualisan egy Uj ellen6rzési datum az (itemezési naptar segitségével.
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MEGJEGYZES:  Egy havi intervallumhoz hasznalt napok széma a hénapok szémdnak 30-szorosa, kivéve 1és 3
hénap esetén, amelyekre vonatkozdan 31 és 91 nap van megadva. A napok szama az 1-12 hénapokra
vonatkozdan: 31, 60, 91, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 és 360.

Mig a Remote Scheduled Follow-ups (Tavoli Gtemezett ellendrzések) elemeket az orvos konfiguralja, a
lekérdezések idopontja a belltetett késziilék tipusatdl fiigg:

e Az S-ICD beliltetett késziilék kivételével a lekérdezések automatikusan az (itemezett napokon térténnek. A
betegnek nincs tennivaldja. Ezek a lekérdezések gyakran a beteg tudta nélkiil zajlanak.

e S-ICD beliltetett készulék esetén automatikus lekérdezésre nem ker(il sor, hanem a beteget figyelmezteti a
fehéren felvilland, szivet abrazolé gomb, hogy kérdezze le a beliltetett eszkozt.

Beiiltetett késziilék heti riasztasmonitorozasa (Wave VEZETEK NELKOLI KOMMUNIKATOR, 6290-es modell és
kizarélag'S-1CD-betegek esetén)

A beiiltetett késziilék hetiriasztasmonitorozasa be- és kikapcsolhatd. Ha be van kapcsolva, akkor a késziilék
a fehéren felvilland, szivet abrazolé gomb segitségével hetente felszolitja a beteget, hogy kérdezze le a
belltetett késziiléket. Beiltetett készlilék vords vagy sarga riasztasanak észlelése, nemrégiben végzett PRM
lekérdezés esetén, vagy akkor,ha az elmult hét nap soran nem:tortént teljes lekérdezés (hozzarendelt
szenzorokkal rendelkezé betegek esetén), a kommunikator megkisérli a teljes lekérdezést S-EKG-val egydtt,
valamint az adatok feltltését.

Beiiltetett készilék hetiriasztasmonitorozasa (kizarolag ToucH-ScREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR esetén)

A-beiiltetett készillék heti riasztasmonitorozasa be- éskikapcsolhatd. Ha be van kapcsolva, akkor a
beiiltetett készlilék adatait hetente lekérdezi a késziilék,-az adatokat feltdlti a rendszerre, és a konfiguralt
riasztasok észlelésre és jelentésre Kerlilnek..Voros riasztas-€szlelése esetén a kommunikator szintén megkisérli
a teljes-lekérdezést EGM-mel-egylitt.

Beteg altal kezdeményezett lekérdezések

A beteg-altal kezdeményezett lekérdezések be-(heti-6t alkalommal) és-kikapcsolhatok. Ezen kiviil barmikor
konfiguralhatok tovabbi beteg altal kezdeményezettdekérdezések. A-tovabbi, beteg altal kezdeményezett
lekérdezések a Edit/View Schedule and Alert Configuration (Az:Gitemezési és a riasztasi konfiguracio
szerkesztése/megtekintése).oldalon konfiguralhatok..Lasd: "Beteg altal kezdeményezett lekérdezések" a 1-17.
oldalon.

Additional Alert Notification (Tovabbi riasztasi jelzés)

Az Additional Alert Notification (Tovabbi riasztasi jelzés).opcio hasznalataval szoveges (SMS) és email
tizenetek is konfiguralhatok. (Lehetséges; hogy-az SMS szolgaltatas nem‘mindencorszagban-elérhetd.) Ezek az
emlékeztetdk csak a betegesoportok szintjén konfiguralhatok ‘A beallitasuk Red Alerts:(Voros riasztasok)
(kizarolag) vagy pedig Red and Yellow-Alerts (Voros és sarga riasztasok) (mindkettd) lehet: A riasztasi jelzés
elsédlegesen a LATITUDE NXT webhely View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalan jelenik meg (2-4.
abra A View Patient List (Beteglista megtekintése).oldal, ‘a 2-8. oldalon).

Az Uizenetkildéshez a kovetkezG beallitasok valaszthatok ki 24 hours a day, 7 days a week (Napi 24 éraban,
heti 7 napon) vagy Custom Business Hours {except Holidays) (Egyénileg beallitott munkaidében [kivéve
innepnapokon]). Ha a Custom Business Hours (except Holidays) (Egyénileg beallitott munkaidében [kivéve
iinnepnapokon]) paraméter van kivalasztva, akkor tinnepeket adhatunk hozza az Add Holiday (Unnep
hozzaadasa) gombbal, majd a Holiday Name (Unnepnap neve) és.a Date (Datum) bevitelével. Az iizeneteket a
rendszer a megadott id6ben kiildi el, még akkor is, ha-a beteg riasztasat mar elharitottak. Az SMS és az email
kiildése nem garantalt, az alabbiakban leirtaknak megfelel6en: "Ovintézkedések" a 1-2. oldalon.

Minden betegcsoporthoz legfeljebb harom SMS szam és harom email cim adhat6 meg. Riasztas észlelésekor a
rendszer egy értesitést kiilld minden konfiguralt SMS szamra, és email cimre. Az értesitések nem tartalmaznak a
beteg azonositasara alkalmas informaciokat. A felhasznaldnak ellendriznie kell a View Patient List (Beteglista
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megtekintése) oldalt az LATITUDE NXT webhelyen. A LATITUDE NXT rendszer lehetGvé teszi egy tesztiizenet
kildését minden beallitott SMS szamra és email cimre.

Ha a betegnél azonos idében tdbb riasztas is aktivalodik, akkor mindegyikrdl kiilén SMS, illetve email értesités
érkezik.

Az egyes betegek

Egyetlen betegre vonatkozé konfiguracios beallitdsok megvaltoztatasahoz a megfeleld rész alatt tavolitsa el a
pipat a Use Patient Group Defaults {Betegcsoportok alapértelmezett bedllitdsainak hasznalata)
jeldlénégyzetbdl. fgy mar meg tudja véltoztatni a betegre vonatkozé bedllitasokat. A beteg adott tavoli
{temezett ellenérzésének datuma a datumra torténd kattintassal megvaltoztathatd. Ekkor megjelenik az
{itemezési naptar, ahol kivalaszthat egy (j iitemezett tavoli ellendrzést. Uj datum akkor is kivalaszthato, ha a
beteg ellendrzései automatikusan vannak Gtemezve egy betegcsoport beallitasai szerint.

A VIEW PATIENT LIST (BETEGLISTA MEGTEKINTESE) OLDAL

A LATITUDE NXT webhelyre t6rténé bejelentkezés utan eldszor az (alabbiakban lathatd) View Patient List

e

(Beteglista megtekintése) oldal. jelenik meg.-Az abran szerepld szamok az abra alatt Iévé szamozott tételekre
vonatkoznak- Az elsé bejelentkezést kovetden, az alapértelmezett beallitas szerint az oldal az 8sszes
hozzarendelt betegcsoporton'a For Review'(Ellendrzésre) sz(iré alkalmazasaval jeleniti meg a betegeket. Az
elsé bejelentkezést kovet6en, az oldal:megjegyzi és megdrzi a legutdbb hasznalt sz(ir6t és a kivalasztott
Viewing Patient Group (Betegcsoport megtekintése) csoportot a betegek megjelenitéséhez. Ezen az oldalon

létrehozhatok.egy vagy tobb betegre vonatkoz6 jelentések:

Boston,. LATITUDE™ NXT
SClentlflC Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My._Profile) |Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search Patients Manage Clinic

View Patient List

Viewing Patient.Group: [AllPafient Groups ") v (1)

All Patients (11) | Eor Review (4), |\ Missed Follow-up (1) | Not Monitored (6) | Not Scheduled(8) (2)

| Lo N D ] ' Y X 3 | [ " Print Patient List | ] > . Show More
View PatienteList 1-*11°0f 11
Next

Patient ID/ Remote
Patient/ Review *, Latest Device Review Follow-', -Monitoring Status/
Device Status' - Transmission. Alerts Reason up. Date Actions
pid92074 /" Dismiss From Review List
Hill, Landon New Data 11'@ct2019 _Noné W None _ < Mdnitored
INCEPTA CRT-D P162 Systelm T3 Reports Menu
pid39546 +/" Dismiss From Retiew List
Hughes, Leah New Data 14 Oct 2019 ¥, Multiple Reasons None Monitored ~
ACCOLADE L300 ™+Reports Menu
pid746761 Communicator Not
Martinez, Jason N/A None None | N/A None Setup’
RESONATE EL ICD D420 150ct 2019
pid353268 1500t Communicator Not _
Phillips, Gavin NiA None None N/A 2020 Setup ") Reports Menu
PERCIVAMINI ICD D413 \" 15,0ct 2019
ggﬁ% Communicator Not )

s -
N sucny B None None N/A Norle %%1 (258
R1G177
pid882433 #" Dismiss From Review List
Smith, Anna New Data 15 Oct 2019 ¢ Scheduled None Monitored -
PERCIVAHF ICD D512 " Reports Menu
pid52074 >
SlEwantiany Dismissed 15 Aug 2019 None N/A T Mool
RESONATE HF CRT-D 2019 -

4 2019

pid194598 +/ Dismiss From Review List
Turner, Kevin New Data 11 Oct2019  None Patient Initiated None Monitored —
ENERGEN ICD F143 " Reports Menu
pid433599 Communicator Not
Watson, Olivia NiA None None N/A None Setup ") Reports Menu
INOGEN CRT-D G141 15 Oct 2019

2-4. dbra A View Patient List (Beteglista megtekintése) oldal
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A kovetkezG alfejezetek a View Patient List (Beteglista megtekintése) hatékony navigalasahoz rendelkezésre
allo sz(réket, gombokat és oszlopokat ismertetik:

Szlirok

A beteglistak kijel6lésére és szlirésére két lehetdség all rendelkezésre:

1.

Viewing Patient Group (Betegcsoport megtekintése) legordilé men(, amelyben lathatok a
felhasznaléhoz hozzarendelt betegcsoportok.

2. Szlrok - A kovetkez6 sz(ir6k mindegyikével tovabb sz(kithetd a betegek kdre az adott betegcsoportokon
belll:

o All Patients (Osszes beteg) - A kivalasztott betegcsoportokban taldlhato 6sszes beteget megjeleniti. A
betegek'felsoroldsa abécésorrendben torténik.

» _ForReview (Ellendrzésre) ~ Azokat a betegeket jeleniti meg, akiknek ellendrizendé adataik vannak,
amelyeket nem végeztek el. Az.ellendrizendd adatok példaul a riasztasokkal, a Remote Scheduled
Follow-ups (Tavoli, itemezett ellenérzések) vagy a Patient Initiated Interrogations (Beteg altal
kezdeményezett lekérdezések) lehetdségekkel kapcsolatos adatok. A betegek a riasztas sulyossaga,
majd a-neviik dbécésorrendjében vannak feltiintetve A For Review (Ellenérzésre) lista az
alapértelmezett-sz(ird, amikor a felnasznalo eldszér bejelentkezik. Az elsé bejelentkezést kdvetden az
oldal megjegyzi és-megorzi-a legutdbb hasznalt, a betegek megjelenitéséhez kivalasztott szirét.

«~ Missed Follow-up (Kihagyott-ellendrzés) - A lista azokat a betegeket tartalmazza, akik még nem
fejezték be a tavoli, itemezett ellendrzésiiket. A betegek a tavoli ellendrzés tervezett datuma szerinti
felsorolasban jelennek meg,-a legfrissebb talalhato elol.

» - Not Monitored (Nem monitorozott) - A lista az aktualisan nem monitorozott betegeket tartalmazza.
Lasd: "Monitoring-Status/Date (Monitorozas @llapotaZDatum)" a 2-11-oldalon. A betegek felsorolasa
aszerint torténik, hogy-mikori a-Not Monitored (Nem monitorozott) statuszuk; a legfrissebb talalhato
elél.

¢ NotScheduled (Nem ttemezett) - A lista azokat a betegeket tartalmazza, akiknek jelenleg nincs tavoli
ellendrzéslik (itemezve arendszerben. A-betegek-felsorolasa abécésorrendben torténik.

MEGJEGYZES:  Eqgybeteg tébbszor is megjelenhet eqy sz(irésilistaban. Erre akkor keriilhet sor, ha az

orvos kétkiilénbdzo betegcsoporthoz van-hozzarendelve, és-a beteg.is mindkettének tagja. Ebben az

esetben az adott betegre vonatkozo bejegyzések az adott betegesoport-neve alatt fognak szerepelni.
Gombok

Reports Menu for Selected Patients (A kijel6lt betegek jelentés meniije)

Az egy vagy tobb beteghez tartozo jelentések a betegekneve melletti jelolénégyzet kipipalasaval és a
Reports Menu for Selected Patients (A kijel6lt betegek jelentés mentije) gombra torténd kattintassal
hozhatok létre. Megnyilik egy Uj ablak, ahol elkészithet6k a’jelentések. Jelentés készitése soran mindegyik
jelentésrol eqgy PDF fajl késziil. A felhasznald:-kinyomtathatja és-mentheti-a jelentéseket. A Reports Menu
(Jelentések) menii az egyes betegekhez isrendelkezésre all.

Print Patient List (Beteglista nyomtatasa)

Ezzel a gombbal létrehozhatd egy olyan jelentés, amely a kivdlasztott sz(iré hasznalataval megsz(irt dsszes
beteget tartalmazza.

Dismiss From Review List (Eltavolitas az ellen6rz6 listarol)

Egy vagy tobb beteg eltavolithatd az ellendrzd listardl betegek neve melletti jeldlénégyzet kipipalasaval és
a Dismiss From Review List (Eltavolitas az ellendrzé listarél) gombra torténd kattintassal. A Dismiss From



2-10 A LATITUDE NXT BETEGELLATO RENDSZER HASZNALATA
A View Patient List (Beteglista megtekintése) oldal

Review List (Eltavolitas az ellendrzd listarol) a For Review (Ellendrzésre) lista egyes betegihez is
rendelkezésre all.

Oszlopok

o ¥ Jelolénégyzet
A jelél6négyzetet egy vagy tobb beteg mellett is ki lehet pipalni. A beteglista tetején l1évé Reports Menu
for Selected Patients (Jelentés menii a kijelolt betegekhez) és a Dismiss From Review List (Eltavolitas az

ellendrzd listardl) gomb az 6sszes kipipalt betegre vonatkozik.

« Patient ID/Patient/Device (Betegazonositd/Beteg/Késziilék)

A beteg adatainak megtekintéséhez kattintson a beteg azonositdjara. 5 beteggel kapcsolatos
megjegyzéseket jeldli. A szoveg elolvasasahoz mutasson az egérrel az ikonra, széveg hozzaadasahoz vagy
szerkesztéséhez pedig-kattintson-az ikonra.
MEGJEGYZES:. A beteggel kapcsolatos megjegyzések a betegadat 6sszefoglalé oldal alapjan késziilnek.
o Review Status (AHapot-attekintése)
Tajékoztatas a beteg ellendrzésének allapotardl, példaul New Data (Uj adatok), Viewed (Megtekintett)
vagy Dismissed (Elharitott). A beteg bejegyzésén’a felhasznalo altal végzett mliveletek részletesebb
megtekintéséhez Kattintson az allapotra.
» Latest Device Transmission (Az adatok legutolsé atvitele'az eszkozr6l)
Ez@datum‘az utols®)iddpont, amikora beteg beliltetett készllékérdl teljes lekérdezést.végeztek.
o Alerts'(Riasztasok)
Azokat a betegeket jelenitiimeg, akiknél fennall-olyan.riasztas,-amit nem haritottak el. A-riasztasok akkortol
allnak fenn, amikora beteget hozzaadjak a For Review (Ellen6rzésre) listahoz, addig,'amig el nem

tavolitjak onnan.”A megjelend:zdszIé az adott betegre vonatkozdan aktudlis legnagyobb prioritasu riasztast
jelzi. A riasztasok részleteslistajanak megtekintéséhez kattintson a.zdszlora.

" A piros zaszlé olyan betegeket jeldl, akiknél egy-vagy tdbb vords riasztas vagy voros és sarga
- riasztas-all fenn, amelyet még nem haritottak el.

A sarga zaszld olyan betegeket jeldl,‘akiknél-egy vagy tobb sarga riasztas all-fenn, amelyet
p még nem haritottak el.

Nincs Nincs észlelt riasztas.
zaszlo

* Review Reason (Ellenérzés oka)

Jelzi, hogy a beteget miért adtak hozza a For Review-(Ellenérzésre) listahoz.’Az ellendrzés okai tobbek
koz6tt az alabbiak lehetnek:

- Scheduled (Utemezett)
- Patient Initiated (Beteg altal kezdeményezett)
- Weight Change (Testtémeg valtozas)

- Implanted Device Alert (Riasztas a beiiltetett késziilékr6l)
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- Multiple Reasons (Tobb ok)

Kattintson az okra az ellendrzéssel kapcsolatos részletes informaciok, példaul az adatatvitel datumanak, a
kildés datumanak és az ellendrizendd adatok dsszefoglalasanak megtekintéséhez.

Next Remote Follow-up (K6vetkezé tavoli ellenérzés)

A beteg kdvetkezd litemezett tavoli ellendrzésének datumat jelzi. A datumra kattintva megjelenik az
Gtemezési naptar és bedllitasra keriil egy Uj datum a beteg kovetkezd Gitemezett tavoli ellendrzésére.

Monitoring Status/Date (Monitorozas allapota/Datum)

A beteg aktualis monitorozasi.allapotat jelzi. A beteg allapota akkor tekinthetd monitorozottnak, ha a
kommunikatort aktivaltak;az kommunikalt a belltetett késziilékkel, és képes ellendrizni a riasztasokat,
illetve a késziilékrdl adatokat kiildeni a rendeldi felhasznald altal konfiguralt modon.

Amikor-a LATITUDE NXT rendszer észleli,hogy a monitorozas nem a kivantak szerint zajlik, akkor a beteg
allapota-nem monitorozottra valtozik, és megjelenik az alabbi allapotjelzések kozl egy, a datummal
egyitt, amikor a'statusz -meghatdrozasa tortént.

= Patient:Transferred (Betegathelyezés megtértént) ~Csak abban a rendelében lathato, amelybdl a
beteget athelyezték. (Ehhez az allapotjelzéshez nem tartozik datum.)

- .“No Primary Clinic (Nincs elsédleges rendel6) - A beteg tavoli monitorozasahoz sziikséges egy
elsédleges.rendeld megadasa.

~> " No Communicator Assigned (Nincs hozzarendelve kommunikator) - A beteghez-nincs hozzarendelve
kommunikator.

- Implanted Device Replaced (A bediltetett-késziiléket kicserélték) - Addig marad aktiv, amig a
kommunikator-sikeresen-nem gytjt adatokat az Uj be(ltetett készllékrdl, és el nem kiildi azokat a
LATITUDE-NXT szerverre.

-~ Communicator Not Set Up(A kommunikator nincs beallitva)~Addig'marad aktiv, amig a
kommunikator sikeresen-nem gyijt adatokat az uj belltetett késziilékrél, és el nem kiildi azokat a
LATITUDE.NXT szerverre.

- Remote Monitoring Disabled (A tavolimonitorozas letiltva) —-Akkor jelenik meg, ha a beiiltetett
készllék elemének kapacitasa korlatozott.

- Implanted Device Not Found (A betiltetett készllék -nem;talalhatd) = A kommunikator nem képes
sikeresen kommunikalni a beiltetett készilékkel'az litemezett lekérdezésiidéponttdl szamitott
legalabb 14 nap elteltével sem.

- Software Mismatch (Nem:tamogatott szoftver) - A kammunikator nem tamogatja a betiltetett
készlilék aktualis szoftverét.

- Communicator Not Connecting(A kommunikator nem csatlakozik) ='A kommunikator nem
csatlakozott a LATITUDE NXT szerverhezlegalabb-14 napja.

A betegnél egy id6ben tdbb mint egy Not Monitored'(Nem ‘monitorozott) allapot is fennallhat. Ebben az
esetben a legutobbi allapot jelenik meg a View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalon. A tébbi
allapot a beteg részletes adatait tartalmazé oldalakon jelenik meg.

MEGJEGYZES: = Azt jelzi, hogy a betegnél aktudlisan tibb Not Monitored (Nem monitorozott) dllapot
is fennall.

Ertesités utan az orvos felelds az allapotjelzést kivalto allapot megoldasaért. Ez példaul azt is jelentheti,
hogy a beteget a LATITUDE (igyfélszolgalathoz vagy betegek szamara fenntartott (igyfélszolgalathoz
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iranyitja abban az esetben, ha az orvos nem képes megoldani az allapotot. Az elérhet6ségeket lasd:
"LATITUDE Ggyfélszolgalat" a 1-8. oldalon. A riasztasok és a riasztasi jelzések nem jelennek meg, amig az
allapotjelzést kivalté allapotot meg nem oldottak.

e Actions (Teenddk)
E gombok segitségével a beteg eltavolithatd az ellendrz6 listardl, illetve 1étrehozhatok jelentések.
MEGJEGYZES:  Amikor a:Not Monitored (Nem monitorozott) sziir6t vdlasztia a View Patient List
(Beteglista megtekintése) oldalon, az Actions (Teenddk) oszlop helyett a Patient Notes (A beteggel
kapcsolatos megjegyzések) oszlop jelenik meg.

Betegjelentések létrehozasa és kinyomtatasa

A késziilék-legutdbbi adatatvitelérél sz4ld egy vagy-tdbb jelentés is készithetd egy betegre vagy egyszerre tébb

betegre vonatkozdan'is. Jelentés kinyomtatasa soran a jelentés adatai megmaradnak, és mindegyik jelentésrél

eqy PDF fajl készil-el. Ha.a kivalasztott jelentes(ek) elkésziiltek, akkor felhasznal¢ kinyomtathatja és elmentheti

azokat:

Egyszerre tobb egyéni.jelentés-is kinyomtathatd. Ha a megengedett maximalis szamnal t6bb jelentést prébal
kinyomtatni; akkor-a-rendszer-arra kéri, hogy kevesebb jelentést nyomtasson ki.

Az-aldbbj jelentések alinak rendelkezésre a megfeleld belltetett késziilékek esetén:
o Quick Notes jelentés/S-ICD 6sszefoglald jelentés

o “Alegfrissebb EGM/S-EKG jelentés

e Kombinalt ellendrzési jelentés

o Szivelégtelenség-kezelési'jelentés

o Pitvari aritmia jelentés

e Aritmia-napld-jelentés

e Esemény részleteinek jelentése

o Akésziilék beallitasairdl szdlo-jelentés

Valasszon ki egy vagy tobb jelentést, majd kattintson'a GENERATE REPORT(S)-(Jelentés(ek). Iétrehozasa)
lehetdségre.

A Quick Notes/S-ICD 6sszefoglald, a kombinalt ellendrzési, az EGM/S-EKG; a-pitvari-aritmia’és a
szivelégtelenség-kezelési jelentések korabbi-lekérdezésekbdl is készithetdk, amelyek a heteg -Follow-up
History (Ellenérzési anamnézis) oldalan talalhatok'“A Follow-up History (Ellenérzési:anamnézis) oldalon
talalhatd azon tavoli lekérdezések listaja, amelyek miatt-a beteg a For Review (Ellendrzésre) beteglistara kertlt.

A jelentés készitésének datuma, iddpontja, valamint a jelentéseket generald bejelentkezett felhasznalo

megjelenik a Review Status (Allapot 4ttekintése) felugré ablakban..A-Reports Menu (Jelentések menii) gomb
minden olyan oldalon elérhetd, ahol betegek vagy betegadatok:vannak felsorolva.

SEARCH PATIENTS TOOL (BETEGKERESES ESZK0Z)

MEGJEGYZES:  Ez a funkcié Norvégidban nem érhetd el. Ennek megfelelden a Search Patients
(Betegkeresés) meniipont nem lesz lathato a LATITUDE NXT weboldalon a norvégiai orvosok szamara.
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A Search Patients (Betegkeresés) eszkdzre mutatd link megtalalhaté minden weboldal navigacios savjaban. A
Search Patients (Betegkeresés) eszkoz (lasd az alabbi abrat) segitségével a felhasznald az 6sszes, szamara
megtekinthetd beteglelet koziil kikeresheti a kivant beteg adatait. A betegadatok kozotti kereséshez egy vagy
tobb mezd is hasznalhatd. Tobb mezdvel végzett keresés esetén a rendszer az 6sszes beirt szot felhasznalja a
keresés soran.

A Search (Keresés) gombra kattintva a keresési kritériumok alatt megjelennek a talalatok egy tablazatban,
hasonldan, mint a View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalon. A tablazatbdl kinyomtathato a keresési
eredménylista, a betegek listdban megjelend elérhetdségei, kinyomtathatok egy vagy tobb beteg leletei vagy
eltavolithatd egy beteg az attekintéshdl.

Boston LATITUDE™ NXT
SClent]ﬁC Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My_Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient-List Search Patients Manage Clinic
Search Patients
Patient Data . D R
Last Name: First Name: Patient ID:
W | ¢ \—o o
Date of Birth: Model: Lead/Electrode/mCRM Pacemaker Model:
[adimmiyyyy .~ | [“Select Model- v |
Search }abg: \V Patient Group:,

-Select Patient Group- :'_‘

NextRemote Follow;l;p]nformation X

From: To:
dd/mﬁmlfyyﬁyy ‘\dd/mmlyy)iyr . )
LJ(Use Exact Match
A ) sholed Is {M> eal i) ") Print Patient List ShowiMore
IT H.’ S ||T - | View Patient List 1 - 4 of 4
Patient ID/ Next
Patient/ Review  Latest Device Review Remote | Monitoring Status/
Device Status  Transmission Alerts Reason Follow-up-. Date Actions
pid746761 s
| Martinez, Jason NIA None None NIA None WE % Reports Menu
RESONATEEL ICD D420
pid454631
Scott, Zoe Communicator Not Setup
AUTOGEN X4 CRT-D NA None None N/A None 5002019 ) Reports Menu
R1G177
pid194598 +” Dismiss From Review List
Tumer, Kevin New” 11002019 None Ealenl Noné Monitored
ENERGEN ICD F143 e ) Reports Menu
12345678 I
e 20 Jan Communicator Not Setup
o NiA None None. N/A 2090 150ct 2019 ) Reports Menu

DYNAGEN X4 CRT-D G158

2-5. abra Search Patients Tool (Betegkeresés eszkoz)

BETEGEK BEVONASA ES ESZKOZOK KEZELESE

Ez a rész a betegek LATITUDE NXT rendszerbe térténé bevonasaval, valamint az-eszkozok (kommunikator és ha
van, akkor mérleg és vérnyomasmérd) megrendelésével és betegeknek vald kiosztasaval kapcsolatban nyuijt
tajékoztatast.

FIGYELMEZTETES: A beteg bevonasakor és adott esetben ‘a beiiltetett késziilék cseréje utdn ellendrizze, hogy
a riasztaskonfiguralasi beallitdasok minden beteg esetén megfeleldek-e.
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Uj betegek bevonasa

A rendeldi felhasznalok a Manage Clinic (Rendeld kezelése) meniipont Enroll Patient (Betegbevonas)
hivatkozasara kattintva vonhatnak be Uj beteget, az alabbi abran lathatoak szerint. A LATITUDE NXT rendszer a
betegeket a sziiletési datumuk, valamint a beliltetett késziilék modell- és sorozatszama alapjan azonositja.

Boston LATITUDE™ NXT
SClentlﬁC Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (Iy_Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search Patients Manage Clinic

Manage EMR Integration Manage Clinic Users Manage Clinic Settings Enroll Patient
Enroll Patient Step 1 of(3; Enter implanted-device and patient's date of birth.

“Indicates Required Field

Implanted Device

Note: If this is a replacement implanted device for an existing patient, please-go to the patient's "Patient and Equipment Information” page and edit
the implanted device information.

*Model:
-_Se_Ie_c{ModeI- v
*Serial Number:

Date of Birth

“Date of Birth:
ddimmiyyyy + (9. 24/01/1950)

2-6.abra Az Enroll Patient (Betegbevonas) oldal

A rendeldi felhasznaloknaka tobb weboldalas (irlap.tovabbitasa el6tt egy véalaszthatd listabdl egy
betegcsoportot kell hozzarendelnilik a beteghez.;Megjelenik a bevonas jévahagyasa, amikinyomtathato.

A beteg LATITUDE NXT rendszerbe torténé bevonasanak befejezéséhez sziikséges a kommunikator

modell- és sorozatszama. A beteg-bevonasa-soran-aTendeldifelhasznald beirja a kommunikator modell- és
sorozatszamat a rendszetbe.

Ha a beteg mérleget vagy-vérnyomasmérét hasznal, akkor-azok modell- és sorozatszama megadhatd.a
bevonaskor, vagy késébb az Edit/View Patient.and Equipment Information (A beteg-személyes és késziilékre

vonatkozo adatainak szerkesztése/megtekintése) oldalon..A’rendel6i felhasznal a beteg id6zonajat.is beirja,
amennyiben ez relevans.

Az eszk6zok megrendelése és kiosztasa

A rendel6k a LATITUDE igyfélszolgalaton keresztlil' rendelhetnek-kommunikatorokat, mérlegeket és
vérnyomasmeérdket. A modell- és sorozatszamokat meg kell adni a bevonaskor; de késdbb is frissithetdk az
Edit/View Patient and Equipment Information (A'beteg’személyes és készilékre'vonatkozo adatainak
szerkesztése/megtekintése) oldalakon.

A rendel6k mobil- vagy internet adaptereket is rendelhetnek a.LATITUDE lgyfélszolgalaton keresztiil. Az
adapterek sorozatszamat nem kell rogziteni.

Meglévo betegek bevonasa

Ha a beteget mar kordbban bevontak a LATITUDE NXT rendszerbe, akkor a meglévé adatai elérhetéek lesznek
az Uj rendeld szamara a bevonasi folyamat végeztével. Az Uj rendel6ben dolgozé felhasznalok latni fogjak a
beteg utoljara elkiildott adatait, azonban nem fogjak latni az ellendrzések és a riasztasok el6zményeit. Ha egy
beteget mar korabban bevontak, akkor a bevonas befejezéséhez a bevonas soran megadott sziiletési
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datumnak meg kell egyeznie a rendszerben Iévé sziiletési datummal. Segitségért forduljon a LATITUDE
lUgyfélszolgalathoz.

MEGJEGYZES: A kordbban mar bevont norvégiai betegeket nem mindig lehet bevonni uj rendelébe, és a
meglévé adataik esetleg nem lesznek elérhetdek az j rendeld szamara. Segitségért hivja a LATITUDE
ligyfélszolgdlatat. Lasd: "LATITUDE tgyfélszolgalat" a 1-8. oldalon.

A betegek oktatasa

Noha minden beteg kap a,kommunikatordhoz egy Hasznalati Utmutatd betegek részére és egy Révid Gtmutatd
cimd dokumentumot, azt javasoljuk, hogy a kiosztas soran a rendel6k tajékoztassak a betegeket a
kommunikator beallitasarol és altalanos mlkodésérdl, hogy megismerjék annak hasznalatat. A Hasznalati
Utmutatd betegek’részére és a Rovid Utmutatd tovabbi példanyai a Kézikonyv klinikusok részére hatoldalan
taldlhato informaciok segitségével vagy a LATITUDE Ugyfélszolgalaton keresztil rendelhet6k meg.

A Hasznalati-Utmutatd betegek-részére onlinecis-elérhetd a www.bostonscientific-elabeling.com webhelyen.
RENDSZERBEALLITAS

Miutan-egy beteget hozzarendelnek a kommunikatorhoz, akkor a beteg megjelenik a Not Monitored (Nem
monitorozott) listaban’Communicator Not Set Up (A kommunikator nincs beallitva) allapotjelzéssel. A
Monitored (Monitorozott) allapotjelzéssel vald, megjelenéshez a betegnek be kell allitania a kommunikatort:

WAVE VEZETEK NELKDLH KommUNIKATOR:A kommunikatordedllitasanak megkezdéséhez a betegnek meg kell nyomnia a
villogd fehér, szivet-abrazold, gombot. Az elsd beallitas folyaman a kommunikator elvégez egy beteg altal
kezdeményezett lekérdezést. Ha‘a beteg-befejezte a kommunikator bedllitdsat, akkor a beteg Monitored
(Monitorozott) dllapotjelzésseldesz lathato a listaban.

ToucH=SCREEN VEZETEK NELKULI KOMMUNIKATOR: A-betegnek a beallitashoz kdvetnie kell a.kommunikator képernydjén
megjelend utasitasokat. Az elsd beallitas-folyaman-a-kommunikator elvégzi-a‘beiiltetett kész(ilék azonositasat,
de nem-végez lekérdezést. A-beteg akkor fog Monitored (Monitorozott) allapotjelzéssel megjelenni, ha a
kommunikator értesiti a LATITUDE NXT szervert egy. lekérdezésrél (legfeljebb nyolc napon belll) vagy ha a
beteg.sajat maga-kezdeményez beteg altal kezdeményezett lekérdezést.

Ha a betegnek problémat okoz-a beallitas; akkora rendel6i felhasznalok aiCommunicator Not Set Up (A
kommunikator nincstbeallitva) linkre t6rténd kattintassal megjelenitheti-a hibaelharitasi javaslatokat.

A BETEGEK KEZELESE

Az alabbi informaciok arendeldi felhasznaloknak szdinak és a LATITUDE betegek kezelésére vonatkozd
informaciokat tartalmaznak:

A beteg személyes és eszkozokre vonatkozo adatainak megvaltoztatasa

A felhasznalok megtekinthetik és szerkeszthetik a betegek személyes, beiiltetett késziilékre és.a LATITUDE
eszkozre vonatkozo adatait az Edit/View Patient and Equipment Information (A beteg személyes és
késziilékre vonatkozo adatainak szerkesztése/megtekintése) oldalon.a beteg nevére kattintva a View Patient
List (Beteglista megtekintése) oldalon. Bizonyos adatokat csak az-elsédleges-rendelé felhasznali
modosithatnak.

Ha a beteg LATITUDE eszkdzét ki kell cseréini, akkor a konfigurdcios adatok kozott frissiteni kell a modell- és a
sorozatszamot.

MEGJEGYZES:  Amikor a betegbe beliltetett késziiléket kicserélik, akkor az el6z6 bediltetett késziilékrdl
feltéltétt adatok, ellendrzési anamnézis és riasztdsi elézmények tébbé mar nem lesznek ldthatdk. Javasoljuk,
hogy a beliltetett készlilék frissitése elétt nyomtasson ki minden esetlegesen sziikséges jelentést.
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A kommunikator tébb id6érzékeny funkciéval is rendelkezik. Ha a beteg masik id6zénaba utazik, akkor az Edit/
View Patient and Equipment Information (A beteg személyes és kész(ilékre vonatkozd adatainak
szerkesztése/megtekintése) oldalon ki kell valasztani az Uj id6zonat, ahol a kommunikatort hasznaljak.

A ToucH-SCREEN VEZETEK NELKOLI KOMMUNIKATOR készUilék esetén az id6zdona kivalaszthatd a kommunikator képerny6jén.

A kommunikator, a mérleg és a vérnyomasmérd egyetlen beteg altali felhasznalasra szolgal. A beteg
kommunikatora, mérlege és vérnyomasmérdje nem konfiguralhato jra, illetve nem adhaté at mas betegnek.

A betegcsoportok megvaltoztatasa

Ha a rendelGben a betegek betegcsoportokba vannak csoportositva, akkor ez a csoportositas megvaltoztathatd
az Edit/View Patient and Equipment Information (A beteg személyes és késziilékre vonatkozo adatainak
szerkesztése/megtekintése) oldalon:

o A betegegyik-betegcsoporthol athelyezheté egymasikba. A betegadatokhoz kizardlag az Uj
betegcsoporthoz hozzarendeltrendelGi felhasznalok férhetnek majd hozza. Ez a valtozas nem befolyasolja
a.beteg adatait;-illetve allapotat.a View Patient List (Beteglista megtekintése) oldalon.

e A'beteg-hozzarendelhetéegy masodik betegcsoporthoz is. A felhasznaldnak meg kell adnia, hogy melyik
az els6dleges (a készuléket kezel6) ésmelyik a masodlagos betegcsoport. A betegadatokhoz az eredeti és
az \ij betegcsoporthoz hozzarendelt rendel6i felhasznaldk is hozzaférhetnek. A masodlagos betegcsoport
felhaszndloi latjak a beteg aktualis adatait, azonban nemkapnak értesitést a vords riasztasokrol, és nem
fogjak latni-az elsddleges-betegcsoporttal kapcsolatos ellendrzési és riasztasi elézményeket.

Betegek athelyezése

A-betegek-athelyezhetbk-egyik meglévé.rendelébdl egy.lj rendelébe a beteg beleegyezésével. Amikor egy Uj
rendeld bevon-egy beteget,.akkor a kordbbi rendel6ben’a felhasznald lat egy jelzést,.hagy a beteget egy masik
rendeldben kovetik-Ha az.(j rendeldben.a felhasznald jelzi, hogy-abeteg hozzajarult az athelyezéshez, akkor a
bevonas teljessé valik, és a beteg azonnal atkerll az Uj rendel@be.

Az Uj rendelében dolgozé felhasznaldk datni fogjak a beteg aktudlis adatait, valamint az el6z6 rendelében el
nem haritott riasztasokat. Nem fogjak latni-az €l6zé.rendeldben végzett ellendrzési és a riasztasi elézményeket.

Az eldz6 rendeld felhasznaléia beteg dllapotdt Patient Transferred (Beteg athelyezve) értéklinek fogjak latni.
A meglévé ellen6rzési anamnézis kinyomtathatd-barmilyen-kivant jelentéshez. Az el6z6 rendel6 munkatarsai
mar nem fogjak latni-a beteg'Uj adatait. Az el6z6 klinika-az Unenroll Patient.(Beteg eltavolitasa) gombra
kattintva tavolithatja el a-beteget-az Edit/\liew Patient and-Equipment Information (A beteg személyes és
késziilékre vonatkozo adatainak szerkesztése/megtekintése) oldalon.

MEGJEGYZES: A norvégiai betegek-nem mindig helyezheték ateqy meglévi. rendelébdl egy tj rendeldbe.
Segitségért forduljon a LATITUDE tigyfélszolgdlathoz.

Betegek kivonasa

A rendeldi felhasznald eltavolithat egy beteget az Edit/View Patient and Equipment Information (A beteg
személyes és készllékre vonatkoz6 adatainak szerkesztése/megtekintése).oldal Unenroll Patient (Beteg
eltavolitasa) gombjara kattintva. Egy beteg kivonasavala beteg-adatai azonnal-hozzaférhetetlenné valnak.

Ha a beteget eltavolitjak az elsédleges rendel6bdl, akkora LATITUDE NXT'rendszeren megsz(nik a beteg
adatainak monitorozasa és gy(jtése. Ha a beteg a masodlagos rendelében még be van vonva, akkor ott a
felhasznalo a beteget No Primary Clinic (Nincs elsGdleges rendeld) allapotunak fogja latni. Ha a beteg
meglévd adatai a masodlagos rendel6ben még lathatok, azonban-uj adatok nem kuldhetdk, csak akkor, ha a
beteg az elsddleges rendeldben be van vonva.

MEGJEGYZES: Amennyiben a rendelé mar nem mdkédik, akkor felelds a betegek eltdvolitdsaért. Ha egy
rendeld feloszlik, a Boston Scientific személyzete felveheti a kapcsolatot az érintett rendel6ben bevont
betegekkel.
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A BETEGCSOPORTOK KEZELESE

A meglévé betegcsoportok listdja megtekinthetd a kovetkez6vel: Manage Clinic (Rendeld kezelése) > Manage
Clinic Settings (Rendeldi beallitasok kezelése). A rendeldi felhasznalok csak a hozzajuk rendelt
betegcsoportokat lathatjak.

Betegcsoportok hozzaadasa

A rendeldi rendszergazda a Manage Clinic Settings (Rendeldi bedllitasok kezelése) oldalon talalhaté Add
Patient Group (Betegcsoport hozzaadasa) gomb segitségével Uj betegcsoportot hozhat Iétre. Egy betegcsoport
hozzaadasakor a rendszer a csoporthoz automatikusan hozzarendel minden rendel6i rendszergazdat.
Megjelenik egy masodik képernyd, amelynek segitségével rendeldi felhasznalok is hozzarendelheték a
betegcsoporthoz.

Betegcsoportok torlése

A-betegcsoportokat a rendel6i rendszergazdak eltavolithatjak, de csak akkor, ha az adott csoportban nincs
beteg. Betegcsoport, toriéséhez kattintson a betegcsoport Edit/ View Demographics and User Membership
(Demografiai adatok és felhasznalditagsag szerkesztése/megtekintése) gombjara a Manage Clinic Settings
(Rendeldi beallitasok kezelése) oldalon. Majd kattintson a Remove Patient Group (Betegcsoport eltavolitasa)
gombra.

Egyeb betegcsoport-kezel6 funkciok

Tovabbi betegcsoport-kezeld funkciok a Manage Clinic Settings (Rendeldi beallitasok kezelése) oldalon
talalhatok:

o Edit/View Patient Group Defaults (Betegcsoport alapértelmezett beallitasainak szerkesztése/
megtekintése) --a betegesoporthoz tartozé gombra kattintva a rendeldi felhasznalok kezelhetik a kdvetkez6
beallitasokat: Remote Scheduled Follow-ups (Tavoli,-litemezett ellenérzések), Weekly Implanted Device
Alert Monitoring (Bediltetett készulék heti-riasztasmonitorozasa); Patient Initiated Interrogations (Beteg
altal kezdeményezett lekérdezések), valamint Alert Configuration (Riasztas konfiguralasa).

o Edit/View Demographics and-User Membership (Demografiai-adatok és felhasznaldi tagsag
szerkesztése/megtekintése) - a betegcsoporthoz tartozé gombra kattintva a rendeléi felhasznalok
frissithetik'a betegcsoport'nevét, leirasat; és lathatjak a.betegcsoporthoz rendelt tovabbi felhasznaldkat. A
rendel6i rendszergazdak hozzarendelhetnek és eltavolithatnak rendeléi-felhasznalokat a betegcsoportbol.
Vegye figyelembe, hogy-a rendeldirendszergazdak minden betegcsoporthoz-hozza vannak rendelve, és
nem tavolithatok el abetegcsoportbdl.

o Edit/View Clinic Demographics (RendelGi demografiai adatok szerkesztése/megtekintése) - a gomb
hasznalataval a rendeléi felhasznalék frissithetik az General/Information (Altalanos.informéciok) értékeit,
beleértve a jel6lénégyzet allapotat a User passwords-expire every 180-days (A felhasznaldi jelszavak 180
naponként lejarnak) beallitasra, a Contact Information (ElérhetGségi adatok) értékeit, ‘valamint.hogy
szerepeljen-e a Clinic Name in Alert Notification (Rendeld neve a riasztasi jelzésben).

FELHASZNALOI FIOKOK KEZELESE

A rendeldi rendszergazdak elérik az 6sszes rendeldi felhasznald (kivéve sajat maguk) 6sszes fiokfelligyeleti
funkciojat a Manage Clinic (Rendel6 kezelése) > Manage.Clinic Users (Rendeldi felhasznalok kezelése) > Edit/
View Demographics and Access Settings (Demografiai-adatok és hozzaférési beallitasok szerkesztése/
megtekintése) gomb > Update Clinic User (RendelGi felhasznald adatainak frissitése) oldalon. A rendel6i
rendszergazdak a sajat Update Clinic User (Rendeldi felhasznalé adatainak frissitése) oldalukat a LATITUDE
NXT webhely minden oldalanak tetején a sajat neviikhdz tartozd My Profile (Profilom) linkre kattintva érhetik
el.
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Felhasznaldi fiokok hozzaadasa

A rendeldi rendszergazda adhat hozza rendeldi felhasznaldi fiokokat. Felhasznald hozzdadasahoz valassza a
Manage Clinic Users (Rendeldi felhasznalok kezelése) oldal Add Clinic User (Rendel6i felhasznalé hozzaadasa)
lehetGségét. Az Add Clinic User (Rendeldi felhasznald hozzaadasa) oldalon kételezGen és opcionalisan
kitéltendd adatmezOk talalhatok. Egy felhasznaléi fiok hozzaadasakor meg kell adni a felhasznal6
jogosultsagait, és hozza kell rendelni egy betegcsoporthoz.

Felhasznaloi fiokok torlése
A rendeldi rendszergazda tordlhet felnasznaloi fiokokat. Betegcsoport torléséhez kattintson a felhasznalé Edit/
View Demographics and-Access Settings (Demografiai adatok és hozzaférési beallitasok szerkesztése/
megtekintése) gombjara a Manage Clinic Users (RendelGi felhasznalok kezelése) oldalon, majd kattintson a
Remove Clinician (Orvos eltavolitasa) gombra. A fiok eltavolitasaval a felhasznald tébbet semmilyen
betegadathoz nem fér.hozza, és-fiokja torlédik.

A rendeld feleléssége azoknak a felhasznaloknak atorlése, akik mar nem dolgoznak a rendel6ben, illetve akik
szamara mar nem szlikséges-a LATITUDE NXT tendszerben tarolt betegadatokhoz valé hozzaférés.

A hosszabb ideig be.nem jelentkezett felhasznalokat a rendszer inaktivnak tekinti, és torlésre kertilhetnek.
Rendeloi felhasznald adatainak frissitése oldal

Tovabbirendszergazdai-funkciok-érheték el a rendeldi rendszergazda és a rendeldi felhasznalé szamara az
Update Clinic User.(Rendeléi felhasznald adatainak-frissitése) oldalon.

 _Arendel6i rendszergazda‘ezt az-oldalt a-Manage Clinic (Rendeld kezelése) > Manage Clinic Users
(Rendeldi felhasznalok kezelése) lehet6ség, majd az Edit/View Demographics and Access Settings
(Demografiai adatok és hozzaférési beallitasok szerkesztése/megtekintése) gomb kivalasztasaval érheti el.

o (Arendeléi-felhasznalok azUpdate Clinic User (Rendel6i fethasznalé adatainak frissitése) oldalt az dsszes
oldaltetején asajat nevikhoz tartozd My Profile (Profilom) linkre-kattintva érhetik el.

Az alabbi tablazat az- Update Clinic User (Rendel6ifelhasznalo adatainak frissitése). oldalon elérhetd funkciokat

ismerteti:
Rendeldi
Rendeldi | ¢oihasznalo
rendszergaz- .
da minden (és rendel6i
, . rendeldi rendszergaz-
Funkcié Leiras felhasznal6 dPa af_l:llv
szamara rotile
(kivéve sajat s(:;:tﬂslggrz)
magukat) vel)
User A nevet, a telefonszamot és'az e-mail-cimet tartalmazza:
Information
(Felhasznaloi § X
informaciok)
Website A bejelentkezési oldalon is mddosithatd. Lasd: "Be--és kijelentkezés"a2-2.
Language and oldalon.
Country (A
weboldal X
nyelve és
orszaga)
Login Change User ID (Felhasznaldi azonosité madositasa) X X
Information
(Bejelentkezési Reset Password (Jelsz6 megvaltoztatasa)
adatok), User ID | H - L .
and Password a egy'flelhasznalo elfelejti ’aJelsz_avqt, akkor_a repdelm rendszergazda ezzel
(Felhasznaléi a funkl(loval rgndelhgt hozza egy |dle|glene§ je,|SZOt. A Rgset Passm(lord X
az0n0sitd &5 (Jel;zo megvaltgztatasa) linkre torténd Kattintassal hozzarendelheto,elgy
jelsz6) ideiglenes jelszd, ami egy felugré ablakban jelenik meg. A felhasznal6 az
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Jelszavak
Rendeldi RendelGi
felhasznalo
rzr;d;ziﬁ:igeanz- (és rendeldi
rendeldi rendszergaz-
Funkcié Leiras felhasznalé d: af_l:llv
szamara P r?'ll .
(kivéve sajat ( rom 9'",)
magukat) segitségé-
vel)
ideiglenes jelszot hasznalja a kovetkezG bejelentkezéskor, majd azt
kévetGen a rendszer megkéri, hogy hozzon létre Uj jelszot.
Change Password (A jelsz6 megvaltoztatasa) X
Login View/Edit Security Questions (Biztonsagi kérdések megtekintése/
Information szerkesztése)
(Bejelentkezési
adatok), X
Security
(Biztonsag)
Login Get Two Factor Verification Code (Két lépéses ellenGrzéshez vald kod kérése) -
Information (nem‘minden orszagban-elérhetd) Ha két Iépéses hitelesités sziikséges, a
(Bejelentkezési rendelGi rendszergazda létrehozhat egy egyszeri ellendrzd kodot a rendelGi
adatok), felhasznald szamara, amit a kévetkez bejelentkezéskor, 10 percen belll kell X
Security felhasznalni. Az ellendrzé kod létrehozasara szolgald link'a Login Information
(Biztonsag) (Bejelentkezésj-adatok),/ Security (Biztonsag) részben, talalhaté. Lasd még: "Be-
és kijelentkezés"a 2-2. oldalon.
Access Settings | Privileges.(Jogosultsagok) és Assigned Patient Groups (Hozzarendelt
(Hozzéférési betegcsoportok) hozzarendelését teszilehet6vé. X
bedllitasok)
Heart Failure Jeldlénégyzetet biztosit az Enable Heart Failure Patient View
Patient View (Szivelégtelenségi beteglista engedélyezése)lehetdséghez, amely kozvetlenil a « X
(Szivelégtelen- | Health (Egészséq) lapfulre kiildi a felhasznaldt, amikor a beteg nevét kivalasztja a
ségi beteglista). |-Patient List (Beteglista) oldalon.

A jelsz6 nem kérhet6 le; még a rendszergazda altal sem: A jelszavakra vonatkozd szabalyok és a megfeleld
jelsz6 létrehozasara vonatkozd javaslatok a LATITUDE webhelyen talathaték meg.

A rendeldi rendszergazda a-kovetkezé oldalon-meghatarozhatja, hogy a'jelszavak a kiadas utan 180 nappal
lejarjanak, illetve hogy soha ne‘jarjanak.le; Manage Clinic (Rendel6 -kezelése) > Manage Clinic Settings
(Rendel6i beallitasok-kezelése) > Edit/View Clinic Demographics (Rendeldi demografiai adatok szerkesztése/
megtekintése). Hat egymas-utani sikertelen-bejelentkezésickisérlet-utan, helytelen jelszo (vagy Eurdpaban
igazold kdd) eseténqa rendszer zarolja a felhasznaloi fiokot. Ha a‘felhasznaldi fiok zarolasra keriil, akkor a
felhasznalo fel tudja azt oldani, ha valaszol egy biztonsagikérdésre,vagy a-rendeliréndszergazda djra be
tudja allitani a felhasznal6 jelszavat. Lasd: "Rendeldi felhasznaldradatainak frissitése oldal a 2-18. oldalon-és
"Elfelejtett jelszd visszaallitasa" a 2-20. oldalon.

MEGJEGYZES: A jelszavak a kiads utan hdrom hénappal lejérnak-Olaszorszdgban.

Ideiglenes jelszavak

Amikor a rendeldi rendszergazda létrehoz egy fidkot, vagy atallitja egyrendeldi‘felhasznalo jelszavat, akkor egy
ideiglenes, egyszeri jelszdt rendel hozza a fiokhoz, A rendelGi rendszergazda ezt a jelszot atadja a rendel6i
felhasznaldénak. A rendeldi felhasznalonak az elsé bejelentkezéskor meg kell véltoztatnia ezt az ideiglenes
jelszot.

Az ideiglenes jelszavak a kiadas utan hat hdnappal lejarnak.

MEGJEGYZES:  Olaszorszagban az ideiglenes jelszavak a kiadds utdn hdrom hdnappal lejérnak.
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Biztonsagi kérdések

A rendel6i felhasznaldnak meg kell valtoztatnia a jelszavat, amikor el6szor belép a rendszerbe az ideiglenes
jelszoval. Ekkor a rendeldi felhasznalonak meg kell adnia a valaszt harom kivalasztott biztonsagi kérdésre.

Ha a rendelGi felhasznalé elfelejti a jelszot és azt Gjra be kell allitani, akkor a rendszer felszolitja, hogy
valaszoljon a megadott biztonsagi kérdések egyikére. A rendeldi felhasznalok megkérhetik a rendeldi
rendszergazdat is, hogy valtoztassa meg a jelszavukat. Olvassa el a kdvetkezdt: "Elfelejtett jelszo visszaallitasa"
a 2-20. oldalon.

A jelsz6 megvaltoztatasa

A rendeldi felhasznald.sajat jelszavat modosithatja a LATITUDE NXT webhely minden oldaldnak tetején, a sajat
nevéhez tartozd My Profile (Profilom) linkre torténd kattintassal, majd a Login Information (Bejelentkezési
adatok) részben‘a Change Password (Jelszd megvaltoztatasa) linkre torténd kattintassal. Adja meg a régi és az
Uj jelszot.az alabbiabran 1athatd modon. Kattintson a Save and Close (Mentés és bezaras) gombra. Az Uj jelszo
a kovetkezé bejelentkezéstdl lesz érvényes.

Boston LATITUDE™ NXT
SClentlﬁC ‘Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My_Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search-Patients Manage Clinic

EMR Integration Clinic Users Manage Clinic Settings Enroll Patient

Password must be between 8 and 32 characters in tength

Password must contain at least one-character (a-zA-Z) and either-one number (0-9) or one special character ({@#$%*&*()_+|~-="0[:",'<>?../)
Password is case-sensitive

«_.Thenew password cannot be the same as.any of the previous three

«_Passwords cannot contain your username

..

“Indicates Required Field
*Qld Password:

*New Password:

*Confirm New Password:
3
A\ <+

I =% Save and.Close I I K Close Without-Saving

2-7. abra A jelsz6 megvaltoztatasa

Elfelejtett jelszo visszaallitasa

Ha a klinikai felhasznal¢ elfelejtette a jelszavat vagy:a fidkjazarolasra ker(lt;.akkor.a jelszé a Forgot
Password? (Elfelejtett jelszo) link segitsegével-barmikor megvaltoztathato (lasd-az alabbi dbran).-A‘jelszd
megvaltoztatasahoz valaszolni kell\a’biztonsagi kérdések egyikére. A klinikairendszergazda is
megvaltoztathatja a jelszavakat.
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™

LATITUDE™ NXT / LATITUDE Clarity™

Please enter your User ID and Password to enter the Boston
Scientific LATITUDE Clinician website

*Indicates Required Field

*User ID:
|
“Password:

ChangexCountry/Language: United Kingdom/English
——»FEorgot Password?

Foradditional assistance,(call LATITUDE - Customer
Support

2-8.dbra Elfelejtette a'jelszavat? Link

AZ EMR RENDSZER INTEGRACIOJA

Az opcionalis LATITUDE elektronikus orvosi.adatbazis{Electronic Medical Record, EMR) rendszer integracids
funkcidja' lehetévé teszi a betegbe lltetett késziilék adatainak automatikus exportalasat a rendeld belsé EMR
alkalmazasaba, ha.a funkcié engedélyezett. Az orvosok a Boston Scientific implantalhatd eszkdzzel végzett
szivmegfigyelés-(Implantable Device Cardiac Observation;.IDCO) integracios jellemzGire vonatkozd
dokumentumban. taldlhatnak-részletes informacidkatiarrdl, hogy a késziilék adatai hogyan konvertalédnak IDCO
tizenetekké, amelyek segitségévela betegadatok az EMR alkalmazasba kerlilnek.

Az-adatok tartalmazhatjak az EGM/S-EKG jelentést, a kombinalt ellendrzésicjelentést, a szivelégtelenség-
kezelési jelentést, az-aritmia.naplo jelentést és-az esemeény részleteinekjelentését PDF-formatumban,
amennyiben ezek rendelkezésre dlinak. Nem-minden EMR alkalmazas fogadja el az.ilyen tipust adatokat. Ha be
van kapcsolva;.akkor az EMR integracios rendszer a rendeldhoz tartozd 6sszes betegcsoport minden betegének
adatait exportalja.

Az EMR integracids funkcid.az alabbi lehetdségeket biztositja:

o Szlikség szerint-be- és kikapcsolhatd az EMR integracio (az alapbedllitas a-kikapcsolt allapot).

e A konfiguracidnak megfeleléen exportalja-a betegadatokat-az EMR-alkalmazasba minden alkalommal,
amikor a beteg megjelenik a.For Review (Ellendrzésre) listaban, kivéve-a-testtdmegvaltozast. Az adatokaz
Implanted Device Alerts(Beliltetett készilék riasztasai), a Remote Scheduled Follow-ups (Tavoli,
temezett ellenérzések) és a Patient Initiated Interrogations (Beteg altal kezdeményezett lekérdezések)
adatokkal egyutt jelennek-meg.

o Kivalasztja az On EMR alkalmazasénak megfeleld adatformatumot.

e Minden egyes adatexport részleteit megjeleniti-‘példaul az idébélyegzdt és azexportalas allapotat.

e Lehet6vé teszi az EMR adatok ismételt elkiildését.

MEGJEGYZESEK:

e The LATITUDE NXT rendszer csak akkor exportalia az EMR fdjlokat, ha a LATITUDE NXT weboldalon
kipipaltik az Enable EMR Integration (EMR integracio engedélyezése) jelolénégyzetet. Ha az EMR nincs

aktivalva, akkor a rendszer a kapott lekérdezett betegadatokrél nem hoz létre EMR fajlokat, és azokat nem
exportalja. Olvassa el a kbvetkez6t: "Az EMR integrdcio bedllitdsa" a 2-22. oldalon.
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o A kapcsolddasi problémdk késleltethetik vagy megakadalyozhatjak az EMR fdjl kildését az EMR
alkalmazasba. A LATITUDE NXT rendszer régziti az adatokat a tavoli betegellatdshoz. Az orvos nem
tamaszkodhat a EMR alkalmazasban taldlhato adatokra a tavoli ellendrzés, illetve a Implanted Device
Alert (Beliltetett késziilékbdl érkezd riasztds) tekintetében.

e A témegre vonatkozo riasztasok nem exportalddnak az EMR alkalmazasba. A szenzor mérések szintén nem
exportdlodnak.

o Az EMR alkalmazdson bellili adatvaltozasok nem eredményezik a LATITUDE NXT rendszer adatainak
meqvdltozdsat.

o El6fordulhat, hogy bizonyos EMR alkalmazdsok nem importaljak kézvetleniil az LATITUDE NXT adatokat.
Onnek vagy ez EMR-t értékesit6 félnek eqy tovabbi szoftvert kell biztositania arra a célra, ha a LATITUDE
NXT adatait az EMR alkalmazdsba kivanja importdlni. A miszaki informdciok a Boston Scientific IDCO és HL7
integrdcids. specifikdciokat tartalmazo kiilén dokumentumdban talalhatok.

/////

/////

(Ujrakiildés) gomb segitségével megprobalhatja Ujrakiildeni az adatokat.

Az EMR integracio beallitasa

ALATITUDE EMR integracios funkciojat.engedélyezni és konfiguralni kell, miel6tt az EMR fajlok a rendeld belsé
EMR alkalmazasaba exportalhatok lennének.

Az EMR integracids szoftvertelepitése, konfiguralasa és regisztralasa

Az EMRintegracids szoftvert dltalaban a rendel6 EMR alkalmazasszerverére vagy egy.masik rendeldi szerverre,
és.nem.pedig egy személyes munkadllomdsra telepitik. AzEMR integracios szoftver telepitéséhez sziikséges
lehet-a-célrendszerhez vald rendszergazdai hozzaférés.-Ha nem-ismeri a célrendszervagy az EMR alkalmazas
beallitasat, keérjik, vegye fel a kapcsolatot.a‘rendel8i-rendszerek kezeléséért felelds informatikai szakemberrel.

Az EMR integracids szoftver telepitéséhez az alabbiak szerintjarjon el.(az abrakon szereplé szamok a
kapcsolodo 1épésre utalnak):

1. Valassza ki a' Manage EMR Integration (EMR integracio kezelése) oldalt-a Manage Clinic (Rendelé
kezelése) legordild listabdl.

2. Kattintson az Edit/View EMR Configuration'(EMR konfiguracio szerkesztése/megtekintése) gombra:

Boston LATITUDE™ NXT
SClentlﬁC Switch to LATITUDE Carity™

Bob, Doctor (My Profile) }.Language English | Help/Contact Us ‘j»Logout

View Patient List Search Patients Manage-Clinic

Manage EMR Integration Manage Clinic Users Manage Clinic Settings Enroll Patient

Manage EMR Integration: Clinic 1CH

[ & EditView EMR Configuration I (2)

2-9. abra Edit/View EMR Configuration (EMR konfiguracio szerkesztése/megtekintése) gomb
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3.

Nyomja meg a megfeleld valtdgombot a LATITUDE NXT Output (LATITUDE NXT kimenet) vagy a LATITUDE
Clarity Output (LATITUDE Clarity kimenet) lehetGségnél:

LATITUDE " NXT
Switch to LATITUDE Clarity

Boston
Scientific

Bob, Doctor (My_Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search Patients Manage Clinic

Edit/View EMR Configuration:-Clinic 1GB

EMR Configuration Last Updated By

For information to bé transferred to your EMR, LATITUDE™ EMR Integration Client Software must be installed on your EMR system then must be enabled below.

To download, the’'LATITUDE ™ EMR Integration Client Software, *, click here (5)

@ By_selecting the ENABLE function, you-agree and assert to the following:

»You have instalied the EMR Export Client on your organization's system in order to download LATITUDE data on your organization's medical record
system,
« «You wili'not use the EMR Export Client for any other purpose without Boston Scientific's written approval.

« You accept responsibility for.the security of the data you are receiving from Boston Scientific.

(3). =® (3) *®

LATITUDE™ NXT Output (8) LATITUDE Clarity™ Output (8)
Pacemaker, Defibrillator, CRT and S-ICD ICM
* EMRICIS Clinic Identifier: sapid1gh-5687846576 * EMRI/CIS Clinic \dentifier: S (4)
* EMR Integration Format: Pase SeleCLYQUEMR SyStem Yo' T B (9) * EMR Integration Format: IDCO (IHE PCD-09 revision 2.0) (9)

Maximum Output File Size: VB

When to Send Data

Upon arrival
Note: Tuming this offmill'véquire, manual action to send
data.
Report Configuration
O ndik s

Maximum Output File Size: vB

*When to Send Data

Reason When to Send
Scheduled selecfontgh
Daily w/ Alert sel8
Patiént,Initiated t ORUO™
Clinic Interrogation select .
( Data Uptiated Lophed
Report Configuration

include PDF repoits
{7 combine all reportsinto a single PDF
Selectwhich reports.toinciude in PDE(s):

Follow-up Report
Event Detail Reports
Presenting S-ECG Report

Additional-Report Options!

Include Trends and Histograms with Follow-up
Reports
For EventDetail Reports With "Symptom +

Device Detected"events, trim S-ECG.10
display only the,pertion from.the device
detected event

Close Without Saving

(o

2-10. dbra  Edit/View EMR Configuration (EMR-konfiguraci6 szerkesztése/megtekintése) oldal
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4. A LATITUDE Clarity Output (LATITUDE Clarity kimenet) esetén valassza ki a rendelé azonositojat a Select
clinic identifier (Rendeldi azonosito kivalasztasa) legordald listabal.
e Ha azt szeretné, hogy az exportalasok a LATITUDE NXT-vel megegyezé kimeneti helyre keriiljenek,

valassza ki az els6 azonositot, amelynek meg kell egyeznie a LATITUDE NXT Output (LATITUDE NXT
kimenet) részben lathato EMR/CIS Clinic Identifier (EMR/CIS rendeldi azonositd) azonositdval.

e Ha azt szeretné, hogy az exportalasok a LATITUDE NXT kimenettdl eltéré kimeneti helyre keriiljenek,
valassza a masodik azonositot.

Jegyezze fel a kivant kimenet EMR/CIS Clinic Identifier (EMR/CIS rendelGi azonositd) azonositdjat.

jutnak a LATITUDE klinikai feljegyzések a rendelé EMR alkalmazasaba.
5. Az EMR integracios szoftverletoltéséhez kattintson a click here (kattintson ide) linkre.

6. Ekkora'rendszer a LATITUDE-rol atiranyitja a telepitendé EMR integracids szoftver weboldalara. Kévesse a
weboldalon talalhato telepitésre ésbeallitasra vonatkozé dtmutatasokat.

7.~ Az EMR integracid.engedélyezése elétt telepitse és regisztralja a szoftvert.

MEGJEGYZES: A telepités és-a regisztracié utdn az EMR integracios szoftver nem igényel tovabbi
konfiguralast. A-Boston.Scientific-munkatdrsai azonban felvehetik Onnel a kapcsolatot tovabbi konfigurdlds
elvégzése érdekében

A LATITUDE EMR integracidjanak engedélyezése

8. Térjen vissza az Edit/View EMR Configuration (EMR konfiguracio szerkesztése/megtekintése) oldalra, és
nyomja meg,a valtégombot-az EMR.integracid.engedélyezéséhez.

9..-A legdrdilé meniibdl valassza ki'a megfelel6 EMR Integration Format (EMR integracios formatum)
lehetdséget: A kivalasztott formatumnak meg kell-felelnie az-On EMR alkalmazasanak. A tamogatott
formatumok a-legordiild-men(iben talalhatok.

10. Kattintson-a Save and Close (Mentés ésbezaras)-gombra:

Megjegyzés: Az EMR integracié engedélyezésével On elfogadja-és hozzajarul az alabbi felhasznalasi
feltételekhez:

e Az EMR integracids szoftvert a LATITUDE adatok intézményi'orvosi:nyilvantartasi rendszerébe torténd
letdltéséhez telepitiaz intézmény rendszerére:

e Az EMR integracids szoftvert.mas célokra nem hasznalja-fel a Boston Scientific irasbeli hozzajarulasa nélkiil.
* Elfogadja, hogy a Boston Scientifictél kapott adatok biztonsagaért On a felel6s.
Az oldal tetején talalhatd Last Updated By (Utolso frissités).linkre kattintvamegjelenik egy felugro.ablak,
amelyben megtekinthetd az EMR konfiguracid utolso valtoztatasanak datuma és.idépontja, valamint a
madositast végzé felhasznald neve.

Az EMR napl6 megtekintése
Az alabb lathaté Manage EMR Integration (EMR integracid kezelése)-oldal View EMR Log (EMR naplé
megtekintése) ablakdban megtekintheté azoknak az EMR fajloknak a listaja, amelyekre EMR adatatvitel
vonatkozik. A napléban csak azok a betegek szerepelnek, akik’adatainak megtekintéséhez a rendel6i

felhasznald jogosultsaggal rendelkezik. A rendel6i rendszergazdak a.rendelé 6sszes betegének adatait latjak.

A napld opcionalisan szdrhet6 Ugy, hogy beirja a datumokat a Filter by Device Transmission Date (Sz(rés az
adatatvitel datuma alapjan) szakasz egyik vagy mindkét datummezéjébe, majd a Filter (Szlrés) gombra kattint.
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Filter by Device Transmission Date

From: To:
Filter Clear
(e 200111550) (e 24011950

ddmmiyyyy dd/immlyyyy

View EMR Log 1 - 25 0f 29
Next > Last >>

Patient Info Reason Device Transmission Date Status Status Date/Time Actions

:E)e:"g;d‘:gggoz Patient Initiated 13 Sep, 2019 Initiated 13 Sep, 2019 15:36 CET [Soawenr|
:Be;"Z;J?E'Eoz Patient Initiated 13Sep, 2019 Initiated 20Sep, 2019 15:37 CET S
f’é""’iig‘g’z 5 Alerts 26 Aug, 2019 Transferred 20Sep, 2019 11:54 CET

2-11. dbra Az EMR naplé ablak megtekintése

Az EMR napld rendezése a Device Transmission Date (Adatatvitel datuma) alapjan torténik. Az alabbi
tablazathana View EMR Log (EMR naplé megtekintése) ablak egyes oszlopainak leirasa lathato:

Oszlop Leiras
Patient Info Azon betegnevek és)azonositok listaja, amelyekre EMR adatatvitel vonatkozik.
(Beteginformaciok)
Reason (Ok) Az EMRexportalds kezdeményezésének oka. A lehetdségek a kovetkezk:
e -\ Scheduled (Utemezett)
o Alerts (Riasztasok)
o (_Patient Initiated (Beteg altal kezdeményezett)
o~ DataUpdated (Frissitett adatok)
Device Transmission | Az a-datum, amikor a-késziilék EMR fajllal. kapcsolatos lekérdezését kezdeményezték.
Date (Adatatvitel
datuma)
Status (Allapot) o Azexportalds aktualis allapota.
o . Az allapotlinkre kattintdssal‘ megnyithato-egy EMR el6zmények felugré ablak, amely az EMR exportalas
folyamatainak részletes adatait tartalmazza.
o (A ‘Status (Allapot) lehetségei:
o~ Initiated(Megkezdett) - Az EMR fjl exportalasa megkezdGdott.
*~  Waiting for Clinic Computer (Varakozés a rendelGi szamitégépre) - A fajl minden adata
feldolgozasra kerilt, és készen.all az EMR alkalmazasba torténd exportdlasra. Altalaban a fajlkiildés
30 percen belil megkezdddik. Ha ez.az-allapot tdbb mint 30 percen keresztiil fennall, akkor
forduljon az EMR integracios szoftver, illetve.az EMR alkalmazas. monitorozasaért felelGs
informatikus szakemberhez.
o Transferred (Athelyezett) < Az EMR-fajl sikeresen exportaldsra keriilt.
¢ Manual Send (Manudlis kiildés) ~ Az EMR fajl exportalasat kezdeményezték-
« " Failed (Sikertelen) = Az EMR fajl exportalasi kisérlete sikertelen. Az EMR fajl exportalasara nem
torténik tovabbi kisérlet. Ha a sikertelen kiildés okat meghataroztak, akkoraz EMR adatok
Gjrakaldhetok.
e~ Not Initiated (Nem kezdeményezett) - Az EMR exportélast nem kezdeményezték'az EMR exportalas
konfiguracios beallitasai alapjan:
*  Dismissed (Eltavolitott) - Az EMR fajl EMR exportalasat a beteg eltavolitisa miatt-kezdeményezték.
e Ahibak diagnosztizalasaval és hibaelharitasaval kapcsolatban olvassa el a LAFITUDE EMR integracios
szoftver (EMR kliens) weboldalan taldlhato telepitési Gtmutatd hibaelharitasra vonatkozo részét.
Status Date/Time Az utolso allapotvaltozas datuma-€s idépantja.
(Allapot datuma/
idépontja)
Actions (Teendék) Ha az EMR engedélyezett, a Send to EMR (Kildés.EMR-be) gomb aktiv. Ha az EMR nem engedélyezett, a
gomb inaktiv.

HIBAELHARITAS

A LATITUDE NXT weboldal Help/Contact Us (Stgo/Kapcsolatfelvétel) része alatt talalhato hibaelharitasi
Utmutaté az orvosok szamara a beteg kommunikatorral és szenzorral kapcsolatos problémainak megoldasara
szolgal. Amennyiben nem siker(il megoldania a beteg kommunikatoraval vagy szenzoraval kapcsolatos
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problémét a megadott javaslatok alapjan, akkor On vagy a beteg a megfeleld LATITUDE (igyfélszolgalathoz
fordulhat az alabbi elérhetéségeken: "LATITUDE igyfélszolgalat" a 1-8. oldalon.
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