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en Guarantees
Boston Scientific Corporation reserves the right to modify, without prior notice, information 
relating to its products in order to improve their reliability or operating capacity.
Drawings are for illustration purposes only.

Trademarks
All trademarks are the property of their respective holders.

Installer:

Model Number Description
DB-7105-N2 Vercise Neural Navigator 2 Installer

For Clinician Programmer Models:

Model Number Description
DB-7161 and 
NM-7161

Clinician Programmer

DB-7161-R and 
NM-7161-R

Clinician Programmer (Refurbished)

DB-7161-203 Clinician Programmer

DB-7161-203-R Clinician Programmer (refurbished)
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enVercise™ Neural Navigator 2 Installer (DB-7105-N2) 
Installation Guide
Description
This Installer contains an executable file that will install the Vercise Neural Navigator 2 
(Software version 9028429-200) onto a Clinician Programmer (CP).

Package Contents
(1) Vercise Neural Navigator 2 Installer (DB-7105-N2) containing an executable installation file 
for software version 9028429-200.
Software Installation
Boston Scientific Neuromodulation (BSN) employees:
To complete the installation of the Vercise Neural Navigator 2 (software version 9028429-200), 
you will need your CP and another VPN-enabled BSN computer. This installation may only be 
performed on a compatible model CP, listed above. On your BSN computer, after completing 
the VPN connection process, you will follow the steps outlined below to 1) receive an activation 
key and 2) provide a confirmation key to allow BSN to track the installation. The steps below 
must be repeated in order to install 9028429-200 on each compatible CP as each installation 
requires a unique activation key.
If you encounter any issues during installation, please call Technical Support at the numbers 
listed at the end of this manual.

Non-BSN employees:
To complete the installation of the Vercise Neural Navigator 2 (software version 9028429-200), 
you will need your CP. This installation may only be performed on a compatible model CP, 
listed above. To obtain activation keys contact your local sales representative. The steps below 
must be repeated in order to install 9028429-200 on each compatible CP as each installation 
requires a unique activation key.
If you encounter any issues during installation, please call Technical Support at the numbers 
listed at the end of this manual.

Software Installation on CP
Verify that you have received the 9028429-200 Installer by following the steps below:
1. Open pouch containing the Installer.
2. Turn on your CP.



Vercise™ Neural Navigator 2 Installation Guide

Vercise™ Neural Navigator 2 Installation Guide
91155463-02 REV A    2 of 171

en 3. Navigate to the CP desktop and ensure that all applications and programs, including any 
previous versions of the Vercise Neural Navigator, are closed.

4. Insert the Installer into an unused USB port.
5. Navigate to the installation file named “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” on the 

Installer.
6. Double click on the installation file for 9028429-200 and click Yes on the security window 

pop-up screen. 
7. The InstallShield Wizard pop-up screen will appear to guide you through the installation. 

Click Next.
8. Accept the terms of the license agreement and then click Next.
Note:  If the CP has an older version of Vercise Neural Navigator software installed, clicking 

Next will first uninstall the older software version before installing the newer version of 
Vercise Neural Navigator. Existing patient data will not be affected during the upgrade.

9. Verify that the Software Part Number is 9028429-200, as shown below:

Note:  The CP serial number displayed here is for representative purposes only.
BSN employees: To obtain an activation key, follow Steps 10-15, and then continue to 
Step 16.
Non-BSN employees: Contact your local sales representative to obtain an activation key, 
then continue to Step 16.
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enWeb Activation Portal
10. On a BSN computer, log onto the BSN VPN.
11. Once connected to the VPN, open a web browser and connect to the BSN Product 

Activation Portal using the following URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Click on Activate CP.

13. Use the drop down arrow to select the CP model, then enter the CP serial number and 
Software Part Version Number displayed on the CP screen into the appropriate fields on the 
web page. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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en Note:  Serial numbers are case-sensitive. Note also that the letter “O” and the number “0” look 
similar and must be distinguished.

14. Click Get CP Activation Key to generate the activation key. Record the activation key, to 
be used in the following “Software Installation on CP” step 16. The activation key is valid for 
five (5) days.

15. Click on the Return to Product Activation Portal link.

Software Installation on CP
16. On the CP, enter the activation key generated from the web activation portal or provided by 

your local sales representative.
17. Click the Activate button. This process may take several minutes as the system is being 

reconfigured to support the new application. Various status messages will be displayed as 
the Installer installs the Vercise Neural Navigator 2 software on the CP.

18. After a successful installation, a confirmation key will be displayed.
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enNote:  The confirmation key displayed here is for representative purposes only.
19. Record the confirmation key displayed on the screen. 
BSN employees: To confirm activation, follow Steps 20-22, then continue to Step 23. 
Non-BSN employees: Contact your local sales representative to provide the confirmation 
key then continue to Step 23.
Web Activation on BSN Portal
20. On the Product Activation Portal, click on Confirm Activation.
21. Enter the confirmation key from the CP into the displayed field on the product activation 

portal.

22. Click Confirm Activation button.
23. Click Finish to complete installation. 

The installation is now complete. Remove the Installer from the CP.
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en 24. On the CP, click on the Vercise Launcher icon  on the desktop and select the Vercise 
PC and Vercise Gevia DBS System icon  to launch the Vercise Neural Navigator 2 

software. A window will display with the Connect Tab highlighted. The Software Part 
Number on the screen should now read 9028429-200.

Note:  The Confirmation Key is also displayed under the Connect Tab in the Vercise Neural 
Navigator 2 Software as shown below.

Note:  If you do not see a successful installation message, or the Software Part Number does 
not display correctly, contact your local sales representative. 
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enTechnical Support
There are no user serviceable parts. If you have a specific question or issue and need to 
contact Boston Scientific, choose your locality from the following list:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantías
Boston Scientific Corporation se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, la 
información relativa a estos productos con el objetivo de mejorar su fiabilidad o capacidad 
operativa.
Las imágenes son meramente ilustrativas.

Marcas comerciales
Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Instalador:

Número del modelo Descripción
DB-7105-N2 Instalador del Vercise Neural Navigator 2

Para los modelos del programador clínico:

Número del modelo Descripción
DB-7161 y NM-7161 Programador clínico

DB-7161-R y 
NM-7161-R

Programador clínico (renovado)

DB-7161-203 Programador clínico

DB-7161-203-R Programador clínico (renovado)
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Guía de instalación del instalador del Vercise™ Neural 
Navigator 2 (DB-7105-N2)
Descripción
Este instalador contiene un archivo ejecutable que instalará el Vercise Neural Navigator 2 
(versión de software 9028429-200) en un programador clínico (CP).

Contenidos del paquete
(1) Instalador del Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) que contiene un archivo de 
instalación ejecutable para la versión de software 9028429-200.
Instalación del software
Empleados de Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Para completar la instalación del Vercise Neural Navigator 2 (versión de software 9028429-200), 
necesitará su CP y otro ordenador de BSN habilitado para VPN. Esta instalación solo puede 
realizarse en un modelo compatible de programador clínico, que se especifica anteriormente. 
Después de realizar el proceso de conexión VPN en su ordenador de BSN, realice los pasos 
descritos a continuación para 1) recibir una clave de activación y 2) proporcionar una clave 
de confirmación para que BSN pueda supervisar la instalación. Los pasos que se indican 
a continuación deben repetirse para instalar 9028429-200 en cada programador clínico 
compatible, ya que cada instalación requiere una clave de activación única.
Si surge algún problema durante la instalación, llame al Servicio técnico a los números 
indicados al final de este manual.

Otros empleados:
Para completar la instalación del Vercise Neural Navigator 2 (versión de software  
9028429-200), necesitará su programador clínico. Esta instalación solo puede realizarse en un 
modelo compatible de programador clínico, que se especifica anteriormente. Para obtener las 
claves de activación, póngase en contacto con su representante de ventas. Los pasos que se 
indican a continuación deben repetirse para instalar 9028429-200 en cada programador clínico 
compatible, ya que cada instalación requiere una clave de activación única.
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Si surge algún problema durante la instalación, llame al Servicio técnico a los números 
indicados al final de este manual.

Instalación del software en el programador clínico
Compruebe si ha recibido el instalador 9028429-200 según los pasos que se indican a 
continuación:
1. Abra el paquete que contiene el instalador.
2. Encienda el programador clínico.
3. Vaya al escritorio del programador clínico y asegúrese de que todas las aplicaciones y 

programas, incluidas las versiones anteriores de Vercise Neural Navigator, estén cerradas.
4. Inserte el instalador en un puerto USB sin utilizar.
5. Desplácese hasta el archivo de instalación denominado  

“Install9028429-200ForHardenedCP.exe” en el instalador.
6. Haga doble clic en el archivo de instalación de 9028429-200 y haga clic en Yes (Sí) en la 

ventana emergente de seguridad. 
7. La pantalla del asistente InstallShield le guiará a través del proceso de instalación. Haga 

clic en Next (Siguiente).
8. Acepte los términos del contrato de licencia y, a continuación, haga clic en Next 

(Siguiente).
Nota:  Si el programador clínico tiene instalada una versión anterior del Vercise Neural 

Navigator, haga clic en Next (Siguiente) para desinstalar primero la versión anterior 
del software antes de instalar la última versión de Vercise Neural Navigator. Los datos 
actuales del paciente no se verán afectados durante la actualización.
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9. Compruebe que el número de referencia del software sea 9028429-200, tal como se 
muestra a continuación:

Nota:  El número de serie del programador clínico que se muestra aquí solo tiene una 
finalidad representativa.

Empleados de BSN: Para obtener una clave de activación, siga los pasos 10-15, y luego 
continúe con el paso 16.
Otros empleados: Contactar con el representante local de ventas para obtener una clave 
de activación; a continuación, continuar con el paso 16.

Portal de activación web
10. En un ordenador de BSN, inicie la sesión en el VPN de BSN.
11. Una vez conectado al VPN, abra un navegador web y conéctese al portal de activación de 

productos BSN con la siguiente dirección URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Haga clic en Activate CP (Activar programador clínico).

13. Utilice la flecha desplegable para seleccionar el modelo del programador clínico y,  
a continuación, en los campos correspondientes de la página web introduzca el número 
de serie y el número de versión del software que aparece en la pantalla del programador 
clínico. 
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Nota:  Los números de serie distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Tenga en cuenta 
también que la letra “O” y el número “0” son similares y deben diferenciarse.

14. Haga clic en Get CP Activation Key (Obtener clave de activación del programador clínico) 
para generar la clave de activación. Registre la clave de activación, la cual se utilizará en 
el paso 16 siguiente de “Instalación del software en el programador clínico”. La clave de 
activación tiene una validez de cinco (5) días.

15. Haga clic en el enlace Return to Product Activation Portal (Volver al portal de activación 
de productos).

Instalación del software en el programador clínico
16. En el programador clínico, introduzca la clave de activación generada en el portal de 

activación web o suministrada por su representante local de ventas.
17. Haga clic en el botón Activate (Activar). Este proceso puede tardar varios minutos, ya que 

el sistema se está reconfigurando para admitir la nueva aplicación. Se mostrarán varios 
mensajes de estado mientras el instalador instala el software Vercise Neural Navigator 2 en 
el programador clínico.
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18. Una vez que haya finalizado correctamente la instalación, se mostrará una clave de 
confirmación.

Nota:  La clave de confirmación que se muestra aquí solo tiene una finalidad representativa.
19. Registre la clave de confirmación mostrada en la pantalla. 
Empleados de BSN: Para confirmar la activación, siga los pasos 20-22, y luego continúe 
con el paso 23. 
Otros empleados: Contactar con el representante local de ventas para obtener una clave 
de activación; a continuación, continuar con el paso 23.
Activación web en el portal de BSN
20. En el portal de activación del producto, haga clic en Confirm Activation (Confirmar 

activación).
21. Introduzca la clave de confirmación del programador clínico en el campo mostrado en el 

portal de activación web.
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22. Haga clic en el botón Confirm Activation (Confirmar activación).
23. Haga clic en Finish (Finalizar) para completar la instalación. 

La instalación se ha completado. Retire el instalador del programador clínico.
24. En el programador clínico, haga clic en el icono de ejecución de Vercise  en el 

escritorio y seleccione el icono del sistema de ECP Vercise PC y Vercise Gevia  para 

ejecutar el software Vercise Neural Navigator 2. Aparecerá una ventana con la pestaña 
Connect (Conectar) resaltada. El número de referencia del software en la pantalla debe 
indicar ahora 9028429-200.

Nota:  La tecla de confirmación también se muestra en la pestaña Connect (Conectar) en el 
software Vercise Neural Navigator 2, tal como se muestra a continuación.
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Nota:  Si no puede ver un mensaje de instalación correcta, o si el número de referencia del 
software no se muestra correctamente, póngase en contacto con su representante 
local de ventas. 
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Soporte técnico
No hay piezas que pueda reparar el usuario. Si tiene alguna pregunta o problema y necesita 
ponerse en contacto con Boston Scientific, seleccione su ubicación en la lista siguiente:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garanties
Boston Scientific Corporation se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations 
relatives à ses produits dans le but d’améliorer leur fiabilité ou leur capacité de fonctionnement.
Les dessins et schémas sont présentés à des fins d’illustration uniquement.

Marques commerciales
Toutes les marques commerciales citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Installateur :

Référence Description
DB-7105-N2 Installateur du logiciel Vercise Neural 

Navigator 2

Pour les modèles du programmateur du médecin :

Référence Description
DB-7161 et NM-7161 Programmateur du médecin

DB-7161-R et 
NM-7161-R

Programmateur du médecin 
(reconditionné)

DB-7161-203 Programmateur du médecin

DB-7161-203-R Programmateur du médecin 
(reconditionné)
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Guide du programme d’installation du logiciel Vercise™ 
Neural Navigator 2 (DB-7105-N2)
Description
L’installateur contient un fichier exécutable permettant d’installer le logiciel Vercise Neural 
Navigator 2 (version 9028429-200) sur un programmateur du médecin (PM).

Contenu de l’emballage
(1) Installateur du logiciel Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) contenant un fichier 
d’installation exécutable pour la version logicielle 9028429-200.
Installation du logiciel
Employés de Boston Scientific Neuromodulation (BSN) :
Pour exécuter l’installation du logiciel Vercise Neural Navigator 2 (version 9028429-200), vous 
aurez besoin de votre programmateur du médecin et d’un autre ordinateur BSN doté d’une 
connexion VPN. Cette installation ne peut être effectuée que sur un modèle de programmateur 
du médecin compatible, indiqué ci-dessus. Après avoir effectué le processus de connexion 
VPN sur votre ordinateur BSN, vous suivrez les instructions détaillées ci-dessous afin de 1) 
recevoir une clé d’activation et 2) fournir une clé de confirmation pour permettre à BSN de 
suivre l’installation. Les étapes doivent être répétées afin d’installer la version 9028429-200 
sur chaque programmateur du médecin compatible car chaque installation nécessite une clé 
d’activation unique.
Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation, veuillez appeler le service technique 
aux numéros de téléphone indiqués à la fin de ce manuel.

Personnes autres que les employés de BSN :
Pour exécuter l’installation du logiciel Vercise Neural Navigator 2 (version 9028429-200), vous 
aurez besoin de votre programmateur du médecin. Cette installation ne peut être effectuée 
que sur un modèle de programmateur du médecin compatible, indiqué ci-dessus. Pour obtenir 
les clés d’activation, contactez votre représentant commercial local. Les étapes doivent être 
répétées afin d’installer la version 9028429-200 sur chaque programmateur du médecin 
compatible car chaque installation nécessite une clé d’activation unique.
Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation, veuillez appeler le service technique 
aux numéros de téléphone indiqués à la fin de ce manuel.

Installation du logiciel sur le programmateur du médecin
Vérifiez que vous avez reçu l’installateur 9028429-200 en suivant les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez la pochette contenant l’installateur.
2. Allumez votre programmateur du médecin.
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3. Accédez au bureau du programmateur du médecin et vérifiez que toutes les applications et 
programmes sont fermés, notamment toute version antérieure de Vercise Neural Navigator.

4. Insérez l’installateur dans un port USB inutilisé.
5. Accédez au ficher d’installation appelé « Install9028429-200ForHardenedCP.exe » sur 

l’installateur.
6. Cliquez deux fois sur le fichier d’installation pour la version 9028429-200 et cliquez sur Oui 

dans la fenêtre contextuelle de sécurité. 
7. La fenêtre contextuelle de l’assistant InstallShield s’affichera pour vous guider tout au long 

de l’installation. Cliquez sur Suivant.
8. Acceptez les modalités du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
Remarque :  si le programmateur du médecin est équipé d’une version plus ancienne du 

logiciel Vercise Neural Navigator, cliquer sur Suivant désinstallera d’abord 
l’ancienne version avant d’installer la nouvelle version de Vercise Neural 
Navigator. Les données des patients existantes ne seront pas affectées par 
cette mise à niveau.

9. Vérifiez que la référence du logiciel est bien 9028429-200, comme indiqué ci-dessous :

Remarque :  le numéro de série du programmateur du médecin indiqué ici n’est fourni qu’à 
titre indicatif.

Employés de BSN : pour obtenir une clé d’activation, suivez les étapes 10 à 15, puis 
passez à l’étape 16.
Personnes autres que les employés de BSN : veuillez contacter votre représentant 
commercial local pour obtenir une clé d’activation, puis passez à l’étape 16.
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Portail d’activation en ligne
10. Sur un ordinateur BSN, connectez-vous au réseau VPN de BSN.
11. Une fois connecté au réseau VPN, ouvrez un navigateur Internet et accédez au portail 

d’activation des produits de BSN à l’aide de l’URL suivante : 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Cliquez sur Activer le programmateur du médecin.

13. Utilisez la flèche déroulante pour sélectionner la référence du programmateur du médecin, 
puis saisissez le numéro de série du programmateur du médecin et le numéro de version 
du logiciel affiché sur l’écran du programmateur du médecin dans les champs appropriés 
de la page Internet. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Remarque :  les numéros de série sont sensibles à la casse. Veuillez également noter que la 
lettre « O » et le chiffre « 0 » se ressemblent et doivent être différenciés.

14. Cliquez sur Obtenir une clé d’activation du programmateur du médecin pour générer la 
clé d’activation. Notez la clé d’activation qui sera utilisée à l’étape 16 « Installation du logiciel 
sur le programmateur du médecin ». La clé d’activation est valable pendant cinq (5) jours.

15. Cliquez sur le lien Retour au portail d’activation des produits.

Installation du logiciel sur le programmateur du médecin
16. Sur le programmateur du médecin, entrez la clé d’activation générée à partir du portail 

d’activation en ligne ou fournie par votre représentant local.
17. Cliquez sur le bouton Activer. Ce processus peut prendre plusieurs minutes car le système 

fait l’objet d’une reconfiguration pour supporter la nouvelle application. Plusieurs messages 
d’état s’affichent pendant que l’installateur installe le logiciel Vercise Neural Navigator 2 sur 
le programmateur du médecin.

18. Une fois l’installation terminée, une clé de confirmation s’affiche.
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Remarque :  la clé de confirmation indiquée ici n’est fournie qu’à titre indicatif.
19. Notez la clé de confirmation affichée à l’écran. 
Employés de BSN : Pour confirmer l’activation, suivez les étapes 20 à 22, puis passez  
à l’étape 23. 
Personnes autres que les employés de BSN : veuillez contacter votre représentant local 
pour obtenir la clé de confirmation, puis passez à l’étape 23.
Activation en ligne sur le portail BSN
20. Sur le portail d’activation des produits, cliquez sur Confirmer l’activation.
21. Saisissez la clé de confirmation à partir du programmateur du médecin dans le champ 

affiché sur le portail d’activation des produits.

22. Cliquez sur le bouton Confirmer l’activation.
23. Cliquez sur Terminer pour compléter l’installation. 
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L’installation est maintenant terminée. Retirez l’installateur du programmateur du médecin.
24. Sur le programmateur du médecin, cliquez sur l’icône Vercise Launcher  sur le bureau 

et sélectionnez l’icône du système DBS Vercise PC et Vercise Gevia  pour lancer le 

logiciel Vercise Neural Navigator 2. Une fenêtre s’affichera avec l’onglet Connexion 
surligné. La référence du logiciel à l’écran devrait à présent être 9028429-200.

Remarque :  la clé de confirmation s’affiche également sous l’onglet Connexion dans le 
logiciel Vercise Neural Navigator 2, comme indiqué ci-dessous.

Remarque :  si vous ne voyez pas de message indiquant que l’installation est réussie, ou si 
la référence du logiciel ne s’affiche pas correctement, veuillez contacter votre 
représentant commercial local. 
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Service technique
Le dispositif ne comprend aucun composant réparable par l’utilisateur. Si vous avez des 
questions ou des problèmes spécifiques et que vous devez contacter Boston Scientific, 
sélectionnez votre pays dans la liste suivante :
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantien
Boston Scientific Corporation behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung 
Informationen bezüglich seiner Produkte zu ändern, um deren Zuverlässigkeit oder 
Funktionsumfang zu verbessern.
Zeichnungen dienen nur dem Zweck der Illustration.

Markeninformationen
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Installationsprogramm:

Modellnummer Beschreibung
DB-7105-N2 Vercise Neural Navigator 2 

Installationsprogramm

Für folgende Clinician Programmer-Modelle:

Modellnummer Beschreibung
DB-7161 und 
NM-7161

Clinician Programmer

DB-7161-R und 
NM-7161-R

Clinician Programmer (Überholt)

DB-7161-203 Clinician Programmer

DB-7161-203-R Clinician Programmer (Überholt)
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Vercise™ Neural Navigator 2 Installationsprogramm  
(DB-7105-N2) Installationshandbuch
Beschreibung
Dieses Installationsprogramm enthält eine ausführbare Datei, die Vercise Neural Navigator 2 
(Softwareversion 9028429-200) auf einem Clinician Programmer installiert.

Packungsinhalt
(1) Vercise Neural Navigator 2 Installationsprogramm (DB-7105-N2) mit einer ausführbaren 
Installationsdatei für die Softwareversion 9028429-200.
Softwareinstallation
Mitarbeiter von Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Um die Installation von Vercise Neural Navigator 2 (Softwareversion 9028429-200) 
abzuschließen, sind Ihr Clinician Programmer (CP) und ein anderer VPN-fähiger BSN-
Computer erforderlich. Diese Installation darf nur auf einem kompatiblen CP-Modell ausgeführt 
werden, das oben aufgeführt ist. Befolgen Sie nach Abschluss des VPN-Verbindungsprozesses 
auf Ihrem BSN-Computer die nachfolgend aufgeführten Schritte, um 1) einen 
Aktivierungsschlüssel zu erhalten und 2) einen Bestätigungsschlüssel zu übermitteln, damit 
BSN das Upgrade verfolgen kann. Die nachfolgenden Schritte zur Installation von 9028429-200 
müssen auf jedem kompatiblen CP durchgeführt werden, da für jede Installation ein eigener 
Aktivierungsschlüssel erforderlich ist.
Wenn bei der Installation Probleme auftreten, wenden Sie sich unter einer der am Ende dieses 
Handbuchs angegebenen Nummern an den technischen Support.

BSN-fremde Mitarbeiter:
Um die Installation von Vercise Neural Navigator 2 (Softwareversion 9028429-200) 
abzuschließen, ist Ihr CP erforderlich. Diese Installation darf nur auf einem kompatiblen 
CP-Modell ausgeführt werden, das oben aufgeführt ist. Wenden Sie sich an Ihren lokalen 
Verkaufsvertreter, um den Aktivierungsschlüssel zu erhalten. Die nachfolgenden Schritte zur 
Installation von 9028429-200 müssen auf jedem kompatiblen CP durchgeführt werden, da für 
jede Installation ein eigener Aktivierungsschlüssel erforderlich ist.
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Wenn bei der Installation Probleme auftreten, wenden Sie sich unter einer der am Ende dieses 
Handbuchs angegebenen Nummern an den technischen Support.

Softwareinstallation auf dem CP
Überprüfen Sie anhand der nachfolgenden Schritte, ob Sie das Installationsmedium mit Version 
9028429-200 erhalten haben:
1. Öffnen Sie den Beutel mit dem Installationsmedium.
2. Schalten Sie Ihren CP ein.
3. Navigieren Sie zum CP-Desktop und stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen und 

Programme, einschließlich alle vorherigen Versionen von Vercise Neural Navigator, 
geschlossen sind.

4. Stecken Sie das Installationsmedium in einen freien USB-Anschluss.
5. Navigieren Sie zur Installationsdatei mit der Bezeichnung  

„Install9028429-200ForHardenedCP.exe“.
6. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei für 9028429-200 und klicken Sie auf „Ja“ im 

angezeigten Sicherheitsfenster-Popup-Bildschirm. 
7. Der InstallShield-Assistent wird angezeigt, um Sie durch die Installation zu leiten. Klicken 

Sie auf Weiter.
8. Nehmen Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung an und klicken Sie auf Weiter.
Hinweis:  Wenn auf dem Clinician Programmer eine ältere Version der Vercise Neural 

Navigator-Software installiert ist, wird durch Klicken auf „Weiter“ zunächst die ältere 
Softwareversion deinstalliert, bevor die neuere Version installiert wird. Vorhandene 
Patientendaten bleiben während des Upgrades unverändert.
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9. Überprüfen Sie, ob die angezeigte Softwareteilnummer 9028429-200 lautet, wie unten 
gezeigt:

Hinweis:  Die hier angegebene CP-Seriennummer dient nur zur Illustration.
BSN-Mitarbeiter: Um den Aktivierungsschlüssel zu erhalten, führen Sie die Schritte 10-15 
aus und fahren Sie anschließend mit Schritt 16 fort.
BSN-fremde Mitarbeiter: Wenden Sie sich für den Erhalt eines Aktivierungsschlüssels an 
Ihren lokalen Verkaufsvertreter und fahren anschließend mit Schritt 16 fort.

Internet-Aktivierungsportal
10. Melden Sie sich mit einem BSN-Computer auf dem BSN-VPN an.
11. Sobald Sie mit dem VPN verbunden sind, öffnen Sie einen Webbrowser und stellen mithilfe 

folgender URL eine Verbindung zum BSN-Produktaktivierungsportal her: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Klicken Sie auf CP aktivieren.

13. Verwenden Sie den Dropdownpfeil, um das CP-Modell auszuwählen, und geben 
Sie anschließend die CP-Seriennummer und die auf dem CP-Bildschirm angezeigte 
Softwareteileversionsnummer in die entsprechenden Felder auf der Webseite ein. 
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Hinweis:  Bei Seriennummern ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Beachten Sie 
auch, dass sich der Buchstabe „O“ und die Ziffer „0“ sehr ähnlich sehen, und 
unterschieden werden müssen.

14. Klicken Sie auf CP-Aktivierungsschlüssel anfordern, um den Aktivierungsschlüssel 
zu generieren. Protokollieren Sie den in Schritt 16 „Softwareinstallation auf dem CP“ zu 
verwendenden Aktivierungsschlüssel. Der Aktivierungsschlüssel ist fünf (5) Tage lang gültig.

15. Klicken Sie auf den Link Zurück zum Produktaktivierungsportal.

Softwareinstallation auf dem CP
16. Geben Sie den im Internet-Aktivierungsportal generierten oder von Ihrem lokalen 

Verkaufsvertreter mitgeteilten Aktivierungsschlüssel auf dem CP ein.
17. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, 

da das System neu konfiguriert wird, um die neue Anwendung zu unterstützen. Sobald 
das Installationsprogramm die Vercise Neural Navigator 2-Software auf dem CP installiert, 
werden verschiedene Statusmeldungen angezeigt.
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18. Nach erfolgreicher Installation wird ein Bestätigungsschlüssel angezeigt.

Hinweis:  Der hier angegebene Bestätigungsschlüssel dient nur zur Illustration.
19. Protokollieren Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Bestätigungsschlüssel. 
BSN-Mitarbeiter: Um die Aktivierung zu bestätigen, führen Sie die Schritte 20-22 aus und 
fahren Sie anschließend mit Schritt 23 fort. 
BSN-fremde Mitarbeiter: Wenden Sie sich für den Erhalt eines Bestätigungsschlüssels 
an Ihren lokalen Verkaufsvertreter und fahren anschließend mit Schritt 23 fort.
Aktivierung im Internet über das BSN-Portal
20. Klicken Sie im Produktaktivierungsportal auf Aktivierung bestätigen.
21. Geben Sie den Bestätigungsschlüssel vom CP in das angezeigte Feld im 

Produktaktivierungsportal ein.
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22. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivierung bestätigen.
23. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen. 

Die Installation ist nun abgeschlossen. Entfernen Sie das Installationsmedium aus dem CP.
24. Klicken Sie auf dem CP auf das Symbol für den Vercise Launcher  auf dem Desktop 

und wählen Sie das Symbol des Vercise PC und des Vercise Gevia DBS-Systems , 

um die Vercise Neural Navigator 2-Software zu starten. Ein Fenster mit der 
hervorgehobenen Registerkarte Verbinden wird angezeigt. Die Softwareteilnummer auf 
dem Bildschirm sollte nun 9028429-200 lauten.

Hinweis:  Der Bestätigungsschlüssel wird, wie unten dargestellt, ebenso auf der 
Registerkarte „Verbinden“ der Vercise Neural Navigator 2-Software angezeigt.
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Hinweis:  Wenn Ihnen keine Meldung über eine erfolgreiche Installation oder eine falsche 
Software Part Number (Softwareteilnummer) angezeigt wird, wenden Sie sich an 
Ihren lokalen Verkaufsvertreter. 
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Technischer Support
Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie eine spezifische 
Frage oder ein spezifisches Problem haben und sich mit Boston Scientific in Verbindung setzen 
möchten, wählen Sie den für Sie zuständigen Standort aus der nachfolgenden Liste aus:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garanzie
Boston Scientific Corporation si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni 
relative ai propri prodotti al fine di migliorarne l’affidabilità o la capacità operativa.
I disegni sono da intendersi a soli fini illustrativi.

Marchi registrati
Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Programma di installazione:

Numero modello Descrizione
DB-7105-N2 Programma di installazione di Vercise 

Neural Navigator 2

Per i modelli Clinician Programmer:

Numero modello Descrizione
DB-7161 e NM-7161 Clinician Programmer

DB-7161-R e 
NM-7161-R

Clinician Programmer (ricondizionato)

DB-7161-203 Clinician Programmer

DB-7161-203-R Clinician Programmer (ricondizionato)
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Guida all’installazione del programma di installazione 
Vercise™ Neural Navigator 2 (DB-7105-N2)
Descrizione
Questo programma di installazione contiene un file eseguibile che installerà Vercise Neural 
Navigator 2 (versione software 9028429-200) su un Clinician Programmer (CP).

Contenuto della confezione
(1) Programma di installazione Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) contenente un file di 
installazione per la versione software 9028429-200.
Installazione del software
Per i dipendenti di Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Per completare l’installazione di Vercise Neural Navigator 2 (versione software  
9028429-200) è necessario disporre del CP e di un altro computer BSN abilitato alla rete 
VPN. Questa installazione può essere eseguita soltanto su un modello di CP compatibile, 
elencato in precedenza. Dopo il completamento del procedimento di collegamento VPN 
sul proprio computer BSN, eseguire la procedura riportata di seguito per 1) ricevere un 
codice di attivazione e 2) fornire un codice di conferma per consentire a BSN di monitorare 
l’installazione. La procedura riportata di seguito va ripetuta per installare 9028429-200 su 
ciascun CP compatibile, poiché ciascuna installazione richiede un codice di attivazione 
individuale.
In caso di eventuali problemi durante l’installazione, contattare l’Assistenza tecnica ai numeri 
elencati alla fine di questo manuale.

Per dipendenti non BSN:
per completare l’installazione di Vercise Neural Navigator 2 (versione software 9028429-200) 
è necessario disporre del CP. Questa installazione può essere eseguita soltanto su un modello 
di CP compatibile, elencato in precedenza. Per ricevere le chiavi di attivazione, contattare il 
rappresentante commerciale locale. La procedura riportata di seguito va ripetuta per installare 
9028429-200 su ciascun CP compatibile, poiché ciascuna installazione richiede un codice di 
attivazione individuale.
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In caso di eventuali problemi durante l’installazione, contattare l’Assistenza tecnica ai numeri 
elencati alla fine di questo manuale.

Installazione del software sul CP
Accertarsi di aver ricevuto il programma di installazione 9028429-200 eseguendo la procedura 
riportata di seguito:
1. Aprire la pochette contenente il programma di installazione.
2. Avviare il CP.
3. Navigare nel desktop del CP e verificare che tutte le applicazioni e i programmi, incluse 

eventuali versioni precedenti di Vercise Neural Navigator, siano chiusi.
4. Inserire il programma di installazione in una porta USB disponibile.
5. Navigare nel file di installazione denominato “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” sul 

programma di installazione.
6. Fare doppio clic sul file di installazione per 9028429-200 e fare clic su Yes (Sì) sulla finestra 

di sicurezza pop-up visualizzata. 
7. Viene visualizzata la finestra pop-up della procedura guidata InstallShield per fornire 

istruzioni guida durante l’installazione. Fate clic su Next (Avanti).
8. Accettare i termini dell’accordo di licenza e fare clic su Next (Avanti).
Nota:  se il CP presenta una versione precedente del software Vercise Neural Navigator 

installato, facendo clic su Next (Avanti) si disinstalla innanzitutto la versione software 
precedente prima dell’installazione della versione più recente di Vercise Neural 
Navigator. I dati dei pazienti esistenti non subiranno modifiche durante l’upgrade.
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9. Verificare che il numero parte del software sia 9028429-200, come indicato di seguito:

Nota:  il numero di serie del CP visualizzato qui è solo per fini rappresentativi.
Per i dipendenti BSN: per ottenere un codice di attivazione, seguire i punti 10-15, quindi 
continuare con il punto 16.
Per dipendenti non BSN: contattare il proprio rappresentante commerciale locale per 
ottenere un codice di attivazione e passare al punto 16.

Portale di attivazione Web
10. Su un computer BSN, accedere alla rete VPN di BSN.
11. Una volta connessi alla rete VPN, aprire un browser Web e collegarsi al portale di 

attivazione prodotti BSN utilizzando il seguente URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Fare clic su Activate CP (Attiva CP).

13. Utilizzare la freccia a discesa per selezionare il numero di modello del CP, quindi inserire 
il numero di serie CP e quello della versione parte software del CP, visualizzati sulla 
schermata del CP, nei campi appropriati della pagina Web. 
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Nota:  i numeri di serie distinguono tra maiuscole e minuscole. Prestare inoltre attenzione alla 
somiglianza fra la lettera “O” e il numero “0” e distinguere fra i due.

14. Fare clic su Get CP Activation Key (Ottieni codice di attivazione CP) per generare il codice 
di attivazione. Prendere nota del codice, che sarà utilizzato durante la fase di “Installazione 
del software sul CP” (16). Il codice di attivazione è valido per cinque (5) giorni.

15. Fare clic sul collegamento Return to Product Activation Portal (Ritorna al portale di 
attivazione prodotti).

Installazione del software sul CP
16. Inserire sul CP il codice di attivazione generato dal portale di attivazione Web o fornito dal 

rappresentante commerciale locale.
17. Fare clic sul pulsante Activate (Attiva). Questo processo può richiedere diversi minuti, 

poiché il sistema viene riconfigurato per supportare la nuova applicazione. Verranno 
visualizzati diversi messaggi di stato mentre il programma di installazione installa il software 
Vercise Neural Navigator 2 sul CP.
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18. Al completamento dell’installazione, viene visualizzato un codice di conferma.

Nota:  il codice di conferma visualizzato qui è solo per fini rappresentativi.
19. Prendere nota del codice di conferma (Confirmation Key) visualizzato nella schermata. 
Per i dipendenti BSN: per confermare l’attivazione, seguire i punti 20-22, quindi 
continuare con il punto 23. 
Per dipendenti non BSN: contattare il proprio rappresentante commerciale locale per 
ottenere un codice di conferma e passare al punto 23.
Attivazione Web su portale BSN
20. Nel portale di attivazione prodotti, fare clic su Confirm Activation (Conferma attivazione).
21. Inserire il codice di conferma del CP nel campo visualizzato nel portale di attivazione del 

prodotto.
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22. Fare clic sul pulsante Confirm Activation (Conferma attivazione).
23. Fare clic su Finish (Fine) per completare l’installazione. 

Ora l’installazione è completa. Rimuovere il programma di installazione dal CP.
24. Sul CP, fare clic sull’icona di Vercise Launcher  sul desktop e selezionare l’icona del 

sistema Vercise PC e del sistema DBS Vercise Gevia  per avviare il software Vercise 

Neural Navigator 2. Viene visualizzata una finestra con la scheda Connect (Connetti) 
evidenziata. Il numero parte del software della schermata ora dovrebbe essere 
9028429-200.

Nota:  il codice di conferma viene visualizzato anche nella scheda Connect (Connetti) nel 
software Vercise Neural Navigator 2, come riportato di seguito.
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Nota:  contattare il responsabile commerciale locale qualora non venisse visualizzato il 
messaggio di installazione riuscita o il numero di parte software non fosse quello 
corretto. 



 

Guida all’installazione di Vercise™ Neural Navigator 2 
 91155463-02 REV A    45 di 171

it

Supporto tecnico
Non esistono parti che possono essere riparate dall’utente. In caso di una domanda o una 
questione specifica o qualora fosse necessario contattare Boston Scientific, selezionare la 
sede più vicina dall’elenco seguente:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garanties
Boston Scientific behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de informatie 
over zijn producten te wijzigen als dit de betrouwbaarheid en werkzaamheid ten goede komt.
Tekeningen zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking.

Handelsmerken
Alle genoemde handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Installatieprogramma:

Modelnummer Beschrijving
DB-7105-N2 Installatieprogramma voor Vercise 

Neuronavigator 2

Voor Clinician Programmer-modellen:

Modelnummer Beschrijving
DB-7161 en NM-7161 Clinician Programmer

DB-7161-R en 
NM-7161-R

Clinician Programmer (vernieuwd)

DB-7161-203 Clinician Programmer

DB-7161-203-R Clinician Programmer (vernieuwd)
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Installatiehandleiding voor het installatieprogramma 
voor Vercise™ Neuronavigator 2 (DB-7105-N2)
Beschrijving
Dit installatieprogramma bevat een uitvoerbestand waarmee de software voor Vercise 
Neuronavigator 2 (softwareversie 9028429-200) op een Clinician Programmer (CP) wordt 
geïnstalleerd.

Inhoud verpakking
(1) Installatieprogramma voor Vercise Neuronavigator 2 (DB-7105-N2) met daarin een 
uitvoerbaar installatiebestand voor softwareversie 9028429-200.
Installatie van de software
Werknemers van Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Om de installatie van de Vercise Neuronavigator 2 (softwareversie 9028429-200) te kunnen 
voltooien, heeft u uw Clinician Programmer (CP) en een andere BSN-computer met een VPN-
verbinding nodig. Deze installatie mag alleen worden uitgevoerd op compatibele CP-modellen; 
deze staan hierboven vermeld. Volg na het voltooien van het VPN-verbindingsproces, op uw 
BSN-computer de onderstaande stappen om 1) een activeringscode te ontvangen, en 2) een 
bevestigingscode te bieden zodat BSN de installatie kan volgen. De onderstaande stappen 
moeten worden herhaald om versie 9028429-200 op elke compatibele CP te installeren, want 
voor elke installatie is een unieke activeringscode nodig.
Als u tijdens de installatie tegen problemen aanloopt, neem dan telefonisch contact op met de 
Technische ondersteuning via de nummers aan het einde van deze handleiding.

Niet-BSN werknemers:
Om de installatie van de Vercise Neuronavigator 2 (softwareversie 9028429-200) te kunnen 
voltooien, heeft u uw Clinician Programmer (CP) nodig. Deze installatie mag alleen worden 
uitgevoerd op compatibele CP-modellen; deze staan hierboven vermeld. Neem contact op met 
uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger om activeringscodes te krijgen. De onderstaande 
stappen moeten worden herhaald om versie 9028429-200 op elke compatibele CP te 
installeren, want voor elke installatie is een unieke activeringscode nodig.
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Als u tijdens de installatie tegen problemen aanloopt, neem dan telefonisch contact op met de 
Technische ondersteuning via de nummers aan het einde van deze handleiding.

Software-installatie op CP
Controleer of u de geheugenstick met daarop het installatieprogramma, versie 9028429-200 
heeft ontvangen door de onderstaande stappen te volgen:
1. Open het zakje met de geheugenstick.
2. Schakel uw CP in.
3. Ga naar het bureaublad van de CP en zorg dat alle toepassingen en programma’s, ook 

eerder versies van de Vercise Neuronavigator, zijn afgesloten.
4. Steek de geheugenstick in een ongebruikte USB-poort.
5. Ga naar het installatiebestand met de naam “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” in het 

installatieprogramma.
6. Dubbelklik op het installatiebestand voor 9028429-200 en klik op Ja op het pop-upscherm 

van het beveiligingsvenster. 
7. Het pop-upscherm van de InstallShield Wizard verschijnt om u door de installatie te leiden. 

Klik op Volgende.
8. Accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op Volgende.
Opmerking:  Als op de CP een oudere versie van de Vercise Neuronavigatorsoftware is 

geïnstalleerd, dan zal eerst de oudere softwareversie worden verwijderd voordat 
de nieuwere versie van Vercise Neuronavigator wordt geïnstalleerd wanneer u op 
Volgende klikt. De upgrade heeft geen invloed op bestaande patiëntgegevens.
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9. Controleer of het onderdeelnummer van de software 9028429-200 is, zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking:  Het hier weergegeven serienummer van de CP staat hier uitsluitend voor 
representatieve doeleinden.

BSN-werknemers: Volg voor het verkrijgen van de activeringscode de stappen 10-15 en 
ga daarna verder met stap 16.
Niet-BSN werknemers: Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger 
om een activeringscode te krijgen en ga vervolgens verder met stap 16.

Webportal voor activering
10. Log op een BSN-computer in op het BSN VPN.
11. Als u verbinding hebt gemaakt met het VPN opent u een webbrowser en maakt u 

verbinding met de productactiveringsportal van BSN via de volgende URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Klik op CP activeren.

13. Gebruik het vervolgkeuzepijltje om het modelnummer van de CP te selecteren, voer 
vervolgens het serienummer van de CP en het versienummer van de software die op het 
scherm van de CP worden getoond, in de betreffende velden op de webpagina in. 
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Opmerking:  Serienummers zijn hoofdlettergevoelig. Let erop dat de letter “O” en het cijfer 
“0” erg op elkaar lijken en goed uit elkaar moeten worden gehouden.

14. Klik op CP-activeringscode ophalen om de activeringscode te genereren. Noteer de 
activeringscode; deze wordt gebruikt in stap 16 voor de “software-installatie op CP”. De 
activeringscode is vijf (5) dagen geldig.

15. Klik op de link Terug naar productactiveringsportal.

Software-installatie op CP
16. Voer op de CP de activeringscode in die op de webportal voor activering is gegenereerd of 

door uw verkoopvertegenwoordiger aan u is verstrekt.
17. Klik op de knop Activate (Activeren). Dit proces neemt enkele minuten in beslag omdat het 

systeem wordt geconfigureerd om de nieuwe applicatie te ondersteunen. Er worden diverse 
statusmeldingen weergegeven terwijl het installatieprogramma de Vercise Neuronavigator 2 
software op de CP installeert.
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18. Als de installatie is voltooid, dan verschijnt een bevestigingscode.

Opmerking:  De hier weergegeven bevestigingscode staat hier uitsluitend voor 
representatieve doeleinden.

19. Noteer de bevestigingscode die op het scherm wordt getoond. 
BSN-werknemers: Volg stap 20 tot en met 22 om de activering te bevestigen en ga 
daarna verder met stap 23. 
Niet-BSN werknemers: Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger 
om een bevestigingscode te krijgen en ga vervolgens verder met stap 23.
Webactivering op de BSN-portal
20. Klik op de productactiveringsportal op Activering bevestigen.
21. Voer de bevestigingscode van de CP in het getoonde veld op de webactiveringsportal in.
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22. Klik op de knop Activering bevestigen.
23. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien. 

De installatie is nu voltooid. Verwijder de geheugenstick van de CP.
24. Klik op de CP op het bureaublad op het pictogram van de Vercise Launcher  en 

selecteer het pictogram van het Vercise Gevia DBS-systeem  om de Vercise 

Neuronavigator 2 software te starten. Er verschijnt een venster waarin het tabblad 
Verbinding maken is gemarkeerd. Het software-onderdeelnummer op het scherm moet 
9028429-200 zijn.

Opmerking:  De bevestigingssleutel wordt ook weergegeven op het tabblad Connect 
(Verbinding maken) in de Vercise Neuronavigator 2 software, zoals hieronder 
wordt getoond.
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Opmerking:  Als u geen melding krijgt dat de installatie is geslaagd, of als het 
onderdeelnummer van de software niet correct wordt weergegeven, 
dient u contact op te nemen met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger. 
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Technische ondersteuning
Dit product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Neem 
voor specifieke vragen of problemen contact op met Boston Scientific en kies uw locatie in de 
volgende lijst:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantier
Boston Scientific Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra 
information relaterad till dess produkter för att öka deras tillförlitlighet eller kapacitet.
Illustrationerna är endast avsedda som exempel.

Varumärken
Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Installationsprogram:

Modellnummer Beskrivning
DB-7105-N2 Vercise nervnavigator 2 installationsprogram

For programmerarmodeller:

Modellnummer Beskrivning
DB-7161 och 
NM-7161

Programmerare

DB-7161-R och 
NM-7161-R

Programmerare (renoverad)

DB-7161-203 Programmerare

DB-7161-203-R Programmerare (renoverad)
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Vercise™ nervnavigator 2 installationsprogram  
(DB-7105-N2) installationsguide
Beskrivning
Detta installationsverktyg innehåller en körbar fil som installerar Vercise nervnavigator 2 
(programversion 9028429-200) på en programmerare.

Förpackningens innehåll
(1) Vercise nervnavigator 2 installationsprogram (DB-7105-N2) innehåller en körbar 
installationsfil för programversion 9028429-200.
Programvaruinstallation
Om du är anställd på Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
För att fullfölja installationen av Vercise nervnavigator 2 (programversion 9028429-200) 
behöver du programmeraren och en annan VPN-aktiverad BSN-dator. Denna installation kan 
endast utföras på någon av de kompatibla programmerarmodeller som anges ovan. När du 
har utfört VPN-anslutningsprocessen ska du följa anvisningarna nedan på BSN-datorn för 
att 1) få en aktiveringsnyckel och 2) ange en bekräftelsenyckel som ger BSN möjlighet att 
spåra installationen. Du måste upprepa stegen nedan för att installera 9028429-200 på varje 
kompatibel programmerare, eftersom en unik aktiveringsnyckel krävs för varje installation.
Om det uppstår något problem under installationen, ring teknisk support numren i slutet av 
denna handbok.

Om du inte är anställd på BSN:
För att fullfölja installationen av Vercise nervnavigator 2 (programversion 9028429-200) 
behöver du programmeraren. Denna installation kan endast utföras på någon av de kompatibla 
programmerarmodeller som anges ovan. Kontakta din lokala återförsäljare för att erhålla 
aktiveringsnycklar. Du måste upprepa stegen nedan för att installera 9028429-200 på varje 
kompatibel programmerare, eftersom en unik aktiveringsnyckel krävs för varje installation.
Om det uppstår något problem under installationen, ring teknisk support numren i slutet av 
denna handbok.

Programvaruinstallation på programmeraren
Bekräfta att du har fått installationsverktyget 9028429-200 på följande sätt:
1. Öppna påsen som innehåller installationsverktyget.
2. Slå på programmeraren.
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3. Gå till programmerarskrivbordet och kontrollera att alla program, inklusive eventuella 
tidigare versioner av Vercise nervnavigator, är stängda.

4. Sätt i installationsverktyget i en ej använd USB-port.
5. Gå till installationsfilen med namnet ”Install9028429-200ForHardenedCP.exe”  

i installationsprogrammet.
6. Dubbelklicka på installationsfilen för 9028429-200 och klicka på Yes (Ja) i fönstret som 

öppnas. 
7. Fönstret InstallShield Wizard öppnas för att leda dig igenom installationen. Klicka på Next 

(nästa).
8. Godkänn villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Next (nästa).
Observera:  Om programmeraren har en äldre version av Vercise nervnavigator-

programvaran installerad och du klickar på Next (nästa) kommer den äldre 
programversionen först att avinstalleras innan den nyare versionen av 
Vercise nervnavigator installeras. Befintliga patientdata påverkas inte under 
uppgraderingen.

9. Bekräfta att artikelnumret för programvaran är 9028429-200, se nedan:

Observera:  Serienumret på programmeraren på bilden visas endast i representativt syfte.
Om du är anställd på BSN: För att skaffa en aktiveringsnyckel, utför steg 10-15 och 
fortsätt sedan till steg 16.
Om du inte är anställd på BSN: Kontakta din lokala återförsäljare för att erhålla en 
aktiveringsnyckel; fortsätt sedan till steg 16.
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Webbaktiveringsportal
10. Logga in på BSN VPN via en BSN-dator.
11. När du har anslutit till VPN, öppnar du en webbläsare och ansluter till BSN:s 

produktaktiveringsportal med användning av följande webbadress: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Klicka på Activate CP (aktivera programmeraren).

13. Använd nedrullningspilen för att markera numret på programmerarmodellen, ange 
serienumret på programmeraren och programvaruartikelnumret som visas på 
programmerarskärmen i rätt fält på webbsidan. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Observera:  Serienummer är skiftlägeskänsliga. Observera även att bokstaven ”O” och 
siffran ”0” liknar varandra och måste särskiljas.

14. Klicka på Get CP Activation Key (skaffa aktiveringsnyckel för programmeraren)  
för att skapa aktiveringsnyckeln. Anteckna aktiveringsnyckeln som ska användas  
i det efterföljande steg 16, ”Software Installation on CP” (Programvaruinstallation på 
programmeraren). Aktiveringsnyckeln är giltig i fem (5) dagar.

15. Klicka på länken Return to Product Activation Portal (gå tillbaka till 
produktaktiveringsportalen).

Programvaruinstallation på programmeraren
16. Ange aktiveringsnyckeln på programmeraren; (nyckeln skapades av 

webbaktiveringsportalen eller tillhandahölls av din lokala återförsäljare).
17. Klicka på knappen Activate (Aktivera). Den här processen kan ta flera minuter medan 

system håller på att konfigureras om för att stödja det nya programmet. Diverse 
statusmeddelanden kommer att visas medan installationsverktyget installerar Vercise 
nervnavigator 2-programvaran på programmeraren.

18. När installationen är färdig visas en bekräftelsenyckel.
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Observera:  Bekräftelsenyckeln visas endast i representativt syfte.
19. Anteckna bekräftelsenyckeln som visas på skärmen. 
Om du är anställd på BSN: För att nekräfta aktiveringen, utför steg 20-22 och fortsätt 
sedan till steg 23. 
Om du inte är anställd på BSN: Kontakta din lokala återförsäljare för att erhålla 
bekräftelsenyckeln; fortsätt sedan till steg 23.
Webbaktivering på BSN-portalen
20. Klicka på Confirm Activation (bekräfta aktiveringen) på produktaktiveringsportalen.
21. Ange bekräftelsenyckeln från programmeraren i fältet som visas på 

produktaktiveringsportalen.

22. Klicka på knappen Confirm Activation (bekräfta aktiveringen).
23. Klicka på Finish (slutför) för att slutföra installationen. 
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Installationen är nu färdig. Ta bort installationsverktyget ur programmeraren.
24. Klicka på Vercise Launcher-ikonen  på skrivbordet och välj ikonen för Vercise PC och 

Vercise Gevia DBS-systemikonen  för att starta Vercise nervnavigator 2-programvaran.  
Ett fönster visas med fliken Connect (anslut) markerad. Artikelnumret för programvaran på 
skärmen ska vara 9028429-200.

Observera:  Bekräftelsenyckeln visas även under Anslut-fliken i Vercise nervnavigator 
2-programmet, se nedan.

Observera:  Kontakta din lokala återförsäljare om du inte ser ett meddelande om lyckad 
installation eller om artikelnumret för programvaran inte visas på rätt sätt. 
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Teknisk support
Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Välj kontakt i listan nedan om du har en 
specifik fråga och behöver kontakta Boston Scientific:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Takuut
Boston Scientific Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan koskevia tietoja ilman 
ennakkoilmoitusta parantaakseen niiden luotettavuutta tai käytettävyyttä.
Kuvat esitetään vain tiedotustarkoituksessa.

Tavaramerkit
Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Asennusohjelma:

Mallinumero Kuvaus
DB-7105-N2 Vercise Neural Navigator 2 

-asennusohjelma

Kliinikon ohjelmointilaitteen mallit:

Mallinumero Kuvaus
DB-7161 ja NM-7161 Kliinikon ohjelmointilaite

DB-7161-R ja 
NM-7161-R

Kliinikon ohjelmointilaite (kunnostettu)

DB-7161-203 Kliinikon ohjelmointilaite

DB-7161-203-R Kliinikon ohjelmointilaite (kunnostettu)
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Vercise™ Neural Navigator 2 -asennusohjelman  
(DB-7105-N2) asennusopas
Kuvaus
Tässä asennusohjelmassa on suoritustiedosto, joka asentaa Vercise Neural Navigator 2:n 
(ohjelmistoversio 9028429-200) kliinikon ohjelmointilaitteeseen (CP).

Pakkauksen sisältö
(1) Vercise Neural Navigator 2 -asennusohjelma (DB-7105-N2), joka sisältää asennuksen 
suoritustiedoston ohjelmistoversiolle 9028429-200.
Ohjelmiston asentaminen
Boston Scientific Neuromodulationin (BSN) työntekijät:
Vercise Neural Navigator 2:n (ohjelmistoversio 9028429-200) asennuksen loppuun 
suorittamiseen tarvitaan kliinikon ohjelmointilaite (CP) ja toinen VPN-yhteensopiva  
BSN-tietokone. Tämä asennus voidaan suorittaa vain yhteensopivalle CP-mallille; 
yhteensopivat mallit luetellaan edellä. Kun olet suorittanut VPN-yhdistämisprosessin, 
noudata alla kuvattuja ohjeita BSN-tietokoneellasi, 1) niin saat aktivointiavaimen ja 2) syötät 
vahvistusavaimen, jonka avulla BSN voi seurata asennusta. Alla olevat vaiheet on toistettava, 
jotta 9028429-200-version voi asentaa kullekin yhteensopivalle kliinikon ohjelmointilaitteelle, 
sillä asennusta varten tarvitaan yksilöllinen aktivointiavain.
Jos asennuksen aikana esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tämän oppaan lopussa ilmoitettuihin 
teknisen tuen numeroihin.

Muut kuin BSN-työntekijät:
Vercise Neural Navigator 2:n (ohjelmistoversio 9028429-200) asennuksen loppuun 
suorittamiseen tarvitaan kliinikon ohjelmointilaite (CP). Tämä asennus voidaan suorittaa 
vain yhteensopivalle CP-mallille; yhteensopivat mallit luetellaan edellä. Aktivointiavaimia 
on saatavana paikalliselta myyntiedustajalta. Alla olevat vaiheet on toistettava, jotta 
9028429-200-version voi asentaa kullekin yhteensopivalle kliinikon ohjelmointilaitteelle, sillä 
asennusta varten tarvitaan yksilöllinen aktivointiavain.
Jos asennuksen aikana esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tämän oppaan lopussa ilmoitettuihin 
teknisen tuen numeroihin.

Ohjelmiston asennus kliinikon ohjelmointilaitteeseen
Varmista alla olevia ohjeita noudattamalla, että olet saanut 9028429-200-asennusohjelman:
1. Avaa asennusohjelman sisältävä pussi.
2. Kytke virta kliinikon ohjelmointilaitteeseen.
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3. Siirry kliinikon ohjelmointilaitteen työpöydälle ja varmista, että kaikki sovellukset ja ohjelmat, 
mukaan lukien kaikki aiemmat Vercise Neural Navigatorin versiot, on suljettu.

4. Aseta asennusohjelma käyttämättömään USB-porttiin.
5. Siirry asennusohjelman asennustiedostoon, jonka nimi on  

Install9028429-200ForHardenedCP.exe.
6. Napsauta 9028429-200-asennustiedostoa ja valitse suojauksen ponnahdusikkunassa Yes 

(Kyllä). 
7. Näyttöön tulee InstallShield Wizard -ponnahdusikkuna, jonka ohjeita noudattaen voit 

suorittaa asennuksen loppuun. Valitse Next (Seuraava).
8. Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja valitse Next (Seuraava).
Huomautus:  Jos kliinikon ohjelmointilaitteeseen asennettu vanhanmallinen Vercise Neural 

Navigator -ohjelmisto, Next (Seuraava) -kuvakkeen valitseminen poistaa ensin 
vanhemman ohjelmistoversion asennuksen, minkä jälkeen alkaa Vercise 
Neural Navigatorin uudemman version asennus. Päivitys ei vaikuta olemassa 
oleviin potilastietoihin.

9. Varmista, että näytössä näkyvä ohjelmiston osanumero on 9028429-200, kuten alla:

Huomautus:  tässä näytettävä kliinikon ohjelmointilaitteen sarjanumero on vain esimerkki.
BSN-työntekijät: kun haluat hankkia aktivointiavaimen, noudata vaiheiden 10–15 ohjeita 
ja jatka sitten vaiheeseen 16.
Muut kuin BSN-työntekijät: ota yhteys paikalliseen myyntiedustajaan, jotta saat 
aktivointiavaimen, ja jatka vaiheeseen 16.
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Verkkoaktivointiportaali
10. Kirjaudu BSN-tietokoneen kautta BSN VPN -palvelimelle.
11. Kun olet yhteydessä VPN-palvelimeen, avaa verkkoselain ja muodosta yhteys  

BSN-tuoteaktivointiportaaliin käyttäen seuraavaa URL-osoitetta: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Valitse Activate CP (Aktivoi CP).

13. Valitse kliinikon ohjelmointilaitteen malli alaspäin osoittavalla nuolella ja syötä kliinikon 
ohjelmointilaitteen näytössä näkyvät kliinikon ohjelmointilaitteen sarjanumero ja 
ohjelmistoversion osanumero sopiviin verkkosivun kenttiin. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Huomautus:  Sarjanumeroissa huomioidaan kirjainkoko. Ole huolellinen: kirjain ”O” ja 
numero ”0” näyttävät samanlaisilta.

14. Luo aktivointiavain valitsemalla Get CP Activation Key (Hanki CP-aktivointiavain). 
Merkitse muistiin aktivointiavain, jota käytetään seuraavassa Ohjelmiston asennus kliinikon 
ohjelmointilaitteelle -vaiheessa 16. Aktivointiavain on voimassa viiden (5) päivän ajan.

15. Napsauta Return to Product Activation Portal (Palaa tuotteen aktivointiportaaliin) -linkkiä.

Ohjelmiston asennus kliinikon ohjelmointilaitteeseen
16. Syötä kliinikon ohjelmointilaitteeseen verkkoaktivointiportaalissa luotu tai paikalliselta 

myyntiedustajalta saatu aktivointiavain.
17. Napsauta Activate (Aktivoi) -painiketta. Tämä prosessi voi kestää useita minuutteja, kun 

järjestelmä määritetään uudelleen tukemaan uutta sovellusta. Kun asennusohjelma asentaa 
Vercise Neural Navigator 2 -ohjelmistoa kliinikon ohjelmistolaitteeseen, laite näyttää erilaisia 
tilaviestejä.

18. Onnistuneen asennuksen jälkeen näyttöön tulee vahvistusavain (Confirmation Key).
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Huomautus:  tässä näytetty vahvistusavain on vain esimerkki.
19. Merkitse muistiin näytössä näkyvä vahvistusavain. 
BSN-työntekijät: voit vahvistaa aktivoinnin noudattamalla vaiheiden 20–22 ohjeita ja 
jatkamalla sitten vaiheeseen 23. 
Muut kuin BSN-työntekijät: ota yhteys paikalliseen myyntiedustajaan, jotta saat 
vahvistusavaimen, ja jatka vaiheeseen 23.
Verkkoaktivointi BSN-portaalissa
20. Valitse tuoteaktivointiportaalissa Confirm Activation (Vahvista aktivointi).
21. Syötä kliinikon ohjelmointilaitteen vahvistusavain tuoteaktivointiportaalissa näkyvän 

kenttään.

22. Napsauta Confirm Activation (Vahvista aktivointi) -painiketta.
23. Viimeistele asennus valitsemalla Finish (Valmis). 
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Asennus on nyt valmis. Poista asennusohjelma kliinikon ohjelmointilaitteesta.
24. Napsauta kliinikon ohjelmointilaitteen työpöydän Vercise-käynnistyskuvaketta  ja 

valitse Vercise PC DBS- ja Vercise Gevia DBS -järjestelmän kuvake  Vercise Neural 

Navigator 2 -ohjelmiston käynnistämiseksi. Esiin tulee ikkuna, jonka Connect (Yhdistä) 
-välilehti on korostettu. Ohjelmiston näytössä näkyvän osanumeron pitäisi nyt olla 
9028429-200.

Huomautus:  vahvistusavain näkyy myös Vercise Neural Navigator 2 -ohjelmiston Connect 
(Yhdistä) -välilehdessä, kuten alta nähdään.

Huomautus:  jos et näe asennuksen onnistumisesta ilmoittavaa viestiä tai jos ohjelmiston 
osanumero ei näy oikein, ota yhteys paikalliseen myyntiedustajaan. 
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Tekninen tuki
Sisäpuolella ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jos sinulla on muuta kysyttävää tai 
jokin muu ongelma tai sinun on otettava yhteyttä Boston Scientificiin, valitse toimipaikka alla 
olevasta luettelosta:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantier
Boston Scientific Corporation forbeholder seg retten til å modifisere informasjon uten 
forutgående varsel for å forbedre produktenes pålitelighet eller driftskapasitet.
Tegninger er bare til illustrasjonsformål.

Varemerker
Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Installasjonsprogram:

Modellnummer Beskrivelse
DB-7105-N2 Vercise Neural Navigator 

2-installasjonsprogram

For klinikkprogrammerer-modeller:

Modellnummer Beskrivelse
DB-7161 og NM-7161 Klinikkprogrammerer

DB-7161-R og 
NM-7161-R

Klinikkprogrammerer (overhalt)

DB-7161-203 Klinikkprogrammerer

DB-7161-203-R Klinikkprogrammerer (overhalt)
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Vercise™ Neural Navigator 2-installasjonsprogram 
(DB-7105-N2) Installasjonsveiledning
Beskrivelse
Dette installasjonsprogrammet inneholder en EXE-fil som installerer Vercise Navigator 2 
(programvareversjon 9028429-200) på en klinikkprogrammerer (CP).

Pakkeinnhold
(1) Vercise Neural Navigator 2-installasjonsprogrammet (DB-7105-N2) inneholder en EXE-fil for 
programvareversjonen 9028429-200.
Programvareinstallasjon
Boston Scientific Neuromodulation (BSN)-ansatte:
Du vil trenge klinikkprogramereren (CP) og en annen BSN-datamaskin der VPN er aktivert, 
for å fullføre installasjonen av Vercise Neural Navigator 2 (programvareversjon 9028429-200). 
Denne installasjonen kan bare utføres på en kompatibel CP-modell som står oppført ovenfor. 
Følg trinnene nedenfor på BSN-datamaskinen etter at VPN-koblingsprosessen er fullført for 
å 1) motta en aktiveringsnøkkel og 2) oppgi en bekreftelsesnøkkel slik at BSN kan spore 
installasjonen. Trinnene nedenfor må gjentas for å kunne installere 9028429-200 på hver 
kompatibel CP fordi hver installasjon krever en unik aktiveringsnøkkel.
Hvis det oppstår noen problemer under installasjonen, skal du kontakte teknisk støtte på 
telefonnumrene som står på slutten av denne håndboken.

Andre enn BSN-ansatte:
Du vil trenge klinikkprogramereren (CP) for å fullføre installasjonen av Vercise Neural 
Navigator 2 (programvareversjon 9028429-200). Denne installasjonen kan bare utføres på en 
kompatibel CP-modell som står oppført ovenfor. Kontakt den lokale salgsrepresentanten for å 
få aktiveringsnøkler. Trinnene nedenfor må gjentas for å kunne installere 9028429-200 på hver 
kompatibel CP fordi hver installasjon krever en unik aktiveringsnøkkel.
Hvis det oppstår noen problemer under installasjonen, skal du kontakte teknisk støtte på 
telefonnumrene som står på slutten av denne håndboken.

Programvareinstallasjon på CP
Kontroller at du har mottatt 9028429-200-installasjonsprogrammet ved å følge trinnene 
nedenfor:
1. Åpne posen som inneholder installasjonsprogrammet.
2. Slå på CP.
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3. Naviger til CP-skrivebordet, og kontroller at alle applikasjonene og programmene, inkludert 
tidligere versjoner av Vercise Neural Navigator, er lukket.

4. Sett installasjonsprogrammet inn i en ledig USB-port.
5. Naviger til installasjonsfilen med navnet ”Install9028429-200ForHardenedCP.exe” på 

installasjonsprogrammet.
6. Klikk to ganger på installasjonsfilen 9028429-200, og klikk på Yes (Ja) i sikkerhetsvinduet 

med oppsprettskjerm. 
7. Oppsprettskjermen med InstallShield-veiviseren vises for å lede deg gjennom 

installasjonen. Klikk på Next (Neste).
8. Godta vilkårene i lisensavtalen, og klikk deretter på Next (Neste).
Merknad:  Hvis det finnes en eldre versjon av Vercise Neural Navigator-programvare 

på CP-en, kan du klikke på Next (Neste) og den eldre programvareversjonen 
avinstalleres først før den nyere versjonen av Vercise Neural Navigator installeres. 
Eksisterende pasientdata blir ikke berørt under oppgraderingen.

9. Bekreft at delenummeret til programvaren er 9028429-200 som vist nedenfor:

Merknad:  CP-serienummeret som vises her, er kun et eksempel.
BSN-ansatte: Følg trinn 10 til 15 og deretter trinn 16 for å skaffe en aktiveringsnøkkel.
Andre enn BSN-ansatte: Kontakt den lokale salgsrepresentanten for å få en 
aktiveringsnøkkel, gå deretter videre til trinn 16.
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Nettaktiveringsportal
10. Logg på BSN VPN på en BSN-datamaskin.
11. Etter et du er koblet til VPN, skal du åpne en nettleser og koble til BSN-

produktaktiveringsportalen ved bruk av følgende URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Klikk på Activate CP (Aktiver CP).

13. Bruk nedtrekkspilen for å velge CP-modellnummer, legg deretter inn CP-serienummeret 
og programvarens deleversjonnummer som vises på CP-skjermen, i de aktuelle feltene på 
nettsiden. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Merknad:  Serienumrene skiller mellom store og små bokstaver. Vær oppmerksom på at 
bokstaven ”O” og tallet ”0” ligner på hverandre, og du må skille mellom dem.

14. Klikk på Get CP Activation Key (Få CP-aktiveringsnøkkel) for å generere en 
aktiveringsnøkkel. Noter ned aktiveringsnøkkelen som skal brukes i følgende trinn 16, 
”Programvareinstallasjon på CP”. Aktiveringsnøkkelen er gyldig i fem (5) dager.

15. Klikk på lenken Return to Product Activation Portal (Gå tilbake til 
produktaktiveringsportal).

Programvareinstallasjon på CP
16. Legg inn aktiveringsnøkkelen som genereres fra nettaktiveringsportalen, på CP-en eller 

som du fikk av den lokale salgsrepresentanten.
17. Klikk på Activate (Aktiver)-knappen. Denne prosessen kan ta noen minutter fordi systemet 

rekonfigureres for å støtte det nye programmet. Forskjellige statusmeldinger vises idet 
installasjonsprogrammet installerer Vercise Neural Navigator 2-programvare på CP.

18. Når dette er ferdig installert, vises en bekreftelsesnøkkel.
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Merknad:  Bekreftelsesnøkkelen vises her bare som eksempel.
19. Noter ned bekreftelsesnøkkelen som vises på skjermen. 
BSN-ansatte: Følg trinn 20 til 22 og deretter trinn 23 for å bekrefte aktiveringen. 
Andre enn BSN-ansatte: Kontakt den lokale salgsrepresentanten for å få en 
bekreftelsesnøkkel, gå deretter videre til trinn 23.
Nettaktivering av BSN-portalen
20. Klikk på Confirm Activation (Bekreft aktivering) på produktaktiveringsportalen.
21. Legg inn bekreftelsesnøkkelen fra CP-en i feltet som vises på produktaktiveringsportalen.

22. Klikk på knappen Confirm Activation (Bekreft aktivering).
23. Klikk på Finish (Fullfør) for å fullføre installasjonen. 
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Nå er installasjonen ferdig. Ta installasjonsprogrammet ut av CP-en.
24. Klikk på Vercise-startikonet  på skrivebordet, og velg Vercise PC- og Vercise Gevia 

DBS-systemikonet  for å starte Vercise Neural Navigator 2-programvaren. Et vindu 

vises med tilkoblingsfanen uthevet. Programvarens delenummer på skjermen skal være 
9028429-200.

Merknad:  Bekreftelsesnøkkelen vises også under tilkoblingsfanen i Vercise Neural Navigator  
2-programvaren som vist nedenfor.

Merknad:  Kontakt den lokale salgsrepresentanten hvis du trenger en melding om at 
installasjonen var vellykket eller hvis programvarens delenummer ikke vises riktig. 
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Teknisk støtte
Det finnes ingen deler som kan repareres av brukeren. Dersom du har spesifikke spørsmål 
eller behov for å kontakte Boston Scientific, se listen nedenfor for nærmeste kontakt:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantier
Boston Scientific Corporation forbeholder sig retten til at ændre oplysninger vedrørende 
produkterne uden forudgående varsel mhp. at forbedre deres driftssikkerhed eller driftskapacitet.
Tegningerne er kun til illustrationsformål.

Varemærker
Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Installationsprogram:

Modelnummer Beskrivelse
DB-7105-N2 Installationsprogram for Vercise Neural 

Navigator 2

Til Klinikerprogrammørmodeller:

Modelnummer Beskrivelse
DB-7161 og NM-7161 Klinikerprogrammør

DB-7161-R og 
NM-7161-R

Klinikerprogrammør (opdateret)

DB-7161-203 Klinikerprogrammør

DB-7161-203-R Klinikerprogrammør (opdateret)
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Vercise™ Neural Navigator 2 Installationsprogram  
(DB-7105-N2) Installationsvejledning
Beskrivelse
Dette Installationsprogram indeholder en eksekverbar fil, som vil installere Vercise Neural 
Navigator 2 (softwareversion 9028429-200) på Klinikerprogrammøren (CP).

Pakkens indhold
(1) Vercise Neural Navigator 2 Installationsprogram (DB-7105-N2), som indeholder en 
eksekverbar installationsfil for softwareversion 9028429-200.
Softwareinstallation
Boston Scientific Neuromodulation (BSN)-medarbejdere:
For at gennemføre installationen af Vercise Neural Navigator 2 (softwareversion 9028429-200) 
skal du bruge din Klinikerprogrammør (CP) og en anden VPN-aktiveret BSN-computer. Denne 
installation kan kun udføres på en kompatibel model af Klinikerprogrammøren (CP), som 
angivet ovenfor. Når du har gennemført VPN-tilslutningsprocessen, skal du følge de angivne 
trin nedenfor på din BSN-computer for 1) at modtage en aktiveringsnøgle og 2) sende en 
bekræftelsesnøgle, så BSN kan spore installationen. De nedenstående trin skal gentages for 
at installere 9028429-200 på hver kompatibel Klinikerprogrammør (CP), da hver installation 
kræver en unik aktiveringsnøgle.
Hvis du oplever problemer under installationen, bedes du ringe til teknisk support på de numre, 
der står sidst i håndbogen.

Ikke-BSN-medarbejdere:
For at gennemføre installationen af Vercise Neural Navigator 2 (softwareversion  
9028429-200) skal du bruge din Klinikerprogrammør (CP). Denne installation kan kun udføres 
på en kompatibel model af Klinikerprogrammøren (CP), som angivet ovenfor. For at få 
aktiveringsnøgler skal du kontakte din lokale salgsrepræsentant. De nedenstående trin skal 
gentages for at installere 9028429-200 på hver kompatibel Klinikerprogrammør (CP), da hver 
installation kræver en unik aktiveringsnøgle.
Hvis du oplever problemer under installationen, bedes du ringe til teknisk support på de numre, 
der står sidst i håndbogen.

Softwareinstallation på Klinikerprogrammøren
Verificér, at du har modtaget 9028429-200 installationsprogrammet ved at følge nedenstående trin:
1. Åbn posen med installationsprogrammet.
2. Tænd din Klinikerprogrammør (CP).
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3. Navigér til Klinikerprogrammørens (CP) desktop, og sørg for, at alle applikationer og 
programmer, herunder eventuelle tidligere versioner af Vercise Neural Navigator, er lukket.

4. Isæt installationsprogrammet i en fri USB-port.
5. Navigér til den installationsfil, som hedder “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” på 

Installationsprogrammet.
6. Dobbeltklik på installationsfilen for 9028429-200, og klik Yes (Ja) på sikkerhedsvinduets 

pop-up-skærmbillede. 
7. InstallShield Wizard pop-up-skærmbilledet vises for at guide dig gennem installationen. Klik 

på Next (Næste).
8. Acceptér licensaftalens vilkår, og klik derefter på Next (Næste).
Bemærk:  Hvis Klinikerprogrammøren (CP) har en ældre version af Vercise Neural 

Navigator-software installeret, vil et klik på Next (Næste) først afinstallere den 
ældre softwareversion, før den nye version af Vercise Neural Navigator installeres. 
Eksisterende patientdata vil ikke blive påvirket under opgraderingen.

9. Verificér, at softwarevarenummeret er 9028429-200, som vist nedenfor:

Bemærk:  Klinikerprogrammørens (CP) serienummer, som vises her, er kun til 
illustrationsformål.

BSN-medarbejdere: Følg trinnene 10-15 for at få en aktiveringsnøgle, og fortsæt derefter 
til trin 16.
Ikke-BSN-medarbejdere: Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en 
aktiveringsnøgle, fortsæt derefter til trin 16.
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Websitets aktiveringsportal
10. Log på BSN VPN på en BSN-computer.
11. Når du har tilsluttet til VPN, skal du åbne en ny browser og tilslutte til BSN-

produktaktiveringsportalen ved hjælp af den følgende URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Klik på Activate CP (Aktivér Klinikerprogrammør (CP)).

13. Brug rul ned-pilen til at vælge Klinikerprogrammørens (CP) model, indtast derefter  
Klinikerprogrammørens (CP) serienummer og softwarevarenummeret på 
Klinikerprogrammørskærmbilledet (CP) i de relevante felter på websitet. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Bemærk:  Serienumrene er case-sensitive. Bemærk også, at bogstavet “O” og tallet “0” ser 
ens ud og skal skelnes fra hinanden.

14. Klik på Get CP Activation Key (Få aktiveringsnøgle til Klinikerprogrammør (CP)) for at 
generere aktiveringsnøglen. Registrér aktiveringsnøglen, som skal anvendes i den følgende 
“Software Installation on CP” (Softwareinstallation på Klinikerprogrammøren (CP)) i trin 16. 
Aktiveringsnøglen er gyldig i fem (5) dage.

15. Klik på linket Return to Product Activation Portal (Gå tilbage til produktaktiveringsportalen).

Softwareinstallation på Klinikerprogrammøren
16. Indtast den aktiveringsnøgle, som er genereret fra websitets aktiveringsportal, på 

Klinikerprogrammøren (CP), eller som er leveret af din lokale salgsrepræsentant.
17. Klik på knappen Activate (Aktivér). Processen kan tage flere minutter, da systemet 

konfigureres til at understøtte det nye program. Der vil blive vist adskillige statusmeddelelser, 
efterhånden som installationsprogrammet installerer Vercise Neural Navigator 2-softwaren 
på Klinikerprogrammøren (CP).
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18. Der vises en bekræftelsesnøgle efter gennemført installation.

Bemærk:  Bekræftelsesnøglen, som vises her, er kun til illustrationsformål.
19. Registrér den viste bekræftelsesnøgle på skærmbilledet. 
BSN-medarbejdere: Følg trinnene 20-22 for at få at bekræfte aktiveringen, og fortsæt 
derefter til trin 23. 
Ikke-BSN-medarbejdere: Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få 
bekræftelsesnøglen, fortsæt derefter til trin 23.
Websitets aktivering på BSN-portalen
20. Klik på Confirm Activation (Bekræft aktivering) på produktaktiveringsportalen.
21. Indtast bekræftelsesnøglen fra Klinikerprogrammøren (CP) i det viste felt på 

produktaktiveringsportalen.

22. Klik på knappen Confirm Activation (Bekræft aktivering).
23. Klik på Finish (Afslut) for at gennemføre installationen. 
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Nu er installationen gennemført. Fjern installationsprogrammet fra Klinikerprogrammøren (CP).
24. Klik på Vercise Launcher  på Klinikerprogrammøren (CP), og vælg Vercise PC og 

Vercise Gevia DBS-systemets ikon  for at starte Vercise Neural Navigator 2-softwaren. 

Der vises et vindue, hvor fanen Connect (Tilslut) er markeret. Softwarevarenummeret på 
skærmbilledet skal nu angive 9028429-200.

Bemærk:  Bekræftelsesnøglen vises også under fanen Connect (Tilslut) i Vercise Neural 
Navigator 2-softwaren, som vist nedenfor.

Bemærk:  Hvis du ikke ser en meddelelse om gennemført installation, eller hvis 
softwarevarenummeret ikke vises korrekt, bedes du kontakte din lokale 
salgsrepræsentant. 
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Teknisk support
Der er ingen dele, som skal serviceres af brugeren. Hvis du har et specifikt spørgsmål eller problem 
og har behov for at kontakte Boston Scientific, skal du vælge din lokalitet fra følgende liste:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantias
A Boston Scientific Corporation reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio,  
a informação relacionada com os seus produtos de forma a melhorar a sua fiabilidade ou 
capacidade de funcionamento.
Os desenhos são meramente ilustrativos.

Marcas comerciais
Todas as marcas comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

Instalador:

Número do modelo Descrição
DB-7105-N2 Instalador Vercise Neural Navigator 2

Modelos de Programador do médico:

Número do modelo Descrição
DB-7161 e NM-7161 Programador do médico

DB-7161-R e NM-7161-R Programador do médico (remodelado)

DB-7161-203 Programador do médico

DB-7161-203-R Programador do médico (remodelado)



 

Manual de Instalação do Vercise™ Neural Navigator 2 
 91155463-02 REV A    89 de 171

pt

Manual de Instalação do Instalador Vercise™ Neural 
Navigator 2 (DB-7105-N2)
Descrição
Este instalador contém um ficheiro executável que irá instalar o Vercise Neural Navigator 2, 
(versão de software 9028429-200) num programador do médico (CP- Clinician Programmer).

Conteúdo da embalagem
(1) Instalador Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) que contém um ficheiro de instalação 
executável para a versão de software 9028429-200.
Instalação do Software
Funcionários pertencentes à Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Para concluir a instalação do Vercise Neural Navigator 2 (versão de software 9028429-200),  
precisará do seu CP (programador do médico ) e outro computador BSN configurado para 
VPN. Esta instalação só pode ser realizada num modelo de CP compatível, conforme 
indicado abaixo. No computador BSN, após concluir o processo de ligação VPN, siga os 
passos indicados abaixo para 1) receber uma chave de ativação e 2) fornecer uma chave de 
confirmação para permitir que o BSN siga a instalação. Os passos abaixo devem ser seguidos 
para instalar o 9028429-200 em cada CP compatível, já que cada instalação requer uma chave 
de ativação única.
Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação, entre em contacto com a Assistência 
Técnica nos números listados no final deste manual.

Funcionários não pertencentes à BSN:
Para concluir a instalação do Vercise Neural Navigator 2 (versão de software 9028429-200), 
precisará do seu programador do médico (CP). Esta instalação só pode ser realizada num 
modelo de CP compatível, conforme indicado abaixo. Para obter as chaves de ativação 
contacte o seu representante de vendas local. Os passos abaixo devem ser seguidos para 
instalar o 9028429-200 em cada CP compatível, já que cada instalação requer uma chave de 
ativação única.
Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação, entre em contacto com a Assistência 
Técnica nos números listados no final deste manual.

Instalação do software no CP
Verifique se recebeu o Instalador 9028429-200 seguindo os passos abaixo:
1. Abra a bolsa que contém o Instalador.
2. Ligue o seu CP.
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3. Aceda ao ambiente de trabalho do CP e certifique-se de que todas as aplicações  
e programas, incluindo versões anteriores do Vercise Neural Navigator, estão fechadas.

4. Insira o Instalador numa porta USB não utilizada.
5. Aceda ao ficheiro de instalação “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” que se encontra 

no Instalador.
6. Clique duas vezes no ficheiro de instalação 9028429-200 e clique em Yes (Sim) no ecrã 

que surge na janela de segurança. 
7. Surgirá o ecrã do assistente de instalação InstallShield para o ajudar ao longo da 

instalação. Clique em Next (Seguinte).
8. Aceite os termos do contrato de licença e, em seguida, clique em Next (Seguinte).
Nota:  se o CP tiver instalada uma versão mais antiga do software Vercise Neural Navigator, 

ao clicar em seguinte irá desinstalar esta versão antes de instalar a mais recente do 
Vercise Neural Navigator. Os dados do paciente existentes não serão afetados durante 
a atualização.

9. Verifique se a referência do software é 9028429-200, conforme apresentado abaixo:

Nota:  o número de série do CP aqui apresentado serve apenas para fins de demonstração.
Funcionários da BSN: para obter uma chave de ativação, siga os passos 10-15 e, em 
seguida, continue com o passo 16.
Funcionários não pertencentes à BSN: contacte o seu representante de vendas local 
para obter uma chave de ativação e, em seguida, continue com o passo 16.



 

Manual de Instalação do Vercise™ Neural Navigator 2 
 91155463-02 REV A    91 de 171

pt

Portal de ativação da web
10. Num computador da BSN, aceda a VPN de BSN.
11. Depois de ligado a VPN, abra o navegador da web e ligue ao portal de ativação do produto 

BSN utilizando o URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Clique em Activate CP (Ativar CP).

13. Utilize a seta para baixo para selecionar o CP model (Modelo do CP) e, em seguida, 
introduza o CP serial number (Número de série do CP) e o Software Part Version Number 
(Número da versão do software), apresentado no ecrã do CP, no campo apropriado da 
página de web. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Nota:  os números de série são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Note também que 
letras “O” e o número “0” parecem semelhantes e devem ser distinguidos.

14. Clique em Get CP Activation Key (Obter chave de ativação do CP) para gerar a chave de 
ativação. Registe a chave de ativação a ser utilizada no passo 16 “Software Installation on 
CP” (Instalação do software no CP). A chave de ativação é válida durante cinco (5) dias.

15. Clique na ligação Return to Product Activation Portal (Voltar ao portal de ativação do 
produto).

Instalação do Software no CP
16. No CP, insira a chave de ativação que foi gerada no Portal de ativação da Web ou 

fornecida pelo seu Representante de vendas local.
17. Clique no botão Activate (Ativar). Este processo pode demorar vários minutos já que  

o sistema está a ser reconfigurado para suportar a nova aplicação. Várias mensagens de 
estado serão apresentadas à medida que o Instalador instala o software Vercise Neural 
Navigator 2 no CP.

18. Após a instalação bem-sucedida, será apresentada uma chave de confirmação.
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Nota:  a chave de confirmação aqui apresentada serve apenas para fins de demonstração.
19. Grave a chave de confirmação apresentada no ecrã. 
Funcionários da BSN: para confirmar a ativação, siga os passos 20-22 e, em seguida, 
continue com o passo 23. 
Funcionários não pertencentes à BSN: contacte um representante de vendas para obter 
uma chave de confirmação e, em seguida, continue com o passo 23.
Ativação da web no portal BSN
20. No portal de ativação do produto, clique em Confirm Activation (Confirmar ativação).
21. Insira a chave de confirmação a partir do CP no campo apresentado no portal de ativação 

de web.

22. Clique em Confirm Activation (confirmar ativação).
23. Clique em Finish (terminar) para completar a instalação. 
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A instalação está agora concluída. Remova o Instalador do CP.
24. No CP, clique no ícone Vercise Launcher  que se encontra no ambiente de trabalho  

e selecione Vercise PC e no ícone do sistema DBS Vercise Gevia  para iniciar  
o software Vercise Neural Navigator 2. Será apresentada uma janela com o separador 
Connect (Ligar) destacado. A referência do software que aparece no ecrã deverá ser 
9028429-200.

Nota:  também poderá visualizar a Chave de Confirmação (Confirmation Key) neste 
separador do software Vercise Neural Navigator 2, conforme mostrado abaixo.

Nota:  se não aparecer a mensagem de instalação bem-sucedida, ou se a referência do 
software não estiver correta, entre em contacto com o seu representante de vendas. 
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Assistência técnica
Esta unidade não integra componentes passíveis de manutenção por parte do utilizador. 
Se tiver alguma outra dúvida ou se precisar de entrar em contacto com a Boston Scientific, 
escolha a sua região na lista a seguir:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantias
A Boston Scientific Corporation reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, as 
informações referentes a seus produtos para melhorar sua confiabilidade ou capacidade 
operacional.
Os desenhos são somente para fins de ilustração.

Marcas comerciais
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Instalador:

Número do modelo Descrição
DB-7105-N2 Instalador do Vercise Neural Navigator 2

Para modelos do Programador do Médico:

Número do modelo Descrição
DB-7161 e NM-7161 Programador do médico

DB-7161-R e 
NM-7161-R

Programador do médico (remodelado)

DB-7161-203 Programador do médico

DB-7161-203-R Programador do médico (remodelado)
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Guia de instalação do instalador para Vercise™ Neural 
Navigator 2 (DB-7105-N2)
Descrição
Este Instalador contém um arquivo executável que instalará o Vercise Neural Navigator 2 
(Versão do software 9028429-200) em um Programador do médico (CP).

Conteúdo da embalagem
(1) Instalador do Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) com um arquivo de instalação 
executável para a versão do software 9028429-200.
Instalação do software
Funcionários da BSN (Boston Scientific Neuromodulation):
Para realizar a instalação do software Vercise Neural Navigator versão 2 (versão do software 
9028429-200), você precisará do CP e outro computador BSN compatível com VPN. Essa 
instalação somente pode ser efetuada em um CP de modelo compatível, listado acima. No 
seu computador BSN, após concluir o processo de conexão da VPN, siga as etapas descritas 
abaixo para 1) receber uma chave de ativação e 2) fornecer uma chave de confirmação 
para permitir que a BSN rastreie a instalação. As etapas abaixo devem ser repetidas para a 
instalação da versão 9028429-200 em cada CP compatível, pois cada instalação precisa de 
uma chave de ativação única.
Se você encontrar qualquer problema durante a instalação, entre em contato com a 
Assistência técnica nos números listados no final deste manual.

Funcionários que não são da BSN:
Para concluir a instalação do software Vercise Neural Navigator 2 (versão do software 
9028429-200), você precisará do CP. Essa instalação somente pode ser efetuada em um CP 
de modelo compatível, listado acima. Para obter chaves de ativação, contate o representante 
de vendas local. As etapas abaixo devem ser repetidas para a instalação da versão 9028429-
200 em cada CP compatível, pois cada instalação precisa de uma chave de ativação única.
Se você encontrar qualquer problema durante a instalação, entre em contato com a 
Assistência técnica nos números listados no final deste manual.

Instalação do software no CP
Certifique-se de que você tenha recebido o Instalador 9028429-200 seguindo as etapas abaixo:
1. Abra o saco contendo o Instalador.
2. Ligue o CP.
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3. Vá até o desktop do CP e verifique se todos os aplicativos e programas, incluindo 
quaisquer versões antigas do Vercise Neural Navigator, estão fechados.

4. Insira o Instalador em uma porta USB que não esteja sendo usada.
5. Navegue até o arquivo de instalação “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” no 

Instalador.
6. Clique duas vezes no arquivo de instalação do 9028429-200 e em Sim na tela pop-up da 

janela de segurança. 
7. A tela pop-up do Assistente do InstallShield aparece para guiar você durante a instalação. 

Clique em Avançar.
8. Aceite os termos do contrato de licença e, em seguida, clique em Avançar.
Nota:  se o CP tiver uma versão antiga do software Vercise Neural Navigator instalado, ao 

clicar em Avançar, isso desinstala a versão antiga do software antes de instalar a nova 
do Vercise Neural Navigator. Os dados atuais do paciente não serão afetados durante 
a atualização.

9. Verifique se o Número de peça do software é 9028429-200, conforme mostrado abaixo:

Nota:  o número serial do CP exibido aqui é somente para fins representativos.
Funcionários da BSN: para obter uma chave de ativação, siga as Etapas 10-15 e, 
em seguida, vá para a Etapa 16.
Funcionários que não são da BSN: contate um representante de vendas para obter 
a chave de ativação e, depois, continue com a Etapa 16.
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Portal de ativação na Web
10. Em um computador BSN, acesse a VPN da BSN.
11. Depois de conectado à VPN, abra o navegador e conecte-se ao Portal de ativação do 

produto BSN utilizando o URL a seguir: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Clique em Activate CP (Ativar CP).

13. Use a seta de menu suspenso para selecionar o Modelo do CP e, depois, digite o Número 
da versão de peça do software e o Número serial do CP exibido na tela do CP, nos campos 
apropriados da página da Web. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Nota:  os números de série fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Observe também 
que a letra “O” e o número “0” parecem semelhantes e precisam ser distinguidos.

14. Clique em Get CP Activation Key (Obter chave de ativação do CP) para gerar a chave de 
ativação. Registre a chave de ativação a ser usada na etapa 16 “Instalação do software no 
CP” a seguir. A chave de ativação é válida durante cinco (5) dias.

15. Clique no link Return to Product Activation Portal (Retornar ao portal de ativação do 
produto).

Instalação do software no CP
16. No CP, insira a chave de ativação gerada no portal de ativação na Web ou fornecida pelo 

representante de vendas local.
17. Clique no botão “Activate” (Ativar). Esse processo pode levar vários minutos, pois 

o sistema está sendo reconfigurado para oferecer suporte ao novo aplicativo. Várias 
mensagens de status serão exibidas conforme o instalador instala o software Vercise 
Neural Navigator 2 no CP.
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18. Após uma instalação bem-sucedida, será exibida uma chave de confirmação.

Nota:  a chave de confirmação exibida é apenas para fins de representação.
19. Registre a chave de confirmação exibida na tela. 
Funcionários da BSN: Para confirmar a ativação, siga as Etapas 20-22 e, em seguida, vá 
para a Etapa 23. 
Funcionários que não são da BSN: Contate um representante de vendas local para obter 
a chave de confirmação e, em seguida, continue com a Etapa 23.
Ativação na Web pelo portal da BSN
20. No Portal de ativação do produto, clique em Confirm Activation (Confirmar ativação).
21. Insira a chave de confirmação do CP no campo exibido no portal de ativação do produto.

22. Clique no botão Confirm Activation (Confirmar ativação).
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23. Clique em Finish (Concluir) para concluir a instalação. 

A instalação agora está concluída. Remova o Instalador do CP.
24. No CP, clique no ícone do Inicializador do Vercise  no desktop e selecione o Vercise 

PC e o ícone do sistema Vercise Gevia DBS  para iniciar o software Vercise Neural 
Navigator 2. Uma janela será exibida com a guia Conectar em destaque. O número de 
peça do software na tela deve ser 9028429-200.

Nota:  a Chave de confirmação também é exibida na guia Conectar do software Vercise 
Neural Navigator 2, conforme é mostrado abaixo.

Nota:  caso você não observe uma mensagem de instalação bem-sucedida ou se o Número 
de peça do software não for exibido corretamente, contate um representante de 
vendas local. 
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Assistência técnica
Nenhuma peça requer manutenção por parte do usuário. Se tiver alguma outra dúvida ou 
precisar entrar em contato com a Boston Scientific, escolha a região na lista a seguir:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garantiler
Boston Scientific Corporation, ürünlerinin güvenilirliklerini ya da işletme kapasitelerini arttırmak 
için önceden haber vermeksizin ürünlerle ilgili bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Çizimler sadece anlatım amaçlıdır.

Ticari markalar
Tüm ticari markalar ilgili marka sahiplerinin mülkiyeti altındadır.

Yükleyici:

Model Numarası Açıklama
DB-7105-N2 Vercise Neural Navigator 2 Yükleyici

Klinisyen Programlayıcı Modelleri:

Model Numarası Açıklama
DB-7161 ve NM-7161 Klinisyen Programlayıcı

DB-7161-R ve 
NM-7161-R

Klinisyen Programlayıcı (Yenilenmiş)

DB-7161-203 Klinisyen Programlayıcı

DB-7161-203-R Klinisyen Programlayıcı (yenilenmiş)
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Vercise™ Neural Navigator 2 Yükleyici (DB-7105-N2) 
Kurulum Kılavuzu
Açıklama
Bu Yükleyici Vercise Neural Navigator 2’yi (Yazılım Sürümü 9028429-200) Klinisyen 
Programlayıcı üzerine yükleyecek olan yürütülebilir bir dosya içerir.

Paket İçeriği
(1) Vercise Neural Navigator 2 Yükleyici (DB-7105-N2) yazılım sürümü 9028429-200 için 
yürütülebilir yükleme dosyası içermektedir.
Yazılım Kurulumu
Boston Scientific Neuromodulation (BSN) personeli:
Vercise Neural Navigator 2 (yazılım sürümü 9028429-200)’nin kurulumunu tamamlamak için 
(CP) ve VPN etkin BSN bilgisayarına ihtiyaç duyacaksınız. Bu kurulum, yukarıda listelenen 
uygun bir model CP ile gerçekleştirilebilir. BSN bilgisayarınızda, VPN bağlantı süreci 
tamamladıktan sonra 1) bir aktivasyon anahtarı almak 2) BSN’nin kurulumu izlemesini mümkün 
kılmak için bir teyit anahtarı sağlamak üzere aşağıda özetlenen adımları uygulayın. Aşağıdaki 
adımlar, her kurulum kendine özgü ve benzersiz bir aktivasyon anahtarı gerektirdiği için 
9028429-200’nin her uyumlu CP üzerinde kurulması için yinelenmelidir.
Kurulum esnasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan 
numaralardan Teknik Destek ile iletişime geçin.

BSN dışı personel:
Vercise Neural Navigator 2 (yazılım sürümü 9028429-200)’nin kurulumunu tamamlamak 
için CP’ye ihtiyaç duyacaksınız. Bu kurulum, yukarıda listelenen uygun bir model CP ile 
gerçekleştirilebilir. Aktivasyon anahtarlarını elde etmek için lütfen yerel satış temsilcinizle 
iletişime geçin. Aşağıdaki adımlar, her kurulum kendine özgü ve benzersiz bir aktivasyon 
anahtarı gerektirdiği için 9028429-200’nin her uyumlu CP üzerinde kurulması için yinelenmelidir.
Kurulum esnasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan 
numaralardan Teknik Destek ile iletişime geçin.

CP Yazılım Kurulumu
Aşağıdaki adımları izleyerek 9028429-200 Yükleyicisi aldığınızı doğrulayın:
1. Yükleyiciyi içeren paketi açın.
2. CP’nizi açın.
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3. CP masaüstünde gezinin ve bir önceki Vercise Neural Navigator sürümleri dahil olmak 
üzere tüm uygulamaların ve programların kapalı olduğundan emin olun.

4. Yükleyiciyi kullanılmayan bir USB yuvasına yerleştirin.
5. Yükleyici üzerinde “Install9028429-200ForHardenedCP.exe” isimli kurulum dosyasına gidin.
6. 9028429-200 kurulum dosyasına çift tıkladıktan sonra açılır ekran güvenlik penceresinde 

Yes (Evet) öğesine tıklayın. 
7. InstallShield Sihirbazı açılır ekranı görünerek size kurulum boyunca rehberlik edecektir. 

Next (İleri) öğesine tıklayın.
8. Lisans anlaşması hükümlerini kabul edin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.
Not:   CP’de yüklenmiş daha eski bir Vercise Neural Navigator yazılımı varsa, Next (İleri) 

öğesine tıklayarak Vercise Neural Navigator yeni sürümünü yüklemeden önce eski 
yazılım sürümünü silmelisiniz. Hasta verisinden çıkmak devam eden güncellemeyi 
etkilemeyecektir.

9. Yazılım Parça Numarasının, aşağıda gösterildiği üzere 9028429-200 olduğunu doğrulayın:

Not:   Burada görüntülenen CP seri numarası sadece temsil amaçlıdır.
BSN personeli: Aktivasyon anahtarı sağlamak için adım 10-15’i takip edin ve Adım 16 ile 
devam edin.
BSN dışı personel: Bir aktivasyon anahtarı almak için yerel satış temsilcinizle iletişime 
geçin ve ardından 16. Adıma geçin.
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Web Aktivasyon Portalı
10. Bir BSN bilgisayarında BSN VPN üzerinde oturum açın.
11. VPN’e bağlanınca, bir web tarayıcısı açın ve aşağıdaki URL’yi kullanarak BSN Ürün 

Aktivasyon portalına bağlanın: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Activate CP (CP’yi Etkinleştir) öğesine tıklayın.

13. CP modeli seçmek için açılır oku kullanın, daha sonra CP Ekranında görüntülenen CP Seri 
Numarası ve Yazılım Kısım Sürüm Numarasını web sayfasındaki uygun alanlara girin. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Not:   Seri numaraları büyük-küçük harfe duyarlıdır. “O” harfi ile “0” sayısının benzer 
göründüğünü ve birbirinden farklı olduğunu unutmayın.

14. Aktivasyon anahtarını yaratmak için Get CP Activation Key (Aktivasyon Anahtarı Al) 
öğesine tıklayın. Aktivasyon Anahtarını “Software Installation on CP” (CP Yazılım Kurulumu) 
adım 16’da kullanmak üzere not edin. Aktivasyon Anahtarı beş (5) gün geçerlidir.

15. Return to Product Activation Portal (Ürün Aktivasyon Portalına Geri Dön) bağlantısına 
tıklayın.

CP Yazılım Kurulumu
16. CP üzerinde web aktivasyon portalından üretilen veya yerel satış temsilciniz tarafından 

sağlanan aktivasyon anahtarını girin.
17. Activate (Aktifleştir) düğmesine tıklayın. Sistem yeni uygulamayı desteklemek amacıyla 

yeniden yapılandırıldığı için bu işlem birkaç dakika sürebilir. Yükleyici, Vercise Neural 
Navigator 2 yazılımını CP’ye kurarken çeşitli durum mesajları görüntülenecektir.

18. Başarılı bir kurulumdan sonra bir teyit anahtarı görüntülenecektir.
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Not:   Burada gösterilen teyit anahtarı yalnızca temsil amaçlıdır.
19. Ekrandaki teyit anahtarını kaydedin. 
BSN personeli: Aktivasyon Anahtarını onaylamak için adım 20-22’yi takip edin ve Adım 
23 ile devam edin. 
BSN dışı personel: Bir teyit anahtarı almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin ve 
ardından 23. Adıma geçin.
BSN Portalında Web Aktivasyonu
20. Ürün Aktivasyon Portalında Confirm Activation (Aktivasyonu Onayla) öğesine tıklayın.
21. CP’deki teyit anahtarını ürün aktivasyon portalında görüntülenen alana girin.

22. Confirm Activation (Aktivasyonu Onayla) düğmesine tıklayın.
23. Kurulumu tamamlamak için Finish (Bitir) öğesine tıklayın. 
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Kurulum artık tamamlanmıştır. Yükleyiciyi CP’den çıkarın.
24. CP’de masaüstünde yer alan Vercise Başlatıcısı simgesine  tıklayın ve Vercise Neural 

Navigator 2 yazılımını  başlatmak için Vercise PC ve Vercise Gevia DBS Sistem 

simgesine tıklayın. Bağlantı Sekmesi vurgulanmış şekilde bir pencere görüntülenecektir. 
Ekrandaki Yazılım Kısım Numarası artık 9028429-200 olarak görülmelidir.

Not:  Aşağıda gösterildiği üzere, Vercise Neural Navigator 2 Yazılımındaki Bağlantı Sekmesi 
altında da Teyit Anahtarı görüntülenir.

Not:   Başarılı kurulum mesajı almazsanız veya Yazılım Kısım Numarası doğru şekilde 
görüntülenmezse, yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. 
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Teknik Destek
Kullanıcı tarafından müdahale edilebilecek parça yoktur. Eğer özel bir sorunuz veya konu ve 
Boston Scientific ile temasa geçmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki listeden bölgenizi seçin:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Гарантии
Компания Boston Scientific оставляет за собой право без предварительного уведомления 
изменять информацию, относящуюся к изделиям компании, с целью повышения их 
надежности или эксплуатационных возможностей.
Рисунки приведены только в качестве иллюстраций.

Товарные знаки
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Установочный пакет

Номер модели Описание
DB-7105-N2 Установочный пакет для Vercise 

Neural Navigator версии 2

Поддерживаемые модели клинических программирующих устройств

Номер модели Описание
DB-7161 И NM-7161 Клиническое программирующее 

устройство

DB-7161-R И 
NM-7161-R

Клиническое программирующее 
устройство (восстановленное)

DB-7161-203 Клиническое программирующее 
устройство

DB-7161-203-R Клиническое программирующее 
устройство (восстановленное)
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Руководство по установке установочного пакета 
Vercise™ Neural Navigator версии 2 (DB-7105-N2)
Описание
В установочном пакете содержится исполняемый файл, который выполнит установку 
программного обеспечения Vercise Neural Navigator версии 2 (версия ПО 9028429-200) на 
клиническое программирующее устройство (КПУ).

Содержимое пакета
(1) установочный пакет Vercise Neural Navigator версии 2 (DB-7105-N2), содержащий 
исполняемый установочный файл программного обеспечения версии 9028429-200.
Установка программного обеспечения
Сотрудники Boston Scientific Neuromodulation (BSN)
Для установки программного обеспечения Vercise Neural Navigator версии 2 (версия 
ПО 9028429-200) вам потребуются КПУ и другой компьютер BSN, подключенный к сети 
VPN. Данное ПО может быть установлено только на клинические программирующие 
устройства совместимых моделей, список которых представлен выше. После 
подключения вашего компьютера BSN к сети VPN вам будет необходимо выполнить 
описанные ниже действия, чтобы: 1) получить ключ активации и 2) ввести ключ 
подтверждения, чтобы компания BSN могла отследить установку. Чтобы установить ПО 
версии 9028429-200 на все совместимые клинические программирующие устройства, 
потребуется повторить эти действия для каждого прибора, поскольку при каждой 
установке требуется уникальный ключ активации.
Если в ходе установки у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в службу 
технической поддержки по номерам, перечисленным в конце данного руководства.

Лица, не работающие в BSN
Для установки программного обеспечения Vercise Neural Navigator версии 2 (версия 
ПО 9028429-200) вам потребуется КПУ. Данное ПО может быть установлено только 
на клинические программирующие устройства совместимых моделей, список которых 
представлен выше. Чтобы получить ключи активации, свяжитесь с местным торговым 
представителем. Чтобы установить ПО версии 9028429-200 на все совместимые 
клинические программирующие устройства, потребуется повторить эти действия для 
каждого прибора, поскольку при каждой установке требуется уникальный ключ активации.
Если в ходе установки у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в службу 
технической поддержки по номерам, перечисленным в конце данного руководства.
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Установка ПО на клиническое программирующее устройство
Убедитесь, что вы получили установочный пакет 9028429-200, выполнив шаги, 
описанные ниже.
1. Откройте упаковку с установочным пакетом.
2. Включите клиническое программирующее устройство.
3. Перейдите на рабочий стол КПУ и убедитесь, что все приложения и программы, в том 

числе все предыдущие версии Vercise Neural Navigator, закрыты.
4. Вставьте установочный пакет в свободный USB-порт.
5. Найдите в установочном пакете файл установки под названием  

Install9028429-200ForHardenedCP.exe.
6. Двойным щелчком мыши запустите файл установки 9028429-200 и нажмите кнопку 

Yes (Да) во всплывающем окне предупреждения о безопасности. 
7. Откроется всплывающее окно мастера InstallShield Wizard, руководящее процессом 

установки. Нажмите Next (Далее).
8. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите Next (Далее).
Примечание.  Если на КПУ установлена другая версия Vercise Neural Navigator, 

при нажатии кнопки Next (Далее) перед установкой новой версии 
Vercise Neural Navigator будет удалена прежняя версия программного 
обеспечения. Во время перехода на новую версию существующие 
данные пациентов сохранятся в неизменном виде.
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9. Убедитесь, что в поле Software Part Number (Номер раздела ПО) отображается число 
9028429-200, как показано ниже.

Примечание.  Серийный номер клинического программирующего устройства, 
указанный здесь, представлен только для демонстрационных целей.

Сотрудники BSN: для получения ключа активации выполните шаги 10–15, а затем 
перейдите к шагу 16.
Лица, не работающие в BSN: свяжитесь с местным торговым представителем 
BSN и получите ключ активации, после чего выполните нижеописанные действия, 
начиная с шага 16.

Интернет-портал активации
10. На компьютере BSN войдите в виртуальную частную сеть компании.
11. После соединения с VPN откройте веб-обозреватель и соединитесь с порталом 

активации продукта BSN по следующей ссылке. 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Выберите пункт Activate CP (Активировать клиническое программирующее 
устройство).

13. В раскрывающемся меню выберите модель устройства, а затем заполните поля 
CP Serial Number (Серийный номер клинического программирующего устройства) 
и Software Part Number (Номер раздела ПО) в соответствии с данными, ранее 
показанными в мастере установки. 
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Примечание.  При заполнении полей следует учитывать регистр символов. Также 
обратите внимание, что при вводе следует различать букву  
О и цифру 0.

14. Нажмите кнопку Get CP Activation Key (Получить ключ активации клинического 
программирующего устройства), чтобы сгенерировать ключ активации. Запишите 
ключ активации и используйте его при установке программного обеспечения на 
устройство (шаг 16). Ключ активации действителен в течение пяти (5) дней.

15. Щелкните по ссылке Return to Product Activation Portal (Вернуться на портал 
активации).

Установка ПО на клиническое программирующее устройство
16. Введите на клиническом программирующем устройстве ключ, сгенерированный 

на веб-портале активации или предоставленный вам местным торговым 
представителем.

17. Нажмите кнопку Activate (Активировать). Настройка системы для работы с новым 
приложением может занять несколько минут. По мере установки ПО Vercise Neural 
Navigator версии 2 на клиническое программирующее устройство будут отображаться 
сообщения о состоянии процесса.
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18. После успешной установки отобразится ключ подтверждения.

Примечание.  Показанный здесь ключ подтверждения представлен только  
в демонстрационных целях.

19. Запишите ключ подтверждения. 
Сотрудники BSN: для подтверждения активации выполните шаги 20–22, а затем 
перейдите к шагу 23. 
Лица, не работающие в BSN: свяжитесь с местным торговым представителем BSN 
и получите ключ подтверждения, после чего выполните нижеописанные действия, 
начиная с шага 23.
Веб-активация на портале BSN
20. На портале активации продуктов нажмите кнопку Confirm Activation (Подтвердить 

активацию).
21. В отобразившемся поле введите ключ подтверждения для данного клинического 

программирующего устройства.
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22. Нажмите кнопку Confirm Activation (Подтвердить активацию).
23. Нажмите кнопку Finish (Готово), чтобы завершить установку. 

Программное обеспечение успешно установлено. Извлеките установочный пакет из 
клинического программирующего устройства.
24. На рабочем столе КПУ нажмите значок запуска Vercise  и выберите значок 

системы ГСМ Vercise PC и Vercise Gevia для запуска приложения Vercise Neural 
Navigator версии 2 . Откроется программа с активной вкладкой Connect 

(Подключения). В строке Software Part Number (Номер раздела ПО) должно 
отображаться число 9028429-200.
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Примечание.  Ключ подтверждения также отображается в программном 
обеспечении Vercise Neural Navigator версии 2 на вкладке Connect 
(Подключения), как показано ниже.

Примечание.  Если сообщение об успешной установке не отобразилось или номер 
раздела ПО отображается некорректно, свяжитесь с местным 
торговым представителем. 
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Техническая поддержка
Устройство не содержит обслуживаемых пользователем деталей. Если у вас возник 
особый вопрос или проблема и вам необходимо связаться с компанией Boston Scientific, 
выберите свое местоположение в списке ниже.
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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الضمانات
تحتفظ شركة Boston Scientific Corporation بحق تعديل المعلومات ذات الصلة بمنتجاتھا، بدون إخطار 

مسبق، وذلك لكي تحسن من اعتماديتھا أو سعة التشغیل الخاصة بھا.
الرسومات لأغراض التوضیح فقط.

العلامات التجاریة
جمیع العلامات التجارية ملكیة خاصة لمالكیھا التابعین.

المثبت:

الوصفرقم الطراز
DB-7105-N2Vercise Neural Navigator 2 مثبت

فیما یتعلق بطرز المبرمج العلاجي:

الوصفرقم الطراز
NM-7161و DB-7161المبرمج العلاجي

DB-7161-R و
NM-7161-R

المبرمج العلاجي (مجدد)

 DB-7161-203المبرمج العلاجي

 DB-7161-203-R(مجدد) المبرمج العلاجي
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 دلیل تثبیت برنامج تثبیت  
Vercise™ Neural Navigator 2 (DB-7105-N2)

الوصف
 Vercise Neural Navigator 2 يحتوي المثبت ھذا على ملف تنفیذي سیقوم بتثبیت 

.(CP) (إصدار البرنامج رقم 200-9028429) من المبرمج العلاجي

محتویات العبوة
(1) يحتوي مثبت Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) على ملف تثبیت تنفیذي لإصدار البرنامج 

 .9028429-200
تثبیت البرنامج

 :Boston Scientific Neuromodulation (BSN) موظفو
لإكمال تثبیت برنامج Vercise Neural Navigator 2 (الإصدار 200-9028429 من البرنامج)، ستحتاج إلى 

المبرمج العلاجي (CP) الخاص بك وكمبیوتر BSN آخر يحتوي على VPN مفعل. قد لا تتم عملیة التثبیت ھذه إلا 
على طراز مبرمج علاجي متوافق، مدرج أعلاه. على جھاز كمبیوتر BSN الخاص بك، وبعد إكمال عملیة اتصال 

VPN، سیتعین علیك اتباع الخطوات الموضحة أدناه حتى تتمكن من 1) استلام مفتاح التفعیل و 2) تقديم مفتاح 
التفعیل للسماح لـ BSN بتتبع عملیة التثبیت. يجب تكرار الخطوات التالیة من أجل تثبیت 200-9028429 على كل 

مبرمج علاجي متوافق حیث تتطلب كل عملیة تثبیت مفتاح تفعیل فريد.
إذا واجھتك أي مشكلة في أثناء عملیة التثبیت، يرجى الاتصال بالدعم الفني على الأرقام المدرجة في آخر ھذا 

الدلیل.

:BSN الموظفون بخلاف موظفي
لإكمال تثبیت برنامج Vercise Neural Navigator 2 (الإصدار 200-9028429 من البرنامج)، ستحتاج إلى 

المبرمج العلاجي (CP) الخاص بك. قد لا تتم عملیة التثبیت ھذه إلا على طراز مبرمج علاجي متوافق، مدرج 
أعلاه. للحصول على مفاتیح التفعیل، يتعین علیك الاتصال بممثل المبیعات المحلي لديك. يجب تكرار الخطوات 

التالیة من أجل تثبیت 200-9028429 على كل مبرمج علاجي متوافق حیث تتطلب كل عملیة تثبیت مفتاح تفعیل 
فريد.

إذا واجھتك أي مشكلة في أثناء عملیة التثبیت، يرجى الاتصال بالدعم الفني على الأرقام المدرجة في آخر ھذا 
الدلیل.

(CP) تثبیت البرنامج على مبرمج علاجي
تأكد من أنك حصلت على برنامج التثبیت الخاص بالإصدار 200-9028429 من خلال اتباع الخطوات التالیة:

افتح العلبة التي تحتوي على المثبت.. 1
قم بتشغیل المبرمج العلاجي.. 2
 انتقل إلى برنامج المبرمج العلاجي على كمبیوتر سطح المكتب وتأكد من إغلاق جمیع التطبیقات . 3

.Vercise Neural Navigator والبرامج بما في ذلك الإصدارات السابقة من
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قم بإدراج المثبت في منفذ USB غیر مستخدم.. 4
انتقل إلى ملف التثبیت  باسم "Install9028429-200ForHardenedCP.exe" على المثبت.. 5
 انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف التثبیت 200-9028429 وانقر فوق Yes (نعم) في النافذة المنبثقة من شاشة . 6

الحماية المنبثقة. 
سیتم عرض شاشة المعالج InstallShield المنبثقة لتوجیھك خلال عملیة التثبیت. انقر فوق التالي.. 7
اقبل شروط اتفاقیة الترخیص ومن ثم انقر فوق التالي.. 8

ملاحظة:  إذا كان إصدار برنامج المبرمج العلاجي أقدم من إصدار Vercise Neural Navigator المثبت، 
 سیؤدي النقر فوق التالي إلى إلغاء تثبیت إصدار البرنامج القديم أولاً قبل تثبیت إصدار 

Vercise Neural Navigator الجديد. لن يؤثر الخروج من بیانات المريض أثناء عملیة الترقیة.
تأكد من أن رقم إصدار البرنامج ھو 200-9028429، كما ھو موضح أدناه:. 9

ملاحظة:  الرقم المسلسل للمبرمج العلاجي المعروض ھنا ھو لأغراض التوضیح فقط.
موظفو BSN: للحصول على مفتاح التفعیل، اتبع الخطوات 15-10 ومن ثم تابع إلى الخطوة 16.

الموظفون بخلاف موظفي BSN: اتصل بممثل المبیعات المحلي الخاص بك للحصول على مفتاح التفعیل، ثم تابع 
إلى الخطوة رقم 16.
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بوابة تفعیل الویب
10 ..BSN VPN سجل الدخول إلى ،BSN على جھاز كمبیوتر
  وبمجرد الاتصال بـ VPN، افتح متصفح الويب واتصل ببوابة تفعیل منتج BSN باستخدام الرابط التالي:. 11

 http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
انقر فوق تفعیل المبرمج العلاجي.. 12

 استخدم سھم القائمة المنسدلة لتحديد رقم المبرمج العلاجي، ومن ثم أدخل الرقم المسلسل للمبرمج العلاجي . 13
ورقم إصدار جزء البرنامج المعروض على شاشة المبرمج العلاجي في الحقول المناسبة على صفحة 

الويب. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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ملاحظة:  الأرقام التسلسلیة حساسة لحالة الأحرف. لاحظ أيضًا أن الحرف "O" والرقم "0" متشابھان 
ويجب التمییز بینھما.

 انقر فوق الحصول على مفتاح تفعیل المبرمج العلاجي للحصول على مفتاح التنشیط. سجل مفتاح . 14
التفعیل، لیتم استخدامھا في خطوة "تثبیت البرنامج على المبرمج العلاجي" التالیة رقم 16. مفتاح التفعیل 

صالح لمدة خمسة "5" أيام.
انقر فوق الرابط الرجوع إلى بوابة تفعیل المنتج.. 15

(CP) تثبیت البرنامج على مبرمج علاجي
 على المبرمج العلاجي، قم بإدخال مفتاح التفعیل الذي تم الحصول علیھ من بوابة التفعیل على الويب أو . 16

من ممثل المبیعات المحلي.
انقر فوق زر التفعیل. قد تستغرق ھذه العملیة بضع دقائق حیث يتم إعادة تكوين النظام لدعم التطبیق . 17

 الجديد. سیتم عرض رسائل حالة متعددة أثناء تثبیت برنامج التثبیت لبرنامج 
Vercise Neural Navigator 2 على المبرمج العلاجي.

بعد التثبیت بنجاح، سیُعرض مفتاح التأكید.. 18
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ملاحظة:  مفتاح التفعیل المعروض ھنا لأغراض تمثیلیة فقط.
سجل مفتاح التأكید المعروض على الشاشة. . 19

موظفو BSN: لتأكید التفعیل، اتبع الخطوات 22-20 ثم تابع إلى الخطوة 23. 
الموظفون بخلاف موظفي BSN: اتصل بممثل المبیعات المحلي لدیك للحصول على مفتاح التأكید، ومن ثم تابع 

إلى الخطوة 23.
BSN تفعیل الویب على بوابة

في بوابة تنشیط المنتج، انقر فوق تأكید التفعیل.. 20
قم بإدخال مفتاح التفعیل من المبرمج الإكلینیكي في الحقل المعروض على بوابة تفعیل المنتج على الويب.. 21

انقر فوق الزر تأكید التفعیل.. 22
انقر فوق إنھاء لإكمال عملیة التثبیت. . 23
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التثبیت الآن مكتمل. قم بإزالة برنامج التثبیت من المبرمج العلاجي.

على المبرمج العلاجي، انقر فوق أيقونة Vercise Launcher  على سطح المكتب وحدد أيقونة . 24
 النظام Vercise PC وVercise Gevia DBS  لبدء تشغیل البرنامج 

Vercise Neural Navigator 2. سیتم عرض نافذة تحتوي على علامة تبويب توصیل ممیزة. يجب أن 
يظھر رقم جزء البرنامج الآن على الشاشة كما يلي 9028429-200.

 ملاحظة:  سیتم أيضًا عرض مفتاح التأكید تحت علامة التبويب "اتصال" في برنامج 
Vercise Neural Navigator 2، كما ھو موضح أدناه.

ملاحظة:  إذا لم تظھر رسالة نجاح التثبیت، أو لم يتم عرض رقم جزء البرنامج بشكل صحیح، فاتصل 
بممثل المبیعات المحلي الخاص بك. 
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الدعم الفني
لا يشتمل ھذا المنتج على قطع يمكن للمستخدم صیانتھا. إذا كان لديك سؤال، أو مشكلة محددة وكنت بحاجة إلى 

الاتصال بشركة Boston Scientific، فاختر لغتك من القائمة التالیة:
Argentina

 T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand

 T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria

 T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans

 T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium

 T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil

 T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria

 T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada

 T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile

 T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing

 T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou

 T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai

 T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia

 T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic

 T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark

 T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland

 T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France

 T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany

 T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece

 T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong

 T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary

 T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore

 T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai

 T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
 T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

India – Mumbai
 T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

Italy
 T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Korea
 T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Malaysia
 T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866

Mexico
 T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Middle East / Gulf / North Africa
 T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

The Netherlands
 T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560

Norway
 T: 800 104 04 F: 800 101 90

Philippines
 T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

Poland
 T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portugal
 T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240

Singapore
 T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

South Africa
 T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Spain
 T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888

Sweden
 T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

Switzerland
 T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

Taiwan
 T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Thailand
 T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

Turkey – Istanbul
 T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677

Uruguay
 T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

UK & Eire
 T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513

Venezuela
 T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Εγγυήσεις
Η Boston Scientific Corporation διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, πληροφοριών που σχετίζονται με τα προϊόντα της για τη βελτίωση της αξιοπιστίας 
ή των λειτουργικών δυνατοτήτων.
Τα σχεδιαγράμματα προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης.

Εμπορικά σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πρόγραμμα εγκατάστασης:

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή
DB-7105-N2 Πρόγραμμα εγκατάστασης Vercise 

Neural Navigator 2

Για μοντέλα προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού:

Αριθμός μοντέλου Περιγραφή
DB-7161 και 
NM-7161

Προγραμματιστής νοσοκομειακού 
ιατρού

DB-7161-R και 
NM-7161-R

Προγραμματιστής νοσοκομειακού 
ιατρού (ανακατασκευή)

DB-7161-203 Προγραμματιστής νοσοκομειακού 
ιατρού

DB-7161-203-R Προγραμματιστής νοσοκομειακού 
ιατρού (ανακατασκευή)
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Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος εγκατάστασης 
του Neural Navigator 2 Vercise™ (DB-7105-N2)
Περιγραφή
Αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης περιέχει ένα εκτελέσιμο αρχείο που θα εγκαταστήσει 
το λογισμικό Vercise Navigator 2 (Έκδοση λογισμικού 9028429-200) σε προγραμματιστή 
νοσοκομειακού ιατρού (CP). 

Περιεχόμενα συσκευασίας
(1) Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Vercise Neural Navigator 2 (DB-7105-N2) που περιέχει 
ένα εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης για την έκδοση λογισμικού 9028429-200.
Εγκατάσταση λογισμικού
Εργαζόμενοι Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Vercise Neural Navigator 2 (Έκδοση λογισμικού 
9028429-200), θα χρειαστείτε τον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού (CP) και έναν 
άλλον υπολογιστή BSN με δυνατότητα VPN. Αυτή η εγκατάσταση μπορεί να διεξαχθεί μόνο σε 
προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού συμβατού μοντέλου, ο οποίος παρατίθεται ανωτέρω. 
Στον υπολογιστή BSN, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης VPN, θα ακολουθήσετε 
τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για 1) να λάβετε ένα κλειδί ενεργοποίησης και 
2) να δώσετε ένα κλειδί επιβεβαίωσης ώστε να επιτρέπεται στο BSN να παρακολουθεί 
την εγκατάσταση. Τα παρακάτω βήματα πρέπει να επαναληφθούν για την εγκατάσταση 
του 9028429-200 σε κάθε συμβατό προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού επειδή κάθε 
εγκατάσταση απαιτεί ένα μοναδικό κλειδί ενεργοποίησης.
Αν συναντήσετε οποιαδήποτε ζητήματα κατά την εγκατάσταση, καλέστε την Τεχνική 
Υποστήριξη στους αριθμούς που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

Εργαζόμενοι εκτός BSN:
Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Vercise Neural Navigator 2 (Έκδοση λογισμικού 
9028429-200), θα χρειαστείτε τον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού (CP). Αυτή 
η εγκατάσταση μπορεί να διεξαχθεί μόνο σε προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού 
συμβατού μοντέλου, ο οποίος παρατίθεται ανωτέρω. Για να λάβετε κλειδιά ενεργοποίησης, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων. Τα παρακάτω βήματα πρέπει 
να επαναληφθούν για την εγκατάσταση του 9028429-200 σε κάθε συμβατό προγραμματιστή 
νοσοκομειακού ιατρού επειδή κάθε εγκατάσταση απαιτεί ένα μοναδικό κλειδί ενεργοποίησης.
Αν συναντήσετε οποιαδήποτε ζητήματα κατά την εγκατάσταση, καλέστε την Τεχνική 
Υποστήριξη στους αριθμούς που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
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Εγκατάσταση λογισμικού στον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού
Επαληθεύστε ότι έχετε λάβει το πρόγραμμα εγκατάστασης 9028429-200 ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε τη θήκη που περιέχει το πρόγραμμα εγκατάστασης.
2. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού.
3. Πλοηγηθείτε στην επιφάνεια εργασίας του CP και εξασφαλίστε ότι όλες οι εφαρμογές και 

τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προηγούμενων εκδόσεων του Vercise 
Neural Navigator, είναι κλειστές.

4. Εισαγάγετε το πρόγραμμα εγκατάστασης σε θύρα USB που δεν χρησιμοποιείται.
5. Πλοηγηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης με το όνομα «Install9028429-200ForHardenedCP.

exe» στο πρόγραμμα εγκατάστασης.
6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης για το 9028429-200 και κάντε κλικ στο Yes 

(Ναι) στο αναδυόμενο παράθυρο ασφάλειας. 
7. Θα εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη του οδηγού InstallShield για να σας καθοδηγήσει στην 

εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
8. Αποδεχτείτε τους όρους του συμφωνητικού άδειας και έπειτα κάντε κλικ στο Next 

(Επόμενο).
Σημείωση:  Εάν ο CP έχει εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση του λογισμικού Vercise Neural 

Navigator, πατώντας το Επόμενο θα απεγκατασταθεί πρώτα η παλαιότερη 
έκδοση λογισμικού, πριν την εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Vercise 
Neural Navigator. Τα υπάρχοντα δεδομένα ασθενή δεν θα επηρεαστούν κατά την 
αναβάθμιση.



 

Οδηγός εγκατάστασης Vercise™ Neural Navigator 2 
 91155463-02 ΑΝΑΘ. A    133 από 171

el

9. Επαληθεύστε ότι ο αριθμός εξαρτήματος λογισμικού είναι 9028429-200, όπως 
απεικονίζεται παραπάνω:

Σημείωση:  Ο σειριακός αριθμός του προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού που 
εμφανίζεται εδώ είναι μόνο για σκοπούς αναπαράστασης.

Εργαζόμενοι BSN: Για να λάβετε κλειδί ενεργοποίησης, ακολουθήστε τα βήματα 10-15 
και μετά συνεχίστε στο βήμα 16.
Εργαζόμενοι εκτός BSN: Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων 
για να λάβετε ένα κλειδί ενεργοποίησης και μετά συνεχίστε με το βήμα 16.

Πύλη ενεργοποίησης μέσω Web
10. Σε υπολογιστή BSN, συνδεθείτε στο BSN VPN.
11. Μόλις συνδεθείτε στο VPN, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web και συνδεθείτε στην 

Πύλη ενεργοποίησης προϊόντος BSN χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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12. Κάντε κλικ στο Activate CP (Ενεργοποίηση προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού).

13. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό μοντέλου 
προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού και μετά εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό 
προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού και τον αριθμό έκδοσης εξαρτήματος λογισμικού 
που εμφανίζεται στην οθόνη του προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού στο κατάλληλο 
πεδίο στην ιστοσελίδα. 

Σημείωση:  Υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων για τους σειριακούς αριθμούς. Επίσης, 
να γνωρίζετε ότι το γράμμα «O» και ο αριθμός «0» μοιάζουν εμφανισιακά και 
πρέπει να ξεχωρίζονται.
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14. Κάντε κλικ στο Get CP Activation Key (Απόκτηση κλειδιού ενεργοποίησης 
προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού) για να παράγετε το κλειδί ενεργοποίησης. 
Καταγράψτε το κλειδί ενεργοποίησης, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στο ακόλουθο βήμα 
16 «Εγκατάσταση λογισμικού στον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού». Το κλειδί 
ενεργοποίησης είναι έγκυρο για πέντε (5) ημέρες.

15. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Return to Product Activation Portal (Επιστροφή στην Πύλη 
ενεργοποίησης προϊόντος).

Εγκατάσταση λογισμικού στον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού
16. Στον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού, εισαγάγετε το κλειδί ενεργοποίησης που 

παράχθηκε από την πύλη ενεργοποίησης μέσω Web ή που παρασχέθηκε από τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο πωλήσεων.

17. Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά 
λεπτά επειδή το σύστημα διαμορφώνεται εκ νέου για να υποστηρίξει την καινούργια 
εφαρμογή. Θα εμφανιστούν διάφορα μηνύματα κατάστασης καθώς το πρόγραμμα 
εγκατάστασης πραγματοποιεί εγκατάσταση του λογισμικού Vercise Neural Navigator 
2 στο CP.
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18. Μετά από μια επιτυχή εγκατάσταση, θα εμφανιστεί ένα κλειδί επιβεβαίωσης.

Σημείωση:  Το κλειδί επιβεβαίωσης που εμφανίζεται εδώ προορίζεται μόνο για 
αντιπροσωπευτικούς σκοπούς.

19. Καταγράψτε το κλειδί επιβεβαίωσης που εμφανίζεται στην οθόνη. 
Εργαζόμενοι BSN: Για να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση, ακολουθήστε τα βήματα 
20-22 και μετά συνεχίστε στο βήμα 23. 
Εργαζόμενοι εκτός BSN: Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων 
για να λάβετε ένα κλειδί επιβεβαίωσης και μετά συνεχίστε με το βήμα 23.
Πύλη ενεργοποίησης μέσω Web στην BSN
20. Στην Πύλη ενεργοποίησης προϊόντος, κάντε κλικ στο Confirm Activation (Επιβεβαίωση 

ενεργοποίησης).
21. Εισαγάγετε το κλειδί επιβεβαίωσης από τον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού στο 

πεδίο που εμφανίζεται στην πύλη ενεργοποίησης προϊόντος.
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22. Κάντε κλικ στο κουμπί Confirm Activation (Επιβεβαίωση ενεργοποίησης).
23. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 

Η εγκατάσταση έχει τώρα ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τον 
προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού.
24. Στον προγραμματιστή νοσοκομειακού ιατρού, πατήστε το εικονίδιο του εκκινητή του 

Vercise  στην επιφάνεια εργασίας κι επιλέξτε το εικονίδιο Η/Υ Vercise και Σύστημα 
DBS Vercise Gevia  για να εκκινήσετε το λογισμικό Vercise Neural Navigator 2. Θα 

εμφανιστεί ένα παράθυρο με επισημασμένη την καρτέλα Connect (Σύνδεση). Ο αριθμός 
εξαρτήματος λογισμικού στην οθόνη θα πρέπει να είναι τώρα 9028429-200.
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Σημείωση:  Το κλειδί επιβεβαίωσης επίσης εμφανίζεται στην καρτέλα Connect (Σύνδεση) 
στο λογισμικό Vercise Neural Navigator 2, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Σημείωση:  Αν δεν δείτε ένα επιτυχές μήνυμα εγκατάστασης ή ο αριθμός εξαρτήματος 
λογισμικού δεν εμφανίζεται σωστά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο πωλήσεων. 
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Τεχνική υποστήριξη
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Εάν έχετε 
συγκεκριμένη ερώτηση ή ζήτημα και χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με την Boston Scientific, 
επιλέξτε την τοποθεσία σας από την παρακάτω λίστα:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Záruky
Společnost Boston Scientific Corporation si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit 
informace související s jejími výrobky za účelem zlepšení jejich spolehlivosti nebo provozní 
kapacity.
Nákresy slouží pouze pro ilustraci.

Ochranné známky
Všechny ochranné známky patří příslušným vlastníkům.

Instalátor:

Číslo modelu Popis
DB-7105-N2 Instalátor neurálního navigátoru 

Vercise 2

Pro modely lékařského programátoru:

Číslo modelu Popis
DB-7161 a NM-7161 Lékařský programátor

DB-7161-R a 
NM-7161-R

Lékařský programátor (renovovaný)

DB-7161-203 Lékařský programátor

DB-7161-203-R Lékařský programátor (renovovaný)
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Průvodce instalací instalátoru neurálního navigátoru 
Vercise™ 2 (DB-7105-N2)
Popis
Tento instalátor obsahuje spustitelný soubor k instalaci neurálního navigátoru Vercise 2 (verze 
softwaru 9028429-200) do lékařského programátoru (CP).

Obsah balení
(1) Instalátor neurálního navigátoru Vercise 2 (DB-7105-N2) obsahující spustitelný instalační 
soubor pro verzi softwaru 9028429-200.
Instalace softwaru
Zaměstnanci společnosti Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Chcete-li provést instalaci neurálního navigátoru Vercise 2 (verze softwaru 9028429-200), 
budete potřebovat lékařský programátor (CP) a další počítač společnosti BSN připojený k síti 
VPN. Instalaci lze provést pouze v kompatibilním modelu programátoru CP, který je uveden 
výše. V počítači společnosti BSN, který je připojen k síti VPN, proveďte níže popsaný postup 
k získání aktivačního klíče a k poskytnutí klíče pro potvrzení instalace, což umožní společnosti 
BSN instalaci sledovat. Následující postup zopakujte při instalaci softwaru 9028429-200 
do každého kompatibilního programátoru CP, jelikož každá instalace vyžaduje jedinečný 
aktivační klíč.
Pokud v průběhu instalace narazíte na jakékoli problémy, obraťte se na oddělení technické 
podpory na číslech uvedených na konci této příručky.

Osoby mimo společnost BSN:
Chcete-li provést instalaci neurálního navigátoru Vercise 2 (verze softwaru 9028429-200), 
budete potřebovat lékařský programátor (CP). Instalaci lze provést pouze v kompatibilním 
modelu programátoru CP, který je uveden výše. Aktivační klíče získáte od místního obchodního 
zástupce. Následující postup zopakujte při instalaci softwaru 9028429-200 do každého 
kompatibilního programátoru CP, jelikož každá instalace vyžaduje jedinečný aktivační klíč.
Pokud v průběhu instalace narazíte na jakékoli problémy, obraťte se na oddělení technické 
podpory na číslech uvedených na konci této příručky.

Instalace softwaru do programátoru CP
Pomocí následujícího postupu zkontrolujte, zda jste obdrželi instalátor 9028429-200:
1. Otevřete balení s instalátorem.
2. Zapněte programátor CP.
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3. Přejděte na plochu programátoru CP a zajistěte, aby všechny aplikace a programy včetně 
předchozích verzí neurálního navigátoru Vercise byly zavřeny.

4. Vložte instalátor do nepoužívaného portu USB.
5. Na disku s instalátorem přejděte na instalační soubor nazvaný  

Install9028429-200ForHardenedCP.exe.
6. Na instalační soubor 9028429-200 dvakrát klepněte a v zobrazeném okně zabezpečení 

klepněte na tlačítko Yes (Ano). 
7. Zobrazí se kontextové okno průvodce instalací InstallShield, ve kterém se budou 

zobrazovat pokyny k instalaci. Klepněte na tlačítko Next (Další).
8. Potvrďte podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko Next (Další).
Poznámka:  Pokud je v programátoru CP nainstalována starší verze softwaru neurálního 

navigátoru Vercise, dojde po klepnutí na tlačítko Next (Další) nejdříve 
k odinstalaci starší verze softwaru a poté k instalaci nové verze neurálního 
navigátoru Vercise. Stávající data pacientů nebudou tímto upgradem ovlivněna.

9. Zkontrolujte číslo dílu softwaru 9028429-200 podle znázornění níže:

Poznámka:  Zde zobrazené sériové číslo programátoru CP slouží pouze pro ilustraci.
Zaměstnanci společnosti BSN: Požadujete-li aktivační kód, postupujte podle kroků 
10–15 a poté pokračujte krokem 16.
Osoby mimo společnost BSN: Požádejte místního obchodního zástupce o aktivační klíč. 
Poté pokračujte krokem 16.
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Portál pro webovou aktivaci
10. V počítači společnosti BSN se přihlaste k síti VPN společnosti BSN.
11. Po připojení k síti VPN otevřete webový prohlížeč a připojte se k portálu pro aktivaci 

produktů společnosti BSN na adrese URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Klikněte na možnost Activate CP (Aktivovat programátor CP).

13. Z rozevíracího seznamu vyberte číslo modelu programátoru CP a do příslušných polí 
na webové stránce zadejte sériové číslo programátoru CP a číslo dílu verze softwaru 
zobrazené na obrazovce programátoru CP. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Poznámka:  V sériových číslech se rozlišuje velikost písmen. Rovněž je nutné odlišit 
písmeno „O“ a číslici „0“, které vypadají podobně.

14. Klepnutím na možnost Get CP Activation Key (Získat aktivační klíč programátoru CP) 
vygenerujte aktivační klíč. Aktivační klíč si poznamenejte – bude použit v následujícím 
kroku 16 „Instalace softwaru do programátoru CP“. Platnost aktivačního klíče je pět (5) dnů.

15. Klikněte na odkaz Return to Product Activation Portal (Zpět na portál pro aktivaci produktů).

Instalace softwaru do programátoru CP
16. V programátoru CP zadejte aktivační kód vygenerovaný na portálu pro webovou aktivaci 

nebo poskytnutý místním obchodním zástupcem.
17. Klikněte na tlačítko Activate (Aktivovat). Tento proces může několik minut trvat, protože 

probíhá změna konfigurace systému tak, aby podporoval novou aplikaci. Během instalace 
softwaru neurálního navigátoru Vercise 2 do programátoru CP se budou zobrazovat různé 
stavové zprávy.

18. Po úspěšném dokončení instalace se zobrazí klíč pro potvrzení instalace.
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Poznámka:  Zde zobrazený klíč pro potvrzení slouží pouze pro ilustraci.
19. Poznamenejte si klíč pro potvrzení instalace zobrazený na obrazovce. 
Zaměstnanci společnosti BSN: Pro potvrzení aktivace postupujte podle kroků 20–22 
a poté pokračujte krokem 23. 
Osoby mimo společnost BSN: Požádejte místního obchodního zástupce o klíč pro 
potvrzení instalace. Poté pokračujte krokem 23.
Webová aktivace na portálu společnosti BSN
20. Na portálu pro aktivaci produktů klepněte na možnost Confirm Activation (Potvrdit aktivaci).
21. Do pole zobrazeného na portálu pro aktivaci produktu zadejte klíč pro potvrzení instalace 

z programátoru CP.

22. Klikněte na tlačítko Confirm Activation (Potvrdit aktivaci).
23. Instalaci dokončete klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit). 



Průvodce instalací neurálního navigátoru Vercise™ 2

Průvodce instalací neurálního navigátoru Vercise™ 2
91155463-02 REV A    146 z 171

cz

Instalace je nyní dokončena. Vyjměte instalátor z programátoru CP.
24. Na ploše programátoru CP klepněte na ikonu Vercise Launcher  a vyberte ikonu 

systému Vercise PC a systému DBS Vercise Gevia  pro spuštění softwaru neurálního 
navigátoru Vercise 2. Zobrazí se okno s vybranou kartou Connect (Připojit). Na obrazovce 
musí být zobrazeno číslo dílu softwaru 9028429-200.

Poznámka:  Na kartě Connect (Připojit) neurálního navigátoru Vercise 2 se rovněž zobrazuje 
klíč pro potvrzení instalace podle následujícího znázornění.

Poznámka:  Pokud se nezobrazí zpráva o úspěšném dokončení instalace nebo zobrazené 
číslo dílu softwaru není správné, obraťte se na místního obchodního zástupce. 
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Technická podpora
Systém neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti. Pokud máte konkrétní otázky 
nebo potíže a potřebujete kontaktovat společnost Boston Scientific, vyberte své umístění 
z následujícího seznamu:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Záruky
Spoločnosť Boston Scientific Corporation si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho 
upozornenia meniť informácie súvisiace s jej výrobkami s cieľom zlepšenia ich spoľahlivosti 
alebo prevádzkovej kapacity.
Nákresy slúžia iba pre ilustráciu.

Ochranné známky
Všetky ochranné známky patria príslušným držiteľom.

Inštalačný pracovník:

Modelové číslo Popis
DB-7105-N2 Inštalátor softvéru Neurálny navigátor 

Vercise 2

Pre modely programátora pre lekára:

Modelové číslo Popis
DB-7161 a NM-7161 Programátor pre lekára

DB-7161-R a 
NM-7161-R

Programátor pre lekára (renovovaný)

DB-7161-203 Programátor pre lekára

DB-7161-203-R Programátor pre lekára (renovovaný)
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Inštalačná príručka softvéru Vercise™ Neural Navigator 2 
(DB-7105-N2)
Popis
Tento inštalátor obsahuje spustiteľný súbor, ktorým sa na programátor pre lekára (CP) 
nainštaluje softvér Neurálny navigátor Vercise 2 (verzia softvéru 9028429-200).

Obsah balenia
(1) Inštalátor softvéru Neurálny navigátor Vercise 2 (DB-7105-N2) obsahujúci spustiteľný súbor 
pre verziu softvéru 9028429-200.
Inštalácia softvéru
Zamestnanci Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Na dokončenie inštalácie softvéru Neurálny navigátor Vercise 2 (verzia softvéru 9028429-200) 
budete potrebovať svoj CP a ďalší počítač BSN s povolenou VPN službou. Táto inštalácia 
môže byť vykonaná iba na kompatibilnom modeli CP uvedenom vyššie. Na počítači BSN po 
dokončení procesu VPN pripojenia postupujte podľa nižšie uvedených krokov, na 1) prijatie 
aktivačného kľúča a 2) poskytnutie potvrdzovacieho kľúča, aby BSN mohlo sledovať inštaláciu. 
Nižšie uvedené kroky musíte opakovať, aby ste mohli verziu 9028429-200 nainštalovať na 
každom kompatibilnom CP, pretože každá inštalácia vyžaduje jedinečný aktivačný kód.
Ak počas inštalácie narazíte na problémy, obráťte sa prosím na technickú podporu na 
telefónnych číslach uvedených na konci tejto príručky.

Nie zamestnanci BSN:
Na dokončenie inštalácie softvéru Neurálny navigátor Vercise 2 (verzia softvéru 9028429-200)  
budete potrebovať svoj CP. Táto inštalácia môže byť vykonaná iba na kompatibilnom modeli 
CP uvedenom vyššie. Ak chcete získať aktivačný kľúč, obráťte sa na miestneho obchodného 
zástupcu. Nižšie uvedené kroky musíte opakovať, aby ste mohli verziu 9028429-200 
nainštalovať na každom kompatibilnom CP, pretože každá inštalácia vyžaduje jedinečný 
aktivačný kód.
Ak počas inštalácie narazíte na problémy, obráťte sa prosím na technickú podporu na 
telefónnych číslach uvedených na konci tejto príručky.

Inštalácia softvéru na CP
Overte, že ste prijali inštalátor s verziou 9028429-200 nasledujúcimi krokmi:
1. Otvorte vrecko obsahujúce inštalátor.
2. Zapnite svoj CP.
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3. Prejdite na pracovnú plochu CP a uistite sa, že všetky aplikácie a programy, vrátane 
akýchkoľvek predošlých verzií softvéru Neurálny navigátor Vercise, sú zavreté.

4. Vložte inštalátor do voľného USB portu.
5. Prejdite na inštalačný súbor s názvom „Install9028429-200ForHardenedCP.exe“ na 

inštalátore.
6. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor s verziou 9028429-200 a kliknite na možnosť Yes (Áno) 

vo vyskakovacom bezpečnostnom okne. 
7. Cez inštaláciu vás prevedie vyskakovacie okno so Sprievodcom inštaláciou. Kliknite Next 

(Ďalej).
8. Prijmite podmienky licenčnej zmluvy a kliknite na Next (Ďalej).
Poznámka:  Ak je na programátore pre lekára (CP) nainštalovaná staršia verzia softvéru 

Neurálny navigátor Vercise, kliknutím na Next (Ďalej) sa staršia verzia softvéru 
najskôr odinštaluje. Následne sa nainštaluje novšia verzia softvéru Neurálny 
navigátor Vercise. Existujúce údaje pacientov zostanú počas aktualizácie 
nedotknuté.

9. Overte, že výrobné číslo softvéru je 9028429-200, ako je uvedené nižšie:

Poznámka:  Sériové číslo CP je tu zobrazené len na reprezentatívne účely.
Zamestnanci BSN: Ak chcete získať aktivačný kľúč, prejdite na kroky 10 – 15 a potom 
pokračujte na krok 16.
Nie zamestnanci BSN: Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu, aby ste získali 
aktivačný kľúč a pokračujte na krok 16.
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Internetový aktivačný portál
10. Na počítači BSN sa prihláste na BSN VPN.
11. Po pripojení na VPN otvorte internetový prehliadač a pripojte sa na aktivačný portál výrobku 

BSN pomocou tejto URL adresy: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Kliknite na Activate CP (Aktivovať CP).

13. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte model CP, potom zadajte sériové číslo CP a číslo 
softvérovej verzie zobrazené na obrazovke CP do príslušného poľa na internetovej stránke. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Poznámka:  Pri zadávaní sériových čísel sa rozlišujú veľké a malé písmená. Všimnite si, že 
písmeno “O” a číslica “0” vyzerajú podobne a je nutné ich rozlišovať.

14. Kliknutím na Get CP Activation Key (Získať aktivačný kľúč CP) vygenerujete aktivačný 
kľúč. Poznačte si aktivačný kľúč, ktorý bude použitý v kroku 16 Inštalácie softvéru na CP. 
Aktivačný kľúč je platný päť (5) dní.

15. Kliknite na odkaz Return to Product Activation Portal (Návrat na aktivačný portál 
výrobku).

Inštalácia softvéru na CP
16. Na CP zadajte aktivačný kľúč vygenerovaný na internetovom aktivačnom portáli alebo 

získaný od miestneho obchodného zástupcu.
17. Kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať). Proces môže trvať niekoľko minút, pretože systém 

sa rekonfiguruje, aby mohol podporovať novú aplikáciu. Keď inštalátor inštaluje softvér 
Neurálny navigátor Vercise 2 na CP, zobrazia sa rozličné hlásenia o stave.

18. Po úspešnej inštalácii sa zobrazí konfirmačný kľúč.
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Poznámka:  Zobrazený konfirmačný kľúč je tu uvedený len na ilustráciu.
19. Poznačte si konfirmačný kľúč zobrazený na obrazovke. 
Zamestnanci BSN: Ak chcete potvrdiť aktivačný kľúč, postupujte podľa krokov 20 – 22 
a potom pokračujte na krok 23. 
Nie zamestnanci BSN: Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu, aby ste získali 
konfirmačný kľúč a pokračujte na krok 23.
Internetová aktivácia na portáli BSN
20. Na aktivačnom portáli výrobku kliknite na Confirm Activation (Potvrdiť aktiváciu).
21. Zadajte konfirmačný kľúč z CP do zobrazeného poľa na aktivačnom portáli výrobku.

22. Kliknite na tlačidlo Confirm Activation (Potvrdiť aktiváciu).
23. Kliknite na Finish (Dokončiť) na dokončenie inštalácie. 

Inštalácia je teraz dokončená. Odstráňte inštalátor z CP.
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24. Na CP kliknite na ikonu Vercise Launcher  na ploche a vyberte ikonu Vercise PC a 
ikonu DBS systému Vercise Gevia  na spustenie aplikácie softvér Neurálny navigátor 

Vercise 2. Zobrazí sa okno so zvýraznenou záložkou Connect (Pripojiť). Na obrazovke je 
teraz výrobné číslo softvéru 9028429-200.

Poznámka:  Konfirmačný kľúč je tiež zobrazený pod kartou Connect (Pripojiť) v softvéri 
Neurálny navigátor Vercise 2, ako je uvedené nižšie.

Poznámka:  Ak sa nezobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii alebo číslo dielu softvéru nebude 
zobrazené správne, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu. 
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Technická podpora
Používateľ nesmie opravovať žiadne časti zariadenia. Ak máte špecifickú otázku alebo problém 
a chcete sa obrátiť na spoločnosť Boston Scientific, vyhľadajte v nasledujúcom zozname vašu 
lokalitu:

Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Gwarancje
Firma Boston Scientific Corporation zastrzega sobie prawo do dokonywania bez 
wcześniejszego powiadomienia zmian informacji dotyczących produktów w celu poprawy ich 
niezawodności lub wydajności.
Rysunki są przeznaczone wyłącznie do celów poglądowych.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Instalator:

Numer modelu Opis
DB-7105-N2 Instalator nawigatora neuralnego 

Vercise 2

W przypadku modeli programatora klinicysty:

Numer modelu Opis
DB-7161 i NM-7161 Programator klinicysty

DB-7161-R i 
NM-7161-R

Programator klinicysty (regenerowany)

DB-7161-203 Programator klinicysty

DB-7161-203-R Programator klinicysty (regenerowany)
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Instalator nawigatora neuralnego Vercise™ 2  
(DB-7105-N2) Przewodnik dotyczący instalacji
Opis
Instalator zawiera plik wykonywalny, który zainstaluje nawigator neuralny Vercise 2 (wersja 
oprogramowania 9028429-200) w programatorze klinicysty (CP).

Zawartość opakowania
(1) Instalator nawigatora neuralnego Vercise 2 (DB-7105-N2) zawierający plik wykonywalny do 
oprogramowania w wersji 9028429-200.
Instalacja oprogramowania
Pracownicy firmy Boston Scientific Neuromodulation (BSN):
Aby przeprowadzić instalację nawigatora neuralnego Vercise 2 (wersja oprogramowania 
9028429-200), niezbędny jest programator klinicysty oraz inny komputer firmy BSN z 
uruchomioną funkcją VPN. Instalację można przeprowadzić wyłącznie w zgodnym modelu 
programatora klinicysty, wymienionym powyżej. Na komputerze firmy BSN, po skonfigurowaniu 
połączenia VPN, wykonaj czynności opisane poniżej, aby 1) otrzymać klucz aktywacyjny oraz 2)  
podać klucz potwierdzający, który umożliwi firmie BSN śledzenie instalacji. Opisane poniżej 
czynności należy powtórzyć w celu zainstalowania wersji 9028429-200 na wszystkich zgodnych 
programatorach klinicysty, ponieważ każda instalacja wymaga unikalnego klucza aktywacyjnego.
W razie problemów w trakcie instalacji należy zadzwonić do działu pomocy technicznej pod 
numery telefonów podane na końcu tego podręcznika.

Pracownicy firm innych niż BSN:
Aby przeprowadzić instalację nawigatora neuralnego Vercise 2 (wersja oprogramowania 
9028429-200), niezbędny jest programator klinicysty. Instalację można przeprowadzić wyłącznie 
w zgodnym modelu programatora klinicysty, wymienionym powyżej. Aby uzyskać klucze 
aktywacyjne, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Opisane poniżej 
czynności należy powtórzyć w celu zainstalowania wersji 9028429-200 na wszystkich zgodnych 
programatorach klinicysty, ponieważ każda instalacja wymaga unikalnego klucza aktywacyjnego.
W razie problemów w trakcie instalacji należy zadzwonić do działu pomocy technicznej pod 
numery telefonów podane na końcu tego podręcznika.

Instalacja oprogramowania w programatorze klinicysty
Sprawdź, czy otrzymałeś instalator 9028429-200, wykonując opisane poniżej czynności:
1. Otwórz torebkę z instalatorem.
2. Włącz CP.
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3. Przejdź do pulpitu CP i upewnij się, że wszystkie aplikacje i programy, w tym wcześniejsze 
wersje nawigatora neuralnego Vercise, są zamknięte.

4. Wsuń instalator do nieużywanego portu USB.
5. Przejdź do pliku instalacyjnego w instalatorze o nazwie Install9028429-200ForHardenedCP.

exe.
6. Kliknij plik instalacyjny wersji 9028429-200, a następnie Yes (tak) w wyświetlonym oknie 

podręcznym. 
7. Wyświetli się okno podręczne kreatora InstallShield, które przeprowadzi użytkownika przez 

proces instalacji. Kliknij przycisk Next (dalej).
8. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i kliknij Next (dalej).
Uwaga:  Jeśli w CP zainstalowane są starsze wersje oprogramowania nawigatora neuralnego 

Vercise, kliknięcie przycisku Next (dalej) spowoduje najpierw odinstalowanie 
starszej wersji oprogramowania przed zainstalowaniem nowszej wersji nawigatora 
neuralnego Vercise. Aktualizacja nie ma wpływu na zapisane dane pacjentów.

9. Sprawdź, czy numer kat. oprogramowania to 9028429-200, jak pokazano poniżej:

Uwaga:  Przedstawiony tutaj numer seryjny programatora klinicysty służy wyłącznie do celów 
poglądowych.

Pracownicy firmy BSN: Aby uzyskać klucz aktywacyjny, należy wykonać czynności 
10–15, a następnie przejść do etapu 16.
Pracownicy firm innych niż BSN: Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
handlowym, aby uzyskać klucz aktywacyjny, a następnie przejdź do czynności 16.
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Portal aktywacji
10. Na komputerze BSN zaloguj się do VPN firmy BSN.
11. Po podłączeniu do sieci VPN otwórz przeglądarkę internetową i połącz się z portalem 

aktywacji produktu firmy BSN, klikając łącze URL: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Kliknij Activate CP (aktywuj programator klinicysty).

13. Użyj strzałki w dół, aby wybrać model programatora klinicysty, a następnie w odpowiednie 
pola w przeglądarce internetowej wprowadź numer seryjny programatora klinicysty i numer 
kat. wersji oprogramowania wyświetlony na ekranie programatora klinicysty. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Uwaga:  W numerach seryjnych rozróżniane są wielkie i małe litery. Należy także pamiętać, 
że litera „O” i cyfra „0” wyglądają podobnie i należy je rozróżnić.

14. Kliknij Get CP Activation Key (uzyskaj klucz aktywacyjny programatora klinicysty), aby 
wygenerować klucz aktywacyjny. Zapisz klucz aktywacyjny, który zostanie użyty na etapie 
16 „Software Installation on CP” (instalacja oprogramowania w programatorze klinicysty). 
Klucz aktywacyjny jest ważny przez pięć (5) dni.

15. Kliknij łącze Return to Product Activation Portal (wróć do portalu aktywacji produktu).

Instalacja oprogramowania w programatorze klinicysty
16. W CP wpisz klucz aktywacyjny wygenerowany na portalu aktywacji lub dostarczony przez 

lokalnego przedstawiciela handlowego.
17. Kliknij przycisk Activate (aktywuj). Ten proces może zająć kilka minut, ponieważ 

konfiguracja systemu ulega zmianie, aby umożliwić obsługę nowej aplikacji. W trakcie 
instalacji nawigatora neuralnego Vercise 2 w programatorze klinicysty wyświetlane są różne 
komunikaty o stanie.
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18. Jeśli instalacja zakończony się powodzeniem, wyświetlony zostanie klucz potwierdzający.

Uwaga:  Wyświetlony tutaj klucz potwierdzający służy wyłącznie do celów demonstracyjnych.
19. Zapisz klucz potwierdzający wyświetlony na ekranie. 
Pracownicy firmy BSN: Aby potwierdzić aktywację, należy wykonać czynności 20–22, 
a następnie przejść do czynności 23. 
Pracownicy firm innych niż BSN: Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
handlowym, aby uzyskać klucz aktywacyjny, a następnie przejdź do czynności 23.
Aktywacja w portalu BSN
20. W portalu aktywacji produktu kliknij Confirm Activation (potwierdź aktywację).
21. Wpisz klucz potwierdzający z programatora klinicysty w wyświetlone pole w portalu 

aktywacji produktu.

22. Kliknij przycisk Confirm Activation (potwierdź aktywację).
23. Kliknij Finish (zakończ), aby zakończyć instalację. 
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Instalacja została zakończona. Wyjmij instalator z programatora klinicysty.
24. W CP kliknij ikonę aplikacji Vercise Launcher  na pulpicie i wybierz ikonę systemu 

DBS Vercise PC i Vercise Gevia , aby uruchomić nawigator neuralny Vercise 2. 

Wyświetli się okno z podświetloną kartą Connect (połącz).Numer kat. oprogramowania na 
ekranie powinien mieć teraz postać 9028429-200.

Uwaga:  Klucz potwierdzający jest także wyświetlany na karcie Connect (połącz) 
w nawigatorze neuralnym Vercise 2, jak pokazano poniżej.

Uwaga:  Jeśli nie pojawi się komunikat o pomyślnej instalacji lub numer kat. oprogramowania 
wyświetla się nieprawidłowo, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym. 
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Wsparcie techniczne
Brak części wymagających czynności serwisowych ze strony użytkownika. W razie pytań 
lub wątpliwości i konieczności skontaktowania się z firmą Boston Scientific, należy wybrać 
lokalizację z listy:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Garanciák
Termékei megbízhatóságának és teljesítményének növelése érdekében a Boston Scientific 
Corporation fenntartja a termékeivel kapcsolatos információk előzetes figyelmeztetés nélküli 
változtatásának jogát.
A rajzok csak illusztrációk.

Védjegyek
Valamennyi védjegy birtokosának tulajdona.

Telepítő személy:

Modellszám Leírás
DB-7105-N2 Vercise Neurális Navigátor 2 szoftver 

telepítő

A klinikai orvosi programozó modelljei:

Modellszám Leírás
DB-7161 és NM-7161 Orvosi Programozó

DB-7161-R és 
NM-7161-R

Orvosi Programozó (felújított)

DB-7161-203 Orvosi Programozó

DB-7161-203-R Orvosi Programozó (felújított)
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Vercise™ Neurális Navigátor 2 telepítő (DB-7105-N2) 
varázsló telepítési útmutatója
Leírás
A telepítő egy futtatható fájlt tartalmaz, amely a Vercise Neurális Navigátor 2 szoftvert telepíti 
(Szoftver verzió: 9028429-200) egy orvosi programozó készülékre.

A csomag tartalma
(1) Vercise Neurális Navigátor 2 telepítő (DB-7105-N2), amely a 9028429-200 verzió telepítő 
fájlját tartalmazza.
A szoftver telepítése
A Boston Scientific Neuromodulation (BSN) dolgozói
A Vercise Neurális Navigátor 2 (szoftver verzió: 9028429-200) telepítéséhez CP készülékre 
és más virtuális magánhálózat (VPN) által engedélyezett BSN számítógépre lesz szüksége. 
A telepítés csak a fentebb felsorolt kompatibilis CP modelleken végezhető. BSN számítógépén 
a VPN csatlakoztatási folyamat teljesítése után a következő, itt vázolt lépéseket kövesse: 1) 
szerezzen aktiváló kulcsot és 2) adja meg az aktiváló kulcsot ahhoz, hogy a BSN követhesse 
a telepítést. A lenti lépéseket meg kell ismételnie a 9028429-200 telepítéséhez valamennyi 
kompatibilis CP-n, mivel minden telepítéshez egyéni aktiváló kulcs szükséges.
Amennyiben bármilyen problémába ütközne a telepítés során, kérjük hívja a Műszaki 
támogatást a kézikönyv végén feltüntetett számok egyikén.

Nem BSN dolgozók részére:
A Vercise Neurális Navigátor 2 (szoftver verzió: 9028429-200) telepítéséhez CP számítógépre 
lesz szüksége. A telepítés csak a fentebb felsorolt kompatibilis CP modelleken végezhető. 
Az aktiváló kulcs igényléséhez forduljon területi képviselőnkhöz. A lenti lépéseket meg 
kell ismételnie a 9028429-200 telepítéséhez valamennyi kompatibilis CP-n, mivel minden 
telepítéshez egyéni aktiváló kulcs szükséges.
Amennyiben bármilyen problémába ütközne a telepítés során, kérjük hívja a Műszaki 
támogatást a kézikönyv végén feltüntetett számok egyikén.

A szoftver telepítése a CP-re.
A következő lépésekkel Igazolja vissza, hogy megkapta a 9028429-200-as telepítőt:
1. Nyissa meg a telepítőt tartalmazó csomagot.
2. Kapcsolja be a CP készüléket.
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3. Navigáljon a CP asztalára, és győződjön meg róla, hogy minden alkalmazás és program, 
beleértve a Vercise Neurális Navigátor korábbi verzióit, be van zárva.

4. Helyezze be a telepítőt egy szabad USB portba.
5. Keresse meg az „Install9028429-200ForHardenedCP.exe” fájlt a telepítőn.
6. Kattintson kétszer a 9028429-200 telepítő fájlra, majd kattintson az Igen lehetőségre  

a felugró biztonsági ablakban. 
7. Ekkor megjelenik az InstallShield Wizard felugró ablaka, mely végigvezeti a telepítési 

műveleten. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
8. Fogadja el a licencszerződés feltételeit, majd kattintson a Tovább gombra.
Megjegyzés:  Ha a CP készüléken a Vercise Neurális Navigátor szoftver egy régebbi 

verziója van telepítve, a Tovább gombra kattintva a korábbi verzió 
automatikusan törlődik az új Vercise Neurális Navigátor új verziójának 
telepítése előtt. A meglévő páciensadatok a frissítés közben nem módosulnak.

9. Erősítse meg az alábbiak szerint, hogy a szoftver száma (Software Part Number) 
9028429-200:

Megjegyzés:  A CP sorozatszám itt jelenik meg, kizárólag a későbbi megtekintés céljából.
BSN dolgozók: Az aktiváló kulcs megjelenítéséhez kövesse a 10-15. lépéseket, majd 
folytassa a 16. lépéssel.
Nem BSN dolgozók részére: Az aktiváló kulcsért forduljon területi képviselőnkhöz, majd 
folytassa a 16. lépéssel.
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Web Aktivációs Portál
10. Jelentkezzen be a BSN virtuális magánhálózatba (VPN) egy BSN számítógépen.
11. Miután csatlakozott a virtuális magánhálózathoz, nyisson meg egy webböngészőt és nyissa 

meg a BSN Aktivációs Portál weboldalát a következő linkkel: 
http://valapp16/SAP/ActivateSAP/

12. Kattintson a CP aktiválása lehetőségre.

13. Használja a legördülő listát a CP modell kiválasztásához, majd gépelje be a CP 
sorozatszámát és a szoftverrész verzió számát a weboldal megfelelő mezőibe. 

http://valapp16/SAP/ActivateSAP/
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Megjegyzés:  Ügyeljen a kis- és nagybetűkre a sorozatszám megadásakor. Vegye 
figyelembe, hogy az „O” betű és a „0” szám megkülönböztetése is számít.

14. Kattintson a CP Aktiváló kulcs létrehozása gombra az aktiváló kulcs létrehozásához. 
Használja az aktiváló kulcsot a „Szoftver telepítése CP-re” 16. lépésének megfelelően. Az 
aktiváló kulcs öt (5) napig alkalmas.

15. Kattintson a Vissza a Termék Aktivációs Portálra linkre.

A szoftver telepítése a CP-re.
16. Adja meg az aktiváló kulcsot a CP-n, amit a web aktivációs portál hozott létre vagy a helyi 

területi képviselő bocsátott rendelkezésre.
17. Kattintson a gombra. A rendszer frissítés az új alkalmazás támogatásához. A folyamat 

eltarthat néhány percig, Többféle állapotüzenet fog megjelenni, miközben telepíti a Vercise 
Neurális Navigátor 2 szoftverét a CP-re.

18. A sikeres telepítés után megjelenik egy aktiváló kulcs.
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Megjegyzés:  Az aktiváló kulcs itt jelenik meg kizárólag szemléltető célra.
19. Jegyezze fel a megerősítő kulcsot. 
BSN dolgozók: Az aktiválás megerősítéséhez kövesse a 20-22. lépéseket, majd folytassa 
a 23. lépéssel. 
Nem BSN dolgozók részére: Az aktiváló kulcsért forduljon területi képviselőnkhöz, majd 
folytassa a 23. lépéssel.
Webes Aktiválás a BSN Portálon
20. A Termék Aktivációs Portálon kattintson az Aktiválás megerősítése gombra.
21. Adja meg a lementett megerősítő kulcsot a termék aktivációs portál megfelelő mezőjében.

22. Kattintson az Aktiválás megerősítése gombra.
23. Kattintson a Befejezés gombra a telepítés befejezéséhez. 
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A telepítés elkészült. Távolítsa el a telepítőt a CP-ből.
24. Kattintson a CP asztalán a Vercise Launcher ikonra  és a Vercise Neurális Navigátor 2 

szoftver indításához válassza ki a Vercise PC és Vercise Gevia DBS rendszer ikont . 

Egy kiemelt csatlakozó ikont tartalmazó ablak fog megjelenni. A képernyőn olvasható 
szoftverszámnak (Software Part Number) egyeznie kell a 9028429-200-as számmal.

Megjegyzés:  Az aktiváló kulcs is megjelenik a csatlakozó ikon alatt a Vercise Neurális 
Navigátor 2 szoftverben az alábbiak szerint.

Megjegyzés:  Ha nem látja a sikeres telepítésről szóló üzenetet, vagy a szoftverszám 
(Software Part Number) nem helyes, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési 
képviselőjével. 
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Műszaki támogatás
Nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. Amennyiben kérdése vagy problémája van, 
kapcsolatba kell lépnie a Boston Scientific-kel, válassza ki lakóhelyét az alábbi listából:
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia / New Zealand
T: 1800 676 133 F: 1800 836 666
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgium
T: 080094 494 F: 080093 343
Brazil
T: +55 11 5853 2244 F: +55 11 5853 2663
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566
China – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 629 5082
Czech Republic
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Denmark
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
Finland
T: 020 762 88 82 F: 020 762 88 83
France
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 F: +33 (0) 1 39 30 97 99
Germany
T: 0800 072 3301 F: 0800 072 3319
Greece
T: +30 210 95 42401 F: +30 210 95 42420
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276
Hungary
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italy
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Korea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Malaysia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
Mexico
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Middle East / Gulf / North Africa
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
The Netherlands
T:+31 30 602 5555 F: +31 30 602 5560
Norway
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047
Poland
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410
Portugal
T: +351 21 3801243 F: +351 21 3801240
Singapore
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Spain
T: +34 901 111 215 F: +34 902 267 888
Sweden
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Switzerland
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Thailand
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Turkey – Istanbul
T: +90 216 464 3666 F: +90 216 464 3677
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
UK & Eire
T: +44 844 800 4512 F: +44 844 800 4513
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328
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Legal Manufacturer

Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation 
25155 Rye Canyon Loop 
Valencia, CA 91355 USA 
(866) 789-5899 in US and Canada 
(661) 949-4000, (661) 949-4022 
Fax (866) 789-6364 TTY 
www.bostonscientific.com 
Email: neuro.info@bsci.com

 AUS Australian Sponsor 
Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

  EU Authorised 
 Representative

Boston Scientific Limited 
Ballybrit Business Park 
Galway, Ireland
T: +33 (0) 1 39 30 97 00 
F: +33 (0) 1 39 30 97 99 

Authorized to affix in 2017.


